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English

F&P 950™ Neonatal Ventilator Dual
Heated Circuit Kit

Indications for use

The breathing set is an accessory to the

F&P 950 Respiratory Humidifier. It is intended
for delivery of heated humidified respiratory
gases to neonatal and paediatric patients,
within the limits of its stated technical
specifications.

Contraindications
There are no contraindications for heated
respiratory humidification.

Side effects
There are no known side effects of heated
respiratory humidification.

Technical specifications

Compatible with the F&P 950 Respiratory
Humidifier. Refer to humidifier, accessory,
and patient interface user instructions

for additional warnings, cautions,
contraindications, side effects, and system
information.

Tidal volume: <300 mL

Interface

connections: ISO 5356-1 Conical
Connectors

Breathing tube length:

Inspiratory: 1.75m

Expiratory: 1.60 m

Gas leakage (60 cmH,0, BTPS):

Dual limb <30 mL/min

Resistance to flow (15 L/min, BTPS):

Inspiratory: 1.05 £ 0.06 cmH,0
Expiratory: 111+ 0.09 cmH,0
With accessories.

Inspiratory: 1.05 + 0.06 cmH,0
Expiratory: 111+ 0.09 cmH,0

(includes measurement uncertainty of
0.02 cmH,0)

Compliance (60 cmH,0, BTPS):

Dual limb: 1.01 + 013 mL/cmH,0
With accessories.
Dual limb: 1.02 + 0.13 mL/cmH,0

(includes measurement uncertainty of
0.08 mL/cmH,0)
Tube minimum
internal diameter:
Maximum tube
surface temperature: 44 °C (<25 cm from
patient port)

1.2 mm

Maximum

operating pressure: 80 cmH,0
Operating flow range

(Ventilator): 0.5-40 L/min
Room temperature: 20-26 °C
Maximum incubator

temperature: 37°C
Chamber maximum

volume of water: 160 mL

Symbol definitions

Follow instructions for use - safety.

Consult instructions for use.
fphcare.com/950IFU

Single use.

Correct water level in water chamber.

Incorrect water level; do not use water
chamber.

Component can be disposed of in
setup.

Type BF applied part.

Ventilator inspiratory port (flow to
patient).

Ventilator expiratory port (flow from
patient).

This product is not made with natural
rubber latex.

Indicates component required for
ventilator Short Self-Test.

Temperature limitations.
Manufacturer.

Date of manufacture.

Date of expiration.

Warnings, cautions, and notes

/\ WARNINGS

« Appropriate patient monitoring (e.g.
oxygen saturation) must be used at all
times. Failure to monitor the patient (e.g.
in the event of an interruption to gas flow)
may result in serious harm or death.
Single use. Do not reuse this product.
Reuse may result in infection of the airway.
The use (or modification) of breathing
circuit and chamber combinations
not recommended by Fisher & Paykel
Healthcare may result in poor
humidification, ventilator malfunction, or
serious harm.
Do not use product near any ignition
source. Exposure to oxygen increases the
risk of fire that may cause serious injury
or death.

Failure to comply with the following
warnings may impair performance of the
device or compromise safety (including
potentially cause serious harm):

This product is designed for the delivery
of air, oxygen, and/or nitric oxide. It is

not suitable for the delivery of flammable
anesthetic gas mixes or Heliox gas.

Do not crush, stretch, or milk the tubing.
Do not clean or sterilize this product. Avoid
contact with chemicals, cleaning agents, or
hand sanitizers.

Set appropriate ventilator or flow source
alarms to monitor therapy delivery.
Perform a pressure and leak test on the
breathing system before connecting to a
patient.

Check all connections are tight before use.
Monitor circuit condensate to prevent
occlusion or build-up of fluid. Drain as
required.

The humidifier should always be level and
positioned lower than the patient.

Do not use the chamber if it has been
visibly damaged or dropped.

Do not use the chamber if any of the
sensor covers are dislodged or missing
from the chamber.

Do not use the chamber if the water level
rises above the maximum water level line.
Do not fill the chamber with water in
excess of 37 °C.

Do not use medications containing
Tyloxapol (such as Tacholiquin) as this may
damage the tubing and lead to a loss of
ventilation pressure.

. Do not use beyond the 14-day
maximum duration of use.

A\ cauTioNs

Do not touch the hot surface of the
chamber base. Failure to comply may
result in a skin burn.

Do not cover the circuit with materials such
as towels, pillows, or bed linen. Failure to
comply may result in skin burn.

Avoid leaving tubing in prolonged contact
with patient’s skin. Failure to comply may
result in a skin burn.

Do not operate the chamber without water
or gas flow. Failure to comply may result in
low levels of humidity.

The water source must be at least 50 cm
higher than the chamber. Failure to comply
may result in low levels of humidity.

If using a Puritan Bennett™* 840 or

Puritan Bennett™ 980 ventilator, use

the yellow SST adapter to complete the
short self-test (SST). Refer to ventilator
manufacturer for consequences of failure
to comply with SST.

Notes

« Use USP Sterile Water for Irrigation, or
equivalent. Adding other substances may
have adverse effects.
The user may be exposed to breathing
tract fluids during disposal. Breathing
circuits must be treated as contaminated.
Dispose of according to local, state or
country specific environmental laws and
regulations.

If a serious incident has occurred while
using this device, please inform your local
Fisher & Paykel Healthcare representative
and, for European Union member
countries, the Competent Authority in your
country.

*Puritan Bennett is a trademark of Medtronic,
Inc.

Shaip GO

Paketé me qark ngrohés té dyfishté
pér respiratorét e pacientéve
neonatalé F&P 950™

Udhézimet pér pérdorim

Paketa pér frymémarrje éshté njé aksesor
pér Humidifikuesin e frymémarrjes F&P 950.
Eshté projektuar pér té administruar gaz

té humidifikuar té frymémarrjes népérmjet
nxehtésisé te pacientét neonat dhe pediatrik,
brenda kufijve té dhéna né specifikimet
teknike.

Kundérindikacionet
Nuk ka kundérindikacione pér humidifikimin e
gazrave té frymémarrjes népérmjet nxehtésisé.

Efektet anésore

Nuk ka efekte anésore té njohura pér
humidifikimin e gazrave té frymémarrjes
népérmjet nxehtésisé.

Specifikimet teknike

| pérshtatshém me Humidifikuesin e
frymémarrjes F&P 950. Pér paralajmérime,
masa kujdesi, kundérindikacione, efekte
anésore dhe informacion té métejshém pér
sistemin referohuni udhézimeve té pérdoruesit
té humidifikuesit, aksesorit dhe ndérfages sé
pacientit.

Véllimi i

frymémarrjes: <300 mL

Lidhjet e

ndérfaqges: Konektoré konik
ISO 5356-1

Gjatésia e tubit té frymémarrijes:

Fryméthithje: 1,75m

Fryménxjerrje: 1,60 m

Rrjedhje e gazit (60 cmH,0, BTPS):
Dy gjymtyré <30 mL/min
Rezistencé ndaj rrjedhjes (15 L/min, BTPS):

Fryméthithje: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Fryménxjerrje: 111+ 0,09 cmH,0
Me aksesoré:

Fryméthithje: 1,05 + 0,06 cmH,0
Fryménxjerrje: 1,11+ 0,09 cmH,0

(pérfshin pasiguri né matje prej 0,02 cmH,0)

Pajtueshméri (60 cmH,0, BTPS):

Dy gjymtyré: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0

Me aksesoré:

Dy gjymtyré: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(pérfshin pasiguri né matje prej

0,08 mL/cmH,0)

Diametri minimal

i brendshém i tubit: 11.2 mm

Temperatura maksimale

e sipérfages sé tubit: 44 °C (<25 cm nga
porta e pacientit)

Presioni

maksimal né

gjendje pune: 80 cmH,0

Diapazoni i rrjedhjes né gjendje pune

(Ventilator): 0,5-40 L/min
Temperaturé

ambienti: 20-26 °C
Temperatura maksimale

né inkubator: 37°C

Véllimi maksimal

i ujit né dhomé: 160 mL

Pérkufizimet e simbolit

Ndigni udhézimet pér pérdorim -
siguria.

Konsultoni udhézimet pér pérdorim.
fphcare.com/950IFU

® Njépérdorimésh.

E Niveli i duhur i ujit né dhomén e ujit.

Niveli jo i duhur i uji; té mos pérdoret
dhoma e ujit.

Pérbérési mund té asgjésohet né
montim.

Lloji BF pér pjesén e aplikimit.

Porta e ventilatorit té fryméthithjes

(rrjedhja te pacienti).

Porta e ventilatorit té fryménxjerrjes

(rriedhja nga pacienti).

@ Ky produkt nuk éshté prej lateksi

gome natyrale.

SST Tregon pérbérésin e nevojshém pér
vetétestimin e shpejté té ventilatorit.

/H, Kufizimet e temperaturés.

d Prodhuesi.

&, Data e prodhimit.

g Data e skadencés.

Paralajmérime, masa kujdesi dhe
shénime

A PARALAJMERIME

« Pacienti duhet té monitorohet né ményré
té pérshtatshme (p.sh. ngopja me oksigjen)
gjaté té gjithé kohés. Mosmonitorimi i
pacientit (p.sh. né rast ndérprerjeje té
rriedhjes sé gazit) mund té rezultojé né njé
démtim té réndé ose vdekje.
Njépérdorimésh. Mos e ripérdorni kété
produkt. Ripérdorimi mund té shkaktojé
infeksion té rrugéve té frymémarrjes.
Pérdorimi (ose modifikimi) i kombinimeve
té garkut té frymémarrjes dhe dhomés qé
nuk rekomandohen nga Fisher & Paykel
Healthcare mund té shkaktojé humidifikim
té dobét, defekt né ventilator ose léndim
té rénde.

Produkti t& mos pérdoret né aférsi té
burimeve té zjarrit. Ekspozimi ndaj
oksigjenit rrit rrezikun e ndezjes sé zjarrit
dhe mund té shkaktojé léndim té réndé
ose vdekje.

Moszbatimi i paralajmérimeve
té méposhtme mund té démtojé
performancén e pajisjes ose té
komprometojé siguriné (pérfshi kétu
shkaktimin e njé démtimi té réndé té
mundshém):
Ky produkt éshté projektuar pér té
administruar ajér, oksigjen dhe/ose oksid
nitrik. Nuk éshté i pérshtatshém pér
administrimin e gazeve anestezike té
ndezshme té pérziera ose té gazit helioks.
Mos e shtypni, zgjatni ose shtrydhni tubin.
Mos pastroni ose sterilizoni kété produkt.
Shmangni kontaktin me substanca kimike,
agjenté pastrues ose higjienizues duarsh.
Vendosni alarmet e duhura té ventilatorit
ose té burimit té rrjedhjes pér té
monitoruar administrimin e terapisé.
Testoni sistemin e frymémarrjes pér té
kontrolluar presionin dhe rrjedhjen pérpara
se ta lidhni te pacienti.
Kontrolloni gé té gjitha pikat e lidhjes té
jené té shtrénguara pérpara pérdorimit.
Monitoroni kondensimin e garkut pér té
parandaluar bllokimin ose grumbullimin e
léngjeve. Shkarkoni sic kérkohet.
Humidifikuesi duhet té jeté gjithmoné
né nivel dhe té vendoset mé poshté se
pacienti.
Mos e pérdorni dhomén nése duket garté
qé éshté démtuar ose nése ka réné né toké.
Mos e pérdorni dhomén nése njé prej
kapakéve té sensorit éshté vendosur keq
ose nuk éshté né dhomé.
Mos e pérdorni dhomén nése niveli i ujit
rritet mbi vijén maksimale té nivelit té ujit.
Mos e mbushni dhomén me ujé qé tejkalon
temperaturén 37 °C.
Mos pérdorni barna qé pérmbajné
Tiloksapol (si p.sh. Takolikin) pasi kjo
mund té démtojé tubin dhe té rezultojé né
humbje té presionit té ventilimit.
. Mos e pérdorni pértej kohézgjatjes

maksimale té pérdorimit prej

14 ditésh.

& MASA KUJDESI

Mos prekni sipérfagen e nxehté té bazés
sé& dhomés. Moszbatimi mund té shkaktojé
djegie té Iékurés.

Mos mbuloni garkun me materiale té tilla,
si peshqiré, jasték ose shtroje krevati.
Moszbatimi mund té shkaktojé djegie té
l8kurés.

Shmangni lénien e tubit né kontakt té
zgjatur me Iékurén e pacientit. Moszbatimi
mund té shkaktojé djegie té Iékurés.

Mos e pérdorni dhomén kur nuk ka ujé
ose rriedhje gazi. Moszbatimi mund té
shkaktojé nivele té uléta lagéshtie.

Burimi i ujit duhet té jeté té paktén 50 cm
mé lart se dhoma. Moszbatimi mund té
shkaktojé nivele té uléta lagéshtie.

Nése pérdorni njé ventilator

Puritan Bennett™* 840 ose

Puritan Bennett™ 980, pérdorni
pérshtatésin e verdhé SST (short self-test)
pér té pérfunduar vetétestimin e shpejté.
Referohuni prodhuesit té ventilatorit pér
pasojat e moszbatimit té& SST-sé.

Shénime

« Pér irrigim té pérdoret ujé steril USP ose
njé produkt i barasvlershém. Shtimi i
substancave té tjera mund té shkaktojé
efekte anésore.
Gjaté asgjésimit pérdoruesi mund té
ekspozohet ndaj Iéngjeve té aparatit té
frymémarrjes. Qarget e frymémarrjes
duhet té trajtohen si té kontaminuara.
Té asgjésohen né pérputhje me ligjet
dhe rregulloret vendase, shtetérore ose
kombétare.
Nése gjaté pérdorimit té késaj pajisjeje ka
ndodhur njé incident i réndé, jeni té lutur
té informoni pérfagésuesin tuaj vendas té
Fisher & Paykel Healthcare dhe, pér shtetet
anétare té Bashkimit Evropian, autoritetin
kompetent té vendit tuaj.

*Puritan Bennett éshté njé marké tregtare e
Medtronic, Inc.
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Bosanski

Komplet dvostrukog grijanog kruga
za neonatalni ventilator F&P 950™

Indikacije za upotrebu

Komplet za disanje je dodatak ovlazivacu
vazduha F&P 950. Namijenjen je za
dostavljanje zagrijanih vlaznih respiratornih
gasova neonatalnim i pedijatrijskim
pacijentima, u granicama navedenih tehnickih
specifikacija.

Kontraindikacije
Nema kontraindikacija za vlazenje zagrijanog
respiratornog vazduha.

Nuspojave
Nema znanih nuspojava vlazenja zagrijanog
respiratornog vazduha.

Tehnicke specifikacije

Kompatibilnost s ovlazivatem vazduha

F&P 950. Dodatna upozorenja, opomene,
kontraindikacije, nuspojave i informacije o
sistemu potrazite u korisni¢kom uputstvu za
ovlazivac vazduha, pribor i interfejs pacijenta.

Respiratorni

volumen: <300 mL

Spojevi za

interfejs: I1SO 5356-1 Konusni
konektori

Duzina cijevi za disanje:

Udisajni: 1,75m

Izdisajni: 1,60 m

Curenje gasa (60 cmH.0, BTPS):

Dvojna grana <30 mL/min

Otpor protoku (15 L/min, BTPS):

Udisajni: 1,05 £ 0,06 cmH,0

Izdisajni: 1,11+ 0,09 cmH,0

S priborom:

Udisajni: 1,05 £ 0,06 cmH,0

Izdisajni: 1,11+ 0,09 cmH,0

(uklju¢uje mjernu nesigurnost od 0,02 cmH,0)
Uskladenost (60 cmH,0, BTPS):

Dvojna grana: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
S priborom:
Dvojna grana: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(uklju¢uje mjernu nesigurnost od
0,08 mL/cmH,0)

Minimalni unutrasnji

precnik cijevi: 1,2 mm

Maksimalna temperatura

povrsine cijevi: 44 °C (<25 cm od
prikljucka za pacijenta)

Maksimalni

radni pritisak: 80 cmH,0

Opseg radnog protoka

(Ventilator): 0,5-40 L/min

Sobna temperatura: 20-26 °C
Maksimalna temperatura

inkubatora: 37°C
Maksimalna zapremina
vode u komori: 160 mL

Definicije simbola

0‘& Pratite uputstva za upotrebu -
sigurnost.
I:Iﬂ Pogledajte uputstva za upotrebu.
fphcare.com/950IFU

Jednokratna upotreba.

Pravilan nivo vode u komori za vodu.

Nepravilan nivo vode; ne koristite
komoru za vodu.

®
=

1 Komponenta se moze odloziti tokom
\Y postavljanja.

Primijenjeni dio tipa BF.

@ Udisajni priklju¢ak na ventilatoru
(protok do pacijenta).

@ Izdisajni priklju¢ak na ventilatoru
(protok od pacijenta).

Ovaj proizvod nije izraden od lateksa
od prirodne gume.

SsT Oznacava komponentu potrebnu za
kratko samotestiranje ventilatora.

/ﬂ, Temperaturna ogranicenja.

d Proizvodac.
@ Datum proizvodnje.
g Rok trajanja.

Upozorenja, opomene i napomene

/\ UPOZORENJA

« Uvijek se mora vrsiti odgovarajuci nadzor
pacijenata (npr. zasicenje kisikom).
Neuspjeh u nadzoru pacijenta (npr. u
slucaju prekida protoka gasa) moze dovesti
do ozbiljnih povreda ili smrti.
Jednokratna upotreba. Nemojte ponovo
koristiti ovaj proizvod. Ponovna upotreba
moze dovesti do infekcije disajnih puteva.
Upotreba (ili izmjene) kombinacija sistema
za disanje i komora koje ne preporucuje
kompanija Fisher & Paykel Healthcare
moze dovesti do loseg ovlazivanja, kvara
ventilatora ili ozbiljnih povreda.
Nemojte koristiti proizvod u blizini izvora
paljenja. 1zlozenost kisiku povecava rizik
od pozara koji moze uzrokovati ozbiljne
povrede ili smrt.

Nepostovanje sljedecih upozorenja moze
umanyjiti ucinak uredaja ili ugroziti sigurnost
(ukljucujuéi potencijalno ozbiljnu stetu):
Ovaj proizvod je osmisljen za snabdijevanje
vazduhom, kisikom i/ili azot oksidom.

Nije prikladan za snabdijevanje zapaljivim
smjesama anestetickih gasova ili
helioksom.

Ne drobite, ne razvlacite i ne gnjecite cijevi.
Nemojte Cistiti ili sterilizirati ovaj proizvod.
Izbjegavajte kontakt s hemikalijama,
sredstvima za cis¢enje ili sredstvima za
dezinfekciju ruku.

Postavite odgovarajuce alarme za
ventilator ili izvor protoka da biste mogli
pratiti dotok terapije.

Prije povezivanja s pacijentom obavite test
pritiska i propustanja na sistemu za disanje.
Prije upotrebe provijerite jesu li svi spojevi
zategnuti.

Pratite kondenzat u sistemu da biste

mogli sprijeciti zacepljenje ili nakupljanje
tecnosti. Po potrebi ispustite vodu.
Ovlaziva¢ vazduha mora uvijek biti
postavljen horizontalno i nize od pacijenta.
Nemojte koristiti komoru ako je vidno
ostecena ili je bila ispustena.

Nemojte koristiti komoru ako je bilo koji
poklopac senzora pomjeren ili nedostaje

iz komore.

Nemoijte koristiti komoru ako nivo vode
poraste iznad linije maksimalnog nivoa
vode.

Nemojte puniti komoru vodom iznad 37 °C.
Nemojte koristiti lijekove koji sadrze
tiloksapol (poput taholikvina) jer mogu
ostetiti cijevi i dovesti do gubitka
ventilacijskog pritiska.

. Nemojte koristiti duze od 14 dana

maksimalnog roka upotrebe.
& OPOMENE

Ne dodirujte Hot Surface (vrelu povrsinu)
postolja komore. Ako to ucinite, moze doci
do nastanka opekotina na kozi.

Ne prekrivajte sistem materijalima kao

Sto su peskiri, jastuci ili posteljina. Ako to
ucinite, moze doci do nastanka opekotina
na kozi.

Izbjegavajte duzi kontakt cijevi s kozom
pacijenta. Ako to ucinite, moze dodi do
nastanka opekotina na kozi.

Nemojte upravljati komorom bez protoka
vode ili gasa. Ako to ucinite, moze dodi do
smanjenja nivoa vlaznosti.

Izvor vode morate postaviti na najmanje
50 cm iznad komore. Ako to ucinite, moze
doci do smanjenja nivoa vlaznosti.

Ako koristite ventilatore Puritan Bennett™*
840 ili Puritan Bennett™ 980, upotrijebite
zuti SST adapter da biste mogli obaviti
kratko samotestiranje (short self-test, SST).
Za posljedice nepridrzavanja SST-a se
obratite proizvodacu ventilatora.

Napomene

 Za natapanije koristite USP sterilnu ili neku
sliénu vodu. Dodavanje drugih supstanci
moze imati Stetna dejstva.

Korisnik moze tokom odlaganja biti
izlozen te¢nostima respiratornog trakta.
Disajna kola se moraju tretirati kao da
su kontaminirana. Odlaganje u skladu sa
lokalnim, entitetskim ili drzavnim zakonima i
propisima o zastiti Zivotne sredine.
Ako tokom koristenja ovog uredaja
dode do ozbiljnog incidenta, obavijestite
lokalnog predstavnika kompanije

Fisher & Paykel Healthcare, a za zemlje
¢lanice Evropske unije obavijestite
nadlezno tijelo u vasoj zemlji.

*Puritan Bennett je zastitni znak kompanije
Medtronic, Inc.

Bbnrapcku

KomnnekT guxareneH wnaHr ¢
ABOVIHO HarpsAiBaHe 3a HOBOPOAEHN
F&P 950™

MokasaHuA 3a ynoTtpeba

KomMnneKTbT 3a 06AMLIBaHE € NPUHAANEXHOCT
KbM pecnupaTtopHusa osnaxHuten F&P 950. Ton
e npefHa3sHayeH 3a NoAaBaHe Ha 3aTonneHn
OBJTa>KHEHU AMXaTeNHW ra3ose 40 HOBOPOAEHN
n neanaTpuyHu NaumMeHTn, B paMK1Te Ha
3aABEHUTE TEXHUYECKN CI'IeLlI/Id)VIKaL[I/II/I.

MpotnBonokasaHuna
Hama NPOTNBOMNOKa3aHMA 3a 3aTOM/IEHOTO
pecnnpaTopHO oBNaXxHABaHe.

CrpaHu4Hu epeKkTn
HsaAma 13BecTHU cTpaHnuHM ebekTn Ha
3aTONIEHOTO PeCcnMpPaTopHO OBJlaXXHABAHE.

TexHuvecku cnengMKagmm

CbBMeCTVIM C pecnmpaTopeH OBRaXHUTenN

F&P 950. BuxTe MHCTPYKLUMUTe 3a noTpebutens
Ha OBNaXXHUTeNA, akcecoapuTe 1 NaLneHTCKnTe
Has3asHy KaHIon 3a JOMbAHUTENHN
npeaynpexaeHus, CUrHanm 3a BHUMaHue,
NPOTMBOMNOKAa3aHNA, CTPAHNYHN epeKTUN 1
nHpopmaLuA 3a cuctemara.

JAunxateneH o6em: <300 mL
Bpb3Ku 3a HasanHn

KaHionn: KoHWUYHM KoHeKTopU
1SO 5356-1

[AbmKuHa Ha AnXaTenHarta Tpbba:

MHcnupatopHa: 1,75m

ExcnnpatopHa: 1,60 m

U3TnuaHe Ha ras (60 cmH,0, BTPS):

[iBoiHO pamo <30 mL/min

CbnpoTuBneHne Kbm noroka (15 L/min,
BTPS):

WHcnupaTtopHo: 1,05 + 0,06 cmH,0
EkcnupatopHo: 1,11 £ 0,09 cmH,0
CnpuHadnexrocmu:

WHcnupaTtopHo: 1,05 + 0,06 cmH,0
EkcnupatopHo: 1,11 £ 0,09 cmH,0

(BKniounTenHo 0,02 cmH,0 HecurypHoCT Ha
13MepBaHETO)

KbmnnaiibHc (60 cmH,0, BTPS):

[lBonHO pamo: 1,01 £ 0,13 mL/cmH,0
CnpuHadnexrocmu:
[BoiHO pamo: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0O

(BKNIounTENHO 0,08 ML/cmH,0 HecurypHocT Ha
1N3MepBaHeTO)

MuHuManeH BbTpelleH

AVaMeTbp Ha

Tpbbara: 11,2mm

Makc T paTypa Ha

MOBBbPXHOCTTA

Ha Tpbbara: 44°C (<25 cm ot
NaLMEeHTCKUA NopT)

MakcumanHo

pa6otHo HanAraHe: 80 cmH,0
Pa6oTteH guanasoH

Ha NOTOKa

(pecnupatop): 0,5-40 L/min
CranHa

Temneparypa: 20-26°C
MakcumanHa

Temnepatypa

Ha MHKy6aTopa: 37°C
MakcumaneH

o6em Ha BopaTa

B Kamepara: 160 mL

OnpepeneHna Ha cumBonuTe

O& CnasBaiTe VHCTPYKLMMTE 3a ynoTpeba
- 6e30nacHoCT.
KoHcynTupaiite ce ¢ UHCTPYKUuWTe 3a

ynotpeba.
fphcare.com/950IFU

® 3a egHoKpaTHa ynotpeba.

E I'IpanmHo HMBO Ha BOAAaTa B Kamepata.

HenpaBunHo HUBO; He M3non3gaiite
% BOfIHaTa Kamepa.

./.w KOMMOHEHTBT Moxe Aa ce n3xsbpnu B
YN cvopvxenne.

Mpunoxexa yact Tvn BF.

WHcnupaTopeH nopT Ha pecnupatopa
(NOTOK KbM NauueHTa).

@ EKcnmpaTopeH nopT Ha pecnupatopa
(NOTOK OT NauueHTa).
To3u NpoAyKT He e Npou3BefeH OT
eCTeCTBEH KayuyKoB NlaTeKc.

SST Moka3Ba, Ye KOMMNOHEHTBT N3NCKBa
KpaTbK aBTOTECT Ha pecnnpatopa.

/i/ TemnepaTypHU OrpaHNyeHus.

d Mpounssoguten.
&, Jlata Ha Npon3BOACTBO.

g JlaTta Ha cpoKa Ha rofHoCT.

MpeaynpexaeHus, BHMMaHne n
3abenexku

A NPEAYNPEXAEHUA
« Npe3 uaAnoTo BpemMe NaumeHTHT TpsAbGBa Aa
6bae HabnogaBaH No NOAXOAALY HAUNH

(Hanp. HabnogeHe Ha caTypaumaTa

Ha Kncnopopaa). AKO NaLMeHTHT He ce

Habnioaasa (Hanp. B Clyyaii Ha NpeKbCcBaHe

Ha rasoBuA NOTOK), MOXe Aia Ce CTUTHE 0

CEepPUO3HO YBPEXAAHE UM CMBPT.

3a egHoKpaTHa ynotpeba. He nsnonsgaiite

MOBTOPHO TO31 NPOAYKT. [loBTOpHaTa

ynotpeba moxe Aa aoseae A0 NHdeKunA Ha

[uxaTenHuTe NbTULa.

- M3non3eaHeto (unn mogudrikauuaTa) Ha
KOMGUHALMM OT ANXaTENEH LWNaHT 1 Kamepa,
KOMTO He ca npernopbyaHm ot Fisher & Paykel
Healthcare, moxe fja foBeae po cnabo
OBnaxHABaHe, NOBPe/Aa Ha pecnupaTopa 1
CEepPUO3HO HapaHABaHe.

+ He n3nonssarte npoaykta 61130 fo
M3TOYHVIK Ha Bb3MnnameHsBaHe. /3naraHeto
Ha KM1CIIOPOA MOBKLLAaBa P1CKa OT Noxap,
KOWTO MOXe fia MPUYMHY TPaBMa Uam CMbpT.

HecnasBaHeTo Ha cnegHuTe
npeaynpexaeHnA Mmoxe Aa nosnuse
pa6oTtarta Ha usgenueTto unu ga
KoMnpomeTupa 6e3onacHocTTa
(BKNIOYNTENHO NOTEHUNAIHO Aa NPUYUHN
Cepuo3HO HapaHABaHe):
To3un NpoAyKT e NPOEKTVPaH 3a NoAaBaHe Ha
Bb3AyX, KNCII0pog U/unm a3oTeH okcug. Ton
He e NoaxoAALY 3a NoAaBaHe Ha 3ananMmm
aHeCTETUYHM ra30BU CMECH UMM XENMOKC.
+ He npeuynBariTe, He pa3taranTe 1 He
N3CTUCKBaWTe TpBOUTE.
+ He nouuncrBaiite 1 He cTepunusnpainTe
TO3U NPOAYKT. M36ArBaliTe KOHTAKT C
XUMUKanu, no4ncTealin npenapatn nunm
FlE3VIH¢eKTaHTI/I 3a pbue.
HacTpoiite nogxopawmTe anapmu 3a
pecnupaTopa unm U3TouHUKa Ha NOTOK, 3a
[la HabnofaBaTe NofaBaHeTo Ha TepanuATa.
- HanpageTe TecT 3a HanAraHe n yteuka
Ha obauLIBalLLaTa cucTema, Npeam aa A
CBbpPXKeTe KbM NayneHT.
Mpean ynotpeba npoBepeTe Aanm BCUUKN
BPB3KM Ca 3aTerHatu.
HabnionasaiiTe KOHAEH3aLMATA B WNaHra, 3@
[la NpeoTBPaTHATE OKNY3NA MW HaTPpynBaHe
Ha TeYHOCT. M31CcKBa ce n3TousaHe.
OBnaXHUTENAT BUHary Tpsabea fa e
Pa3nonoXeH Ha HMBO, MO-HUCKO OT
nauneHTa.
He n3non3sgaurte Kameparta, ako Buaumo e
nospe/ieHa NN e nsnyckaHa.
He n3nonssatite Kamepara, ako HAKOA OT
KanaukuTe Ha CEH30puTe Ca pasmecTeHn
WM He ca Ha Kamepara.
He n3nonsBgaiite Kamepara, ako HNBOTO Ha
BOAaTa NpeBNLLN INHNATA 3a MaKCUMaNHO
HMBO Ha BOAaTa.
He nbnHeTe Kamepata c Boaa Hapg 37 °C.
He n3nonssaiite nekapcTBa, CbabpKaLm
TUnoKcanon (Kato TaxoNNKBUH), Tbil KaTo
TOBa MOXe fla noBpean TpbouTe 1 Aa
fioBefie o 3ary6a Ha BEHTUNALMOHHO
HanAaraHe.

. He nsnonseawrte cnepg 14-gHeBHUA

MaKCcMMaseH Nepuoa Ha ynotpeba.

/N BHUMAHVE

+ He gokocBaiiTe ropeilara noBbpXHOCT Ha

OCHOBaTa Ha Kameparta. AKO He crasBaTe
TOBa, MOXe f1a Ce CTUTHE 10 KOXKHO
n3rapsHe.

+ He noKkpuBaiiTe WwnaHra ¢ matepuany Kato
Kbpnu, Bb3rNaBHULM unu yapladu. AKo He
Cra3sgarte TOBa, MOXe Aa Ce CTUTHE A0 KOXHO
n3rapsHe.

W36sarsaiiTe fja ocTaBATe TPBOUTE B

NPOABIKUTENEH KOHTAKT C KOXaTa Ha

naumeHTa. AKo He cna3ssare ToBa, MOXe Aa

ce CTUTHe 10 KOXKHO M3rapsHe.

Kamepara He TpsbBa ga pabotu 6e3 nputok

Ha Bofia 1N ras. AKO He cnasBare TOBa,

MOXe fla ce CTUrHe 10 HACKW HUBa Ha

BJTaXHOCT.

+ W3TOuHUKDBT Ha Bofja TpAGBa Aa ce Hammpa
Ha noHe 50 cm NO-BI1COKO OT KamepaTa. AKo
He cnasBate TOBa, MOXe fa Ce CTUTrHe A0
HWCKW HUBA Ha BNAXKHOCT.

+ AKo n3nonsgate pecnupaTop
Puritan Bennett™* 840 unu Puritan Bennett™
980, n3nonssanTe xbntua SST apanTep, 3a
[la HanpaswuTe KpaTkus aBToTecT (short self-
test, SST). O6bpHeTe ce KbM Npou3BOANTENA
Ha pecnupaTopa 3a NocneAcTBnA Npu
HecnassaHe Ha SST.

3a6enexku
+ 3avpwrauvsa n3nonsearTe cTepuIHa Boaa
USP nnun ekBmBaneHTHa. [JobaBaHeTo Ha
[ipYru BellecTBa KbM BOAaTa MOXe fia UMa
HexenaHu epekT.

+ MoTpebuTtenat moxe fa 6bae U3NoXeH Ha
TEYHOCTU OT AVXaTeNHWTE MbTULA NO Bpeme
Ha U3XBbpPAAHe. [luxaTenHuTe WnaHrose
TpAGBa Aa ce TPETUPAT KaTo 3aMbPCEHN.
V3xBbpneTe B CbOTBETCTBIE C MECTHUTE,
LWaTCKNUTe UK creyuduyHNTE 3a CTpaHata
3aKOHW 1 pa3nopeabu 3a oKonHaTa cpepa.
AKO MMa CeprO3€eH NHUMAEHT Npu
V3MON3BaHETO Ha n3JenneTo, Mona,
nHpopmupaiiTe Bawms mecteH
npeactasuten Ha Fisher & Paykel Healthcare
1 3a CTpaHnTe-uNeHKn Ha EBponeiickna
Cbl03 - KOMMETEHTHUA OpraH 3a Bawara
CTpaHa.

*Puritan Bennett e Tbproecka mapka Ha
Medtronic, Inc.
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Hrvatski Chr)

Komplet sklopa ventilatora
s dvostrukim grijanjem za
novorodencad F&P 950™

Indikacije za uporabu

Komplet za disanje dodatni je pribor za
respiratorni ovlaziva¢ F&P 950. Namijenjen
je za dovod grijanih ovlazenih respiratornih
plinova neonatalnim i pedijatrijskim
bolesnicima unutar ogranic¢enja navedenih
tehnickih specifikacija.

Kontraindikacije
Nema kontraindikacija za respiratorno
ovlazivanje s grijanjem.

Nuspojave
Nema poznatih nuspojava respiratornog
ovlazivanja s grijanjem.

Tehnicke specifikacije

Kompatibilan je s respiratornim ovlazivatem
F&P 950. Dodatna upozorenja, mjere opreza,
kontraindikacije, nuspojave i informacije o
sustavu potrazite u korisni¢kim uputama za
ovlazivac, dodatni pribor i masku za lice za
bolesnika.

Izdisajni volumen: <300 mL

Spojevi sucelja: I1SO 5356-1 stozasti
prikljucci

Duljina cijevi za disanje:

Udisajna: 1,75m

Izdisajna: 1,60 m

Curenje plina (60 cmH,0, BTPS):
Dva ogranka <30 mL/min
Otpor na protok (15 L/min, BTPS):

Udisajno: 1,05 £ 0,06 cmH,0
I1zdisajno: 111 £ 0,09 cmH,0
S pomocnim priborom:

Udisajno: 1,05 £ 0,06 cmH,0
|zdisajno: 1,11+ 0,09 cmH,0

(uklju¢uje mjernu nesigurnost od 0,02 cmH,0)
Sukladnost (60 cmH,0, BTPS):

Dva ogranka: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0

S pomocnim priborom:

Dva ogranka: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0
(uklju¢uje mjernu nesigurnost od

0,08 mL/cmH,0)
Minimalni unutrasnji
promijer cijevi:
Maksimalna
povrsinska
temperatura cijevi:

1,2 mm

44 °C (<25 cm od
prikljucka za bolesnika)
Maksimalan

radni tlak: 80 cmH,0
Raspon radnog protoka

(ventilator): 0,5-40 L/min
Sobna temperatura: 20-26 °C
Maksimalna

temperatura u

inkubatoru: 37°C
Maksimalna zapremnina

vode u komori: 160 mL

Definicije simbola

Pridrzavaijte se uputa za uporabu -
sigurnost.

Pogledajte upute za uporabu.
fphcare.com/950IFU

® Samo za jednokratnu uporabu.

% Ispravna razina vode u komori za vodu.

Neispravna razina vode, nemojte
7771
.

upotrebljavati komoru za vodu.
. Komponentu je moguce odloziti
tijekom postavljanja.

Eé

Primijenjeni dio tipa BF.

Udisajni otvor ventilatora (protok
prema bolesniku).

Izdisajni otvor ventilatora (protok od
bolesnika).

Proizvod nije proizveden od lateksa
prirodne gume.

Oznacava komponentu potrebnu za
kratko samoispitivanje ventilatora
(Short Self-Test; SST).
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Ogranicenja temperature.

Proizvodac.

Datum proizvodnje.

Datum isteka.

Ok~

Upozorenja, mjere opreza i napomene

/\ UPOZORENJA

« Uvijek je potreban odgovarajuci nadzor
bolesnika (npr. zasi¢enosti kisikom).
Nenadziranje pacijenta (npr. u sluc¢aju
prekida protoka plina) moze za posljedicu
imati tesku ozljedu ili smrt.
Samo za jednokratnu uporabu. Nemojte
ponovno upotrebljavati ovaj proizvod.
Ponovna uporaba moze uzrokovati
infekciju disnih putova.
Uporaba (ili izmjena) kombinacija sustava
za disanje i komore koje nije preporucio
Fisher & Paykel Healthcare moze dovesti
do loSeg ovlazivanja, kvara ventilatora ili
teske ozljede.
Nemojte upotrebljavati proizvod u blizini
izvora zapaljenja. Izlaganjem kisiku
povecava se opasnost od pozara koji moze
uzrokovati teske ozljede ili smrt.

Nepridrzavanje sljedecih upozorenja
moze ugroziti radna svojstva uredaja ili
sigurnost (te potencijalno uzrokovati
ozbiljne ozljede):

« Ovaj proizvod dizajniran je za dovod zraka,
kisika i/ili dusikova oksida. Nije prikladan
za dovod zapaljivih smjesa anestetickih
plinova ili helioksa.

Cijevi nemojte lomiti ili razvlaciti, kao ni

pritiskati da biste ih ispraznili.

Nemojte cistiti ni sterilizirati ovaj

proizvod. Izbjegavajte kontakt proizvoda

s kemikalijama, sredstvima za c¢iséenje ili

dezinfekcijskim sredstvima za ruke.

Postavite odgovarajuce alarme ventilatora

ili izvora protoka za nadzor isporuke

terapije.

Prije spajanja na bolesnika izvrsite provjeru

tlaka i curenja u sustavu disanja.

Prije uporabe provijerite jesu li svi spojevi

CEvrsti.

Nadzirite stvaranje kondenzata u sustavu

kako biste sprijecili zacepljenje ili

nakupljanje tekucine. Ocijedite kondenzat

prema potrebi.

Ovlazivac uvijek treba biti postavljen ravno

te nize u odnosu na bolesnika.

Ne upotrebljavajte komoru ako ima

vidljivih znakova ostecenja ili ako vam je

ispala iz ruku.

Ne upotrebljavajte komoru ako je ijedan

pokrov senzora na komori pomaknut ili ako

nedostaje.

Ne upotrebljavajte komoru ako je razina

vode iznad oznake maksimalne razine.

Ne punite komoru vodom temperature vise

od 37 °C.

Ne upotrebljavajte lijekove koji sadrzavaju

Tyloxapol (kao $to je Tacholiquin) jer to

moze ostetiti cijevi i dovesti do gubitka

ventilacijskog tlaka.

. Ne upotrebljavajte duze od 14 dana
maksimalnog trajanja uporabe.

& MJERE OPREZA

Ne dirajte vru¢u povrsinu baze komore.
Nepridrzavanje uputa moze dovesti do
opeklina na kozi.

Nemojte prekrivati sustav materijalima
kao $to su rucnici, jastuci ili posteljina.
Nepridrzavanje uputa moze dovesti do
opeklina na kozi.

Izbjegavajte dugotrajan kontakt cijevi s
kozom bolesnika. Nepridrzavanje uputa
moze dovesti do opeklina na kozi.
Nemojte rukovati komorom ako nema
protoka vode ili plina. Nepridrzavanje
uputa moze dovesti do niskih razina vlage.
Izvor vode mora biti najmanje 50 cm visi
od komore. Nepridrzavanje uputa moze
dovesti do niskih razina viage.

Ako upotrebljavate ventilator

Puritan Bennett™* 840 ili Puritan Bennett™
980, upotrijebite zuti SST adapter za
izvrSavanje kratkog samoispitivanja (SST;
short self-test). Posljedice nepridrzavanja
SST-a potrazite u uputama proizvodaca
ventilatora.

Napomene

« Zairigaciju upotrijebite sterilnu vodu po
USP-u ili ekvivalentnu. Dodavanje drugih
tvari moze imati negativan utjecaj.
Prilikom odlaganja u otpad korisnik moze
biti izloZzen tekucinama iz disnog sustava.
Sa sustavima za disanje mora se postupati
kao da su kontaminirani. Odlozite u otpad
u skladu s lokalnim ili drzavnim zakonima i
propisima o zastiti okoliSa.

« Ako je tijekom uporabe ovog proizvoda
doslo do ozbiljnog incidenta, obratite
se svom lokalnom predstavniku tvrtke
Fisher & Paykel Healthcare te, ako se
nalazite u drzavi ¢lanici Europske unije,
nadleznom tijelu u vasoj zemlji.

*Puritan Bennett zastitni je znak tvrtke
Medtronic, Inc.

Cestina ()

Sada dudlniho vyht¥ivaného okruhu
pro ventilator pro novorozence
F&P 950™

Indikace k pouziti

Tato dychaci souprava je pfislusenstvim

ke zvlh¢ovaci dychacich plynt F&P 950.

Je urcena k pfivodu zahtatych, zvihéenych
dychacich plynd novorozeneckym

a pediatrickym pacientim v ramci meznich
hodnot uvedenych technickych specifikaci.

Kontraindikace
S vyhfivanym zvlh¢ovanim dychacich cest
nejsou spojeny zadné kontraindikace.

Vedlej y
Nejsou znamy zadné vedlejsi ucinky
vyhfivaného zvlh¢ovani dychacich cest.

Technické specifikace

Kompatibilni se zvih¢ovacem dychacich
plyn F&P 950. Dalsi varovani, upozornéni,
kontraindikace, vedlejsi Gc¢inky a informace
o systému naleznete v pfiru¢kach ke
zvlhcovadi, prislusenstvi a rozhrani pacienta.

Dechovy objem: <300 mL
PFipojky
rozhrani: Kuzelové konektory

podle ISO 5356-1
Délka dychaci hadice:
Nadechova: 1,75m
Vydechova: 1,60 m
Unik plynu (60 cmH,0, BTPS):
Dvojita vétev <30 mL/min
Odpor viici pritoku (15 L/min, BTPS):

Nadechovy: 1,05 + 0,06 cmH,0
Vydechovy: 1,11+ 0,09 cmH,0
S prislusenstvim:

Nadechovy: 1,05 + 0,06 cmH,0
Vydechovy: 111+ 0,09 cmH,0

(vCetné nejistoty méreni 0,02 cmH,0)
Soulad (60 cmH,0, BTPS):

Dvojita vétev: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
S prislusenstvim:

Dvojita vétev: 1,02 £ 0,13 mL/cmH,0
(v€etné nejistoty méreni

0,08 mL/cmH,0)
Minimalni vnit¥ni
primér hadice:
Maximalni povrchova
teplota hadice:

1,2 mm

44 °C (<25 cm od portu
pacienta)

Maximalni

provozni tlak: 80 cmH,0

Provozni rozsah priitoku

(Ventilator): 0,5-40 L/min

Pokojova teplota: 20-26 °C

Maximalni teplota

inkubatoru: 37°C

Maximalni objem

vody v komofre: 160 mL

Definice symbolii

Postupujte podle ndvodu k pouziti -
bezpecnost.

Prostudujte si navod k pouziti.
fphcare.com/950IFU

Na jedno pouziti.

Sprévna hladina vody ve vodni
komore.

Nespravnd hladina vody, vodni komoru
nepouzivejte.

Soucast mlze byt zlikvidovana v rdmci
konfigurace.

Prilozna ¢ast typu BF.
Nadechovy port ventilatoru (pritok
k pacientovi).

Vydechovy port ventildtoru (pritok od
pacienta).

PFi vyrobé tohoto vyrobku nebyl
pouzit pfirodni kaucukovy latex.
Oznacuje soucast pozadovanou pro
kratky samocinny test ventildtoru.

Ho-oR s INTNE 5D
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Teplotni omezeni.

Vyrobce.

Datum vyroby.

0Lk~

Datum exspirace.

Varovani, upozornéni a pozndmky

£\ VAROVANI

« Vzdy je nutné zajistit fddné monitorovani
pacienta (naptiklad kontrolu saturace
kyslikem). Pokud pacient nebude
monitorovan, muze dojit k vaznému
poskozeni zdravi nebo umrti (napfiklad
v pfipadé preruseni pratoku plynu).
Na jedno pouziti. Nepouzivejte tento
vyrobek opakované. Opakované pouziti
muZe vést k infekci dychacich cest.
Pouzivéani (nebo Uprava) kombinaci
dychacich okruhti a komor
nedoporucéenych spolecnosti
Fisher & Paykel Healthcare mUze vést
k nedostate¢nému zvlh¢ovéni, poruse
ventilatoru nebo zdvazné Ujmé.
Vyrobek nepouzivejte v blizkosti zdrojl
vzniceni. Vystaveni kysliku zvysuje riziko
pozéru, ktery mize zplsobit poranéni
nebo umrti pacienta.

Nerespektovani nasledujicich varovani
muzZe negativné ovlivnit funkci pFistroje
nebo snizit jeho bezpecnost (véetné
potencialni zavazné Gjmy na zdravi):
Tento vyrobek je uréen pro podavani
vzduchu, kysliku a/nebo oxidu dusnatého.
Neni vhodny pro podani hoflavych
anestetickych plynnych smési nebo smési
Heliox.

Nestlacujte a nenatahujte hadic¢ku

a nevymackavejte z ni tekutinu.

Tento vyrobek se nesmi Cistit ani
sterilizovat. Zamezte kontaktu

s chemikaliemi, ¢isticimi prostfedky nebo
dezinfekénimi prostfedky na ruce.
Nastavte prislusné alarmy ventildtoru nebo
zdroje pritoku, abyste mohli sledovat
poskytovani [éCby.

Pred pfipojenim k pacientovi provedte test
tlaku a netésnosti dychaciho systému.
Pred pouzitim zkontrolujte, zda jsou
véechny spoje tésné.

Sledujte kondenzat v okruhu, abyste
zabranili ucpani nebo hromadéni tekutin.
Podle potreby kondenzat odvadéjte.
Zvlh¢ovac by mél vzdy stat rovné a mél by
byt nize nez pacient.

Komoru nepouzivejte, jestlize upadla nebo
je viditelné poskozena.

Komoru nepouzivejte, pokud jsou

v komore uvolnéné kryty nékterych
senzord nebo uplné chybi.

Komoru nepouzivejte, pokud hladina vody
stoupne nad rysku maximalni povolené
hladiny vody.

Komoru nepliite vodou o teploté vyssi
nez 37 °C.

Nepouzivejte medikace obsahujici
Tyloxapol (napfiklad Tacholiquin), mohlo
by dojit k poskozeni hadic a ke ztraté
ventila¢niho tlaku.

. Nepouzivejte déle nez po maximalni
dobu 14 dn(.

/I\ UPOZORNENI

Nedotykejte se horkého povrchu zakladny
komory. Mohlo by to vést k popdleni
pokozky.

Neprikryvejte okruh materidly, jako jsou
rucniky, polstare nebo prostéradla. Mohlo
by to vést k popaleni pokozky.
Nenechdvejte hadici v delsim kontaktu

s pokozkou pacienta. Mohlo by to vést

k popaleni pokozky.

Neprovozujte komoru bez pratoku vody
nebo plynu. Nedodrzeni by mohlo vést

k nizké urovni zvlh¢ovani.

nez komora. Nedodrzeni by mohlo vést
k nizké urovni zvih¢ovani.

Pokud pouzivate ventilator

Puritan Bennett™* 840 nebo

Puritan Bennett™ 980, provedte kratky
samocinny test (Short Self-Test, SST)
pomoci zlutého adaptéru SST. Nasledky
nedodrzeni podminek SST konzultujte
s vyrobcem ventilatoru.

Poznamky

« K inhalaci pouzivejte sterilni vodu dle CL
nebo ekvivalent. Pfidavani dalSich latek
muze mit nepfiznivé ucinky.

Béhem likvidace mUze byt uzivatel
vystaven plsobeni tekutin z dychacich
cest. S dychacimi okruhy je nutné zachazet
jako s kontaminovanymi. Likvidaci
provadéjte v souladu s mistnimi nebo
narodnimi zakony a predpisy tykajicimi
se ochrany zivotniho prostredi.

Zdroj vody musi byt nejméné o 50 cm vyse

« Pokud pfi pouzivani tohoto pristroje doslo
k vdzné nehodé, informujte zastupce
spolecnosti Fisher & Paykel Healthcare
a v pfipadé ¢lenskych zemi Evropské unie
prislusny orgdn ve vasi zemi.

* Puritan Bennett je ochranna znamka
spole¢nosti Medtronic, Inc.




Dansk

F&P 950™ Dobbelt opvarmet
slangeszet til neonatal respirator

Indikationer

Andedraetssaettet er en tilbehgrsdel til

F&P 950 respiratorisk befugter. Det er
beregnet til levering af opvarmet befugtet
respirationsgas til neonatale og paediatriske
patienter inden for de graenser, som er
angivet i dets tekniske specifikationer.

Kontraindikationer
Der er ingen kontraindikationer for opvarmet
respiratorisk befugtning.

Bivirkninger
Der er ingen kendte bivirkninger ved
opvarmet respiratorisk befugtning.

Tekniske specifikationer

Kompatibel med F&P 950 respiratorisk
befugter. Se brugsanvisningen til befugteren,
tilbeharet og patientinterfacet vedrgrende
yderligere advarsler, forsigtighedsregler,
kontraindikationer, bivirkninger og
systeminformation.

Tidalvolumen: <300 mL

Interface-

forbindelser: I1SO 5356-1 koniske

konnektorer
Patientslangens lengde:
Inspiratorisk: 1,75m
Ekspiratorisk: 1,60 m
Gaslaekage (60 cmH,0, BTPS):
Dobbeltslange <30 mL/min
Flowmodstand (15 L/min, BTPS):
Inspiratorisk: 1,05 + 0,06 cmH,0
Ekspiratorisk: 1,11+ 0,09 cmH,0
Med tilbehar:
Inspiratorisk: 1,05 + 0,06 cmH,0
Ekspiratorisk: 111 £ 0,09 cmH,0
(inkluderer maleusikkerhed pa 0,02 cmH,0)
Komplians (60 cmH,0, BTPS):

Dobbeltslange: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
Med tilbehar:
Dobbeltslange: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(inkluderer maleusikkerhed pa
0,08 mL/cmH,0)
Minimum

indvendig diameter
for slange:
Slangens maksimale
overfladetemperatur: 44 °C (<25 cm fra

1,2 mm

patientport)
Maksimalt
driftstryk: 80 cmH,0
Flowomrade ved drift
(respirator): 0,5-40 L/min
Rumtemperatur: 20-26 °C
Maksimal inkubator-
temperatur: 37°C

Kammerets maksimale
vandvolumen: 160 mL
Symbolforklaring

Folg brugsanvisningen - sikkerhed.

Se brugsanvisningen.
fphcare.com/950IFU

Til engangsbrug.
Korrekt vandniveau i vandkammeret.

Forkert vandniveau. Vandkammeret
ma ikke benyttes.

S
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Komponenten kan bortskaffes ved
opsatning.

Type BF anvendt del.

Respiratorens inspirationsport

(flow til patient).

Respiratorens eksspirationsport

(flow fra patient).

Dette produkt er ikke fremstillet med
naturlig gummilatex.

Angiver komponent, som er pakraevet
til respiratorens korte selvtest.
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Temperaturbegraensninger.

Producent.

Fremstillingsdato.

Udlgbsdato.

I[L Ik~

Advarsler, forsigtighedsregler og
bemaerkninger

A ADVARSLER

« Patienten skal konstant monitoreres (f.eks.
iltmaetning) pa passende vis. Manglende
monitorering af patienten (f.eks. i tilfeelde
af afbrydelse af luftflow) kan resultere i
alvorlig personskade eller dad.

Til engangsbrug. Dette produkt ma

ikke genbruges. Genbrug kan forarsage
luftvejsinfektion.

Brug (eller modifikation) af slangesaet

og kammerkombinationer, som ikke er
anbefalet af Fisher & Paykel Healthcare,
kan medfgre ringe befugtning,
respiratorsvigt eller alvorlig personskade.
Ma ikke anvendes i naerheden af nogen
antaendelseskilde. Eksponering for ilt
@ger risikoen for brand, der kan forarsage
alvorlig personskade eller dedsfald.

Manglende overholdelse af falgende
advarsler kan nedszette udstyrets
ydelse eller kompromittere sikkerheden
(herunder potentielt forarsage alvorlig
personskade):

Dette produkt er beregnet til
administration af luft, ilt og/eller
nitrogenoxid. Det er ikke egnet

til administration af brandbare
anaestesigasblandinger eller heliox-gas.
Slangen ma ikke klemmes, straekkes eller
malkes.

Dette produkt ma ikke renggres eller
steriliseres. Undga kontakt med kemikalier,
renggringsmidler eller handrensemidler.
Indstil relevante respirator- eller
flowkildealarmer for at overvage
behandlingen.

Foretag en tryk- og laekagetest pa
andedraetssystemet, inden det kobles til
en patient.

Kontrollér, at alle tilslutninger er stramme
for brug.

Overvag kondensat i slangesaettet for at
forhindre tilstopning eller ansamling af
vaeske. Draen efter behov.

Befugteren skal altid veere placeret plant
0g anbragt lavere end patienten.
Kammeret ma ikke benyttes, hvis det er
synligt beskadiget eller har veeret tabt.
Kammeret ma ikke benyttes, hvis nogen
af sensordaekslerne har lgsnet sig eller
mangler i kammeret.

Kammeret ma ikke benyttes, hvis
vandstanden stiger over den maksimale
vandstandslinje.

Fyld ikke kammeret med vand, der er
varmere end 37 °C.

Undga at benytte laegemidler, der
indeholder tyloxapol (sasom Tacholiquin),
da dette kan beskadige slangerne og fere
til tab af ventilationstryk.

. M3 ikke anvendes laengere end den
maksimale brugsvarighed pa 14 dage.

& FORSIGTIGHEDSREGLER

Ror ikke ved kammerbundens varme
overflade. Manglende overholdelse kan
medfgre forbreending af huden.
Slangeseettet ma ikke tildaekkes med
materialer sdsom handklaeder, puder eller
sengetgj. Manglende overholdelse kan
medfgre forbraending af huden.

Undga at lade slangen veere i langvarig
bergring med patientens hud. Manglende
overholdelse kan medfgre forbraending

af huden.

Kammeret ma ikke betjenes uden vand
eller luftflow. Manglende overholdelse kan
medfgre lave fugtighedsniveauer.
Vandkilden skal vaere mindst 50 cm hgjere
end kammeret. Manglende overholdelse
kan medfgre lave fugtighedsniveauer.
Hvis du anvender en Puritan Bennett™*
840- eller Puritan Bennett™ 980-respirator,
skal du bruge den gule SST-adapter til

at udfere en kort selvtest (Short Self-
Test, SST). Respiratorens producent kan
oplyse om konsekvenser af manglende
overholdelse af SST.

Bemaerkninger

« Anvend sterilt USP-vand til skylning, eller
tilsvarende. Tilsaetning af andre stoffer kan
have ugnskede virkninger.

Brugeren kan udsaettes for luftvejsvaesker
under bortskaffelse. Slangesaet
skal handteres som kontaminerede.
Bortskaffes i henhold til lokale, statslige
eller landespecifikke miljglovgivning og
-forordninger.

« Hvis der har fundet en alvorlig haendelse
sted under brug af dette produkt, bedes
du kontakte din lokale Fisher & Paykel
Healthcare-repraesentant og, for EU-
medlemslande, den ansvarlige myndighed
i dit land.

*Puritan Bennett er et varemaerke tilhgrende
Medtronic, Inc.

Nederlands CnD)

F&P 950™ Dubbel verwarmd
beademingscircuitset voor neonaten

Indicaties voor gebruik

De beademingsset is een accessoire voor de
F&P 950-luchtwegbevochtiger. Het is bedoeld
voor toediening van verwarmde, bevochtigde
ademhalingsgassen aan neonatale en
pediatrische patiénten, binnen de grenzen van
de vermelde technische specificaties.

Contra-indicaties
Er zijn geen contra-indicaties voor verwarmde
luchtwegbevochtiging.

Neveneffecten
Er zijn geen bekende neveneffecten van
verwarmde luchtwegbevochtiging.

Technische specificaties

Compatibel met de F&P 950-
luchtwegbevochtiger. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzingen van de bevochtiger,
accessoires en patiéntinterface

voor aanvullende waarschuwingen,
aandachtspunten, contra-indicaties,
neveneffecten en systeeminformatie.

Teugvolume: <300 mL

Interface-

aansluitingen: ISO 5356-1 conische

connectoren
Lengte beademingsslang:
Inademingsslang: 1,75m
Uitademingsslang: 1,60 m
Gaslekkage (60 cmH,0, BTPS):
Twee slangen <30 mL/min
Flowweerstand (15 L/min, BTPS):

Inademing: 1,05 + 0,06 cmH,0
Uitademing: 1,11+ 0,09 cmH,0
Met accessoires:

Inademing: 1,05 + 0,06 cmH,0
Uitademing: 111+ 0,09 cmH,0

(inclusief 0,02 cmH,0 meetonzekerheid)
Therapietrouw (60 cmH,0, BTPS):

Twee slangen: 1,01 £ 0,13 mL/cmH,0
Met accessoires.

Twee slangen: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0
(inclusief 0,08 mL/cmH,0 meetonzekerheid)
Minimale
binnendiameter
slang:

Maximale
oppervlakte-
temperatuur slang:

1,2mm

44 °C (<25 c¢m vanaf
de patiéntpoort)
Maximale
bedrijfsdruk:
Bedrijfsflowbereik
(beademingstoestel): 0,5-40 L/min
Kamertemperatuur: 20-26 °C
Maximale couveuse

temperatuur: 37°C
Maximaal

watervolume kamer: 160 mL

80 cmH,0

Symbooldefinities

Volg de gebruiksaanwijzing - Veiligheid.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
fphcare.com/950IFU

® Voor eenmalig gebruik.

Correct waterniveau in waterkamer.

Incorrect waterniveau; gebruik de
waterkamer niet.

Onderdeel kan tijdens installatie worden
weggegooid.

Toegepast onderdeel van type BF.
Inademingspoort van het
beademingstoestel (flow naar patiént).
Uitademingspoort van het

Voor de vervaardiging van dit product is
geen natuurrubberlatex gebruikt.

SST Geeft component aan vereist voor de

5 -© 0P

korte zelftest van het beademingstoestel.

/H/ Temperatuurbeperkingen.

d Fabrikant.

beademingstoestel (flow vanaf de patiént).

Waarschuwingen, aandachtspunten
en opmerkingen

A WAARSCHUWINGEN

« Patiénten moeten te allen tijde op
geschikte wijze worden gemonitord (bijv.
zuurstofsaturatie). Het niet bewaken van de
patiént kan (bijv. bij onderbreking van de
flow) resulteren in ernstig letsel of overlijden.
Voor eenmalig gebruik. Dit product mag
niet worden hergebruikt. Hergebruik kan
leiden tot infectie van de luchtwegen.
Het gebruik (of de aanpassing) van
combinaties van beademingscircuit en
kamer die niet worden geadviseerd door
Fisher & Paykel Healthcare kan leiden tot
slechte bevochtiging, een onjuiste werking
van het beademingstoestel of ernstig
letsel.
Gebruik het product niet in de buurt van
ontstekingsbronnen. Blootstelling aan
zuurstof vergroot het risico op brand, wat
kan leiden tot letsel of overlijden van de
patiént.

Het niet in acht nemen van de volgende

waarschuwingen kan de prestaties of de

veiligheid van het apparaat aantasten

(met mogelijk ernstig letsel tot gevolg):

Dit product is ontworpen voor

de toediening van lucht, zuurstof

en/of stikstofoxide. Het is niet geschikt

voor de toediening van brandbare

anesthesiegasmengsels of heliox.

De slang mag niet worden geplet of

uitgerekt en er mag niet in worden

geknepen.

Dit product niet onderdompelen

of steriliseren. Vermijd contact met

chemische stoffen, schoonmaakmiddelen

en handontsmettingsmiddelen.

Stel passende alarmen in voor het

beademingstoestel of de flowbron om de

therapietoediening te bewaken.

Voer een druk- en lekkagetest uit op het

beademingssysteem alvorens het aan te

sluiten op een patiént.

Controleer vooér gebruik of alle

aansluitingen goed vastzitten.

Bewaak op circuitcondens om occlusie of

ophoping van vocht te voorkomen. Tap zo

nodig vloeistof af.

De bevochtiger moet altijd waterpas en

lager dan de patiént staan.

Gebruik de kamer niet als deze zichtbaar is

beschadigd of is gevallen.

Gebruik de kamer niet als de

sensorafdekkingen zijn losgeraakt of

ontbreken aan de kamer.

Gebruik de kamer niet als het waterniveau

tot boven het aangegeven maximale

waterniveau stijgt.

Vul de kamer niet met water warmer dan

37 °C.

Gebruik geen geneesmiddelen die

tyloxapol bevatten (zoals Tacholiquin); dit

kan leiden tot beschadiging van de slangen

en tot verlies van de beademingsdruk.

. Niet gebruiken na de maximale
gebruiksduur van 14 dagen.

& AANDACHTSPUNTEN

Raak het hete oppervlak van de
kamerbodem niet aan. Als deze instructie
wordt genegeerd, kunnen er brandwonden
ontstaan.

Bedek het circuit niet met materialen zoals
handdoeken, kussens of beddengoed. Als
deze instructie wordt genegeerd, kunnen
er brandwonden ontstaan.

Voorkom langdurig contact van slangen
met de huid van de patiént. Als deze
instructie wordt genegeerd, kunnen er
brandwonden ontstaan.

Gebruik de kamer niet zonder water

of gasflow. Als deze instructie

wordt genegeerd, kan er een lage
luchtvochtigheid ontstaan.

De waterbron moet ten minste 50 cm
hoger dan de kamer worden geplaatst. Als
deze instructie wordt genegeerd, kan er
een lage luchtvochtigheid ontstaan.

Als u een Puritan Bennett™* 840- of
Puritan Bennett™ 980-beademingstoestel
gebruikt, voert u met behulp van de

gele SST-adapter de korte zelftest (short
self-test; SST) uit. De fabrikant van het
beademingstoestel kan u inlichten over de
gevolgen van het niet in acht nemen van
de SST.

Opmerkingen

* Gebruik USP steriel water of een
vergelijkbaar product voor irrigatie. Het
toevoegen van andere stoffen kan leiden
tot bijwerkingen.
De gebruiker kan worden blootgesteld
aan vloeistoffen uit de luchtwegen tijdens
afvoer.Beademingscircuits moeten als
besmet worden behandeld. Weggooien
volgens lokale, regionale of landspecifieke
milieuwetten en -voorschriften.
Als er zich tijdens het gebruik van
dit apparaat een ernstig incident
heeft voorgedaan, informeer dan uw
plaatselijke Fisher & Paykel Healthcare-
vertegenwoordiger en, voor EU-lidstaten,
de bevoegde autoriteit in uw land.

*Puritan Bennett is een handelsmerk van
Medtronic, Inc.




Eesti

F&P 950™ vastsiindinu
topeltsoojendusega
ventilaatorikontuuri komplekt

Kasutusndidustused

Hingamiskomplekt on F&P 950 hingamisteede
niisuti lisavarustus. See on ette nahtud
soojendusega niisutatud hingamisgaaside
manustamiseks vastsundinutele ja lastele
ettendhtud tehniliste spetsifikatsioonide piires.

Vastundidustused
Hingamisteede soojendatud niisutamiseks
pole vastundidustusi.

Korvaltoimed
Hingamisteede soojendatud niisutamisel pole
teadaolevaid kdrvaltoimeid.

Tehnilised andmed

Uhildub F&P 950 hingamisteede niisutiga.
Taiendavate hoiatuste, ettevaatuste,
vastunaidustuste, kdrvaltoimete ja ststeemi
kohta leiate teavet niisuti, lisaseadme ja
patsiendiliidese kasutusjuhendist.

Hingamismaht: <300 mL

Liidese

ihendused: ISO 5356-1 koonilised
liitmikud

Hingamisvooliku pikkus:

Inspiratoorne: 1,75m

Ekspiratoorne: 1,60 m

Gaasileke (60 cmH,0, kehatemperatuuril
réhuga kiillastunud):

Kaheharuline <30 mL/min
Voolutakistus (15 L/min, kehatemperatuuril
rohuga kiillastunud):

Inspiratoorne: 1,05 £+ 0,06 cmH,0
Ekspiratoorne: 111+ 0,09 cmH,0
Tarvikutega:

Inspiratoorne: 1,05 + 0,06 cmH,0
Ekspiratoorne: 1,11+ 0,09 cmH,0

(sh méotmise ebatdpsus 0,02 cmH,0)

Vastavus (60 cmH,0, kehatemperatuuril
rohuga kiillastunud):

Kaheharuline: 1,01 £ 0,13 mL/cmH,0
Tarvikutega:
Kaheharuline: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(sh mdoétmise ebatdpsus

0,08 mL/cmH,0)

Vooliku minimaalne

siseldbimoot: 1,2 mm

Vooliku maksimaalne

pinnatemperatuur: 44 °C (<25cm
patsiendipordist)

Maksimaalne

toorohk: 80 cmH,0
T66 vooluhulgavahemik
(Ventilaator): 0,5-40 L/min

ruumitemperatuur: 20-26 °C
Maksimaalne inkubaatori

temperatuur: 37°C
Kambri maksimaalne
veemaht: 160 mL

Siimbolite tahendused

Jargige kasutusjuhendit - ohutus.

Lugege kasutusjuhendit.
fphcare.com/950IFU

® Uhekordseks kasutamiseks.

Oige veetase veekambris.

Vale veetase; arge kasutage
B veekambrit.

Komponendi vdib Ulesseadmisel dra
visata.
Patsiendiga Uihendatav BF-tupi osa.

al

@ Ventilaatori sissehingamisport

(vool patsiendile).

@ Ventilaatori véljahingamisport

(vool patsiendilt).

@ Selle toote valmistamisel ei ole
kasutatud looduslikku kummilateksit.

SST

Naitab ventilaatori lihikese enesetesti
jaoks vajalikku komponenti.

Temperatuuripiirangud.
Tootja.
Valmistamiskuupaev.

Aegumiskuupaev.

Hoiatused, ettevaatusabindud ja
maérkused

A HOIATUSED

« Patsiendi seisundit (nt hapnikukdllastust)
tuleb kogu aeg nduetekohaselt jalgida.
Patsiendi mittejalgimine voib (nt
gaasivoolu katkemise korral) pohjustada
tosist kahju voi surma.

« Uhekordseks kasutamiseks. Arge kasutage

seda toodet korduvalt. Korduvkasutamine

voib poéhjustada hingamisteede nakkust.

Fisher & Paykel Healthcare soovituseta

hingamiskontuuride ja kambrite

kombinatsioonide kasutamine voi
modifitseerimine voib vahendada
niisutuse jéudlust, pohjustada ventilaatori
talitlushaire v&i tosise vigastuse.

Arge kasutage toodet thegi sttteallika

laheduses. Hapnikuga kokkupuude

suurendab tuleohtu, mis véib pdhjustada
tosiseid vigastusi voi surma.

Jargnevate hoiatuste eiramine v6ib
halvendada seadme toimivust voi
vihendada ohutust (sh pohjustada
tosiseid vigastusi):

See toode on mdeldud 6hu, hapniku ja/voi
ldmmastikoksiidi manustamiseks. See ei
sobi tuleohtlike anesteetiliste gaasisegude
ega Helioxi gaaside manustamiseks.

Arge muljuge, venitage ega pigistage
voolikuid.

Arge puhastage ega steriliseerige

seda toodet. Valtige kokkupuudet
kemikaalide, puhastusvahendite voi
katepuhastusvahenditega.
Ravimanustamise jalgimiseks maarake
sobivad ventilaatori voi vooluallika alarmid.
Enne patsiendiga Gthendamist tehke
hingamisslsteemi rohu- ja lekkekatse.
Enne kasutamist veenduge, et kdik
Uhendused oleksid tihedad.

Oklusiooni voi vedeliku kogunemise
valtimiseks jalgige kondensaati kontuuris.
Tuhjendage vastavalt vajadusele.

Niisuti peab olema alati tasasel pinnal ja
patsiendist madalamal.

Arge kasutage kambrit, kui see on
nahtavalt kahjustatud véi maha kukkunud.
Arge kasutage kambrit, kui méni anduri
kate on kambri kljest lahti voi puudub.
Arge kasutage kambrit, kui veetase tduseb
Ule maksimaalse veetaseme joone.

Arge taitke kambrit tile 37 °C
temperatuuriga veega.

Arge kasutage tiloksapooli sisaldavaid
ravimeid (nagu Tacholiquin), sest need
voivad voolikut kahjustada ja pohjustada
ventilatsiooniréhu languse.

. Arge kasutage kauem kui

maksimaalselt 14 paeva.

& ETTEVAATUSABINOUD

Arge puudutage kambri aluse kuuma
pinda. Hoiatuse eiramine voib pdhjustada
nahapodletusi.

Arge katke kontuuri esemetega, nagu
ratikud, padjad voi voodipesu. Hoiatuse
eiramine voib pdhjustada nahapdletusi.
Viltige voolikute pikaajalist kokkupuudet
patsiendi nahaga. Hoiatuse eiramine véib
pohjustada nahapdletusi.

Arge kasutage kambrit iima vee- véi
gaasivooluta. Hoiatuse eiramine voib
pohjustada madala niiskustaseme.
Veeallikas peab paiknema vahemalt 50 cm
kambrist kérgemal. Hoiatuse eiramine voib
pohjustada madala niiskustaseme.

Kui kasutate ventilaatorit Puritan Bennett™*
840 voi Puritan Bennett™ 980, kasutage
IGhikese enesetesti (Short Self-Test, SST)
tegemiseks kollast SST-adapterit. SST
tegemata jatmise tagajargede teada
saamiseks poorduge ventilaatori tootja
poole.

Mérkused

« Kasutage steriilset irrigatsioonivett USP voi
samavadarset. Muude ainete lisamisel véib
olla kahjulik m&ju.

Kasutaja voib kdérvaldamise kaigus
puutuda kokku hingamisteedest parinevate
vedelikega. Hingamiskontuure tuleb
kaidelda saastununa. Havitada vastavalt
kohalikele, riiklikele voi riigispetsiifilistele
keskkonnaseadustele ja -eeskirjadele.

Kui selle seadme kasutamisel on juhtunud
tésine ohujuhtum, teavitage sellest oma
kohalikku Fisher & Paykel Healthcare’i
esindajat ja Euroopa Liidu liilkmesriikide
puhul oma riigi padevat asutust.

*Puritan Bennett on Medtronic, Inc. kaubamark.

Filipino (D)
F&P 950™ Neonatal Ventilator Dual
Heated Circuit Kit

Mga indikasyon para sa paggamit

Ang paghinga na set ay isang aksesorya

para sa F&P 950 Panghinga na Humidifier.
Inilaan ito para sa paghahatid ng pinainit na
mamasa-masang mga panghinga na gas sa
mga bagong panganak at batang pasyente, sa
loob ng mga limitasyon ng nakasaad na mga
teknikal na espesipikasyon nito.

Mga Kontraindikasyon
Walang mga kontraindikasyon para sa pinainit
na panghinga na pamamasa-basa.

Mga epekto
Walang mga kilalang epekto ng pinainit na
panghinga na pamamasa-basa.

Mga teknikal na espesipikasyon
Katugma sa F&P 950 Panghinga na
Humidifier. Sumangguni sa mga tagubilin
sa gumagamit ng humidifier, aksesorya,
at interface ng pasyente para sa mga
karagdagang babala, mga pag-iingat,
mga kontraindikasyon, mga epekto, at
impormasyon sa sistema.

Tidal volume: <300 mL

Mga interface na

koneksyon: Mga ISO 5356-1 Conical
Connector

Haba ng tubo para sa paghinga:

Paglanghap: 1.75m

Pagbuga ng hininga: 1.60 m
Pagtagas ng gas (60 cmH,0, BTPS):

Dual limb <30 mL/min
Paglaban sa daloy (15 L/min, BTPS):
Paglanghap: 1.05 + 0.06 cmH,0

Pagbuga ng hininga: 111+ 0.09 cmH,0
Kasama ang mga aksesorya:

Paglanghap: 1.05 £ 0.06 cmH,0
Pagbuga ng hininga: 111+ 0.09 cmH,0
(may kasamang kawalan ng katiyakan sa
pagsukat na 0.02 cmH,0)

Pagsunod (60 cmH.0, BTPS):

Dual limb: 1.01 £ 0.13 mL/cmH,0
Kasama ang mga aksesorya:
Dual limb: 1.02 + 013 mL/cmH,0

(may kasamang kawalan ng katiyakan sa
pagsukat na 0.08 mL/cmH,0)

Pinakamaliit na

panloob na dyametro

ng tubo: 1.2 mm

Pinakamataas na

temperatura sa

ibabaw ng tubo: 44 °C (<25 cm mula sa
port ng pasyente)

Pinakamataas na

presyon sa
pagpapatakbo: 80 cmH,0

Saklaw ng daloy sa pagpapatakbo
(Bentilador): 0.5-40 L/min

Temperatura ng silid: 20-26 °C
Pinakamataas na

temperatura ng

incubator: 37°C
Pinakamataas na

dami ng tubig sa

chamber: 160 mL

Mga kahulugan ng simbolo

Os\} Sundin ang mga tagubilin sa paggamit
- kaligtasan.
Sumangguni sa mga tagubilin sa
paggamit.
fphcare.com/9501FU

Paggamit nang isang beses.

Tamang antas ng tubig sa chamber
ng tubig.

Maling antas ng tubig; huwag gamitin
ang chamber ng tubig.

Maaaring itapon ang bahagi sa
pag-setup.

Type BF na inilapat na bahagi.

Paglanghap na port ng bentilador
(daloy tungo sa pasyente).

Pagbuga ng hininga na port ng
bentilador (daloy mula sa pasyente).
Ang produktong ito ay hindi yari sa
natural na latex na goma.
Ipinapahiwatig ang kinakailangang
SST bahagi para sa Maikling Pansariling
Pagsubok sa bentilador.

-0 <O B S INTR G

/ﬂ/ Mga limitasyon sa temperatura.

d Tagagawa.
&I Petsa ng paggawa.

g Petsa ng pagkawalang bisa.

Mga babala, mga pag-iingat, at mga
dapat tandaan

A MGA BABALA

« Dapat gamitin ang naaangkop na
pagsubaybay sa pasyente (hal. saturation
ng oxygen) sa lahat ng oras. Ang
kabiguang subaybayan ang pasyente
(hal. sa kaganapan ng pagkagambala sa
daloy ng gas) ay maaaring magresulta sa
malubhang pinsala o pagkamatay.
Paggamit nang isang beses. Huwag muling
gamitin ang produktong ito. Ang muling
paggamit ay maaaring magresulta sa
impeksyon sa daluyan ng hangin.
Ang paggamit (o pagbabago) sa mga
kumbinasyon ng circuit at chamber sa
paghinga na hindi inirerekomenda ng
Fisher & Paykel Healthcare ay maaaring
magresulta sa mahinang pamamasa-
basa, maling paggana ng bentilador, o
malubhang pinsala.
Huwag gamitin ang produkto nang
malapit sa anumang pinagmulan ng
pag-aapoy. Ang pagkakalantad sa oxygen
ay nagdaragdag sa panganib ng sunog
na maaaring maging sanhi ng malubhang
pinsala o pagkamatay.

Ang pagkabigong sumunod sa mga
sumusunod na babala ay maaaring
makapinsala sa pagganap ng aparato o
makompromiso ang kaligtasan (kabilang
ang potensyal na maging sanhi ng
malubhang pinsala):
Ang produktong ito ay idinisenyo para sa
paghahatid ng hangin, oxygen, at/o nitric
oxide. Hindi ito angkop para sa paghahatid
ng nasusunog na mga anestetikong halo
ng gas o Heliox na gas.
Huwag durugin, anatinb, o i-milk ang tubo.
Huwag linisin o isterilisado ang produktong
ito. Iwasang malagyan ng mga kemikal,
mga panlinis na ahente, o mga sanitizer
ng kamay.
Itakda ang naaangkop na mga alarma
para sa bentilador o pinagmulan ng daloy
upang masubaybayan ang paghahatid ng
terapiya.
Magsagawa ng pagsubok sa presyon at
tagas sa sistema ng paghinga bago ikabit
sa isang pasyente.
Suriin na mahigpit ang lahat ng mga
koneksyon bago gamitin.
Subaybayan ang condensate ng circuit
upang maiwasan ang pagbara o
akumulasyon ng likido. Alisan ng tubig
kung kinakailangan.
Ang humidifier ay dapat palaging
nakapantay at nakaposisyon na mas
mababa kaysa sa pasyente.
Huwag gamitin ang chamber kung ito ay
nakikita na nasira o nahulog na.
Huwag gamitin ang chamber kung ang
alinman sa mga takip ng sensor ay
natanggal o nawawala mula sa chamber.
Huwag gamitin ang chamber kung ang
antas ng tubig ay tumataas nang mas
mataas sa linya ng pinakamataas na antas
ng tubig.
* Huwag punan ang chamber ng tubig na
higit sa 37 °C.
Huwag gumamit ng mga gamot na
naglalaman ng Tyloxapol (tulad ng
Tacholiguin) dahil maaari nitong mapinsala
ang tubo at humantong sa pagkawala ng
presyon ng bentilasyon.
Huwag gamitin nang lampas sa

14 na araw na pinakahabang tagal ng
paggamit.

& MGA PAG-IINGAT

* Huwag hawakan ang mainit na ibabaw
ng ilalim ng chamber. Ang kabiguang
sumunod ay maaaring magresulta sa isang
pagkasunog ng balat.
Huwag takpan ang circuit ng mga
materyales na tulad ng mga tuwalya, mga
unan, o sapin ng kama. Ang kabiguang
sumunod ay maaaring magresulta sa
pagkasunog ng balat.

lwasang mapabayaang dumikit nang
matagal ang tubo sa balat ng pasyente.
Ang kabiguang sumunod ay maaaring
magresulta sa isang pagkasunog ng balat.

* Huwag paganahin ang chamber nang
walang daloy ng tubig o gas. Ang
kabiguang sumunod ay maaaring
magresulta sa mga mababang antas ng
kahalumigmigan.

Ang pinagmulan ng tubig ay dapat mas
mataas nang hindi bababa sa 50 cm kaysa
sa chamber. Ang kabiguang sumunod ay
maaaring magresulta sa mga mababang
antas ng kahalumigmigan.

Kung gumagamit ng Puritan Bennett™*
840 o Puritan Bennett™ 980 na bentilador,
gamitin ang dilaw na SST adapter upang
kumpletuhin ang maikling pansariling
pagsubok (short self-test, SST).
Sumangguni sa tagagawa ng bentilador
para sa mga kahihinatnan ng pagkabigo na
sumunod sa SST.

Mga dapat tandaan

* Gumamit ng USP Isterilisadong Tubig para
sa Irigasyon, o katumbas. Ang pagdagdag
ng ibang mga sangkap ay maaaring may
masamang epekto.
Ang gumagamit ay maaaring malantad sa
mga likido ng mga daluyan ng paghinga
habang tinatapon. Ang mga circuit ng
paghinga ay dapat isaalang-alang bilang
kontaminado. Itapon ito ayon sa mga
partikular na batas at regulasyon sa
kapaligiran ng lokal, estado o bansa.

Kung may seryosong insidenteng nangyari
habang ginagamit ang aparatong ito,
mangyaring abisuhan ang iyong lokal na
kinatawan ng Fisher & Paykel Healthcare
at, para sa mga miyembrong bansa

ng European Union, ang Karampatang
Awtoridad sa iyong bansa.

*Ang Puritan Bennett ay isang marka ng
kalakal ng Medtronic, Inc.




Suomi ()

F&P 950™ Vastasyntyneen
ventilaattorin kaksoislammitetty
letkustosarja

Kéyttdaiheet

Hengitysletkusto on F&P 950
-hengityskostuttimen lisavaruste. Se on
tarkoitettu antamaan, laitteen ilmoitettujen
teknisten tietojen rajoissa, lammitettya ja
kostutettua hengityskaasua vastasyntyneille ja
lapsipotilaille.

Vasta-aiheet
Lammitetylle hengitysteiden kosteutukselle ei
ole vasta-aiheita.

Haittavaikutukset
Lammitetylld hengitysteiden kosteutuksella ei
ole tunnettuja haittavaikutuksia.

Tekniset tiedot

Yhteensopiva F&P 950 -hengityskostuttimen
kanssa. Lue kostuttimen, lisdvarusteen ja
potilaslitdnnan kayttoohjeiden lisdvaroitukset,
huomiotekstit, vasta-aiheet, haittavaikutukset
seka jarjestelmatiedot.

Kertahengity-

stilavuus: <300 mL

Kayttoliittyman

liitannat: I1SO 5356-1
-kartioliittimet

Hengitysletkun pituus:

Sisaanhengitys: 1,75m

Uloshengitys: 1,60 m

Kaasun vuoto (60 cmH,0, BTPS):

Kaksoisletkusto <30 mL/min

Virtausvastus (15 L/min, BTPS):

Sisaanhengitys: 1,05 + 0,06 cmH,0

Uloshengitys: 1,11+ 0,09 cmH,0

Lisdvarusteiden kanssa.:

Sisdanhengitys: 1,05 + 0,06 cmH,0

Uloshengitys: 1,11+ 0,09 cmH,0

(sisaltaa mittausepavarmuuden 0,02 cmH,0)
Komplianssi (60 cmH,0, BTPS):

Kaksoisletkusto: 1,01 £ 0,13 mL/cmH,0
Lisévarusteiden kanssa.
Kaksoisletkusto: 1,02 £ 0,13 mL/cmH,0

(sisaltaa mittausepavarmuuden
0,08 mL/cmH,0)
Letkun
vahimmaissisa-
halkaisija: 11,2 mm
Letkun pinnan
enimmaislampétila: 44 °C (<25cm
potilasportista)
Enimmaiskdyttopaine:
80 cmH,0
Kayttovirtausalue
(ventilaattori): 0,5-40 L/min
Huoneen lampétila: 20-26 °C
Inkubaattorin
enimmaislampétila: 37 °C
Séilion veden
enimmaistilavuus: 160 mL

Symbolien méaéritelmat

Noudata kayttdohjeiden kohtaa
“Turvallisuus”.

Tutustu kayttdohijeisiin.
fphcare.com/950IFU

® Kertakayttoinen.
E Oikea vesimaara vesisailiossa.

) Vaara vesimaarg; ala kayta vesisailiota.

Osa voidaan havittaa alkuasennuksen
yhteydessa.

Tyypin BF potilasliityntdosa.

Ventilaattorin sisdanhengitysportti
(virtaus potilaaseen).

Ventilaattorin uloshengitysportti
(virtaus potilaasta).

Taman tuotteen valmistuksessa ei ole
kaytetty luonnonkumilateksia.

limoittaa, ettd osaa tarvitaan
ventilaattorin lyhyeen itsetestiin.

Lampétilarajoitukset.
Valmistaja.
Valmistuspaiva.

Viimeinen kayttopaiva.

iR =8%oopa

Varoitukset, huomiot ja huomautukset

A VAROITUKSET

« Potilasta on valvottava (esim.
happisaturaatiota) asianmukaisesti
koko ajan. Jos potilasta ei valvota (esim.
kaasuvirtauksen keskeytyessa), voi seurata
vakavaa vahinkoa tai kuolema.
Kertakayttoinen. Ei saa kayttaa
uudelleen. Uudelleenkdyttd voi johtaa
hengitystieinfektioon.
Muiden kuin Fisher & Paykel Healthcaren
suosittelemien hengitysletkusto- ja
sailidyhdistelmien kaytto (tai muuntelu) voi
johtaa huonoon kostutukseen, ventilaattorin
toimintahairiéon tai vakavaan vahinkoon.
Tuotetta ei saa kayttaa syttymislahteen
l&hella. Altistus hapelle lisaa tulipalon riskia ja
voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

Mikali seuraavia varoituksia ei noudateta,
laitteen toiminta tai turvallisuus voi
vaarantua (misté voi mahdollisesti
aiheutua vakavaa haittaa):

Tama tuote on tarkoitettu ilman, hapen
ja/tai typpioksiduulin antamiseen. Se ei
sovellu syttyvien anestesiakaasuseosten tai
Heliox-kaasun antamiseen.

Letkuja ei saa venyttaa, puristella tai vedella.
Tuotetta ei saa puhdistaa tai steriloida. Valta
kosketusta kemikaalien, puhdistusaineiden
tai kasidesien kanssa.

Madrita soveltuvat ventilaattorin tai
virtauslahteen halytykset hoidon annon
seuraamista varten.

Suorita hengitysjarjestelman paine- ja
vuototesti ennen potilaaseen liittamista.
Tarkista kaikkien liitosten tiiviys ennen
kayttoa.

Ehkaise tukkeutumista tai nesteen
kertymista seuraamalla letkuston
kondensaattia. Tyhjenna vesi tarvittaessa.
Kostuttimen on aina oltava tasaisella
alustalla ja alempana kuin potilas.

Sailiota ei saa kayttaa, jos se on nakyvasti
vahingoittunut tai pudonnut.

Sailota ei saa kayttaa, jos jokin anturin kansi
on pois paikoiltaan tai puuttuu sailiosta.
Sailiota ei saa kayttaa, jos veden pinta
nousee yli maksimirajan.

Ala tayta sailiota vedells, jonka lampatila
ylittaa 37 °C.

Ala kayta tyloksapolia sisaltavia

laakkeita (kuten Tacholiquinia), silla

ne voivat vahingoittaa letkua ja johtaa
ventilaatiopaineen menetykseen.

. Tuotetta ei saa kayttaa 14 vuorokautta
pidempaan.

& HUOMIOT

Ala koske sailion pohjan kuumaan
pintaan. Muuten seurauksena saattaa olla
palovamma.

Letkuja ei saa peittaa esimerkiksi peitoilla,
pyyhkeilla tai liinavaatteilla. Muutoin
seurauksena saattaa olla palovamma.
Valta letkuston pitkaaikaista kosketusta
potilaan ihoon. Muuten seurauksena saattaa
olla palovamma.

Sailiéta ei saa kayttaa ilman veden tai
kaasun virtausta. Muuten seurauksena
saattaa olla matala kosteustaso.
Vesildhteen taytyy olla ainakin 50 cm
sailiota korkeammalla. Muuten seurauksena
saattaa olla matala kosteustaso.

Jos kaytat Puritan Bennett™* 840- tai
Puritan Bennett™ 980 -ventilaattoria, tee
SST-testi (Iyhyt itsetesti; short self-test)
kayttamalla keltaista SST-sovitinta. Katso
ventilaattorin valmistajan asiakirjoista
itsetestin ohjeiden noudattamatta
jattamisen vaikutukset.

Huomautukset

« Kayta huuhteluun steriilia vetta (USP tai
vastaava). Muiden aineiden lisédminen voi
aiheuttaa haittavaikutuksia.

Kayttaja saattaa altistua hengitysteiden
nesteille havittamisen aikana.
Hengitysletkustoja tulee kasitella
kontaminoituneina tarvikkeina. Tarvikkeet
tulee havittaa paikallisten tai maakohtaisten
ympadristonsuojelulakien ja -saadosten
mukaisesti.
Jos taman laitteen kayton yhteydessa on
sattunut vakava vaaratilanne, ilmoita siita
paikalliselle Fisher & Paykel Healthcaren
edustajalle. Euroopan unionin sisalla
tapahtuneista vakavista vaaratilanteista
on lisaksi ilmoitettava jasenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle.

*Puritan Bennett on Medtronic, Inc.:n
tavaramerkki.

Francais (Gr)

Kit de circuit de ventilation
bi-chauffé néonatal F&P 950™

Indications d’utilisation

Le kit de ventilation est un accessoire de
I'humidificateur respiratoire F&P 950. Il est
destiné a 'administration de gaz respiratoires
humidifiés et chauffés aux patients néonataux
et pédiatriques, dans les limites de ses
spécifications techniques déclarées.

Contre-indications
Il n’existe aucune contre-indication pour
I’lhumidification respiratoire chauffée.

Effets secondaires
Il n’existe aucun effet secondaire connu a

’humidification des gaz respiratoires chauffés.

Caractéristiques techniques
Compatible avec 'lhumidificateur respiratoire
F&P 950. Se reporter aux instructions
d'utilisation de 'humidificateur, des accessoires
et de l'interface patient pour connaitre

les avertissements, les mises en garde, les
contre-indications, les effets secondaires et les
informations systéme supplémentaires.

Volume courant : <300 mL

Raccords d’interface : Raccords coniques
conformes a la norme
ISO 5356-1

Longueur du circuit respiratoire :
Branche inspiratoire : 1,75 m

Branche expiratoire : 1,60 m

Fuite de gaz (60 cmH,0, BTPS) :
Bi-branche <30 mL/min
Résistance au débit (15 L/min, BTPS) :
Branche inspiratoire : 1,05 + 0,06 cmH,0
Branche expiratoire : 1,11+ 0,09 cmH,0
Avec accessoires :

Branche inspiratoire : 1,05 + 0,06 cmH,0
Branche expiratoire : 1,11+ 0,09 cmH,0
(inclut une incertitude de mesure de
0,02 cmH,0)

Conformité (60 cmH,O, BTPS) :

Bi-branche : 1,01 £ 0,13 mL/cmH,0
Avec accessoires
Bi-branche : 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(inclut une incertitude de mesure de

0,08 mL/cmH,0)

Diamétre interne

minimaldutuyau: 11,2 mm

Température maximale

alasurface

du tuyau : 44 °C (<25 cm depuis
le raccord patient)

Pression maximale

de fonctionnement: 80 cmH,0

Plage de débit de fonctionnement

(ventilateur) : 0,5-40 L/min
Température

ambiante : 20-26 °C
Température maximale

de Pincubateur : 37°C
Volume d’eau maximum

de la chambre : 160 mL

Définition des symboles

Suivre les instructions d’utilisation -
sécurité.

Consulter les instructions d’utilisation.
fphcare.com/950IFU

Usage unique.

Niveau d’eau correct dans la chambre
d’humidification.

<190 5 @

. Niveau d’eau incorrect, ne pas utiliser
la chambre d’humidification.

Le composant peut étre éliminé aprés
l'installation.

Piece appliquée de type BF.
Sortie inspiratoire du ventilateur (débit
vers le patient).

Entrée expiratoire du ventilateur (débit
en provenance du patient).

Ce produit ne contient pas de latex de
caoutchouc naturel.

Indique le composant requis pour
I'autotest rapide du ventilateur.

Limites de température.

Fabricant.

Date de fabrication.

Lk~ % oo

E Date d’expiration.

Avertissements, mises en garde et
remarques

/\ AVERTISSEMENTS

« Le patient doit faire I'objet d’'une
surveillance appropriée (p. ex. saturation
en oxygéne) en permanence. L'absence
de surveillance du patient (p. ex. en cas
d’interruption du débit de gaz) peut lui
occasionner des lésions graves pouvant
s'avérer fatales.

Usage unique. Ne pas réutiliser ce produit.
La réutilisation peut provoquer une
infection des voies respiratoires.
L'utilisation (ou la modification)
d’associations circuit respiratoire et
chambre non recommandées par

Fisher & Paykel Healthcare, peut entrainer
une mauvaise humidification, un mauvais
fonctionnement du ventilateur, ou des
blessures graves.

Ne pas utiliser le produit a proximité d’une
source de chaleur. L'exposition a I'oxygene
augmente le risque d’incendie pouvant
causer de graves blessures ou la mort.

Le non-respect des avertissements
suivants peut entraver les performances
du dispositif ou compromettre la sécurité
(en risquant notamment d’entrainer des
blessures graves) :
Ce produit est cong¢u pour I'administration
d'air, d’oxygéne et/ou de monoxyde d'azote.
Il n’est pas congu pour I'administration
de mélanges de gaz anesthésiants
inflammables ou de gaz Héliox.
Ne pas écraser, étirer ni pincer les tuyaux.
Ne pas nettoyer ou stériliser ce produit.
Eviter tout contact avec des produits
chimiques, des produits de nettoyage ou
des produits désinfectants pour les mains.
Régler les alarmes appropriées pour le
ventilateur ou la source de débit afin de
surveiller 'administration du traitement.
Effectuer un test d’étanchéité et de fuite
sur le systéeme respiratoire avant de le
brancher sur un patient.
Vérifier que tous les raccords sont
correctement serrés avant utilisation.
Contrdler la condensation dans le circuit
pour prévenir toute obstruction ou
accumulation de liguide. Vidanger si
nécessaire.
L’humidificateur doit toujours étre de
niveau et placé plus bas que le patient.
Ne pas utiliser la chambre si elle est
visiblement endommagée ou si elle est
tombée.
Ne pas utiliser la chambre si I'une des
protections des capteurs s’est délogée ou
si elle est manquante.
Ne pas utiliser la chambre si le niveau
d’eau dépasse le niveau de remplissage
maximum.
Ne pas remplir la chambre d’eau a une
température supérieure a 37 °C.
Ne pas utiliser de médication contenant
du tyloxapol (Tacholiquin par exemple),
car cela pourrait endommager les tuyaux
et causer une perte de pression de
ventilation.
. Ne pas utiliser au-dela de la période
maximale d’utilisation de 14 jours.

& MISES EN GARDE

Ne pas toucher la surface chaude de la
base de la chambre. Le non-respect de
cette consigne peut entrainer des bralures
cutanées.

Ne pas couvrir le circuit avec une serviette,
un oreiller ou un drap. Le non-respect de
cette consigne peut entrainer des brdlures
cutanées.

Eviter tout contact prolongé des tuyaux
avec la peau du patient. Le non-respect de
cette consigne peut entrainer des bralures
cutanées.

Ne pas utiliser la chambre sans eau ni débit
de gaz. Le non-respect de cette consigne
peut réduire le taux d’humidité.

La poche d’eau doit se trouver a au moins
50 cm au-dessus de la chambre. Le non-
respect de cette consigne peut réduire le
taux d’humidité.

En cas d'utilisation d’un ventilateur
Puritan Bennett™* 840 ou

Puritan Bennett™ 980, utiliser 'adaptateur
SST jaune pour réaliser I'autotest rapide
(SST pour short self-test). Consulter la
documentation du fabricant du ventilateur
pour connaitre les conséquences de la
non-exécution de I'autotest rapide.

Remarques

« Utiliser de I'eau stérile USP pour irrigation
(pharmacopée américaine) ou équivalent.
L’ajout d’autres substances peut avoir des
effets indésirables.
L'utilisateur peut étre exposé aux
fluides respiratoires du patient pendant
I’élimination. Les circuits respiratoires
doivent étre traités comme s'ils étaient
contaminés. Eliminer conformément aux
lois et réglementations environnementales
locales, de I'état ou nationales.
Si un incident grave se produit lors de
I'utilisation de ce dispositif, veuillez
contacter votre représentant local
Fisher & Paykel Healthcare ainsi que
I'organisme compétent, et pour les pays
membres de I'Union européenne, l'autorité
compétente dans votre pays.

*Puritan Bennett est une marque commerciale
de Medtronic, Inc.




Francais

Kit de circuit chauffé a deux
branches pour ventilateur néonatal
F&P 950™

Indications d’utilisation

L'ensemble de respiration est un accessoire
de ’humidificateur respiratoire F&P 950. Il est
destiné a 'administration de gaz respiratoires
chauffés et humidifiés aux patients néonataux
et pédiatriques, dans les limites des
spécifications techniques énoncées.

Contre-indications
Il n’existe aucune contre-indication pour
I’humidification respiratoire chauffée.

Effets secondaires
Il n’existe aucun effet secondaire connu de
I’lhumidification respiratoire chauffée.

Caractéristiques techniques
Compatible avec I’humidificateur respiratoire
F&P 950. Se reporter aux instructions
d’utilisation de I'humidificateur, des
accessoires et de I'interface patient pour
obtenir des avertissements, mises en

garde, contre-indications, renseignements
sur les effets secondaires et informations
supplémentaires sur le systéme.

Volume courant : <300 mL
Raccords

de Pinterface: Raccords coniques

ISO 5356-1
Longueur du tube respiratoire :
Inspiratoire : 1,75m
Expiratoire : 1,60 m

Fuite de gaz (60 cmH,0, BTPS) :
Double branche <30 mL/min
Résistance au débit (15 L/min, BTPS) :

Inspiratoire : 1,05 + 0,06 cmH,0
Expiratoire : 1,11+ 0,09 cmH,0
Avec accessoires

Inspiratoire : 1,05 + 0,06 cmH,0
Expiratoire : 1,11+ 0,09 cmH,0

(comprend une incertitude de mesure de
0,02 cmH,0)

Conformité (60 cmH,0, BTPS) :

Double branche : 1,01 £ 0,13 mL/cmH,0
Avec accessoires

Double branche : 1,02 £ 0,13 mL/cmH,0
(comprend une incertitude de mesure de
0,08 mL/cmH,0)

Diamétre interne
minimal du tube :
Température
maximale

de la surface

du tube :

1,2 mm

44 °C (<25 cm du port
du patient)

Pression de
fonctionnement
maximale :

Plage de débit de
fonctionnement
(ventilateur) :
Température
ambiante :
Température
maximale de
Pincubateur : 37°C

Volume maximal
d’eau de la chambre : 160 mL

80 cmH,0

0,5-40 L/min

20-26 °C

Définitions des symboles

f& Suivre les instructions
d’utilisation - sécurité
[]1-] Consulter les instructions d’utilisation
fphcare.com/950IFU

® A usage unique

Corriger le niveau d’eau dans la
% chambre a eau

Niveau d’eau incorrect, ne pas utiliser
----- la chambre a eau

1 Le composant peut étre jeté aprés la
i/ configuration

Piece appliquée de type BF
Port inspiratoire du ventilateur
(flux vers le patient)

@ Port expiratoire du ventilateur

(flux a partir du patient)

Ce produit n'a pas été fabriqué avec
du latex de caoutchouc naturel

SST Indique un composant requis pour
l'auto-test court du ventilateur

/ﬂ, Limite de température

d Fabricant
&I Date de fabrication

g Date d’expiration

Avertissements, mises en garde et
remarques

A AVERTISSEMENTS

« Un dispositif de surveillance approprié du
patient (p. ex., la saturation en oxygéne)
doit étre utilisé en tout temps. Tout défaut
de surveillance du patient (p. ex., en cas
d’interruption du débit de gaz) peut causer
des lésions graves ou la mort.

A usage unique Ne pas réutiliser ce
produit. La réutilisation peut provoquer
une infection des voies respiratoires.
L'utilisation (ou la modification) des
combinaisons circuit respiratoire-chambre
non recommandées par Fisher & Paykel
Healthcare peut entrainer une mauvaise
humidification, un dysfonctionnement du
ventilateur ou des dommages graves.

Ne pas utiliser le produit pres d’'une
source d’ignition. L'exposition a I'oxygéne
augmente le risque d’incendie, ce qui peut
causer des lésions graves ou la mort.

Le défaut de se conformer aux mises

en garde suivantes peut nuire a la

performance de P’appareil, compromettre

la sécurité et provoquer des blessures

graves :

Ce produit est congu pour la distribution

d’air, d’oxygéne et/ou d’'oxyde nitrique.

Il ne convient pas a I'administration

de mélanges de gaz anesthésiques

inflammables ou de gaz héliox.

Ne pas écraser, étirer ou appuyer sur les

tuyaux.

Ne pas nettoyer ou stériliser ce produit.

Eviter tout contact avec des produits

chimiques, des agents nettoyants ou des

désinfectants pour les mains.

Régler les alarmes appropriées du

ventilateur ou de la source de débit pour

surveiller 'administration de la thérapie.

Effectuer un test de pression et

d’étanchéité sur le systeme respiratoire

avant de brancher le systéme au patient.

Vérifier que tous les raccords sont bien

serrés avant ['utilisation.

Surveiller la condensation dans le circuit

pour prévenir I'occlusion ou I'accumulation

de fluide. Vider au besoin.

L’humidificateur doit toujours étre de

niveau et positionné plus bas que le

patient.

Ne jamais utiliser la chambre si elle a été

visiblement endommagée ou si elle a été

laissée tomber.

Ne pas utiliser la chambre si I'un des

couvercles du capteur est délogé ou

absent de la chambre.

Ne pas utiliser la chambre si le niveau

d’eau monte au-dessus de la ligne de

niveau d’eau maximal.

Ne pas remplir la chambre avec de I'eau

dont la température est supérieure a 37 °C.

Ne pas utiliser de médicaments contenant

du Tyloxapol (comme le Tacholiquin), car

cela risque d’endommager la tubulure et

d’entrainer une perte de pression de la

ventilation.

Ne pas utiliser 'appareil au-dela de la
durée maximale d'utilisation de

14 jours.

& MISES EN GARDE

Ne pas toucher la surface chaude de

la base de la chambre. Le défaut de se
conformer a cette directive peut causer
des brdlures a la peau.

Ne pas couvrir le circuit avec des
matériaux tels qu’'une serviette, un
oreiller ou un drap de lit. Le défaut de se
conformer a cette directive peut causer
des brlures a la peau.

Eviter tout contact prolongé du tube
avec la peau du patient. Le défaut de se
conformer a cette directive peut causer
des brdlures a la peau.

Ne pas faire fonctionner la chambre sans
eau ou débit de gaz. Le défaut de se
conformer a cette directive peut entrainer
un faible taux d’humidité.

La source d’eau doit étre positionnée au
moins 50 cm plus haute que la chambre.
Le défaut de se conformer a cette directive
peut entrainer un faible taux d’humidité.

« Si vous utilisez un ventilateur
Puritan Bennett™* 840 ou un ventilateur
Puritan Bennett™ 980, utilisez I'adaptateur
SST jaune pour terminer l'auto-test
court (Short Self-Test, SST). Consulter le
fabricant du ventilateur pour connaitre
les conséquences de la non-conformité
au SST.

Remarques

« Utiliser I'eau stérile USP pour Pirrigation
ou un produit équivalent. L’ajout
d’autres substances peut avoir des effets
indésirables.

La mise au rebut peut exposer I'utilisateur
a des fluides des voies respiratoires. Les
circuits respiratoires doivent étre traités
comme étant contaminés. Mettre les
circuits au rebut conformément aux lois et
réglementations environnementales locales,
régionales ou nationales.
Si un incident grave se produit lors de
I'utilisation de cet appareil, veuillez en
informer le représentant de Fisher & Paykel
Healthcare dans votre localité et, si vous
étes situé dans un des pays membres de
I’'Union européenne, I'autorité compétente
de votre pays.

*Puritan Bennett est une marque de
commerce de Medtronic, Inc.
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Deutsch

F&P 950™ Dual beheiztes
Beatmungsschlauchsystem-Kit fiir
Neugeborene

Anwendungsbereich

Das Beatmungskit wird als Zubehoér zum

F&P 950 Atemgasbefeuchter verwendet. Es
ist zur Abgabe von erwarmten befeuchteten
Atemgasen an neugeborene und padiatrische
Patienten im Rahmen der angegebenen
technischen Spezifikationen vorgesehen.

Kontraindikationen
Es bestehen keine Kontraindikationen fur die
beheizte Atemgasbefeuchtung.

Nebenwirkungen
Es gibt keine bekannten Nebenwirkungen der
beheizten Atemgasbefeuchtung.

Technische Daten

Kompatibel mit dem F&P 950
Atemgasbefeuchter. Zusatzliche
Warnhinweise, Vorsichtshinweise,
Kontraindikationen, Nebenwirkungen

und Systeminformationen sind in

den Gebrauchsanweisungen des
Atemgasbefeuchters, der Zubehorteile und
des Patienten-Interface zu finden.

Tidalvolumen: <300 mL
Interface-Anschliisse:
1SO 5356-1 Konische

Konnektoren
Lange des Beatmungsschlauchs:
Inspiration: 1,75m
Exspiration: 1,60 m
Gasleckage (60 cmH0, BTPS):
Doppelschlauch <30 mL/min
Flow-Widerstand (15 L/min, BTPS):
Inspiration: 1,05 + 0,06 cmH,0
Exspiration: 1,11+ 0,09 cmH,0
Mit Zubehor:
Inspiration: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Exspiration: 1,11+ 0,09 cmH,0

(einschlieBlich Messungenauigkeit von

0,02 cmH,0)

Compliance (60 cmH,0, BTPS):
Doppelschlauch: 1,01 £ 0,13 mL/cmH,0
Mit Zubehor:

Doppelschlauch: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0
(einschlieBlich Messungenauigkeit von

0,08 mL/cmH,0)

Minimaler

Innendurchmesser

des Schlauchs: 1,2 mm

Maximale

Oberflachen-

temperatur des

Schlauchs: 44 °C (<25 cm vom
Patientenanschluss
entfernt)

Maximaler

Betriebsdruck: 80 cmH,0

Flowbereich

(Beatmungsgerat):  0,5-40 L/min
Raumtemperatur: 20-26 °C

Maximale
Inkubatortemperatur: 37 °C
Maximales

Volumen an Wasser

in der Kammer: 160 mL

Symbolerlauterungen

&Sv Gebrauchsanleitung beachten -
Sicherheitshinweise.

Gebrauchsanleitung beachten
fphcare.com/950IFU

® Zum Einmalgebrauch.

Korrekter Wasserstand in der
% Wasserkammer.

Falscher Wasserstand; Wasserkammer
nicht verwenden.

Komponente kann bei der Einrichtung
entsorgt werden.

it
Anwendungsteil vom Typ BF.
0
¥
o

Inspirationsanschluss des
Beatmungsgerats (Flow zum
Patienten).
Exspirationsanschluss des
Beatmungsgerats (Flow vom
Patienten).
Dieses Produkt wurde ohne
Naturkautschuklatex hergestellt.
Bezeichnet erforderliche Komponente
SST fur kurzen Selbsttest des
Beatmungsgerats.

,}/ Temperaturbegrenzung.

d Hersteller.
&, Herstellungsdatum.
g Ablaufdatum.

Warnhinweise, Vorsichtshinweise und

Hinweise

A\ WARNHINWEISE

« Der Patient muss jederzeit
angemessen Uberwacht werden (z. B.
Sauerstoffsattigung). Wird der Patient
nicht Gberwacht (z. B. im Fall einer
Unterbrechung des Gasflows), kann dies zu
schwerwiegenden Verletzungen oder zum
Tod fuhren.
Zum Einmalgebrauch. Das Produkt
nicht wiederverwenden. Eine
Wiederverwendung kann zu einer Infektion
der Atemwege fihren.
Die Verwendung (Modifizierung) von
Beatmungsschlauchsystem/Kammer-
Kombinationen, die von Fisher & Paykel
Healthcare nicht empfohlen werden, kann
zu unzureichender Atemgasbefeuchtung,
Fehlfunktionen des Beatmungsgerats oder
schweren Verletzungen fuhren.
Das Produkt nicht in der Nahe von
Zundquellen verwenden. Die Einwirkung
von Sauerstoff erhoht die Brandgefahr, die
zu schweren oder todlichen Verletzungen
fuhren kann.

Eine Nichtbeachtung der folgenden
Warnhinweise kann die Leistung des
Produkts beeintrachtigen oder die
Sicherheit gefdhrden (einschlieBlich
potenzieller schwerer Verletzungen):
Dieses Produkt ist fur die Bereitstellung
von Luft, Sauerstoff und/oder
Stickstoffmonoxid bestimmt. Es ist
nicht geeignet flr die Bereitstellung von
entflammbaren Anasthesiegasgemischen
oder Helioxgas.
Die Schlduche nicht quetschen, dehnen
oder walken.
Das Produkt nicht sdubern
oder sterilisieren. Kontakt mit
Chemikalien, Reinigungsmitteln oder
Handdesinfektionsmitteln vermeiden.
Stellen Sie geeignete Alarme flr das
Beatmungsgerat oder die Flowquelle ein,
um die Therapieabgabe zu tiberwachen.
Druck- und Leckagetest am
Beatmungssystem durchfiihren, bevor das
Gerat an den Patienten angeschlossen
wird.
Vor dem Gebrauch alle Anschlisse auf
festen Sitz Gberprifen.
Kondensat im Schlauchsystem
Uberwachen, um Verstopfungen oder
Ansammlungen von Flissigkeit zu
vermeiden. Nach Bedarf entleeren.
Der Atemgasbefeuchter sollte immer
waagerecht stehen und tiefer als der
Patient positioniert sein.
Die Kammer nicht verwenden, wenn sie
sichtbar beschadigt ist oder fallen gelassen
wurde.
Die Kammer nicht verwenden, wenn eine
Sensorabdeckung verrutscht ist oder an
der Kammer fehlt.
Die Kammer nicht verwenden, wenn der
Wasserstand Gber die Hochstmarkierung
ansteigt.
Die Kammer nicht mit Wasser anfllen, das
warmer als 37 °C ist.
Keine Arzneimittel mit Tyloxapol (wie z. B.
Tacholiguin) verwenden, da diese Schaden
an den Schlauchen verursachen und
zum Abfall des Beatmungsdrucks fuhren
kénnen.
. Nicht tber eine Anwendungsdauer
von 14 Tagen hinaus verwenden.

& VORSICHTSHINWEISE

« Nicht die heiBe Oberflache der
Kammerbasis berlhren. Nichteinhaltung
kann zu Hautverbrennungen fihren.
Das Schlauchsystem nicht mit Materialien
wie Handtlchern, Kissen oder Bettttichern
bedecken. Nichteinhaltung kann zu
Hautverbrennungen fihren.
Verlangerten Kontakt der Schlauche
mit der Haut des Patienten
vermeiden. Nichteinhaltung kann zu
Hautverbrennungen fuhren.

« Die Kammer nicht ohne Wasser- oder
Gasflow betreiben. Nichteinhaltung kann
zu einem niedrigen Feuchtigkeitsniveau
fuhren.

Die Wasserquelle muss mindestens

50 cm hoher sein als die Kammer.
Nichteinhaltung kann zu einem niedrigen
Feuchtigkeitsniveau fuhren.

Wenn Sie ein Puritan Bennett™* 840 oder
Puritan Bennett™ 980 Beatmungsgerat
nutzen, verwenden Sie den gelben
SST-Adapter, um den kurzen Selbsttest
(Short Self-Test, SST) durchzufuhren. Die
Konsequenzen fiir das Nichtbestehen
des kurzen Selbsttests erfahren Sie vom
Hersteller des Beatmungsgerats.

Hinweise

« Zur Befeuchtung USP steriles Wasser oder
Gleichwertiges verwenden. Das Hinzufligen
anderer Substanzen kann nachteilige
Auswirkungen haben.

Der Benutzer kann bei der Entsorgung
in Kontakt mit Flussigkeiten
aus den Atemwegen kommen.
Beatmungsschlauchsysteme mussen als
kontaminiert behandelt werden. GemaB
den drtlichen, bundesstaatlichen oder
landesspezifischen Umweltgesetzen und
-vorschriften entsorgen.
Wenn bei Verwendung dieses Produkts
ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten
ist, wenden Sie sich bitte an Ihre &rtliche
Vertretung von Fisher & Paykel Healthcare
und in Mitgliedslandern der Europaischen
Union an die zustandige Behorde in lhrem
Land.

*Puritan Bennett ist eine Marke von
Medtronic, Inc.

EN\nvika

Neoyviko et AtmhoV
Ogpuaivopevov KukAwpatog
Avanvevotripa F&P 950™

Evéeifeig xpriong

To avamveuoTIKO OET gival éva TTAPEAKOUEVO
Yla ToV avamnveuoTiko vypavtripa F&P 950.
Mpoopiletal yia tnv mapoxn Beppaivopevwv
QAVATIVEUCTIKWY AEPIWV KATOTIV Uypavong
yla VEOYVIKOUG Kall TatStatpikou acOeveic,
EVTOC TWV OP{wV TwV SNAOUUEVWV TEXVIKOV
TPOSIayPaAPwV.

Avtevdeifeic
Agv undpxouv avtevdeigeig yia tnv bypavon
OEPHUAIVOUEVWV QVATIVEUCTIKWV OEPIWV.

Napevépysieg

Agv UTTAPXOLV YVWOTEG TIAPEVEPYELEC Y1 TNV
Uypavon BepUAVOUEVWY QVOTTVEUCTIKWY
agpiwv.

Texvikécmpodiaypagéc

JupBaTo PE TOV AVATVEUOTIKO UypavTrhpd
F&P 950. Avatpé€te oTic odnyieg xpriong
TOU LYPAVTHPQA, TWV TIAPEAKOUEVWV KAl

¢ SlaoUvdeong acBevoug yia mpooBeteg
TIPOEISOTOINCELG, CUOTATELG TTPOCOXNG,
avTevOEiEELG, TAPEVEPYELEG KAl TTANPOPOPIEG
TOU CUCTHHATOG.

AvamnvevoTiKOg

oyKoG: <300 mL

Zuvdéosig

Siacuvdeong: Kwvikoi ouvdeopot
1SO 5356-1

Mnkog avanveuoTikol cwARva:

ElonveuoTtikn: 1,75m

EKTIVELOTIKOG: 1,60 m

Awappon agpiov (60 cmH,0, BTPS):

Aumhov okéhoug <30 mL/min

Avtiotaon otn pon (15 L/min, BTPS):

ElomveuoTikn: 1,05 + 0,06 cmH,0

EkmveuoTikn: 1,11 £ 0,09 cmH,0

Me mapelkdueva:

ElomveuoTikn: 1,05 + 0,06 cmH,0

EKTIVEUOTIKI: 1,11 £ 0,09 cmH,0

(mephapBavel aBefaidtnta pETPnong
0,02 cmH,0)

Ev8otikotnta (60 cmH,0, BTPS):

AumAoU OKENOUG: 1,01 £0,13 mL/cmH,0
Me mapelkdusva:
AoV OKENOUC: 1,02 £ 0,13 mL/cmH,0

(mephapBaver aBePaidtnta pétpnong
0,08 mL/cmH,0)

EAGX10TN ECWTEPIKN

Siaperpog owAjva: 11,2 mm
Méyiotn emeaveiakn

Beppokpacia

ocwAiva: 44°C (<25 cm amd
BUpa acBevou)

Méyiotn mieon

Aertoupyiag: 80 cmH,0

Evpog pornj¢ Asrtoupyiag

(AvamvevoTnpag): 0,5-40 L/min

Ogppokpacia

Swpartiov: 20-26 °C

Méyiotn Beppokpaocia

Beppokortidac: 37°C

Méyiotog Oykog

vepoU Balapou: 160 mL

Opiopoi cuuforwv

a’ AKoAoUBNOTE TIG 08Nyieg xpriong —
A0@QANELQG.
SupBouleuteite TG 08nyie xpriong.
fphcare.com/950IFU

@ Miag xprionc.

Swoth 0Tdbun vepou atov BdAauo
VEPOU.

AavBaopévn otdBun vepou, pn
Xpnotporoleite Tov Balapo vepou.

To e€aptnua pmopei va amoppipOei
KATA TNV TPOETOIHasia.

E@appolopevo pépog tumou BF.
EtonveuoTikr BUpa Tou avamnveuotripa
(por| mpog acBevn).

ExmveuoTikr) B0pa Tou avanveuotripa

(por| ané acBevny).

@ AUTO TO TIPOIOV SeV EXEL KATAOKEVAOTEL
HE AATEE A6 PUOIKO KAOUTOOUK.
YroSelkviel e£3pTna TTOU amaiteital

SST  yia tnv extéheon Tng oUvTOUNG

E0WTEPIKNAG SOKIUAG TOU AVATIVEUCTHPA.

/i/ ‘Opla Beppokpaciag.

d KataokevaoTrg.

&, Huepopnvia KaTaoKeung.
g Hupepopnvia Aiéng.

Mposg1Somoioelg, GUOTATELC
TPOCOXNG KAl ONUEIWOEL

A MPOEIAOMOIHZEIZ

« O aoBevrg pémel va mapakoloubeitat pe
KATAAANAO TPOTTO (M. KOPESHOG 0§UYOVOU)
ouvexwe. H pn mapakoAouOnon Tou
aoBevoug (m.y. og mepinTwon S1aKoTMG NG
pong agpiov) propei va odnyroet og coBapn
BAGBN 1y Bavaro.

Miag xprionc. Mnv enavaypnoipomnolgite

auTo To TPoIdv. H emavaypnoipomnoinon

pmopei va mpokaléoel Aoipwén Tou
agpaywyou.

« Hxprion (1 tpomonoinon) cuvéuaopwv
QAVATIVEUOTIKOU KUKAWHATOG/Baldpou ou
Sev ouvioTtwvtal and tnv Fisher & Paykel
Healthcare pmopei va éxel wg amotélecpa
Kakr Uypavorn, SucAeitoupyia Tou
avamnvevotripa 1) ooBapn BAGBN.

+ Mn XPNOIUOTIOLEITE TO TIPOIOV KOVTA OE
onoladnmoTe mnyr avaeieéng. H ékBeon oe
o&uyovo au€avel Tov Kivuvo ekSnAwong
PWTIAG, N OTTOiA UTTOPE VA TIPOKANEDEL
ooBapd Tpavpatiopd 1y Bdvarto.

H pun ouppoép@won pe TiIc akoAouBeg
TIPOEISOTIOINOELC MITOPE( VA EMNPEATEL
aApPVNTIKA TV anodoaon TG GUCKEVNC

1 va StakuBevoel TNV ac@daieia

(oupmepiAapBavopévng SuvnTika tng

mpékAneng cofapric BAGHNC):

+ AuTo To TIPOIdV ivat oxeSlaopévo yia Ty
mapoyxn aépa, o§uyovou ry/kat povogeidiov
Tou alwTou. Agv givat KATAAANAO yia
™ XoPHYNON HEYHATWY EVPAEKTWV
avalodnTikwv agpiwv 1 agpiov Heliox.

+ Mn cuvBAiBete, TEVTWVETE 1 CUMMECETE TOV

OwAva.

Mnv kaBapilete Kal unv amooTEIPWVETE

autd To TIPOIOV. ATTOPEVYETE TNV EMAPH UE

XNHIKEG OUTIEC, KABAPIOTIKOUG TTOPAYOVTEG I

QAMOAUHOVTIKA XEPUWDV.

+ PuBpiote Toug katdAAnAoug cuvayeppoUg

OTOV QVAMVEUCTAPA f OTNV TTNyH PONG yla

NV mapakoAoUBnon ¢ xopriynong tng

Bepaneiag.

AlevepynoTe évav éNeyxo Tieong Kat

S1appoN¢ 0To avanveuoTiKé aloTnua

TIPOTOU GUVOECETE TO CUOTNHA O€ A0BEVN.

« ENéy€te 0TI ONeC Ol oUVEETELC Eival aoPaNei
mpwv and tn xprion.

« lMopakoAouBeite TO CUPTUKVWHA TOU
KUKAWHATOG Yia VA amo@UYETE TNV éuppaén
1} TN CUCOWPEVON VypoU. AmooTpayyilete
Onw¢ anarteitat.

« O vypavtripag mpémel va ival mavta
0pI{OVTIOG Kal TOMOBETNUEVOG XaUNAOTEPA
ano tov acBevi.

+ Mn xpnotporoleite Tov Bahapo dv éxel
unooTei opatr {nuid i éxet MEOEL

+ Mn xpnotporoleite Tov BaAapo edv
omolodnmoTe and Ta KAIAUPUATA TWV
aodNTHPWV £XEL HETATOMIOTE( i} AgiTel amd
Tov Bahapo.

+ Mn xpnotpomoleite Tov BdAapo v n
oTAOUN Tou vepoL auénbei mavw amd Tn
YPOUUR péyloTng oTabung vepou.

+ Mn yepilete Tov BANapo pe vepod mou Exel
Beppokpaocia uPnAdtepn and 37 °C.

+ Mn XPNOIHOTIOIEITE PAPHAKA TIOU TIEPIEXOUV
TUNo&amdAn (6mwg to Tacholiquin), kaBwg
auTo Ba PMOPOUCE VA KATACTPEPEL TN
OWARVWON Kal va 08NnyroeL o€ anwAeLa
mieong agpiopov.

. Mn XPNOIUOTIOIEITE TTEPQV TNG MEYIOTNG

S1apKelag xpriong Twv 14 nuePWV.

A TYZITAZEIZ MPOXOXHX

+ Mnv ayyilete TNV KauTH €M@Avela TNG
Bdong Tou BaAapou. Ze avtiBetn mepimTwon,
pmopei va TpokANBEei SEpPATIKO €yKaupa.
Mnv KaAUTITETE TO KUKAWHA HE UNIKA OTTwG
TIETOETEC, HagNdpla ) K\vookemaopata. Ze
avtiBetn mepimtwon, uropei va mpokAnBei
SepUaTIKG Eykaupa.
ATTOQUYETE Va AQr\OETE TN CWARVWON OE
TapateETapévn emagn pe To Sépua Tou
aoBevouc. Ze avTiBeTn mepimTwon, umopei
va TPOKANBEei SEPUATIKO £yKaupa.
« Mn Aertoupyeite Tov OdAapo xwpic vepd n
pon agpiov. Z& avtiBetn mepimtwaon, umopsi
va pokANBoUV xapnd emineda vypaaciag.
H minyr) vepou mpénet va Bpioketat
TouAdxoTov 50 cm YnAdTepa amod Tov
Bdalapo. Ze avtiBetn MepimTwon, pmopei va
TPOKANBOVV XaunAd emimeda vypaciag.

« Edv xpnolponoleite avanvevotipa
Puritan Bennett™* 840 r} Puritan Bennett™
980, XPNOILOTIOIOTE TOV KITPIVO
mpocappoyéa SST yia tnv ektéAeon Tng
oUVTOPNG E0WTEPIKNG Sokiung (Short Self-
Test, SST). Avatpé&Te OTOV KATAOKEVADTH
TOU QVATIVEUOTHPA YL TIG CUVETIELEG TNG UN
OUHUOPPWONG ME TNV SST.

ZNHEIWCEIG
+ XpNnOIYOTIOIOTE OMOCTEIPWHEVO VEPO
katd USP yia kataiévnon, rj i1coduvapo.
H mpooBrikn AMwv ouciwv pmopei va
TIPOKANECEL SUCEVEIG EMMTWOELC.

« O XpoTnG propei va exktedei o€ uypd TNG
QVamnveuoTIKNG 080U Katd tn StdpkKela g
anoppPnc.Ta avamveuoTIKA KUKAWUATA
mpémel va avtipeTwi{ovTal wg HOAUGHEVA.
Anoppiyte cUPPWVA PE TOUG TOTIIKOUG,
TOMTEIAKOUG I KPATIKOUG TTEPIBAANOVTIKOUG
VOUOUG 1] KAVOVIOHOUG.

Y& mepimtwon mou cupPei kdmolo coPfapo
TIEPIOTATIKO KATA TN XPr0N auToU TOu
TIPOIOVTOG, TAPOKAAOUUE EMKOIVWVAOTE

UE TOV TOTTKS 0ag aVTITPOCWTTO TNG

Fisher & Paykel Healthcare kau, yia tig xwpeg
¢ Evpwmnaikng Evwong, pe tv appodia
apxn TG Xwpag oag.

*To Puritan Bennett ival epmopikd onpa tng
Medtronic, Inc.
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F&P 950™ Ujsziilottkori Iélegeztets
késziilék kettds flitottiégzokor-
készlettel

Felhasznalasi javallatok

A 1égz6korkészlet az F&P 950-es
lélegeztets-parasito készulék tartozéka.
Ujszllottek és gyermekek flitott, pardsitott
lélegeztetd gazokkal valo ellatasdra szolgal,
meghatdarozott mlszaki adatainak hatarain
beltl.

Ellenjavallatok
A f(itott 1élegeztet6-pdrasitdsnak nincsenek
ellenjavallatai.

Mellékhatasok
A f(itott 1élegeztet6-pdrasitdsnak nincsenek
ismert mellékhatasai.

Miiszaki adatok

Kompatibilis az F&P 950-es |élegeztets-
pardsitd készilékkel. A tovdbbi ,Vigyazat”
szintl figyelmeztetésekkel, ,,Figyelem”
szintl figyelmeztetésekkel, ellenjavallatokkal,
mellékhatdsokkal és rendszerinformaciokkal
kapcsolatosan tekintse meg a pdrasité
készllék, a tartozék és a betegcsatlakozd
felhasznaldi utmutatojat.

Légzési térfogat: <300 mL

Interfész

csatlakozasai: ISO 5356-1 kipos
csatlakozék

A lélegeztet6 csé hossza:

Belégzési: 1,75m

Kilégzési: 1,60 m
Gazszivargas (60 H,Ocm, BTPS):
Kétagu <30 mL/perc
Aramlasi ellenallas (15 L/perc, BTPS):
Belégzési: 1,05 + 0,06 H,Ocm
Kilégzési: 111+ 0,09 H,0cm
Tartozékokkal:

Belégzési: 1,05 + 0,06 H,Ocm
Kilégzési: 1,11+ 0,09 H,0cm

(beleértve a 0,02 H,0cm mérési
bizonytalansagot)

Megfeleléség (60 H,Ocm, BTPS):

Kétagu: 1,01+ 0,13 mL/H,Ocm
Tartozékokkal:
Kétagu: 1,02 + 0,13 mL/H,Ocm

(beleértve a 0,08 mL/H,Ocm mérési
bizonytalansagot)

A cs6 minimélis

belsé atméréje: 1,2 mm

A cs6 maximalis

feliileti

hémérséklete: 44°C(<25cma
betegnyilastoél)

Maximalis

lizemi nyomas: 80 H,0cm

Uzemi dramlasi tartomany
(Iélegeztet6gép): 0,5-40 L/perc
Szobahdmérséklet: 20-26 °C
Inkubdtor maximalis

hémérséklete: 37°C
Tartdly maximalis
viztérfogata: 160 mL

Szimbélumok meghatdrozasai

Kovesse a hasznalati utmutato -
biztonsag szakaszat.

Olvassa el a hasznalati utmutatot.
fphcare.com/950IFU

Egyszer hasznalatos.

Medgfeleld vizszint a viztartalyban.

Nem megfeleld vizszint; ne haszndlja
a viztartalyt.

Az alkatrész az 6sszedllitds soran
artalmatlanithato.

BF tipusu alkalmazott alkatrész.
Lélegeztetégép belégzési nyilasa
(beteghez juté aramlas).
Lélegeztetdgép kilégzési nyilasa
(betegtél elhaladd dramlds).

A termék természetes gumilatex
felhasznalasa nélkal készult.

A lélegeztet6gép rovid dntesztjéhez
sziikséges 6sszetevoét jelzi.

Hémérsékleti hatarértékek.

Gyarto.

BE~&%% oobammine o

Gydrtas idépontja.

E Lejarat datuma.

Vigydazat” szintii figyelmeztetések
»~Figyelem” szintii figyelmeztetések

és megjegyzések

A\ viGYAzZAT!

« Mindig megfelelé betegmegfigyelést
(példdul oxigénszaturacio) kell alkalmazni.
A betegmegfigyelés elmulasztasa (példaul
a gazaramlas megszakadasa esetén) stlyos
karosodast vagy halalt okozhat.

Egyszer haszndlatos. Ne hasznalja fel
tobbszor ezt a terméket. Az ismételt
felhaszndlas a légut fert6zését
eredményezheti.

A Fisher & Paykel Healthcare altal nem
javasolt 1égz6kor és tartdly kombinacid
hasznalata (vagy ezek mddositasa) esetén
el6fordulhat, hogy a pardsitas nem lesz
megfeleld, a lélegeztetégép nem miikoédik
megfelelen, vagy sulyos sérilés Iép fel.
Ne hasznélja a terméket gyujtéforrasok
kozelében. Az oxigénnel valo érintkezés
noveli a tliz kockazatat, ami sulyos sértlést
vagy haldlt okozhat.

A kovetkezé figyelmeztetések

betartasanak elmulasztasa ronthatja a

késziilék teljesitményét és csokkentheti

biztonsdgossagat (beleértve a potencialis

stilyos karosodast is):

Ezt a terméket levegd, oxigén és/vagy

nitrogén-monoxid tovabbitasara tervezték.

Nem alkalmas gyulékony altatogaz-

keverékek vagy Heliox-gaz bejuttatasara.

Ne térje meg, ne nyujtsa meg és ne

préselje 6ssze a csévezetéket.

Ne tisztitsa meg és ne sterilizalja ezt

a terméket. Ugyeljen arra, hogy ne

érintkezzen vegyszerekkel, tisztitdszerekkel

vagy kézfert6tlenitével.

A terdpia eljuttatasanak nyomon

kovetéséhez dllitsa be a megfeleld

lélegeztet6gép- vagy dramlasi forrds

riasztasokat.

Miel6tt a beteghez csatlakoztatja a

lélegeztetd rendszert, végezzen nyomas-

és szivargas-ellenérzést.

Hasznalat el6tt ellendrizze, hogy minden

csatlakozas szoros-e.

Ellenérizze a 1égz6korben felgylt

kondenzdtumot az elzarédas és a

folyadékgytlem elkerilése érdekében.

Szlkség szerint Uritse Ki.

A parasitd készlléknek mindenkor

vizszintesen és a betegnél alacsonyabban

kell elhelyezkednie.

Ne haszndlja a tartdlyt, ha az lathatéan

megsérllt, vagy leejtették.

Ne hasznélja a tartalyt, ha az érzékelé

fedele elmozdult, vagy hianyzik a

tartalyrdl.

Ne hasznélja a tartélyt, ha a vizszint a

maximalis vizszintet jel6l6 vonal folé

emelkedik.

Ne t6ltson a tartdlyba 37 °C-ot meghaladé

hémérsékletd vizet.

Ne hasznaljon tiloxapol-tartalmu

gyogyszereket (mint pl. Tacholiquin),

mivel az karosithatja a csévezetéket, igy

csokkenhet a lélegeztetési nyomas.

. Ne hasznalja a maximalis 14 napnal
tovébb a készuléket.

& FIGYELEM!

Ne érintse meg a tartaly aljanak forré
feltletét. A figyelmeztetés be nem tartdsa
égési sériléshez vezethet.

Ne takarja le a 1égz6kort anyagokkal,
példaul torulkozével, parnaval vagy
agynemdivel. A figyelmeztetés be nem
tartasa égési sériléshez vezethet.
Kerdlje a cs6vezeték és a beteg

bére kdzotti hosszas érintkezést. A
figyelmeztetés be nem tartdsa égési
sérlléshez vezethet.

Ne Gzemeltesse a tartalyt viz- vagy
gazaramlas nélkil. Ennek be nem tartasa
alacsony paratartalmat eredményezhet.
A vizforrds legaldbb 50 cm-rel a tartaly
szintje felett kell, hogy legyen. Ennek

be nem tartdsa alacsony paratartalmat
eredményezhet.

Ha Puritan Bennett™* 840-es vagy
Puritan Bennett™ 980-as lélegeztetégépet
hasznalnak, akkor a gyors 6nteszt (Short
Self-Test, SST) elvégzéséhez a sarga
SST-adaptert kell haszndlni. Az SST
elmulasztdsanak kovetkezményeivel
kapcsolatosan forduljon a lélegeztetégép
gyartdjahoz.

Megjegyzések
« Haszndljon belégzésre alkalmas, USP-
minéségu steril vagy azzal egyenértékdi
vizet. Mellékhatdsokat okozhat, ha mas
anyagot is hozzdad.
A felhasznald léguti folyadékokkal
érintkezhet az artalmatlanitds soran. A
légz6koroket szennyezettként kell kezelni. A
helyi, allami és orszagos kérnyezetvédelmi
torvényeknek és rendeleteknek megfeleléen
artalmatlanitsa.
* Ha az eszkdz hasznalata soran sulyos
esemény tortént, kérjluk, értesitse
a Fisher & Paykel Healthcare helyi
képvisel6jét, és az Europai Unio tagéllamai
esetében az On orszaganak illetékes
hatdsagat.

*A Puritan Bennett a Medtronic, Inc. védjegye.
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F&P 950™ Tviskipt upphitad
hringrasarsett fyrir 5ndunarvél
nybura

Abendingar

Ondunarsettid er aukahlutur fyrir F&P 950
ondunarrakataekid. Tilgangur pess er ad veita
nyburum og bérnum upphitad, rakabaett
innéndunarloft, innan marka uppgefinna
taekniforskrifta.

Frabendingar
bad eru engar frabendingar fyrir notkun
ondunarrakataekis.

Aukaverkanir
bad eru engar pekktar aukaverkanir med
notkun éndunarrakataekis.

Taknilegar uppysingar

Samhaeft med F&P 950 6ndunarrakataekinu.
Sjd notendaleidbeiningar fyrir rakataekid,
aukabunad og tengingar sjuklings fyrir frekari
vidvaranir, varudarradstafanir, frabendingar,
aukaverkanir og kerfisupplysingar.

Rummal vid

uténdun: <300 mL

Tengingar

milli hluta

bunadarins: I1SO 5356-1 keilulaga
tengi

Lengd dndunarsldngu:

Innéndun: 1,75m

Uténdun: 1,60 m

Loftleki vid (60 cmH,0, BTPS):

Tviskipt slanga <30 mL/min

Flaedisvidnam (15 L/min, BTPS):

Innéndun: 1,05 £ 0,06 cmH,0

Uténdun: 111+ 0,09 cmH,0

Med fylgihlutum:

Innéndun: 1,05 + 0,06 cmH,0

Uténdun: 111+ 0,09 cmH,0

(par med talin 0,02 cmH,0 maelidvissa)
Reglufylgni (60 cmH,0, BTPS):

Tviskipt slanga: 1,01 + 0,13 mL/cmH,0
Med fylgihlutum:

Tviskipt slanga: 1,02 £ 0,13 mL/cmH,0
(par med talin 0,08 mL/cmH,0 maelidvissa)
Lagmarks

innanpvermal

slongu: 1,2 mm
Hamarksyfirbordshiti

slongu: 44 °C (<25 cm fra

loftopi sjuklings)
Hamarksprystingur

vid notkun: 80 cmH,0
Flaedishradasvid
(6ndunarvél): 0,5-40 L/min

Hitastig i herbergi: 20-26 °C
Hamarkshitastig

hitakassa: 37°C
Hamarksmagn
vatns i hélfi: 160 mL

Skilgreiningar a tdknum
@ Fylgid leidbeiningum fyrir notkun -
oryggi.
Sja notkunarleidbeiningar.
fphcare.com/950IFU

® Einnota.

Rétt vatnsmagn i vatnsholfi.

Rangt vatnsmagn; ekki nota
vatnsholfid.

1 Haegt er ad farga einingu vid
\Y uppsetningu.

Notadur varahlutur af gerd BF.

(flaedi til sjuklings).
Uténdunarop dndunarvélarinnar (flaedi
frd sjuklingi).
bessi vara er ekki framleidd ur
nattdrulegu gummilatexi.
Gefur til kynna ihlutsem er

SST naudsynlegur fyrir stutta sjélfspréfun
ondunarvélarinnar.

@ Innéndunarop éndunarvélarinnar

/#/ Takmork hitastigs.

d Framleidandi.
@ Framleidsludagsetning.

g Fyrningardagsetning.

Varnadarord, varudarreglur og « Ef alvarlegt atvik hefur att sér stad vid

B tkun pessa teekis, skal vinsamlegast lata
g no sa ta
athugasemdir stadarfulltria Fisher & Paykel Healthcare
A VARNADPARORD vita og i peim tilfellum par sem um er ad

raeda adildarland Evropusambandsins skal
einnig upplysa loégbaer yfirvold i eigin landi
um atvikio.

« Stodugt videigandi eftirlit med sjuklingnum
er naudsynlegt (t.d. med surefnismettun).
Sé ekki haft eftirlit med sjuklingnum (t.d. ef
truflun verdur & loftflaedi) getur pad valdid
alvarlegu likamstjoni eda dauda.

Einnota. Ekki md endurnyta pessa voru.
Endurnyting getur valdid sykingu i
oéndunarvegi.

Notkun (eda breyting) @ dndunarhringras
0g hoélfasamsetningum sem ekki
samraemist pvi sem Fisher & Paykel
Healthcare maelir med, getur valdio skertri
rakagjof, bilun i ndunarvél eda alvarlegu
likamstjoni.

Ekki ma nota véruna nalaegt kveikjugjafa.
Utsetning fyrir surefni eykur eldhaettu og
slikt getur leitt til alvarlegra averka eda
dauda.

*Puritan Bennett er vérumerki Medtronic, Inc.

Ef ekki er fario eftir eftirfarandi

vidvorunum getur pad skert afkost

teekisins eda dregid ur 6ryggi pess (og

hugsanlega valdid alvarlegu likamstjoni):

bessi vara er hénnud til pess ad skammta

loft, surefni og/eda kdfnunarefniseinoxid.

Hun hentar ekki til skommtunar & eldfimum

bléndum af sveefingargasi eda Heliox-gasi.

Ekki md kremja, teygja eda mjolka

sléngurnar.

Ekki md hreinsa eda saefa voéruna. Fordist

snertingu vid idefni, hreinsiefni eda

handsétthreinsiefni.

Stillid videigandi vidvaranir fyrir

ondunarvél eda flaedisgjafa til ad vakta

medferdarskdmmtun.

Framkvaema skal prysti- og lekaprof &

ondunarkerfinu ddur en sjuklingur er

tengdur vid pad.

Gangid ur skugga um ad allar tengingar

séu péttar fyrir notkun.

Fylgist med rakapéttingu i hringrasinni

til ad koma i veg fyrir stiflu eda

vokvauppsofnun. Teemid eftir porfum.

Rakataekid & alltaf ad standa a sléttu

yfirbordi og vera stadsett nedar en

sjuklingurinn.

Ekki ma nota holfio ef pad ma greina ad

bad hafi ordid fyrir skemmdum eda dottid

i golfio.

Ekki ma nota holfid ef einhverjar af

skynjarahlifunum hafa losnad eda dottid

af holfinu.

Ekki md nota holfid ef vatnshaedin

fer yfir linuna sem gefur til kynna

hdmarksvatnshaed.

Ekki ma fylla & holfid med vatni sem er

heitara en 37 °C.

Ekki nota lyf sem innihalda tyloxapdl

(eins og Tacholiquin) par sem slik lyf

geta skemmt slénguna og leitt til pess ad

loftprystingur tapist.

. Ekki ma nota teeki® fram yfir 14 daga
hamarksnotkunartimann.

& VARUDARREGLUR

« Ekki snerta heita yfirbordid nedst & hélfinu.
Sé pessu ekki fylgt getur pad valdid
hudbruna.
Ekki ma hylja hringrasarbunadinn med
efnum eins og handklaedum, koddum eda
rumfotum. Sé pessu ekki fylgt getur pad
valdi® hudbruna.
Fordist ad lata slongur liggja upp vid hud
sjuklingsins til lengri tima. Sé pessu ekki
fylgt getur bad valdid hudbruna.
Ekki nota holfid an vatns- eda loftflaedis. Sé
pessu ekki fylgt getur pad leitt til pess ad
rakamagn verdi of lagt.
Vatnsilatid parf a0 vera stadsett ad minnsta
kosti 50 cm fyrir ofan holfid. Sé pessu ekki
fylgt getur pad leitt til pess ad rakamagn
verdi of lagt.
Ef notad er Puritan Bennett™* 840 eda
Puritan Bennett™ 980 dndunartaeki skal
nota SST-millistykkid til ad ljuka stuttu
sjalfspréfuninni. Leitid upplysinga hja
framleidanda oéndunartaekisins vardandi
afleidingar pess ad framfylgja ekki
sjalfsprofunarkréfum.

Athugasemdir

* Notid saeft vatn sem nota ma fyrir skolun
eda sambeerilegt. Sé 68rum efnum baett
vid getur pad haft skadleg ahrif.
begar bunadinum er fargad getur verid
haetta & ad notandi komist i snertingu
vid vokva fra éndunarvegi. Naudsynlegt
er ad medhondla éndunarhringrds sem
mengada. Fargid i samraemi vid gildandi
umhverfisloggjof og reglugerdir & stadnum,
i riki eda landi.

Bahasa Indonesia

Kit Sirkuit Berpemanas Ganda
Ventilator Neonatus F&P 950™

Petunjuk penggunaan

Set pernapasan adalah aksesori untuk
Humidifier Respirasi F&P 950. Alat ini
ditujukan untuk pemberian gas pernapasan
yang dipanaskan dan dilembabkan untuk
pasien neonatal dan anak-anak, dalam batas
spesifikasi teknis yang dinyatakan.

Kontraindikasi
Tidak ada kontraindikasi untuk humidifikasi
pernapasan yang dipanaskan.

Efek samping
Tidak ada efek samping yang diketahui dari
humidifikasi pernapasan yang dipanaskan.

Spesifikasi teknis

Kompatibel dengan Humidifier Respirasi
F&P 950. Lihat petunjuk pengguna
humidifier, aksesori, dan interface pasien
untuk mengetahui peringatan, perhatian,
kontraindikasi, efek samping, dan informasi
sistem tambahan.

Tidal volume: <300 mL
Koneksi
interface: Konektor Berbentuk

Kerucut ISO 5356-1
Panjang selang pernapasan:

Inspirasi: 1,75m

Ekspirasi: 1,60 m

Kebocoran gas (60 cmH,0, BTPS):
Selang Ganda <30 mL/mnt
Hambatan Aliran (15 L/mnt, BTPS):
Inspirasi: 1,05 + 0,06 cmH,0
Ekspirasi: 111+ 0,09 cmH,0
Dengan aksesori;

Inspirasi: 1,05 + 0,06 cmH,0
Ekspirasi: 111+ 0,09 cmH,0

(termasuk ketidakpastian pengukuran sebesar
0,02 cmH,0)

Kepatuhan (60 cmH,0, BTPS):

Selang Ganda: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
Dengan aksesori;
Selang Ganda: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(termasuk ketidakpastian pengukuran sebesar

0,08 mL/cmH,0)

Diameter internal

selang minimum: 1,2 mm

Suhu permukaan

selang maksimum: 44 °C (<25 cm dari
porta pasien)

Tekanan pengoperasian

maksimum: 80 cmH,0
Rentang aliran pengoperasian
(Ventilator): 0,5-40 L/mnt
Suhu ruang: 20-26 °C
Suhu inkubator

maksimum: 37°C

Volume air maksimum
dalam wadah air: 160 mL

Definisi simbol
.ﬁ' Ikuti petunjuk penggunaan -
keselamatan.
Lihat petunjuk penggunaan.
fphcare.com/950IFU

Sekali pakai.

Ketinggian air dalam wadah air sudah
benar.

Ketinggian air tidak benar; jangan
gunakan wadah air.

Komponen dapat dibuang saat
pemasangan.

Komponen terapan Tipe BF.

Port inspirasi ventilator (aliran ke
pasien).

Port ekspirasi ventilator (aliran dari
pasien).

Produk ini tidak terbuat dari lateks
karet alami.

Menunjukkan komponen yang
SST diperlukan untuk Short Self-
Test ventilator.

/i/ Batasan suhu.

d Produsen.
&I Tanggal produksi.

g Tanggal kedaluwarsa.

Peringatan, perhatian, dan catatan + Pengguna bisa terpapar cairan dari saluran

pernapasan selama proses pembuangan.

A PERINGATAN Sirkuit pernapasan harus diperlakukan

sebagai terkontaminasi. Buang sesuai
dengan undang-undang dan peraturan
lingkungan spesifik lokal, negara bagian

Pemantauan pasien yang tepat (misalnya
saturasi oksigen) harus selalu diterapkan.
Kegagalan memantau pasien (misalnya
jika terjadi interupsi aliran gas) dapat atau negara. )
menimbulkan bahaya yang serius atau Jika terjadi insiden serius saat
bahkan kematian. menggunakan perangkat ini, beritahukan

: - kepada perwakilan Fisher & Paykel
Ks)fcl)(gulﬁ);lﬁa;ésgglalgargsrzjglgag#;zl;apr;tulang Healthcare setempat dan, untuk negara-
menyebabkan infeksi saluran napas. negara anggota Uni Eropa, kepada Otoritas

Penggunaan (atau modifikasi) kombinasi vang Kompeten di negara Anda.

sirkuit pernapasan dan wadah air yang . .
tidak disarankan oleh Fisher & Paykel *Puritan 'Bennett adalah merek dagang dari
Healthcare dapat mengakibatkan Medtronic, Inc.

pelembapan udara yang buruk, malfungsi

ventilator, atau bahaya serius.

Jangan menggunakan produk di dekat

sumber api. Paparan terhadap oksigen

meningkatkan risiko kebakaran yang dapat

menyebabkan cedera serius atau kematian.

Kegagalan untuk mematuhi peringatan
berikut ini dapat mengganggu kinerja
perangkat atau membahayakan
keselamatan (termasuk berpotensi
menimbulkan bahaya serius):

Produk ini dirancang untuk penghantaran
udara, oksigen, dan/atau nitrat oksida.
Produk ini tidak sesuai untuk penghantaran
campuran gas anestesi yang mudah
terbakar atau gas Heliox.

Jangan memencet, meregangkan, atau
memeras selangnya.

Jangan membersihkan atau mensterilkan
produk ini. Hindari kontak dengan bahan
kimia, bahan pembersih, atau cairan
pembersih tangan.

Atur alarm ventilator atau sumber aliran
yang tepat untuk memantau penghantaran
terapi.

Lakukan uji tekanan dan kebocoran

pada sistem pernapasan sebelum
menyambungkan ke pasien.

Periksa apakah semua sambungannya
sudah kencang sebelum digunakan.
Pantau kondensasi sirkuit untuk mencegah
sumbatan atau penumpukan cairan.
Keringkan bila perlu.

Humidifier harus selalu sejajar dan
diposisikan lebih rendah daripada pasien.
Jangan menggunakan wadah air jika
terlihat rusak atau terjatuh.

Jangan menggunakan wadah air jika ada
penutup sensor yang bergeser atau hilang
dari wadah air.

Jangan menggunakan wadah air jika
ketinggian air melebihi garis ketinggian air
maksimum.

Jangan mengisi wadah air dengan air
bersuhu lebih dari 37 °C.

Jangan menggunakan obat yang
mengandung Tiloksapol (misalnya
Takolikuin) karena dapat merusak selang
dan menyebabkan hilangnya tekanan
ventilasi.

Jangan gunakan melebihi durasi
penggunaan maksimum 14 hari.

& PERHATIAN

Jangan menyentuh permukaan panas alas
wadah air. Kegagalan untuk mematuhi
hal ini dapat mengakibatkan luka bakar
pada kulit.

Jangan menutupi sirkuit dengan bahan
seperti handuk, bantal, atau sprei.
Kegagalan mematuhi hal ini dapat
mengakibatkan luka bakar pada kulit.
Hindari membiarkan selang berkontak
dalam waktu lama dengan kulit pasien.
Kegagalan untuk mematuhi hal ini dapat
mengakibatkan luka bakar pada kulit.
Jangan mengoperasikan wadah air tanpa
aliran air atau gas. Kegagalan untuk
mematuhi hal ini dapat mengakibatkan
tingkat kelembapan yang rendah.
Sumber air setidaknya harus 50 cm lebih
tinggi dari wadah air. Kegagalan untuk
mematuhi hal ini dapat mengakibatkan
tingkat kelembapan yang rendah.

Jika menggunakan ventilator

Puritan Bennett™* 840 atau

Puritan Bennett™ 980, gunakan

adaptor SST berwarna kuning untuk
melakukan short self-test (SST). Lihat
petunjuk pengguna dari produsen
ventilator untuk mengetahui akibat dari
kelalaian dalam mematuhi SST.

Catatan

Gunakan Air Steril USP untuk Irigasi, atau
yang setara. Menambahkan zat lain dapat
menyebabkan efek merugikan.
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Kit circuito doppio riscaldato per
ventilazione neonatale F&P 950™

Istruzioni per ’'uso

Il kit respiratorio & un accessorio per
'umidificatore respiratorio F&P 950. E indicato
per I'erogazione di gas respiratori umidificati
riscaldati a pazienti neonatali e pediatrici, entro
i limiti delle specifiche tecniche indicate.

Controindicazioni
Non esistono controindicazioni per gas
respiratori umidificati riscaldati.

Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali per gas
respiratori umidificati riscaldati.

Specifiche tecniche

Compatibile con 'umidificatore respiratorio
F&P 950. Fare riferimento alle istruzioni
per 'uso dell’'umidificatore, dell’accessorio
e dellinterfaccia paziente per ulteriori
avvertenze, messaggi di attenzione,
controindicazioni, effetti collaterali e
informazioni relative al sistema.

Volume corrente: <300 mL

Connessioni

interfaccia: Connettori conici
ISO 5356-1

Lunghezza del circuito respiratorio:

Tratto inspiratorio:  1,75m

Tratto espiratorio: 1,60 m

Perdita di gas (60 cmH,0, BTPS):

Circuito doppio <30 mL/min

Resistenza al flusso (15 L/min, BTPS):

Tratto inspiratorio: 1,05 £ 0,06 cmH,0

Tratto espiratorio: 1,11+ 0,09 cmH,0

Con accessor:

Tratto inspiratorio: 1,05 + 0,06 cmH,0

Tratto espiratorio: 1,11+ 0,09 cmH,0

(include un margine d’incertezza di

0,02 cmH,0)

Compliance (60 cmH,0, BTPS):

Circuito doppio: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
Con accessorr:

Circuito doppio: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(include un margine d’incertezza di
0,08 mL/cmH,0)

Diametro interno

minimo del tubo: 1,2 mm

Temperatura

massima della

superficie del tubo: 44 °C (<25 cm dalla
porta del paziente)

Pressione operativa

massima: 80 cmH,0
Intervallo di flusso operativo
(ventilatore): 0,5-40 L/min
Temperatura

ambiente: 20-26 °C
Temperatura massima

incubatrice: 37°C
Volume massimo

della camera

di umidificazione: 160 mL

Definizioni dei simboli
f& Seguire le istruzioni per 'uso -
sicurezza.
Consultare le istruzioni per 'uso.
fphcare.com/950IFU

® Monouso.

Livello d’acqua corretto nella camera
= di umidificazione.

Livello d’acqua non corretto; non
utilizzare la camera di umidificazione.

Il componente puo essere eliminato
nella configurazione.

Parte applicata di tipo BF.
Porta di inspirazione del ventilatore
(flusso al paziente).

Porta di espirazione del ventilatore
(flusso dal paziente).

Questo prodotto non é realizzato con
lattice di gomma naturale.

Indica un componente richiesto per
I'autotest rapido del ventilatore.

Limiti di temperatura.

Produttore.

@ Data di produzione.

g Data di scadenza.

Avvertenze, precauzioni e note

A AVVERTENZE

« E necessario effettuare un adeguato
monitoraggio costante del paziente (ad
es. saturazione di ossigeno). Il mancato
monitoraggio del paziente (ad es. in caso
di interruzione del flusso di gas) pud
causare gravi lesioni o il decesso.
Monouso. Non riutilizzare questo prodotto.
Il riutilizzo puo causare 'infezione delle vie
respiratorie.
L'utilizzo (o la modifica) di combinazioni
del circuito respiratorio e della camera
di umidificazione non consigliate
da Fisher & Paykel Healthcare pud
comportare una scarsa umidificazione,
malfunzionamento del ventilatore o gravi
lesioni.
Non utilizzare il prodotto in prossimita
di fonti infiammabili. L'esposizione
all'ossigeno aumenta il rischio di incendio,
che potrebbe causare gravi lesioni o il
decesso.

Il mancato rispetto delle seguenti
avvertenze pud compromettere le
prestazioni del dispositivo o la sicurezza
(e causare potenzialmente gravi lesioni):
Questo prodotto & progettato per
I'erogazione di aria, ossigeno e/o ossido
nitrico. Non & adatto all’erogazione di mix
di gas anestetici inflammabili o gas Heliox.
Non schiacciare, tirare né allungare il tubo.
Non pulire o sterilizzare questo prodotto.
Evitare il contatto con sostanze chimiche,
agenti pulenti o disinfettanti per le mani.
Impostare allarmi adeguati al ventilatore
o alla sorgente di flusso per monitorare la
somministrazione della terapia.

Eseguire un test di pressione e perdite

sul sistema di respirazione prima del
collegamento ad un paziente.

Controllare che tutti i collegamenti siano
ben saldi prima dell’uso.

Monitorare la condensa nel circuito per
evitare occlusioni o I'accumulo di liquido.
Drenare se necessario.

L'umidificatore deve essere sempre
posizionato in piano e pil in basso rispetto
al paziente.

Non utilizzare la camera di umidificazione
se ¢ visibilmente danneggiata o se &
caduta.

Non utilizzare la camera di umidificazione

se i copri sensore sono staccati o0 mancanti.

Non utilizzare la camera di umidificazione
se il livello dell’acqua supera la linea del
livello d’acqua massimo.

Non riempire la camera di umidificazione
con acqua ad una temperatura superiore
a37°C.

Non utilizzare farmaci contenenti
Tyloxapol (come Tacholiquin) che possono
danneggiare il tubo e causare una perdita
della pressione di ventilazione.

. Non utilizzare oltre la durata di

utilizzo massima di 14 giorni.

& PRECAUZIONI

Non toccare la superfice calda della base
della camera di umidificazione. La mancata
osservanza puod causare ustioni.

Non coprire il circuito con materiali

quali asciugamani, cuscini o lenzuola. La
mancata osservanza puo causare ustioni.
Evitare il contatto prolungato del tubo
con la pelle del paziente. La mancata
osservanza pud causare ustioni.

Non utilizzare la camera di umidificazione
senza acqua o flusso di gas. La mancata
osservanza puo causare bassi livelli di
umidita.

Il contenitore dell'acqua deve essere
almeno 50 cm piu in alto della camera di
umidificazione. La mancata osservanza
puo causare bassi livelli di umidita.

Se si impiega un ventilatore

Puritan Bennett™* 840 o un ventilatore
Puritan Bennett™ 980, usare I'adattatore
SST giallo per completare I'autotest
rapido (short self-test, SST). Consultare il
produttore del ventilatore per informazioni
sulle conseguenze della mancata
ottemperanza all’autotest.

Note
« Usare acqua sterile per irrigazione USP o
equivalente. L'aggiunta di altre sostanze
puo avere effetti avversi.

« Durante lo smaltimento, I'utente puo essere
esposto a fluidi del tratto respiratorio.|
circuiti respiratori devono essere trattati
come contaminati. Smaltire secondo le leggi
e le normative ambientali specifiche locali,
statali o nazionali.

Se si verifica un incidente grave durante
I'utilizzo di questo dispositivo, informare il
rappresentante Fisher & Paykel Healthcare
locale e, nei Paesi membri dell’'Unione
europea, I'autorita competente del proprio
Paese.

*Puritan Bennett & un marchio commerciale di
Medtronic, Inc.
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Kasakwa (k)

F&P 950™ Kbi3ablpblaaTbiH KOC
Ti36eKTi HeoOHaTaNbAiK OXOK
annapaTbiHbIH, )XUbIHTbIFbI

NaipanaHy Kkepcetimpepi

TbIHbIC any XunHafbl — F&P 950
pecnrpaTopAbIk blFanAaTKbILLbIHbIH,
akceccyapbl. On XaHa TyFaH XaHe

6ana xacblHAaFbl NaUVeHTTepre Xblbl
bIFANAAHABIPLINFAH ThIHbLIC any rasjapbiH
©3 TeXHVKanblk cneyudukalsnapb
weriHAe XeTKi3yre apHanfaH.

Kapcbl kepceTinimpaepi

KbI3abIpbinFaH pecnnpaTopbIk,
blIFaNAaHAbIPYFa KaTbICTbl KapChbl
KepceTinimgepi XoK.

XaHama acepnepi

KbI3ablpbifFaH pecnnpaTopbIk,
bIFaNAaHALIPYAbIH 6enrini xaHama
acepepi XoK,.

TexHUKanbIK cunaTTamanapbl
F&P 950 pecnupatopnblk,

bIIFaNAaTKbILbIMEH yiinecimai. KocbiMiia
eckepTynepai, cakTaHAbIpynapasl,
naliganaHyra 601MaiTbIH XarFaainapasl,
Tepic acepnepai XxaHe Xyiie Typanbl
aKnapaTTbl bUIFaNAATKbILLKA, akceccyapFa
XaHe naumneHT nHTepdeliciHe KaTbICTbl
nalijanaHyLubl HyCcKay/blFbIHAaH KapaHbl3.

TbIHbIC KeNnemi: <300 mn

UNHTepdeiicTik

KOCblIbIMAap: ISO 5356-1 KOHYCTbIK,
KOHHeKTopnap

TbIHBIC any TYTiKLIECiHiH, Y3bIHABIFbI:

WHcnupatopnbik: 1,75 m

Skcnupatopabik: 1,60 M

Fa3AbiH, WbIFbIN KeTyi (60 cMH,0, AeHe

TemnepaTypachbl XXaHe KbICbIMbI, aya cy

6yblHa KaHbIK):

Koc TyTik <30 Mn/mMuH

ArblHFa Kapcbl keaepri (15 n/MuH, aeHe

TemnepaTypachbl XXaHe KbICbIMbI, aya Cy

6yblHa KaHbIK):

WHcnvpaTopnblk: 1,05 + 0,06 cmH,0

SKCNMPaToOPbIK; 1,11 £ 0,09 cmH,0

Axceccyapnapmet bipee:

WHcnvpaTopablk: 1,05 + 0,06 cmH,0

SKCnMpaTopibIK; 1,11 £ 0,09 cMH,O

(0,02 cMH,0 KypaliTblH enLlem KaTeniriH

KamMTuabl)

Cosbinmansbinbik (60 cmH,0, aeHe

TemnepaTypachbl XXaHe KbICbIMbI, aya Cy

6yblHa KaHbIK):

Koc TyTik: 1,01 + 0,13 Ma/cmH,0
Akceccyapaapmer bjpze:
Koc Tyrik: 1,02 + 0,13 ma/cmMH,0

(0,08 Mn/cMH,0 KypaiTbIH enLlem
KaTeniriH KamTnabl)

TyTiKweHiH, MUHUManabl

iwki gnamerpi: 11,2 Mm

TyTiKLWeHiH,

Makcmmanpgbl 6eTki

TemMnepatypacbl: 44 °C (nauueHT
nopTbiHaH <25 cM
KALUbIKTbIKTA)

Makcumangpb!

XKYMBIC KbiCbiMbI: 80 cMH,O

)KYMBbIC aFbIHbIHbIH, ANANa30HbI

(XK annapartbl):  0,5-40 A/MyH

Benme

TemnepaTtypacbl:  20-26 °C

NHKy6aTopAbIH,

MakcMmangbl

TemMnepatypacbl: 37 °C

KamepaHbiH,

MaKcuMangpl

cy Kenemi: 160 Mn

TaH6a aHbIKTamMmanapbl

Maiiaanany (kayincisaik)
HyCKaynapblH OpbIHAAHbI3.
MaiiaanaHy HyckaynapblH KapaHbl3.
fphcare.com/9501FU

® Bip peT naiganaHyra apHanfaH.
Cy KamepacblHAaFbI Cy AeHreni
B@  Avpeic

Kate cy AeHreiti; cy kamepacbIH
% naiganaHyra 6onmaingpl.

1 KoMnoHeHTTi opHaTy KesiHae
Wl racrayra 6onagel.

BF TypiHAeri kongaH6anbl 6eniuek.

OXOK annapaTbIHbIH
@ VHCNPaTOP/bIK MOPThI (aya
nauvieHTke kapal aFazbl).

©XOK annapaTbiHbIH,
@ 3KCNVPaTOPAbIK MOPThI (aya
nauveHTTeH CbIpTka Kapaii aragpl).

@ Ocbl ©HIM TabUFN pe3eHKe naTekcTi
nanganaHbin xacanmaraH.

O©XOK annapatbiHbIH, KbICKa 3iHAIK
SST tekcepiciHe KaXeTTi KOMMOHEHTT
6ingipeai.

,}, Temnepatypa wekreynepi.

d OHgjipyLui.
&I OHgjpinreH KyHi.

g Xapamgabinbik Mep3imiHiH askTany
KYHi.

EckepTynep, cakTaHablpynap
X9He ecKepTnenep

A\ ECKEPTYNEP

+ MNMauuneHTTi apAaribIM THicTi Typae
(MbICanbl, OTTeri caTypaumacbiH)
6akplnay Kaxert. MaumeHT
6akblnaHbaca (Mbicanbl, ras aFblHbl
TOKTaFaH XarAainga), naumeHT ayblp
3aKbIM anybl HemMece MepT 60/ybl
MYMKiH.
Bip peT naiganaHyfa apHanfaH. Ocbl
eHiIMAi KailTa-KaiTa naganaHyra
6onmanapl. Karita-kainTta
nanaanaHbINFaH Xaraanga, TeiHbIC any
XONbIHA MHPEKLMS TYCYi MYMKiH.
Fisher & Paykel Healthcare
KOMMaHWAChI YCbIHOaFaH ThIHbIC
any KOHTypbl MeH Kamepa bipre
narpanaHelica (Hemece e3reprince),
bIIFANAAHABIPY Halapnaybl, ©)OK
annaparbl kaTe icteyi Hemece ayblp
3aKbIM asnblHybl MYMKiH.
OHimai elw6ip TyTaHy Ke3iHiH XaHblHAA
naiaanaHyfra 6onmarigbl. OTTeriHiH,
acepiHeH epT Kayni apTbin, agam ayblp
XapakaT anybl Hemece MepT 60/ybI
MYMKiH.

TemeHpaeri eckepTynep
OpbIHAANIMAcA, KYPbUIFbIHbIH,
>KYMbICbIHa 3USIH Kenyi Hemece
KayinTi >xarpai (CoOHbIH, iWiHAe aybip
3aKbIM KenTipe anaTblH XKaFaai)
TYybIHAAYbl MYMKIH:
Ocbl ©HiM aya, oTTeri XxaHe/Hemece
a30T OKCWAIH XeTKi3yre apHanFaH.
On aHecTe3UsANbIK XaHFbILL ra3
KOCManapblH HeMece reinin-oTTeri
rasblH XeTKi3yre xxapamalijbl.
TyTiKLIEHi MbIXyFa, CO3yFa HeMece
CbifyFa 6onmaiifbl.
Ocbl eHiMAj Ta3anayra Hemece
3apapcbi3gaHabipyFa 6onmaribl.
XUMUSNbIK 3aTTapFa, Tasanarbiw
Kypanjapra Hemece Kon
caHuTa3epnepiHe Turisyre 6o1manapl.
Tepanuanblk KOCMaHbIH XeTKisiny
6apbICblH Hakblnay yLUiH ©XOK
annapaTblHa Hemece afblH Ke3iHe
KaTbICTbI TWICTi cUrHanAapAap!
OpPHAaTbIHbI3.
MNauyeHTKe xanFamar Typbin, ThIHbIC
any xyieciHgeri KbicbIMAbI Tekcepin,
aya LWbIFapbin TYypMaraHbIH CbiHan
TeKCepiHi3.
MNaiganaHy anabiHAa 6apbik,
KOCbITbIMHBIH, MbIKTbl OPHATbIIFaHbIH
TeKCepiHi3.
BiTenin kanmaybl Hemece CyMbIKTbIK,
XMHanMaybl YLLiH, KOHTYp
KOH/ZeHcaTbIH 6aKblnan oTbIpblHpI3.
KaxeTiHLLe aFbl3biN OTbIPbIHbI3.
blnFanaatibIlw apAaibim Teric xepae
TypbIn, NALNEHTTEH TOMeH jeHrelije
OopHanacybl Kepek.
Ke3re kepiHeTiH 3aKkbIMbl 6ap Hemece
KyNaFaH KamepaHbl NaijanaHyfa
6onmaiigpl.
CeHcop xabblHAAPbIHbIH Ke3 KenreHi
OPHbIHaH XbIIXbIMN KeTce Hemece
Kamepaga ok, 6onca, kamepaHbl
nanaanaHyra 6onmanigbl.
Cy AeHrelii MakcManabl cy geHreni
CbI3bIFbIHAH acbIn KeTce, kaMepaHbl
naaanaHyfa 6onmaigbl.
Kamepara Temnepatypacbl 37 °C-TaH
acaTblH Cy TONTbIPyFa 601Malijbl.
KypaMbiHza Tnokcanonsl 6ap
Adpinepai (Mbicanbl, TaX0NNXNH)
naraanaHyra 6onmarigbl, cebebi bysaH
TYTiKLLIE 3aKbIMAAHYbI XaHe XengeTy
KbICbIMbl TOMEHZeYi MYMKiH.
14 KYHAIK MaKcMangabl naiaanaHy
y3aKTblFbIHaH apTblk NaiganaHyra
6onmarigpl.

/\ CAKTAHABIPY/IAP

Kamepa HerisiHiH biCTblK 6eTiH ycTayFa
60nMaliabl. OCbl HyCkay opblHAanMaca,
asaM Tepi KyiiriH anybl MyMKiH.
KoHTypAbl cynrinep, xacTbikTap
Hemece Tecek XarKblLTapbl CUAKTbI
mMaTepuangapMeH xabyra 60aMangbl.
Ocbl Hyckay OpbIHAaIMaca, agaMm Tepi
KYWRiriH anybl MyMKiH.

TyTiKLIEHI NnauMeHTTiH TepiciHe y3aK
yaKbIT TUri3in KotoFa 6onMaingbl. Ocbl
HyCKay opblHAanMaca, agaM Tepi
KYWAIriH anybl MyMKiH.

KamepaHbl aFblHAbI CyCbl3 Hemece
rascbi3 naigananyra 6onmaingel. Ocbl
HyCKay OpblHAANMaca, bUFaniblH,
JeHreninepi ToMmeHgeyi MyMKiH.

Cy ke3i kaMmepagaH keMiHge 50 cM 61ik
Typybl THic. Ocbl Hyckay opblHAaIMaca,
bIFaNAbIH AeHrerinepi TeMeHaeyi
MYMKiH.

Puritan Bennett™* 840 Hemece

Puritan Bennett™ 980 ©)COK annapaTb!
naijanaHbliFaH Xarganga, kblicka
e3iHgik TekcepicTi (Short Self-Test, SST)
capebl TycTi SST aganTtepiH naganaHbin
opbIHAaHbI3. SST opbiHAaMay

cangapsl Typansl aknapaTtsl O)XOK
annapaTbiHbIH, 6HAIPYLUICIHEH aNblHbI3.

EckepTnenep

+ Lllatora apHanfaH USP cTepunbai CyblH
Hemece TeHiH naliganaHbinbi3. backa
3aTTapAbl KOCCaHbI3, Tepic acepaep
naraa 6onybl MyMKiH.

KokbICka TacTaraH kesge,
naiganaHyLibliia TbiHbIC any
XonAapblHAaFbl CylblKTbIKTap naliga
60/ybl MYMKiH. TbIHbIC any KOHTYpAapb!
nacTtaHfFaH 60/biN KapacTbIpblybl TUIC.
TypPFbINbIKTI XePiHi3AiH, OHIpiHI3AIH
Hemece eniHi3AiH apHaiibl 3KON0TUANbIK,
3aHAapbl MeH epexenepiHe calikec
TacTaHblI3.

Ocbl KypbINFbIHbI NaljanaHFaH kesge
eneyni OKWFa OpbIH anca, opHanackaH
XepiHisgeri Fisher & Paykel Healthcare
ekiniHe, an Eypona ozafbiHa MyLle
enjepae Ky3blpeTTi opraHfa xabap
6epiHis.

*Puritan Bennett — «Medtronic, Inc.»
KOMMaHUACbIHbIH cayaa 6enrici.
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Kurdi (kw)

Kita Dorhéla Germahiya
Du-Armanciya Ventilatora Niizayi
F&P 950™

Destiira Bikaraniné
Seta Nefeskisandiné ya péreyt ya Némc¢éker

(terker) a “F&P 950” ye. Ev set ji bo gihandina

gazén béhnkisandiné yén germ G sil (ter)

bo nexwesén bersir ( zarokén bicdk, di asta
taybetmendiyén tekniki yén navbiri da, hatiye
cékirin.

Babetén Qedexetiya Bikaraniné
Babetén Qedexetiya Bikaraniné ji bo
némcékera nefeskisandiné bi hewayé germ
nehatine hiléxistin.

Dahatén péreyi

DUhatén péreyi yén taybet ji bo Némcékera
nefeskisandiné bi hewayé germ nehatine
hiléxistin.

Taybetmendiyén tekniki

Sazgar di gel némcékera nefeskisandiné ya
F&P 950. Ji bo ditina hisyariyén zédetir, xalén
baldariyé, Babetén Qedexetiya Bikaraniné,
d@hatén péreyi 0 pézaninén pergalé serdana
destarkara bikaranina Némgéker, amQrén
Péreyi G Pékvegirédera nexwes bike.

Voliima (hecma)

Hilkés-Dakeési: <300 mL

Girédenén

Pékvegiréder: ISO 5356-1
Pékvegiréderén Qogi
(Piramidf)

Diréjahiya boriya Béhnkisandiné:

Béhnkisandini: 175m

Béhnvedani: 1.60 m

Tesenekirina Gazé (60 cmH,0, BTPS):

Du-bori <30 mL/min

Berxwedan li hemberi Herrikiné (flow)
(15 L/min, BTPS):

Béhnkisandini: 1.05 = 0.06 cmH,0
Béhnvedani: 111 £ 0.09 cmH,0
Bi amarén péreyi:

Béhnkisandin: 1.05 = 0.06 cmH,0
Béhnvedani: 111+ 0.09 cmH.0

(Tevi neblna Tek(ziya Pivandiné ya bi gasi
0.02 cmH,0)

Sazbiin (60 cmH,0, BTPS):

Du-bori: 1.01 + 013 mL/cmH,0
Bi amarén péreyi:
Du-bori: 1.02 + 0.13 mL/cmH,0

(Tevi neblina Tek(ziya Pivandiné ya bi gasi
0.08 mL/cmH,0)

Diyametra (qutra)

hundirin a boriyé: 1.2 mm

Tina heri pirr a

riiveka boriyé: 44 °C (<25 cmji
dergeha nexwes)

Fisara (Guvasa)

heri pirr a bibandor: 80 cmH,0

Bereya herrikina (flow) bibandor

(Ventilator): 0.5-40 L/min

Germahiya Odeyé: 20-26 °C

Germahiya heri

pirr a Inkdibatoré

(incubator): 37°C
Volima (hecma)
heri pirr a avé: 160 mL

Danasina sembolan

Serdana destdrkarén bikaranin-
ewlehiyé bike.

Serdana destdrkarén bikaraniné bike.
fphcare.com/950IFU

Yekcar bikaranin.

Asta guncan a avé li nav caviya
(chamber) avé.

Asta nedurust a avé; Caviya avé bi kar
neyine.

Tike (Component) dikare di dema
biréxistiné da were avétin.

Tikeya sdmend a clreya BF.

Dergeha Béhnkisandini ya Ventilatoré
(Herrikin ber bi nexwes va).

Dergeha Béhnvedané ya Ventilatoré
(Herrikin ji aliyé nexwes va).

Ev berhem bi lateksa (latex) lastiki ya
xwezayi nehatiye ¢ékirin.

Tikeya péwist ji bo Xwe-Testkirina kurt
a Ventilatoré ye.

Sinordariyén pileya germayé.

Céker.

&, Roja Berhemaniné.

g Roja Jikarketiné (derbasb(ina demé).

Hisyari, Xalén Baldariyé @i Daxuyani
A\ HisyARi

« Bercavgirtina xalén sopandina guncan

a nexwes (wek minak térb(na Oksijené)
hertim péwist e. Kémasikirin di sopandina
nexwes da (wek minak di rewsa qutbina
gazé da) renge bibe sebeba gewimina
ziyana cidi an ji miriné.

Yekcar bikaranin. Bikaranina dubare ya vé
berhemé gedexe ye. Bikaranina dubare
renge bibe sebeba infeksiyona Riya Hewa.
Bikaranina (an guherandina) xeleka
Béhnkisandiné G pékhateyén

caviyé (chamber) ku ji aliyé

“Fisher & Paykel Healthcare” va nehatibe
pistrastkirin, renge bibe sebeba daketina
kuwaliteya Némcékiring, xerablna
Ventilatoré an gewimina ziyan 0 zirara cidi.
Amaré li kéleka cavkaniyaku gabiliyeta
sewitiné heye bi kar neyine. Nézikbdna li
Oksijené ihtimala agirpéketiné zéde dike 0
renge bibe sebeba gewimina ziyan 0 zirara
cidi an ji miriné.

Bergavnegirtina hisyariyén jér renge bibe
sebeba gewimina nakokiyé di xebata
amiré da an gewimina pirsgirékén
ewlehiyé (ji wan ziyana cidi ya ihtimali):
Ev berhem ji bo gihandina hewa, Oksijen
0/ an ji Oksida Nitriké hatiye ¢ékirin. Ev
berhem ji bo gihandina pékhateyén gazi
yén ku gabiliyeta wan a sewitiné heye én
Béhiskiriné an gaza Heliox’é guncan nine.
Boriyé nepelcigine, nekisine an nepégine.
Pakkirin an strilkirina vé berhemé gedexe
ye. Bila haya te ji Iéketina madeyén
kimyayi, madeyén sUstiné an dije-
infeksiyona dest di gel piskén vé amaré
hebe.

Ji bo sopandina pévajoya Gihandina
dermani (therapy delivery), hisyariyén
guncan ji bo ventilator an ¢cavkaniya
herrikiné (flow source) eyar bike.

Beriya girédana boriyé li nexwes, testa fisar
(1 tesenekiriné li pergala nefeskisandiné
cih bine.

Beriya bikaraning, bila ji gahémbna hemi
girédanan pistrast bibi.

Ji bo pésilégirtin li astengbln an pékhatina
Silavé, asta Xestblna (condensate) xeleké
(circuit) vekoline. Eger péwist bike, xeleké
vala bike.

Némcéker divé hertim hevseng be 0 di
asteke xwartir ji nexwes da cih bigire.

Eger cavi (chamber) tasi ziyana askira
babe an ketibe, nabe ku were bikaranin.
Eger her yek ji serplsén Hiskeré liviyabin
an ji Caviyé vegetiyabin, nabe ku cavi were
bikaranin.

Eger asta avé bigihéje jortir ji héla heri pirr
a asta avé, nabe ku cavi were bikaranin.
Caviyé bi ava bi tina zéde ji 37 °C tiji neke.
Dermanén pékhati ji Tyloxapol'é (wek
minak Tacholiquin) bi kar neyine, ji ber ku
ev derman dibe ku ziyané li boriyé xinin
an bibin sebeba daketina zext G Fisara
Ventilatoré.

. Heyama heri pirr a bikaraning, 14 roj e.

/A\ XALEN BALDARIYE

Hot surface a bingeha Caviyé nepeline
(desté xwe |é nede). Bercavnegirtina vé
mijaré dibe ku ¢cermi bisewitine.

Xeleké (circuit) bi amarine mina

Xawli, Balgeh an lihéfé nenixiimine.
Bercavnegirtina vé mijaré dibe ku cermi
bisewitine.

Bila haya te jé hebe ku bori di demeke
diréj da li néziki cermé nexwes nebe.
Bercavnegirtina vé mijaré dibe ku cermi
bisewitine.

Caviyé béyi hebl(ina avé an gazé
danemezirine anku nexebitine.
Bercavnegirtina vé yeké renge bibe sebeba
daketina asta némé (silahiyé).

Bilindahiya cavkaniyé divé heri kém

50 cm (santi meter) jortir ji ya caviyé be.
Bercavnegirtina vé yeké renge bibe sebeba
daketina asta némé (silahiyé).

Eger Ventilatora Puritan Bennett™* 840 an
Puritan Bennett™ 980 té bikaranin, ji bo
cihanina Xwe-Testkirina kurt, Pékvegirédera
zer a SST’yé bi kar bine. Ji bo bidestxistina
|ézaninan derbaré dihatén bikar-neanina
SST'yé di gel ¢ékera Ventilatoré bikeve
tékiliyé.

Daxuyani

« Ava Stril a USP’yé ya taybeti Avgihanding,
an clreya hevseng, bi kar bine. Zédekirina
madeyén din renge dlhatén nebas bi xwe
ra bine.

Bikaréner renge di pévajoya Jébirina
berhemé da, tlsi madeyén tesenekiri (1
silikén riya Béhnkisandiné bibe. Xelekén
Béhnkisandiné divé wek Lewiti bén
hesibandin. Jébirin 0 wédadayina berhemé
divé li gori ganln G rézikén Jingehi yén
xwecihi, parézgehi an welati pék were.
Eger blyereke nexwes di pévajoya
bikaranina vé am(ré da bigewime,
divé mijar ji nineré xwecihi yé
“Fisher & Paykel Healthcare” G derbaré
welatén endamé Yekitiya Ewropayé, ji
saziya tékildar a wan welatan ra were
ragihandin.

*Puritan Bennett nisana ticari ya Kompaniya
Medtronic, Inc.’é ye.
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Latviski (v)

F&P 950™ Divéjadi apsildama
jaundzimuso ventilatora kontiira
komplekts

LietoSanas indikacijas

Elposanas komplekts ir F&P 950 elpcelu
mitrinataja piederums. Tas ir paredzéts
sasildTtu, mitrinatu respiracijas gazu piegadei
neonataliem un pediatriskiem pacientiem
robezas, kas noraditas ta tehniskajas
specifikacijas.

Kontrindikacijas
Elpcelu sasilditai mitrinasanai nav
kontrindikaciju.

Blakusparadibas
Elpcelu sasilditai mitrindSanai nav zinamu
blakusparadibu.

Tehniskas specifikacijas

Saderigs ar F&P 950 elpcelu mitrinataju.
Skatiet mitrinataja, piederuma un pacienta
saskarnes lietotdja pamacibu, lai iegltu
informaciju par papildu bridingjumiem,
piesardzibas pasakumiem, kontrindikacijam,
blakusparadibam un sistémas informaciju

leelpas tilpums: <300 mL

Saskarnes

savienojumi: Koniskie savienojumi
ISO 5356-1

Elposanas caurules garums:

leelpas: 1,75m

|zelpas: 1,60 m

Gazes noplide (60 cmH,0, BPTS):

Duala pievade <30 mL/min

Plismas pretestiba (15 L/min, BPTS):

leelpas: 1,05 £ 0,06 cmH,0

Izelpas: 1,11+ 0,09 cmH,0

Ar piederumiem:

leelpas: 1,05 £+ 0,06 cmH,0

Izelpas: 111+ 0,09 cmH,0

(ieklauj mértjuma nenoteiktibu 0,02 cmH,0)
Saderiba (60 cmH,0, BTPS):

Duala pievade: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
Ar piederumiem:
Duala pievade: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(ieklauj mérijuma nenoteiktibu
0,08 mL/cmH,0)

Caurules minimalais

iekS€jais diametrs: 11,2 mm
Caurules virsmas

maksimala

temperatira: 44 °C (<25 cm no
pacienta pieslégvietas)

Maksimalais

darba spiediens: 80 cmH,0
Darba pliismas diapazons
(ventilatoram): 0,5-40 L/min
Istabas temperatiira: 20-26 °C
Maksimala inkubatora

temperatira: 37°C
Maksimalais tidens
tilpums kamera: 160 mL

Simbolu definicijas

&Sv levérot lietosanas instrukciju -
droSums.

Skatit lietoSanas pamacibu.
fphcare.com/950IFU

® Vienreizéjai lieto$anai.
Pareizs tdens lTmenis Gdens kamera.

Nepareizs Gdens limenis, nelietot
adens kameru.

Veicot uzstadisanu, sastavdalu var
utilizét.

BF tipa lietojama dala

Ventilatora ieelpas pieslégvieta

(plisma uz pacientu).

Ventilatora izelpas pieslégvieta
(plasma no pacienta).

Produkts nav izgatavots ar dabiska
kaucuka lateksu.

Norada sastavdalu, kas nepiecieSama
ventilatora Tsajam pastestam.

S -© <O P S §
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Temperataras ierobezojumi.

Razotajs.

RaZoSanas datums.

Deriguma termina datums.

el 3}

Bridinajumi, piesardzibas pasakumi + Ja, lietojot $o ierici, noticis nopietns
AT negadijums, lGdzu informéjiet vietgjo
un piezimes ) S
un piezimes Fisher & Paykel Healthcare parstavi un,
A BRIDINAJUMI Eiropas Savienibas dalbvalstTs, savas valsts

« Pacients ir nepartraukti pienacigi kompetento iestadi.

jauzrauga (piemeéram, janoveéro skabekla
piesatinadjums). Ja pacients netiek
uzraudzits (un, pieméram, gazes plismas
padevé rodas partraukums), var tikt
nodarits nopietns kaité&jums vai iestaties
nave.

Vienreizgjai lietosanai. Produktu nedrikst
lietot atkartoti. Atkartota lietoSana var
izraistt elpcelu infekciju.

Lietojot (vai parveidojot) elposanas
kontdra un kameras kombinacijas, ko
neiesaka Fisher & Paykel Healthcare,
mitrinasana var pasliktinaties, ventilatora
darbiba var rasties traucéjums un var tikt
nodarits nopietns kait&ums.

Nelietot produktu aizdeg$anas avotu
tuvuma. Paklausana skabek|a iedarbibai
palielina aizdegsanas risku, kas var izraisit
nopietnu ievainojumu vai navi.

*Puritan Bennett ir Medtronic, Inc. pre¢u zime.

Neievérojot talak noraditos bridinajumus,
var pasliktinaties ierices veiktspéja vai
tikt apdraudéts drosSums (tostarp var tik
nodarits nopietns kaitéjums).

Produkts ir paredzéts gaisa, skabekla
un/vai dislapekla oksida pievadidanai. Tas
nav paredzéts uzliesmojosu anestézijas
gazu maistjumu vai Heliox gazes
pievadisanai.

Caurules nedrikst saspiest, izstiept vai
raustit.

Produktu nedrikst ne tirit, ne sterilizét.
Izvairieties no kontakta ar kimiskam vielam,
tirsanas lidzekliem vai roku dezinfekcijas
lidzekliem.

Lai uzraudzitu terapijas pievadisanu,
iestatiet pienacigus ventilatora vai plismas
avota trauksmes signalus.

Veiciet elposanas sistémas spiediena un
noplldes testus pirms savienosanas ar
pacientu.

Pirms lietosanas parliecinieties, ka visi
savienojumi ir ciesi.

Uzraugiet kontdra kondensatu, lai novérstu
nosprostojumu vai Skidruma uzkrasanos. Ja
nepieciesams, nolejiet.

Mitrinatajam vienmér jabat horizontalam
un novietotam zemak par pacientu.
Nelietojiet kameru, ja ta ir redzami bojata
vai nomesta zemé.

Nelietojiet kameru, ja kads no kameras
sensoru vakiem ir izkustinats no vietas vai
iztrakst.

Nelietojiet kameru, ja Gdens limenis ir
augstaks par maksimala Gdens limena Iiniju.
Neiepildiet kamera Gdeni, kura temperatira
parsniedz 37 °C.

Nelietojiet medikamentus, kas satur
tiloksapolu (pieméram, Tacholiquin), jo tie
var sabojat caurules un izraisit ventilacijas
spiediena zudumu.

. Nelietojiet péc 14 dienu maksimala
lietoSanas perioda.

& PIESARDZIBAS PASAKUMI
Nepieskarieties kameras pamatnes
karstajai virsmai. Neievérojot So
noradijumu, var rasties adas apdegums.
Elpos$anas kontdru nedrikst apsegt ar
tadiem materialiem ka dvieli, spilveni vai
gultasvela. Neievérojot $o noradijumu, var
rasties &das apdegums.

Neatstajiet cauruli ilgstosa saskaré ar
pacienta adu. Neievérojot o noradijumu,
var rasties adas apdegums.

Nedarbiniet kameru bez Gdens vai gazes
plasmas. Neievérojot $o noradijumu, var
izveidoties zems mitruma limenis.

Udens avotam jaatrodas vismaz 50 cm
augstak par kameru. Neievérojot $o
noradijumu, var izveidoties zems mitruma
[Tmenis.

Lietojot Puritan Bennett™* 840 vai
Puritan Bennett™ 980 ventilatoru, 1sa
pastesta (Short Self-Test, SST) veiksanai
izmantojiet dzelteno SST adapteri. Skatiet
ventilatora razotaja informaciju par SST
neatbilstibas sekam.

Piezimes

« Inhalacijai lietojiet USP sterilu Gdeni vai
tdeni ar lidzvertigu tiribas pakapi. Citu
vielu pievieno$ana var izraisit nevélamas
blakusparadibas.
Utilizacijas laika lietotajs var nonakt
saskaré ar elposanas trakta skidrumiem.
Ar elposanas kontariem jarikojas, ka ar
piesarnotiem. Utilizét saskana ar vietéjiem,
Stata vai valsts vides aizsardzibas tiesibu
aktiem un noteikumiem.

Lietuviy ()

F&P 950™ Naujagimiui ventiliuoti
skirtas dvigubo Sildomo kontiiro
rinkinys

Naudojimo indikacijos

Kvépavimo kontaro rinkinys yra ,F&P 950“
kvépavimo kontdro drékintuvo priedas. Jis yra
skirtas pasildytoms sudrékintoms kvépavimo
dujoms tiekti naujagimiams ir vaikams
pacientams, laikantis jo nurodyty techniniy
specifikacijy.

Kontraindikacijos
Sildomam kvépavimo taky drékinimui
kontraindikacijy nenustatyta.

Nepageidaujami poveikiai
Néra jokiy zinomy Sildomo kvépavimo dujy
drékinimo nepageidaujamy poveikiy.

Techniniai duomenys

Suderinamas su ,,F&P 950“ kvépavimo

dujy drékintuvu. Norédami perzidréti
papildomus jspéjimus, atsargumo informacija,
kontraindikacijas, nepageidaujamus poveikius
ir informacija apie sistema, skaitykite
drékintuvo, priedy ir paciento sasajos
naudojimo instrukcijas.

Kvépuojamasis taris: <300 mL

Sasajos jungtys: ISO 5356-1 kiiginés
jungtys

Kvépavimo vamzdelio ilgis:

|kvépimo: 1,75m

1Skvépimo: 1,60 m

Dujy nuotékis (60 cmH,0, BTPS):

Dvisakis <30 mL/min.

Atsparumas srautui (15 L/min., BTPS):

|kvépimo: 1,05 + 0,06 cmH,0

1Skvépimo: 111+ 0,09 cmH,0

Su priedais:

|kvépimo: 1,05 + 0,06 cmH,0

I1Skvépimo: 111 £ 0,09 cmH,0

(jskaitant 0,02 cmH,0 matavimo neapibréztj)
Atitiktis (60 cmH,0, BTPS):

Dviejy Saku: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
Su priedais:
Dviejy 3aky: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(jskaitant 0,08 mL/cmH,0 matavimo

neapibréztj)

Maziausias vamzdelio

vidinis skersmuo: 1,2 mm

Auksciausia

vamzdelio

pavirsSiaus

temperatiira: 44 °C (<25 cm nuo
paciento jungties)

Didziausias darbinis

slégis: 80 cmH,0
Darbinio srauto diapazonas
(ventiliatoriaus): 0,5-40 L/min.
Kambario

temperatiira: 20-26 °C
Auksciausia inkubatoriaus
temperatira: 37°C
Didziausia rezervuaro

vandens talpa: 160 mL

Simboliy apibréztys

Vadovaukités naudojimo instrukcijomis
- sauga.

Zr. naudojimo instrukcija.
fphcare.com/950IFU

Vienkartinio naudojimo.

Tinkamas vandens lygis vandens
rezervuare.

Netinkamas vandens lygis;
nenaudokite vandens rezervuaro.

Komponenta galima Salinti atliekant
nustatymus.

Darbiné BF tipo dalis.

Ventiliatoriaus jkvépimo anga (srautas
i pacienta).

Ventiliatoriaus iSkvépimo anga (srautas
i§ paciento).

Sis gaminys pagamintas nenaudojant
natdralaus kauciuko latekso.

Nurodo komponenta, reikalinga
ventiliatoriaus trumpai savikontrolei.

TemperatQros apribojimai.

Gamintojas.

LAE=4%ooplam@nq

Pagaminimo data.

E Galiojimo pabaigos data.

Ispéjimai, perspéjimai ir pastabos

A ISPEJIMAI

« Visada turi bati taikoma atitinkama
paciento stebéjimo proceddra (pvz.,
prisotinimas deguonimi). Nestebint
paciento (pvz., nutrikus dujy srautui) kyla
pavojus sukelti sunky suzalojima ar net
mirtj.
Vienkartinio naudojimo. Sio gaminio
nenaudokite pakartotinai. Pakartotinis
naudojimas gali nulemti kvépavimo taky
infekcija.
Naudojant (arba modifikuojant),
,Fisher & Paykel Healthcare”
nerekomenduojamus kvépavimo kontarus
ir rezervuaro derinius gali sutrikti
drékinimo procesas, netinkamai veikti
ventiliatorius ir galima rimtai pakenkti.
Nenaudokite gaminio $alia jokio
uzsidegimo Saltinio. Deguonis padidina
gaisro rizika, dél kurio galimas rimtas
suzalojimas ar mirtis.

Nesilaikant $iy jspéjimy gali pablogéti
prietaiso eksploatacinés savybés ir gali
kilti pavojus saugai (jskaitant galima
sunky suzalojima).

Sis gaminys skirtas tiekti ora, deguonj ir
(arba) azoto oksida. Jis netinka degiems
anestezijos dujy misiniams ar helio dujoms
tiekti.

Nesuspauskite, netempkite ar kitaip
netinkamai netraukykite vamzdeliy.
Nevalykite ar nesterilizuokite Sio
gaminio. Venkite saly¢io su cheminémis
medziagomis, valymo priemonémis ar
ranky dezinfekantais.

Nustatykite atitinkamus ventiliatoriaus ar
srauto Saltinio aliarmus, kad galétuméte
stebéti terapija.

Prie$ prijungdami prie paciento kino,
kvépavimo sistemoje atlikite slégio ir
nuotékio bandyma.

Prie$ pradédami naudoti patikrinkite, ar
Visos jungtys tvirtai sujungtos.

Stebékite kontdro kondensata, kad
iSvengtumeéte uzsikimsimo ar skyscio
kaupimosi Jei reikia, isleiskite jj.
Drékintuvas visada turi bati pastatytas
lygiai ir Zemiau nei pacientas.
Nenaudokite rezervuaro, jei jis buvo
akivaizdziai pazeistas ar numestas.
Nenaudokite rezervuaro, jei kuris nors i$

jutikliy dangteliy yra pasislinkes rezervuare

arba jo triksta.

Rezervuaro nenaudokite, jei vandens lygis

pakyla vir§ maksimalios ribos.

Nepripildykite rezervuaro vandeniu, kurio

temperatdra aukstesné nei 37 °C.

Nesigydykite vaistais, kuriy sudétyje

yra tiloksapolio (pvz., tacholikvino), nes

jie gali pazeisti vamzdelius ir sumazinti

ventiliacijos slégj.

. Nenaudokite pasibaigus maksimaliai
14 dieny naudojimo trukmei.

/\\ PERSPEJIMAI

Nelieskite karsto rezervuaro pagrindo
pavirsiaus. Nesilaikant reikalavimu, kyla
pavojus nudegti oda.

Kontaro neuzdenkite tokiomis
medziagomis, kaip ranksluosciai, pagalvés
ar patalyné. Nesilaikant reikalavimu, kyla
pavojus nudegti oda.

Venkite ilgalaikio vamzdelio salycio su
paciento oda. Nesilaikant reikalavimuy, kyla
pavojus nudegti oda.

Nenaudokite rezervuaro be vandens

ar dujy srauto. Nesilaikant reikalavimy,
drégmé gali bdti per maza.

Vandens $altinis turi bati bent 50 cm
auks$ciau uz rezervuara. Nesilaikant
reikalavimy, drégmé gali bati per maza.
Jei naudojate ,,Puritan Bennett™*

840" arba ,,Puritan Bennett™ 980
ventiliatoriy, naudokite geltong SST
adapterj, kad atliktuméte trumpa
savikontrole (angl. ,,short self-test”, SST).

Dél SST nesilaikymo padariniy kreipkités j

ventiliatoriaus gamintoja.

Pastabos
« Irigacijai naudokite USP (Jungtiniy
Amerikos Valstijy farmakopéjos)
reikalavimus atitinkantj sterily vandenj
arba jam lygiavertj vandenj. Pridéjus kity
medziagy, poveikis gali bati neigiamas.

« Salinant atliekas, naudotoja gali paveikti
kvépavimo taky skysciai. Kvépavimo
kontarai turi bati priskiriami uzterstai
jrangai. Pasalinkite pagal vietos, valstijos
arba Salies aplinkosaugos jstatymus ir kitus
teisés aktus.

Jei naudojant §j prietaisa jvyko rimtas
incidentas, praneskite apie tai savo
vietiniam ,,Fisher & Paykel Healthcare”
atstovui ir Europos Sajungos $alims naréms
bei savo $alies kompetentingai institucijai.

* ,Puritan Bennett“ yra ,Medtronic, Inc.”
prekés zenklas.
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F&P 950™ KomMnneT co ABOjHO
3arpeaHo Koslo Ha HeoHaTaseH
pecnupaTtop

NHavkauwnm 3a ynortpeba
KomnneToT 3a AguLlere e J0AaTOK Ha
pecnpaTopHNOT HasnaxHysa4 F&P 950.
HameHerT e 3a gocTaBa Ha 3arpeaHu
HaBNaXHETN pecrnpaTopH racosu

Kaj HOBOPOAEHUMHbA U NeanjaTPUCKn
nauneHTV, BO rpaHMLMTe Ha HerosuTte
HaBe/ieHV TeXHNYKM creumdrKaLmn.

KoHTpauHaukaunm

HeMa KOHTpavHAMKaLmm 3a 3arpeaHo
pecnpaTopHO HaBNaXHyBakbe.

HecakaHwu aejcTBa

Hema no3HaTn HecakaHu AejcTBa
0/, 3arpeaHoTo pecnupaTopHoO
HaBnaxHyBake.

TexHuuku cneyndunkKauumn
KomnaTtunéuneH co pecnnpatopHmoT
HaBnaxHyBauy F&P 950. NMornegHete
rv ynartcrsaTta 3a KOPUCHUKOT Ha
HaB/aXHyBayoT, gojatouunTe
vHTepdejcmTe 3a NauMeHTn 3a

Aa rv Jo3HaeTe JOMONHUTENHUTE
npeaynpegyBsatba, MePKM Ha
npeTnasnBOCT, KOHTPaNHAVKaLNW,
HecakaHu jejcTBa 1 MHGopmaLmn 3a
cncTemor.

NnnmenH

BOJTYMEH: <300 mL

UHTepoejc

nosp3yBama: ISO 5356-1 KoHycHM
KOHeKTopu

AonKMHa Ha ANLLIHATa LeBKa:

MHcnupaTopeH: 1,75m

EkcnupaTopen: 1,60 m

WcTekyBame Ha rac (60 cmH,0, BTPS):

Co gBa kpaja <30 mL/min

OTNOpPHOCT Ha NpoToK (15 L/min, BTPS):
MHcnupaTtopeH: 1,05 £ 0,06 cmH,0
EkcnupaTopen: 1,11 £ 0,09 cmH,0
Co dodamoyu.

MHcnupaTtopeH: 1,05 £ 0,06 cmH,0
ExcnvpaTopeH: 1,11 £ 0,09 cmH,0
(BKyYyBa HECUTYPHOCT BO MEPEH-ETO O/,
0,02 cmH,0)

YcornaceHocT (60 cmH,0, BTPS):

Co ABa kpaja: 1,01 £0,13 mL/cmH,0
Co dodamoyu.
Co aBa kpaja: 1,02 £ 0,13 mL/cmH,0

(BK/TyYyBa HECUTYPHOCT BO MEPEH-eTO O/,
0,08 mL/cmH,0)

MuHManeH BHaTpeLleH

AvijameTap Ha

ueBKaTa: 11,2 mm
MakcmmanHa TemnepaTtypa

Ha noBpLUMHaTa

Ha ueBKaTa: 44 °C (<25 cmog
NPUKNYYOKOT Ha
nauneHTorT)

MakcumaneH

pa6oTeH

NPUTUNCOK: 80 cmH,0

oncer Ha pa6oTeH NPOTOK

(Pecnivpatop): 0,5-40 L/min

Co6Ha

Temnepartypa: 20-26 °C
MakcumanHa TemnepaTypa Ha
MHKy6aTopoT: 37°C
KomopeH makcumym

BOJlyMeH Ha Boga: 160 mL

[AeduHnumu Ha cum6bonm

f& CnepeTe ro ynaTcTBOTO 3a
ynoTtpe6a - 6e36esHOCT.

lMorneaHeTe ro ynaTcTBoTO 3a
[:E] ynoTpe6a.
fphcare.com/950IFU

3a ejHoKpaTHa ynotpe6a.

3a Boga.

To4HO HMBO Ha BOAa BO KOMopaTa
i

HeTouHO HMBO Ha BoAa; He
KOpWCTETE ja KOMOpaTa 3a BOAA.

KomnoHeHTaTa Moxe fa ce
OTCTPaHW NpV NOCTaByBakb-ETO.

MpvMeHeT gen og TmnoT BF.
MHCNupaTopeH Npukayyok

Ha pecnnpaTopoT (MPOTOK A0
naumeHToT).

ExcnvpaTopeH npukay4ok
@ Ha pecnmpaTopoT (MPOTOK 04
naumeHToT).

OB0j NpPoV3B0O/, He e HarnpaBeH 0/,
NPUPOZAEH ryMeH naTtekc.

Ja o3HauyBa KOMMOHeHTaTa
SST TmoTpe6Ha 3a kpaToK camo-TecT Ha
pecnvpaTtopor.

OrpaHuuyBatba Ha TeMnepartypara.

d MpoussoamTen.

&, JlaTyM Ha Npoun3BOACTBO.

g Pok Ha Tpaemse.

MNpepaynpeayBawa, MEPKU HA
npeTnasnuBoOCT U 6enewiku

A NPEAYNPEAYBABA

+ Mopa Aa ce BpLUW COOABETHO C/leferbe
Ha NauveHTOT BO cekoe BpeMe (Ha
npvMep, caTypaLuja co KUCIOPOA).
HecneaeneTo Ha nauneHToT (Np., BO
CNyyaj Ha NPEeKUH Ha NPOTOKOT Ha
rac) Moxe Aa AjoBe/ie 0 CEPUO3HUN
nocneanuUy UAN CMpT.
3a egHokpaTHa ynoTtpe6a. MponssoAoT
He e 3a noBeKekpaTHa ynoTpeba.
MoBeKkekpaTHaTa ynotpeba moxe Aa
foBeje 0 HpeKLMja Ha AULLHATE
naTuiTa.
Ynotpe6aTa (unv moandukaumja)
Ha KOMBMHaLMWTe Ha AWLLHW Kona/
KOMOPW KO He ce npernopavaHu of
Fisher & Paykel Healthcare moxe aa
f0Beje 0 He[JOBO/IHO HaBNaXHyBake,
AedekT Ha pecnnpaTopoT nan
Cepro3HN NocneanLm.
He KopucTeTe ro npon3BoA0T BO
61131Ha Ha KakoB 6110 3ananve
13BOP. M3110KEHOCTa Ha KNC/TIOPOA
ro 3ronemMyBa pU3MKOT 0/ NoXap
LUITO MOXe Aa NpeAn3BuKa CEPUO3HIN
noBpeAun Uax CMpT.

HenoumntyBaweTo Ha cnegHuTe
npeaynpeayBatkba MoXKe Aa ja
HapyLwum pa6oTaTa Ha ypeaoT
nnu pa ja sarposm 6es6epHocTa
(BKNyUUTENHO U Aa NpeansBUKa
NoTeHLMjaIHN CEPUO3HN
nocneanun):

+ OBOj NPON3BO/ € HaMeHeT 3a JoCTaBa
Ha BO3/yX, KUCNOPOA U/Unun a3oTeH
okcug. He e norogeH 3a focTaBa Ha
3anaanBun MelaBUHW Ha aHeCTeTUYHN
racosu nau Heliox.

LleBkaTa He cMee Aa ce Harmeuvysa,

NCTerHyBa HUTY Aa ce CTUCKa.

OBOj NPOVN3BOA He CMee Aa ce

UMCTM HUTY Aa Ce CTepunusmpa.

M36erHyBajTe KOHTaKT CO XeMUKanuu,

CpeACTBa 3a YMCTere NN CPpeACTBa 3a

Ae3vHdekumja Ha paueTe.

MocTaBeTe cOOABETHN anapmu 3a

pecnunpaTopoT UM N3BOPOT Ha NPOTOK

€O KOW Ke ja cneAnTe gocTaBaTta Ha

Tepanuvja.

HanpaBeTe TecT 3a NPUTMCOK 1 3a

NCTeKyBak€e Ha CMCTEMOT 3a AViLleHe

npej Aa ro nosp3eTe CO MaLMeHT.

MNpoBsepeTe Aanu cnTe BPCKK ce

3aTerHaTv npej ynotpeba.

Cnepete ro KOHAEH3aTOT O/ KOIOTO

3a Jja cripeyunTe 3aTHyBake UAn

Hacobuparbe Ha Te4HocT. McueayBajte

no notpeba.

HasnaxHysauoT Tpeba cekoraiu ga

6uje paMmHO NOCTaBEH 1 BO MOHMCKa

nonox6a oz naumeHToT.

He KopucTeTe ja KOMOpaTa ako e

BUA/VBO OLUTETEeHa UM ako nagHana.

He KopucTeTe ja KOMOpaTa ako Hekoj

0/ KanauuTte Ha ceH30puTe e n3mecteH

VNN ro HemMa BO Komopara.

He kopucTeTe ja KOMOpaTa ako HMBOTO

Ha BOJja Ce NoKauu Haj AnHnjaTa 3a

MaKCMManHo HUBO Ha BOAA.

He nonHeTte ja komMopaTa co BoAa Haj,

37 °C.

He KopucTeTe N1eKOBY LUTO cogpxaT

Tunokcanon (Kako LTo e TaxonnKmH)

6uaejkun Taka MOXe fa ce oLTeTn

LeBKaTa 1 4a Aojae Ao rybere Ha

NPUTMCOKOT Ha pecnupauvjaTa.

He KopucTeTe ro NoZonro o
14-AHeBHOTO MaKCUManHO

BpemeTpaete Ha yrnoTpebarta.

& MEPKW HA NPETNA3/INBOCT
* He gonupajte ja xelukaTta NoBpLUMHA
Ha ocHoBaTa Ha komopara.
HenounTyBaH-eTO Ha 0Ba MOXe ja
pesynTnpa Co N3ropeHnUM Ha Koxara.

He nokpuBajTe ro KonoTo co
mMaTepujanm Kako LITO ce Kpnu,
nepHULUN NI NocTeNnHnHa.
HenounTyBaH-€TO Ha 0Ba MOXe ja
pesynTmpa co N3ropeHunLM Ha Koxara.
M36erHyBajTe JONroTPaeH KOHTaKT

Ha LieBKUTe CO KoXaTa Ha NaLueHToT.
HenoumyBaH:eTo Ha 0Ba MOXe Aa
pes3ynTupa o U3ropeHnLM Ha koxaTa.
He kopucTeTe ja KOMopaTa 6e3 NpoTok
Ha BoJja Wi rac. HemoumtyBareTo Ha
0Ba MOXe Ja joBe/ie 0 HNCKW H1BOa
Ha BNaXHOCT.

M3BopoT Ha Boja Mopa Aa buae
Hajmaniky 50 cm NoBUCOK 04 KOomMopaTa.
HenounTyBareTO Ha 0Ba MoOXe Aa
AoBeje 0 HNCKN HNBOAa Ha B1aXKHOCT.
AKO KOpUCTUTE pecnvpaTtop

Puritan Bennett™* 840 nan

Puritan Bennett™ 980, kopucteTte

ro XXoNTnoT aganTep SST 3a ga ro
3aBpLUNTE KPaTKMOT camo-TecT (Short
Self-Test, SST). O6pareTe ce Kaj
NPOV3BOANTENOT Ha pecnnpaTopoT
BO BPCKa CO MocneAnLuTe o/
HeycornaceHocT

co SST.

benewkn

+ Kopucrtete YCI cTepuiHa Boga

3a Mpuraumja unun eKBMBaneHTHa.
[JlofaBareTo ApYrit CyncTaHLMM Moxe
fa VIMa HeraTMBHUN edekTu.
KoprCHMKOT MOXe Aa bue n3noxeH
Ha TeYHOCTU oA ANLLIHWNTE NaTULWTa
npwv ¢pnarse Ha NPON3BOAOT.
JMwHnTe Kona Mopa Aa ce TpeTupaat
KaKO KOHTaMUHKpPaHW. d)pneTe ro
crnopej NIoKanHnTe, ApXaBHUTE UK
HaunoHanHunTe CI'IE‘LI,VI(I)VILIHVI 3aKOHU 1
nponucK 3a XMBOTHa cpejnHa.
JloKONKY ce C/ly4mn Cepro3eH NHLUUAEHT
npw KopucTere Ha 0BOj ypes,
NHPOpMUPajTe ro BalLVOT NoKaneH
npeTcTaBHUK Ha Fisher & Paykel
Healthcare, a Bo 3emjuTe-uneHkun Ha
EBponckata YHuja, Hag1eXHUOoT opraH
BO BallaTa 3emja.

*Puritan Bennett e 3aLiTuTeHa Tproscka
Mapka Ha Medtronic, Inc.

Crnogorski @

Komplet neonatalnog sistema
mehanicke ventilacije sa dvostrukim
grijanjem F&P 950™

Indikacije za upotrebu

Komplet za disanje je dodatak F&P 950
respiratornom ovlaziva¢u. Namijenjen je za
isporuku zagrijanih vlaznih respiratornih
gasova novorodencadi i pedijatrijskim
pacijentima, u granicama navedenih tehnickih
specifikacija.

Kontraindikacije
Ne postoje kontraindikacije za grijano
respiratorno ovlazivanje.

NezZeljeni efekti
Nisu poznati nezeljeni efekti grijanog
respiratornog ovlazivanja.

Tehnicke specifikacije

Kompatibilno sa F&P 950 respiratornim
ovlazivacem. Pogledajte korisnicka uputstva
za ovlaziva¢, dodatnu opremu i interfejs
pacijenta za dodatna upozorenja, mjere
opreza, kontraindikacije, nezeljene efekte i
informacije o sistemu.

Respiratorni

volumen: <300 mL

Prikljucci interfejsa: Konusni prikljucci po
normi ISO 5356-1

Duzina respiratorne cijevi:

Inspiratorna: 1,75m
Ekspiratorna: 1,60 m

Curenje gasa (60 cmH,0, BTPS):

Dvojni krak <30 mL/min
Otpor protoku (15 L/min, BTPS):
Inspiratorno: 1,05 + 0,06 cmH,0
Ekspiratorno: 11+ 0,09 cmH,0
S priborom:

Inspiratorno: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Ekspiratorno: 111+ 0,09 cmH,0

(uklju€ujuci mjernu nepouzdanost od
0,02 cmH,0)

Uskladenost (60 cmH,0, BTPS):

Dvojni krak: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
S priborom:
Dvojni krak: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(uklju€ujuci mjernu nepouzdanost od
0,08 mL/cmH,0)

Minimalni unutrasnji

precénik cijevi: 11,2 mm

Maksimalna

temperatura

povrsine cijevi: 44 °C (<25 cm od
otvora za pacijenta)

Maksimalni

radni pritisak: 80 cmH,0

Opseg radnog protoka

(Respirator): 0,5-40 L/min

Sobna temperatura: 20-26 °C
Maksimalna temperatura

inkubatora: 37°C
Maksimalna zapremina
vode u komori: 160 mL

Definicije simbola

a’ Pridrzavajte se uputstva za upotrebu -
bezbjednost.

Pogledajte uputstvo za upotrebu.
fphcare.com/950IFU

@ Za jednokratnu upotrebu.

% Ispravan nivo vode u komori.

Neispravan nivo vode; ne koristite
komoru za vodu.

Komponenta se moze odloziti tokom
podesavanja.

Radni dio tipa BF.

@ Inspiratorni otvor respiratora (protok

do pacijenta).

@ Ekspiratorni otvor respiratora (protok
od pacijenta).

@ Ovaj proizvod nije izraden od
prirodnog gumenog lateksa.

SST Oznacava komponentu neophodnu za
kratko samotestiranje respiratora.

/i/ Temperaturna ogranicenja.

d Proizvodac.
&I Datum proizvodnije.

g Datum isteka roka upotrebe.

Upozorenja, mjere opreza i * Ako se tokom koris¢enja ovog uredaja

napomene dogodio ozbiljan incident, obavijestite
lokalnog predstavnika kompanije
A UPOZORENJA Fisher & Paykel Healthcare i, za zemlje

. ¢lanice Evropske unije, nadlezni organ u
« U svakom trenutku mora da se sprovodi o I 9

odgovarajuci nadzor pacijenata (npr. vasoj zemlji

saturacija krvi kiseonikom). Ako se nadzor . . - B
ne sprovodi (npr. u slu¢aju prekida protoka "Puntan_Bennett je zastitni znak kompanije
gasa), moze da dode do ozbiljne povrede Medtronic, Inc.

ili smrti.

Za jednokratnu upotrebu. Ne koristite ovaj
proizvod vise puta. Ponovna upotreba
moze rezultirati infekcijom disajnih puteva.
Korisc¢enje (ili modifikacija) kombinacija
kola/komora za disanje koje ne
preporucuje kompanija Fisher & Paykel
Healthcare moze za posljedicu imati lose
ovlazivanje, neispravnost respiratora ili
ozbiljnu povredu.

Ne koristite proizvod u blizini izvora
paljenja. I1zlozenost kiseoniku povecava
rizik od pozara koji moze prouzrokovati
ozbiljne povrede ili smrt.

Nepostovanje sljedecih upozorenja moze

da ugrozi rad uredaja ili bezbjednost

(ukljucujuéi mogucénost pojave teske

povrede):

Ovaj proizvod je dizajniran za isporuku

vazduha, kiseonika i/ili azotnog oksida.

Nije pogodan za isporuku mjesavina

zapaljivih anestetickih gasova ili gasa

Heliox.

Nemojte da lomite, isteZete ili stiskate

cijevi.

Nemojte da Cistite ili steriliSete ovaj

proizvod. Izbjegavajte kontakt s hemijskim

sredstvima, sredstvima za ciséenje ili

sredstvima za dezinfekciju ruku.

Podesite odgovarajuce alarme za respirator

ili izvor protoka za nadgledanje isporuke

terapije.

Obavite test pritiska i curenja na sistemu

mehanicke ventilacije prije povezivanja sa

pacijentom.

Prije upotrebe, provjerite da li su svi

prikljucci pri¢vrséeni.

Nadgledajte kondenzat kola da biste

sprijecili zacepljenje ili nakupljanje te¢nosti.

Po potrebi ispustite te¢nost.

Ovlazivac vazduha uvijek treba da bude u

ravni i postavljen nize od pacijenta.

Ne koristite komoru ako je vidljivo

osdtecenaili je pala.

Ne koristite komoru ako je bilo koji

poklopac senzora izmaknut ili ga nema u

komori.

Nemojte da koristite komoru ako je nivo

vode iznad linije maksimalnog nivoa vode.

Nemojte da punite komoru vodom cija je

temperatura iznad 37 °C.

Ne koristite lijekove koji sadrze tiloksapol

(poput lijeka Tacholiquin), jer mogu ostetiti

cijev i dovesti do gubitka ventilacionog

pritiska.

. Ne koristite duze od 14 dana
maksimalnog trajanja upotrebe.

A MJERE OPREZA

Ne dodirujte vrelu povrsinu osnove
komore. Nepostovanje uputstava moze da
dovede do pojave opekotina.

Ne pokrivajte sistem materijalima kao

§to su peskiri, jastuci ili posteljina.
Nepridrzavanje moze dovesti do opekotina
koze.

Izbjegavajte duzi kontakt cijevi s
pacijentovom kozom. Nepostovanje
uputstava moze da dovede do pojave
opekotina.

Ne upotrebljavajte komoru bez protoka
vode ili gasa. Nepridrzavanje moze dovesti
do niskih nivoa vlaznosti.

Izvor vode mora da bude najmanje 50 cm
visi od komore. Nepridrzavanje moze
dovesti do niskih nivoa vlaznosti.

Ako koristite Puritan Bennett™* 840 ili
Puritan Bennett™ 980 respirator, koristite
zuti SST adapter da biste zavrsili kratko
samotestiranje (Short Self-Test, SST).
Obratite se proizvodacu respiratora za
posljedice nepridrzavanja SST-a.

Napomene

« Zaispiranje koristite USP sterilnu vodu ili
slicno. Dodavanje drugih supstanci moze
imati negativne efekte.
Korisnik moze da bude izlozen te¢nostima
respiratornog sistema za vrijeme
odlaganja. Kolo za disanje se mora tretirati
kao da je kontaminirano. Odloziti u skladu sa
lokalnim, drzavnim ili regionalnim zakonima
i propisima o zivotnoj sredini.
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Norsk

F&P 950™ Dobbeltoppvarmet
ventilatorslangesett for neonatale

Bruksanvisning

Slangesettet er et tilbeher til F&P 950-
respirasjonsfukteren. Det er beregnet for
tilfarsel av oppvarmet, fuktet innandingsgass
til pediatriske og neonatale pasienter,
innenfor grenseverdiene i de angitte tekniske
spesifikasjonene.

Kontraindikasjoner
Det er ingen kontraindikasjoner for oppvarmet
respirasjonsfukting.

Bivirkninger
Det er ingen kjente bivirkninger for
oppvarmet respirasjonsfukting.

Tekniske spesifikasjoner
Kompatibel med F&P 950-
respirasjonsfukteren. Se instruksjoner for
fukter, tilbehar og pasientgrensesnitt for
ytterligere advarsler, forsiktighetsregler,
kontraindikasjoner, bivirkninger og
systeminformasjon.

Tidevolum: <300 mL
Grensesnitt-
kontakter: ISO 5356-1 koniske
kontakter
Slangelengde:
Inspiratorisk: 1,75m
Ekspiratorisk: 1,60 m
Gasslekkasje (60 cmH,0, BTPS):
Dobbeltgrenet <30 mL/min
Flowmotstand (15 L/min, BTPS):
Inspiratorisk: 1,05 + 0,06 cmH,0
Ekspiratorisk: 111+ 0,09 cmH,0
Med tilbehor:
Inspiratorisk: 1,05 + 0,06 cmH,0
Ekspiratorisk: 111 £ 0,09 cmH,0

(inkl. maleusikkerhet p& 0,02 cmH,0)
Samsvar (60 cmH,0, BTPS):

Dobbeltgrenet: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
Med tilbehar:
Dobbeltgrenet: 1,02 £ 0,13 mL/cmH,0

(inkl. maleusikkerhet pa

0,08 mL/cmH,0)

Slangens minste

interne diameter: 1,2 mm

Slangens maksimale
overflatetemperatur: 44 °C (<25 cm fra

pasientport)
Maksimalt
driftstrykk: 80 cmH,0
Flowomrade under drift
(respirator): 0,5-40 L/min

Romtemperatur: 20-26 °C
Maks inkubator-

temperatur: 37°C
Kammerets maksimale
volum med vann: 160 mL

Symboldefinisjoner

Foelg bruksanvisningen - Sikkerhet.

Se bruksanvisningen.
fphcare.com/950IFU

@ Engangsbruk.

v o
% Riktig vanniva i vannkammeret.

Feil vanniva; ikke bruk vannkammer.

Komponenten kan kastes under
oppsett.

Type BF pasientneer del.
Inspiratorisk respiratorport
(flow til pasient).

Ekspiratorisk respiratorport
(flow fra pasient).

Dette produktet er ikke laget av
naturgummilateks.

Indikerer komponent som kreves for
kort selvtest av respirator.

Temperaturbegrensninger.

Produsent.

Produksjonsdato.

IRk~ 8 Foopwd

Utlgpsdato.

Advarsler, forsiktighetsregler og
merknader

A ADVARSLER

« Det ma brukes pasientovervakning (f.eks.
oksygenmetning) til enhver tid. Hvis
pasienten ikke overvakes (f.eks. hvis
gassflow avbrytes), kan dette fore til
alvorlig personskade eller dad.
Engangsbruk. Dette produktet ma
ikke gjenbrukes. Gjenbruk kan fare til
luftveisinfeksjon.
Bruk (eller modifisering) av kombinasjoner
av slangesett og kammer som ikke
anbefales av Fisher & Paykel Healthcare,
kan fare til darlig fukting, respiratorsvikt
eller alvorlig personskade.
Produktet ma ikke brukes neer
antennelseskilder. Eksponering for oksygen
oker risikoen for brann som kan fere til
alvorlig pasientskade eller dad.

Hvis falgende advarsler ikke tas til falge,
kan det redusere ytelsen til enheten og
gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for
alvorlig personskade):
Dette produktet er designet for tilfarsel
av luft, oksygen og/eller nitrogenoksid.
Det er ikke egnet for tilfgrsel av brennbare
anestesigassblandinger eller Heliox-gass.
Slangen ma ikke klemmes, strekkes eller
melkes.
Ikke rengjer eller steriliser dette
produktet. Unnga kontakt med
kjemikalier, rengjeringsmidler eller
handdesinfeksjonsmidler.
Still inn passende respirator- eller
flowkildealarmer for & overvake
behandlingstilfarsel.
Utfar en trykk- og lekkasjetest pa
pustesystemet fer du kobler til en pasient.
Kontroller at alle tilkoplinger sitter godt,
for bruk.
Folg med pa eventuell kondens i
slangesettet for a forhindre okklusjon eller
oppsamling av vaeske. Fjern etter behov.
Fukteren skal alltid veere i vater og plassert
lavere enn pasienten.
Ikke bruk kammeret hvis det har blitt synlig
skadet, eller hvis det har falt.
Ikke bruk kammeret hvis noen av
sensordekslene er lgse eller mangler fra
kammeret.
Ikke bruk kammeret dersom vannivaet
stiger over maksimalt vanniva.
Ikke fyll kammeret med vann pa over 37 °C.
Ikke bruk legemidler som inneholder
tyloksapol (som Tacholiquin), da dette
kan skade slangen og fere til tap av
ventilasjonstrykk.
. M Skal ikke brukes utover maksimal
brukstid pa 14 dager.

A FORSIKTIGHETSREGLER

Ikke ta pa den varme overflaten pa
kammerbunnen. Det kan fore til
brannskader.

Ikke dekk slangesettet med materialer slik
som handklaer, puter eller sengetay. Det
kan fare til brannskader.

Ikke la slangen veere i langvarig kontakt
med pasientens hud. Det kan fare til
brannskader.

Ikke bruk kammeret uten vann

eller gassflow. Det kan fare til lave
fuktighetsnivaer.

Vannkilden ma vaere minst 50 cm hgyere
enn kammeret. Det kan fore til lave
fuktighetsnivaer.

Hvis du bruker en Puritan Bennett™* 840-
eller Puritan Bennett™ 980-respirator, skal
den gule SST-adapteren brukes til & fullfgre
den korte selvtesten (Short Self-Test,
SST). Respiratorprodusenten vil kunne gi
informasjon om mulige konsekvenser av at
SST ikke utfares.

Merknader

« Bruk USP-sterilt vann for skylling, eller
tilsvarende. Tilsetning av andre stoffer kan
ha bivirkninger.
Brukeren kan bli utsatt for vaesker fra
luftreret under avhending. Slangesett ma
behandles som kontaminert. Avhendes
i samsvar med lokale, regionale eller
nasjonale spesifikke miljglover og forskrifter.
Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse
ved bruk av denne enheten, ta kontakt
med din lokale Fisher & Paykel Healthcare-
representant og, for medlemsland i EU,
aktuelle myndigheter i ditt land.

*Puritan Bennett er et registrert varemerke
som tilhgrer Medtronic, Inc.




Polski

Zestaw podwdjnie podgrzewanego
uktadu respiratora dla noworodkéw
F&P 950™

Wskazania do stosowania

Zestaw oddechowy stanowi akcesorium do
nawilzacza oddechowego F&P 950. Jest
przeznaczony do dostarczania ogrzanych i
nawilzonych gazéw oddechowych noworodkom
i pacjentom pediatrycznym wymagajacym
wsparcia oddechowego w zakresie parametréw
wskazanych w danych technicznych.

Przeciwwskazania
Brak przeciwwskazan do stosowania
ogrzewanego nawilzania drég oddechowych.

Dziatania niepozadane

Nie sg znane zadne dziatania niepozadane
zZwigzane z ogrzewanym nawilzaniem drég
oddechowych.

Dane techniczne

Kompatybilny z nawilzaczem oddechowym
F&P 950. Dodatkowe ostrzezenia, przestrogi,
przeciwwskazania, dziatania niepozadane

i informacje o systemie podano w

instrukcji obstugi nawilzacza, wyposazenia
dodatkowego i interfejsu pacjenta.

Objetos¢

oddechowa: <300 mL

Potaczenia

interfejsu: Ztacza stozkowe
ISO 5356-1

Dtugos¢ rurki do oddychania:

Wdechowej: 1,75m

Wydechowej: 1,60 m

Woyciek gazu (60 cmH,0, BTPS):

Podwadjne ramie <30 mL/min

Opér przeptywu (15 L/min w warunkach BTPS):

Wdechowy: 1,05 + 0,06 cmH,0

Wydechowy: 1,11+ 0,09 cmH,0

Z akcesoriami:

Wdechowy: 1,05 + 0,06 cmH,0

Wydechowy: 1,11+ 0,09 cmH,0

(uwzglednia btad pomiaru o wartosci
0,02 cmH,0)

Podatnos¢ (60 cmH,0, BTPS):

Podwajne ramie: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0

Z akcesoriami:

Podwadjne ramie: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(uwzglednia niepewnos¢ pomiaru o wartosci

0,08 mL/cmH,0)

Minimalna $rednica

wewnetrzna rury: 11,2 mm

Maksymalna temperatura

powierzchni rury: 44 °C (<25 cm od
portu pacjenta)

Maksymalne

ci$nienie robocze: 80 cmH,0

Zakres roboczej predkosci przeptywu

(respirator): 0,5-40 L/min
Temperatura

pokojowa: 20-26 °C
Maksymalna temperatura
inkubatora: 37°C

Maksymalna ilos¢
wody w komorze: 160 mL

Definicje symboli

f& Przestrzegac instrukcji uzytkowania -
bezpieczenstwo.

Nalezy zapoznac sie z instrukcja

Dﬂ uzytkowania.

fphcare.com/950IFU

Produkt jednorazowego uzytku.

nawilzacza.

Prawidtowy poziom wody w komorze
b

Nieprawidtowy poziom wody, nie
korzysta¢ z komory nawilzacza.

1 Komponent mozna zutylizowac
Y podczas montazu.

. Czes¢ aplikacyjna typu BF.

@ Port wdechowy respiratora (przeptyw
do pacjenta).

@ Port wydechowy respiratora (przeptyw
od pacjenta).

@ Ten produkt wyprodukowano bez
uzycia naturalnej gumy lateksowej.

SST Wskazuje komponent wymagany do
krotkiego autotestu respiratora.

/i, Granice temperatury.

d Producent.

&, Data produkcji.
g Data waznosci.

Ostrzezenia, przestrogi i uwa

A OSTRZEZENIA

« Pacjenta nalezy nieustannie monitorowaé
(np. pod katem saturacji tlenem).
Niezachowanie wymogu monitorowania
pacjenta (np. w razie przerwania
przeptywu gazu) moze doprowadzi¢ do
powaznych obrazen lub zgonu.
Produkt jednorazowego uzytku. Produktu
nie uzywac ponownie. Ponowne uzycie
moze doprowadzi¢ do infekcji drég
oddechowych.
Stosowanie kombinacji (lub modyfikacje)
uktadéw oddechowych i komor nie
zalecanych przez firme Fisher & Paykel
Healthcare moze spowodowac staba
wydajnos¢ nawilzania, nieprawidtowe
dziatanie respiratora lub powazne
obrazenia.
Nie uzywac produktu w poblizu
jakiegokolwiek zrodta zaptonu. Ekspozycja
na tlen zwieksza ryzyko wystapienia
pozaru, ktéry moze prowadzi¢ do
powaznego urazu lub zgonu.

Nieprzestrzeganie tych zalecer moze
pogorszy¢ dziatanie urzadzenia lub
zagrozic¢ bezpieczenstwu (w tym réwniez
potencjalnie spowodowaé powazne
obrazenia ciata):

Niniejszy produkt jest przeznaczony do
podawania powietrza, tlenu i/lub tlenku
azotu. Urzadzenie nie jest przystosowane
do podawania palnej mieszanki gazéw
anestetycznych lub gazu Heliox.

Nie wolno rozciggac, zgniatac ani sciskaé
rury.

Nie czysci¢ ani nie sterylizowac produktu.
Unikac¢ kontaktu z substancjami
chemicznymi, srodkami czyszczacymi lub
$rodkami do dezynfekcji rak.

Ustawi¢ odpowiednie alarmy respiratora
lub Zrédta przeptywu, aby monitorowac
skutecznos¢ leczenia.

Przed podtaczeniem pacjenta
przeprowadzi¢ na uktadzie oddechowym
test cisnienia i szczelnosci.

Przed rozpoczeciem uzytkowania upewnic
sie, ze wszystkie potaczenia s szczelne.
Nalezy monitorowac ilos¢ kondensatu w
uktadzie, aby nie dopuscic¢ do okluzji lub
nadmiernego gromadzenia sie ptynu. W
razie potrzeby nalezy wylewac ptyn.
Nawilzacz nalezy zawsze umieszcza¢ w
pozycji poziomej i ponizej pacjenta.

Nie uzywac komory, jesli ma widoczne
uszkodzenia lub zostata upuszczona.

Nie uzywac komory, jesli ostony czujnikow
ulegty roztaczeniu lub jesli ich brakuje.
Nie uzywac¢ komory, jezeli poziom wody
wzrosnie powyzej linii maksymalnego
poziomu wody.

Nie napetnia¢ komory woda o
temperaturze powyzej 37 °C.

Nie wolno stosowac lekéw zawierajacych
tyloksapol (takich jak Tacholiquin), gdyz
moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia rur i
utraty cisnienia wentylacji.

. Nie uzywa¢ dtuzej niz przez 14 dni.

/N PRZESTROGI

komory. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
moze powodowac oparzenia skory.
Uktadu nie wolno zakrywac¢ materiatami
takimi jak reczniki, poduszki lub
przescieradta. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze powodowac oparzenia
skory.

Unikac przedtuzonego kontaktu rur ze
skdra pacjenta. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze powodowac oparzenia
skory.

Nie stosowac¢ komory bez wody lub

bez przeptywu gazu. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia moze powodowac niskie
poziomy wilgotnosci.

Zrédto wody musi znajdowac sie co
najmniej 50 cm powyzej komory.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
powodowac niskie poziomy wilgotnosci.

Nie dotykac goracej powierzchni podstawy

* W przypadku uzywania respiratora
Puritan Bennett™* 840 lub respiratora
Puritan Bennett™ 980 nalezy korzysta¢
z z6ttego tacznika SST w celu
przeprowadzenia krétkiego auto-testu
(Short Self-Test, SST). Wiecej informacji
na temat konsekwencji niewykonania SST
mozna uzyskac u producenta respiratora.

Uwagi

« Do przeptukiwania nalezy stosowac
sterylng wode USP lub jej odpowiednik.
Dodawanie innych substancji moze
powodowad wystapienie dziatan
niepozadanych.
Uzytkownik moze by¢ narazony na
dziatanie ptynéw z uktadu oddechowego
podczas utylizacji.Uktady oddechowe

musza byc¢ traktowane jako zanieczyszczone.

Utylizowac zgodnie z lokalnymi lub
krajowymi ustawami i regulacjami w
zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku wystapienia powaznego
zdarzenia podczas uzywania tego
urzadzenia nalezy skontaktowac sie

z lokalnym przedstawicielem firmy

Fisher & Paykel Healthcare i - w przypadku
krajow nalezacych do Unii Europejskiej -
wiasciwym organem.

*Puritan Bennett jest znakiem towarowym
firmy Medtronic, Inc.

Portugués

Kit de circuito aquecido duplo de
ventilador neonatal F&P 950™

Indicacdes de utilizacdo

O conjunto de respiracdo é um acessoério

do Humidificador respiratério F&P 950.
Destina-se a ser utilizado na administracdo de
gases respiratérios humidificados aquecidos
a doentes neonatais e pediatricos, dentro dos
limites das especificagdes técnicas indicadas.

Contraindicacées
N&o existem contraindicacdes para
humidificagdo respiratéria aquecida.

Efeitos secundarios
N&o existem efeitos secunddrios da
humidificacao respiratéria aquecida.

Especificacdes técnicas

Compativel com o Humidificador respiratério
F&P 950. Consulte as instrucdes de utilizacdo
do humidificador e dos acessoérios para obter
avisos, precaucdes, contraindicagdes, efeitos
secundarios e informacdes adicionais do
sistema.

Volume corrente: <300 mL

Ligacoes

de interface: Conectores conicos
ISO 5356-1

Comprimento do circuito respiratério:

Inspiratério: 1,75m

Expiratorio: 1,60 m

Fuga de gas (60 cmH,0, BTPS):

Ramo duplo <30 mL/min

Resisténcia ao fluxo (15 L/min, BTPS):

Inspiratério: 1,05 + 0,06 cmH,0

Expiratério: 1,11 £ 0,09 cmH,0

Com acessorios.

Inspiratério: 1,05 + 0,06 cmH,0

Expiratorio: 11+ 0,09 cmH,0

(inclui uma incerteza de medicdo de
0,02 cmH,0)

Adesdo (60 cmH,0, BTPS):

Ramo duplo: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
Com acessorios.
Ramo duplo: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(inclui uma incerteza de medicdo de
0,08 mL/cmH,0)

Diametro interno

minimo do circuito: 11,2 mm

Temperatura maxima

da superficie

do circuito: 44 °C (<25 cm desde a
porta do doente)

Pressdo de

funcionamento

maxima: 80 cmH,0
Intervalo do fluxo de funcionamento
(ventilador): 0,5-40 L/min
Temperatura

ambiente: 20-26 °C
Temperatura maxima

da incubadora: 37°C
Volume maximo de

agua da camara: 160 mL

Definic6es do simbolo

& Cumprir Instrugdes de Utilizagao -
seguranca.
Consultar as instrugdes de utilizacao.
fphcare.com/950IFU

Utilizagdo Unica.
Nivel de dgua correto na camara de dgua.

Nivel de dgua incorreto; ndo utilizar a
camara de agua.

O componente pode ser eliminado na
configuragéo.

Peca aplicada do Tipo BF.

Porta inspiratéria do ventilador

(fluxo para o doente).

Porta expiratdria do ventilador

(fluxo do doente).

Este produto nao foi fabricado com
latex de borracha natural.

Indica componente necessdrio para um
autoteste breve do ventilador.

RSN =S=W iFsf 1S[(%)
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Limitacdes de temperatura.

Fabricante.

LE=

Data de fabrico.

E Data de validade.

Avisos, precaucbes e notas

A\ avisos

« O doente deve ser sempre adequadamente
monitorizado (por exemplo, a saturacdo de
oxigénio). A ndo monitorizacdo do doente
(por exemplo, em caso de interrupcao

do fluxo de gas) pode resultar em lesdes
graves ou morte.

Utilizagdo unica. Nao reutilize este produto.
A reutilizagdo podera resultar na infecdo
da via respiratoria.

A utilizacdo (ou modificacdo) de
combinacdes de circuito respiratério

e camara ndo recomendadas pela

Fisher & Paykel Healthcare pode resultar
numa humidificagdo inadequada, avaria do
ventilador ou lesées graves.

Né&o utilize o produto perto de qualquer
fonte de ignicdo. A exposicdo ao oxigénio
aumenta o risco de incéndio que pode
causar lesdes graves ou morte.

0 ndo cumprimento dos seguintes avisos
pode comprometer o desempenho do
dispositivo ou a seguranca (sendo que
também pode causar lesGes graves):

Este produto destina-se a ser utilizado
para o fornecimento de ar, oxigénio

e/ou 6xido nitroso. N&o se destina a ser
utilizado para o fornecimento de misturas
de gases anestésicos inflamaveis ou gas
Heliox.

N&o esmague, estique ou esprema a
tubagem.

Né&o limpe ou esterilize este produto. Evite
o contacto com quimicos, agentes de
limpeza ou desinfetantes de maos.
Configure alarmes apropriados no
ventilador e na fonte de fluxo para
monitorizar a administracdo de terapia.
Realize um teste de pressdo e fugas no
sistema respiratério antes de ligar a um
doente.

Verifique se todos os conectores estdo
bem apertados antes de utilizar.
Monitorize a condensac¢do no circuito

para prevenir a oclusdo ou acumulacao de
fluido. Escoe conforme necessario.

O humidificador deve estar sempre
nivelado e colocado numa posicéo inferior
ao doente.

Né&o utilize a cdAmara se esta apresentar
danos visiveis ou se a tiver deixado cair.
Nao utilize a cdmara se alguma das tampas
do sensor estiver deslocada ou em falta
na camara.

N&o utilize a cdmara caso o nivel de dgua
ultrapasse a linha de nivel maximo de
agua.

N&o encha a cdmara com dgua a uma
temperatura superior a 37 °C.

N&o utilize medica¢des que contenham
Tyloxapol (como Tacholiquin), uma vez que
tal pode danificar a tubagem e resultar em
perda de pressdo de ventilagdo.

. N&o utilize para além da duracdo de
utilizacdo maxima de 14 dias.

& PRECAUCOES

« Néo toque na superficie quente da base
da cdmara. O ndo cumprimento desta
precaucao pode resultar numa queimadura
da pele.
Nao cubra o circuito com toalhas,
almofadas ou roupa de cama. O ndo
cumprimento desta precau¢do pode
resultar em queimadura da pele.
Evite o contacto prolongado da tubagem
com a pele do doente. O ndo cumprimento
desta precaucdo pode resultar numa
queimadura da pele.
Nao utilize a cdmara sem um fluxo de
agua ou gds. O ndo cumprimento desta
precaucdo pode resultar em niveis de
humidade baixos.
A fonte de dgua deve ser posicionada
pelo menos 50 cm acima da camara. O
nado cumprimento desta precaugdo pode
resultar em niveis de humidade baixos.
Se utilizar um ventilador Puritan Bennett™*
840 ou Puritan Bennett™ 980, utilize o
adaptador de SST amarelo para completar
o autoteste curto (Short Self-Test, SST).
Consulte o fabricante do ventilador para
obter informagdes sobre as consequéncias
da ndo realizacdo do SST.

Notas

« Utilize dgua estéril USP ou equivalente
para a irrigacao. A adicao de outras
substancias pode ter efeitos adversos.
O utilizador pode ser exposto a fluidos do
trato respiratério durante a eliminagdo. Os
circuitos respiratorios tém de ser tratados
como contaminados. Elimine de acordo
com as leis e regulamentos ambientais
especificos locais, do pais ou estado.
Se ocorreu um incidente grave durante
a utilizagcdo deste dispositivo, contacte o
seu representante local da Fisher & Paykel
Healthcare e, para paises membros da
Unido Europeia, a Autoridade competente
no seu pais.

*Puritan Bennett é uma marca registada da
Medtronic, Inc.




Portugués

Kit de circuito respiratério neonatal
com duplo aquecimento F&P 950™

Indicacdes de uso

O conjunto de circuito respiratério ¢ um
acessorio do Umidificador Respiratério
F&P 950. Ele se destina a fornecer gases
respiratérios umidificados aquecidos a
pacientes neonatais e pedidtricos, dentro
dos limites de suas especificagdes técnicas
declaradas.

Contraindicacdes
N&o ha contraindicagdes para a umidificagdo
aquecida.

Efeitos colaterais
Na&o ha efeitos colaterais conhecidos da
umidificagdo aquecida.

Especificacdes técnicas

Compativel com o Umidificador Respiratério
F&P 950. Consulte as instrucdes de uso do
umidificador, do acessorio e da interface
para paciente para obter avisos, precaucoes,
contraindicacdes, efeitos colaterais e
informacdes adicionais do sistema.

Volume corrente: <300 mL

Conexdes

do circuito: Conectores conicos
ISO 5356-1

Comprimento do circuito respiratério:

Inspiratério: 1,75m

Expiratorio: 1,60 m

Vazamento de gas (60 cmH,0, BTPS):

Ramo duplo <30 mL/min

Resisténcia ao fluxo (15 L/min, BTPS):

Inspiratorio: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Expiratério: 1,11+ 0,09 cmH,0
Com acessorios.

Inspiratdrio: 1,05 + 0,06 cmH,0
Expiratério: 1,11+ 0,09 cmH,0
(inclui a incerteza de medicao de

0,02 cmH,0)

Conformidade (60 cmH,0, BTPS):

Ramo duplo: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
Com acessorios.

Ramo duplo: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0
(inclui incerteza de medicdo de

0,08 mL/cmH,0)
Diametro interno
minimo do circuito:
Temperatura maxima

da superficie do
circuito:

11,2 mm

44 °C (<25 cm da
entrada do paciente)
Pressdo maxima

de operacgdo: 80 cmH,0

Faixa do fluxo de operagdo

(ventilador): 0,5-40 L/min
Temperatura

ambiente: 20-26 °C
Temperatura maxima

da incubadora: 37°C
Volume maximo de

agua da camara: 160 mL

Definic6es do simbolo

o . . ~
Siga as instrucdes de uso - seguranca.

Consulte as instrucdes de uso.
fphcare.com/950IFU

® Uso unico.

Nivel de dgua correto na camara de
agua.

Nivel de agua incorreto; ndo use a
camara de agua.

O componente pode ser descartado
na montagem.

Parte aplicada tipo BF.
Entrada inspiratdria do ventilador

(fluxo para o paciente).

Entrada expiratéria do ventilador
(fluxo do paciente).

Este produto ndo é produzido com
borracha natural de latex.

Indica 0 componente necessario para
o Autoteste Rapido do ventilador.

Limites de temperatura.

Fabricante.

Data de fabricac&o.

g Data de expiragéo.

Adverténcias, precaucdes e
observacoes

/\ ADVERTENCIAS

+ O monitoramento adequado do paciente
(por exemplo, saturacao de oxigénio)
deve ser realizado continuamente. O ndo
monitoramento do paciente (por exemplo,
no caso de haver uma interrupg¢édo do fluxo
de gas) pode resultar em lesdes graves

ou morte.

Uso unico. N&o reutilize este produto. A
reutilizacdo pode resultar em infeccdo das
vias aéreas.

A utilizacdo (ou modificacdo) das
combinacgdes de circuito respiratério/
camara ndo recomendadas pela

Fisher & Paykel Healthcare pode resultar
em umidificacdo inapropriada, falha do
ventilador ou causar danos sérios.

N&o utilize o produto perto de nenhuma
fonte de ignicdo. A exposicdo ao oxigénio
aumenta o risco de incéndio que pode
resultar em ferimentos graves ou morte.

0 ndo cumprimento das adverténcias a
seguir pode prejudicar o desempenho
do equipamento ou comprometer sua
seguranga (incluindo possivel risco de
causar danos graves):

Este produto foi projetado para a
administracdo de ar, de oxigénio e/ou

de oxido nitrico. Ndo é adequado para

a administracdo de misturas de gases
anestésicos inflamaveis ou de gas Heliox.
Nao comprima, estique nem puxe o
circuito.

N&o lave nem esterilize este produto. Evite
o contato com produtos quimicos, agentes
de limpeza ou desinfetantes para as méaos.
Defina os alarmes adequados do ventilador
ou da fonte do fluxo para monitorar a
administracdo do tratamento.

Realize um teste de pressdo e de
vazamento no sistema respiratério, antes
de conecté-lo ao paciente.

Antes de utilizar, verifique se todas as
conexdes estdo firmes.

Monitore a condensacdo do circuito para
evitar a oclusdo ou o acumulo de fluidos.
Drene conforme necessario.

O umidificador deve estar sempre nivelado
e posicionado mais baixo que o paciente.
N&o use a camara, se ela estiver
visivelmente danificada ou se tiver sido
derrubada.

Nao utilize a cdmara, se estiver faltando
alguma cobertura para sensor, ou se
alguma delas estiver desalojada.

N&o utilize a camara, caso o nivel de dgua
ultrapasse a linha de nivel maximo de
agua.

N&o encha a cdmara com dgua com
temperatura superior a 37 °C.

Nao utilize medicamentos contendo
Tiloxapol (por exemplo, Tacoliquina), pois
poderd danificar o circuito e provocar
perda de pressdo ventilatéria.

. N&o use além do periodo maximo de

utilizacdo de 14 dias.

A\ PRECAUCGES

« N&o toque na superficie quente da base
da cdmara. O ndo cumprimento pode
ocasionar queimaduras na pele.
N&o cubra o circuito com materiais como
toalhas, travesseiros nem lencdis. O ndo
cumprimento pode ocasionar queimaduras
na pele.
Evite deixar a canula em contato
prolongado com a pele do paciente. O ndo
cumprimento pode ocasionar queimaduras
na pele.
N&o opere a camara sem fluxo de gas ou
dgua. O ndo cumprimento pode resultar
em baixos niveis de umidade.
A fonte de dgua deve estar, no minimo,
50 cm acima da camara. O ndo
cumprimento pode resultar em baixos
niveis de umidade.
Se estiver utilizando um ventilador
Puritan Bennett™* 840 ou
Puritan Bennett™ 980, use o adaptador
SST amarelo para concluir o autoteste
rdpido (short self-test, SST). Consulte
as instrucdes de uso do fabricante
do ventilador para saber sobre as
consequéncias da nao realizacdo do SST.

Observagoes

« Use Agua Estéril USP para inalacéo ou
equivalente. A incorporacdo de outras
substancias pode provocar efeitos
adversos.
O usudrio pode ser exposto a fluidos do
trato respiratério durante o descarte. Os
circuitos respiratérios devem ser tratados
como contaminados. Descarte de acordo
com as leis e regulamentagdes ambientais
especificas do local, estado ou pais.
Se um incidente sério tiver ocorrido
durante o uso deste equipamento, informe
o representante local da Fisher & Paykel
Healthcare e, para os paises da Unido
Europeia, a autoridade competente do
pais.

*Puritan Bennett é uma marca registrada da
Medtronic, Inc.

Romand

Set de circuit dublu incalzit pentru
ventilator pentru nou-nascuti
F&P 950™

Indicatii de utilizare

Setul respirator este un accesoriu la
umidificatorul respirator F&P 950. Acesta
este destinat administrarii de gaze
respiratorii umidificate si incélzite pentru
pacientii nou-nascuti si pediatrici, in limitele
specificatiilor sale tehnice declarate.

Contraindicatii
Nu exista contraindicatii pentru umidificarea
respiratorie incalzita.

Reactii adverse
Nu exista reactii adverse cunoscute ale
umidificarii respiratorii incalzite.

Specificatii tehnice

Compatibil cu umidificatorul respirator

F&P 950. Accesati instructiunile de utilizare ale
umidificatorului, ale accesoriilor si ale interfetei
pacientului pentru avertizdri, atentionari,
contraindicatii, reactii adverse si informatii
despre sistem suplimentare.

Volum curent: <300 mL

Conexiuni pentru

interfata: Racorduri conice
1SO 5356-1

Lungime tub respirator:

Inspirator: 1,75m

Expirator: 1,60 m

Scurgere de gaz (60 cmH,0, BTPS):
Cu doua tuburi
respiratorii <30 mL/min

Rezistenta la debit (15 L/min, BTPS):

Inspirator: 1,05 + 0,06 cmH,0
Expirator: 1,11 £ 0,09 cmH,0
Cu accesorii:

Inspirator: 1,05 + 0,06 cmH,0
Expirator: 1,11 £ 0,09 cmH,0

(include incertitudinea de masurare de
0,02 cmH,0)

Conformitate (60 cmH,0, BTPS):
Cu doua tuburi:

respiratorii: 1,01 £0,13 mL/cmH,0
Cu accesorii:

Cu doua tuburi:

respiratorii: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0O

(include incertitudinea de masurare de
0,08 mL/cmH,0)
Diametrul intern
minim al tubului:
Temperatura maxima
a suprafetei tubului: 44°C(<25cmdela
portul pacientului)

11,2 mm

Presiunea maxima

de functionare: 80 cmH,0
Intervalul debitului de functionare
(aparat de ventilatie): 0,5-40 L/min

Temperatura

camerei: 20-26°C
Temperatura maxima

din incubator: 37°C

Volum maxim de apa

al camerei: 160 mL

Definitiile simbolurilor

f& Respectati instructiunile de utilizare -
siguranta.

Consultati instructiunile de utilizare.

fphcare.com/950IFU

De unicé folosinta.

Nivel corect al apei in camera de apa.

Nivel incorect al apei; nu folositi
camera de apa.

Componenta poate fi eliminata in
configurare.

Piesa aplicata de tip BF.
Port inspirator al aparatului de
ventilatie (debit catre pacient).

Port expirator al aparatului de
ventilatie (debit de la pacient).

Acest produs nu este fabricat cu latex
din cauciuc natural.

Indica componentele necesare pentru
autotestul scurt al aparatului de
ventilatie.

Limite de temperatura.

Producator.

E—~ ¢ 3 oopamwing

&, Data fabricatiei.
E Data expirdrii.

Avertismente, precautii si note

A AVERTISMENTE
- Trebuie utilizata permanent o monitorizare
corespunzatoare a pacientului (de exemplu
a saturatiei de oxigen). Lipsa monitorizarii
pacientului (de exemplu in cazul unei
intreruperi a debitului de gaz) poate duce la
vatamari grave sau la deces.

« De unica folosintd. Nu reutilizati acest
produs. Reutilizarea poate duce la infectii ale
cailor respiratorii.

Utilizarea (sau modificarea) combinatiilor de

circuit respirator si camera nerecomandate

de Fisher & Paykel Healthcare poate avea

ca rezultat umidificarea slaba, defectarea

aparatului de ventilatie sau vatamarea grava.

+ Nu utilizati produsul in apropierea unei
surse de aprindere. Expunerea la oxigen
creste riscul de incendiu, care poate duce la
vatamare sau deces.

Daca nu se respecta urmatoarele
avertismente, performanta dispozitivului
poate fi afectata sau se poate
compromite siguranta (inclusiv se pot
produce leziuni grave):

« Acest produs este conceput pentru a furniza
aer, oxigen si/sau monoxid de azot. Nu este
adecvat pentru furnizarea amestecurilor de
gaze anestezice inflamabile sau a gazelor
Heliox.

Nu striviti, nu intindeti si nu stoarceti

tubulatura.

+ Nu curatati si nu sterilizati acest produs.
Evitati contactul cu substante chimice,
agenti de curatare sau dezinfectanti pentru
maini.

Setati alarme corespunzétoare pentru
aparatul de ventilatie sau sursa de debit
pentru a monitoriza administrarea terapiei.
- Efectuati o proba de presiune si de
etanseitate pentru sistemul respirator
nainte de a-l conecta la un pacient.
Verificati ca toate racordurile sa fie bine
fixate inainte de utilizare.

Monitorizati condensul pe circuit, pentru a
preveni ocluzia sau acumularea de lichide.
Scurgeti dupa cum este necesar.

« Umidificatorul trebuie s fie intotdeauna
amplasat drept fata de orizontald si
pozitionat mai jos decat pacientul.

Nu utilizati camera daca a fost vizibil
deteriorata sau a cazut.

Nu utilizati camera daca vreunul dintre
capacele senzorilor s-a desprins sau lipseste
de pe camera.

+ Nu utilizati camera daca nivelul apei se ridica
peste cel marcat ca fiind maximum admis.
Nu umpleti camera cu apa la mai mult de
37°C.

Nu utilizati medicamente care contin
tiloxapol (de exemplu, Tacholiquin),
deoarece acest lucru poate sa deterioreze
tubulatura si s& duca la pierderea presiunii
de ventilatie.

. Nu depasiti durata maxima de utilizare
de 14 zile.

& PRECAUTII
« Nu atingeti suprafata fierbinte de la bazei
camerei. Nerespectarea acestei instructiuni
poate sa duca la producerea unor arsuri
cutanate.

+ Nu acoperiti circuitul cu obiecte precum
prosoape, perne sau lenjerie de pat.
Nerespectarea acestei instructiuni poate sa
duca la producerea unor arsuri cutanate.
Evitati lasarea tubulaturii in contact
prelungit cu pielea pacientului.
Nerespectarea acestei instructiuni poate sa
duca la producerea unor arsuri cutanate.
Nu actionati camera fara debit de apa sau
gaz. Nerespectarea acestei instructiuni poate
sa duca la scaderea nivelului de umiditate.
Sursa de apa trebuie sa se afle cu cel putin
50 cm mai sus decat camera. Nerespectarea
acestei instructiuni poate sa duca la
scdderea nivelului de umiditate.

- Daca folositi un aparat de ventilatie
Puritan Bennett™* 840 sau Puritan Bennett™
980, utilizati adaptorul SST galben pentru
a finaliza autotestul scurt (Short Self-Test,
SST). Contactati producétorul aparatului de
ventilatie pentru consecintele nerespectarii
SST.

Note

« Pentru irigare, utilizati apa sterild USP sau
echivalentul acesteia. Addugarea altor
substante poate avea efecte adverse.
Tn timpul eliminarii, utilizatorul poate s&
fie expus la fluidele din aparatul respirator.
Circuitele de ventilatie trebuie tratate ca fiind
contaminate. Eliminati in conformitate cu
legile si reglementérile de mediu locale, de
stat sau specifice tarii.
Daca s-a produs un incident grav in
timpul utilizérii acestui dispozitiv, va
rugam sa informati reprezentantul local
Fisher & Paykel Healthcare si, pentru térile
membre ale Uniunii Europene, autoritatea
competentd din tara dvs.

*Puritan Bennett este o marca inregistrata a
Medtronic, Inc.




Pycckuin @

HeoHaTanbHbIN AbiXaTeNbHbIN
KOHTYp annapata VBJ1 c aoBoIiHbIM
noporpesom F&P 950™

MokasaHusa K NnpuMeHeHN

KomnneKT fibIxaTeilbHOro KOHTypa
npefcTaBiAeT cob6oi AONONHUTENbHYIO
NPUHAANEXHOCTb K [bIXaTeNlbHOMY
yBnaxxuutenio F&P 950. OH npepHasHayeH

[NA JOCTABKM HarpeTom 1 yBNaxKHeHHOM
[ibIXaTeNbHOM CMeCK HOBOPOXKAEHHDBIM 1 IeTAM
B COOTBETCTBUM C yKa3aHHbIMU TEXHNYECKNMU
XapaKTepucTukamu.

npowlsonoxaaauvm
MpoTrBonoKasaHua ans oborpesa n

YBNaXHEHUA PeCnMPaTOPHbIX ra3os
OTCYTCTBYIOT.

Mo6ouHble aABNeHNA
O6orpes 1 yBnaxxHeH1e pecnpaTopHbIX ra3os
He MeeT U3BECTHbIX MOBOYHbIX ABNEHUIA.

TexHUYecKne xapakTepucTukm
CoBmecTM C AblXaTes/ibHbIM YBlaXHUTeNnem
F&P 950. [lononHuTeNbHblE NpeaynpexaeHuns,
Mepbl NPeaOCTOPOXKHOCTU, MPOTUBOMNOKa3aHmA,
no6oyHble ABNEHNA U cBefleHnA o cucteme
CMOTpUTE B UHCTPYKL MW NONb3oBaTena
yBNaXXHUTENEN, NPUHAANEXHOCTEN N
nHTepdeicoB NaLumeHTa.

ApixaTenbHblii 06bem: <300 mn

MopknioueHne

uHTepdeiica: KoHnueckne
coeanHuTeNn,
cooTBeTCTBYyIOIME

cTaHgapry SO 5356-1
[AnuHa abixaTenbHOI TPYOKN:
WHcnupatopHaa nunua:  1,75m
JKcnupaTtopHaa nnHuA: - 1,60 m
YTeuka rasa (60 cm H,O, BTPS):
[JbixaTenbHbI KOHTYP
C ABYMA INHNAMN <30 mn/MUH
ConpoTuenenne notoky (15 n/mun, BTPS):
WHcnupatopHaa nuHmua: 1,05 + 0,06 cm H,O
SkcnupatopHaa aHmna: - 1,11 £ 0,09 cv H,0
CnpuradnexHocmamu:
WHcnupatopHaa nuumua: 1,05 + 0,06 cm H,O
SkcnupatopHaa nHmna: - 1,11+ 0,09 cv H,0
(BKNItOYaA NOrpeLHOCTb M3MepeHus
0,02 cm H,0)

PactaxumocTtb (60 cm H,O, BTPS):
[bixaTenbHbI KOHTYP

C ABYMA JIMHNAMN: 1,01 +£0,13 mn/cm H,0
CnpuHaonexHocmamu:

[lbixaTenbHbli KOHTYP

C ABYMA NINHUAMU: 1,02+0,13 mn/cm H,O

(BKNOYAA NOrpPeLHOCTb U3MepeHuns
0,08 mn/cm H,0)

MuHuManbHbIn

BHYTPEHHMIA

AnameTp Tpy6kn: 11,2 Mm

MakcnmanbHas

Temnepatypa

NoBepxXHOCTU TPYGKM: 44 °C (<25 cm oT
nopTa naymeHTa)

MakcumanbHoe

pa6ouee faBneHue: 80 cm H,0

Pa6ounii guanasoH

CKOPOCTU NOTOKa

(annapar UBN): 0,5-40 n/MuH

Temnepatypa

B NOMeLeHun: 20-26°C

MakcumanbHas

TemnepaTtypaB

MHKy6aTope: 37°C

MakcumanbHbIf

o6bem Boabl

B Kamepe: 160 mn

3HayeHMA CUMBONOB

f& Cnepyinte UHCTPYKLUAM
nonb3osatens — 6e30nacHOCTb
O3HaKoMbTeCh C UHCTPYKL Ve

nonb3osarens
fphcare.com/950IFU

® [InA OHHOKPATHOrO NCMONb30BaHNA

BepHbIil ypoBeHb BOfibl B Kamepe Ans
BOfbI

b
HeBepHbiin ypoBeHb BOAbI; He
A

.

I/ICnOﬂb3yIZTE Kamepy AnA soAbl

KOMMNOHeHT MOXHO yTunmsnposaTb npu
noaroToBke

> 5

. Pabouas uacTb Tvina BF

Cvp MHcnupatopHbIi nopT annapata UBJ
(NOTOK K NaLeHTy)

@ JKCnMpaTopHbI NopT annapata VB
(NOTOK OT NauueHTa)

@ DTO n3genme U3roToeneHo 6es
MCMONb30BaHNA HaTyPanbHOTO NaTekca
0O603HaYaeT KOMMOHEHT, HeO6XOANMbIN

SST ana KpaTKoOM CaMOAUArHOCTUKNA
annapata UBJ

/}, TeMﬂepaTyprle orpaHu4veHmnAa

d W3rotosutens
&I [Hata nsrotonexus

g loneH po

MpeaynpexaeHnsa, mepbl
NpefoCTOPOXKHOCTY U NpUMeYaHus

A NPEAYNPEXAEHUA

« CooTBeTcTBYlOLIEE HabNOAEHNE 3a
naumeHToM (HanpuUmep, C OLIEHKOM
YPOBHA caTypaLun KNCI0opoaa) A0KHO
OCYLeCTBAATLCA NOCTOAHHO. OTCYTCTBUE
MOHWUTOPWHIa COCTOAHUA NaUneHTa
(Hanpvmep, B Clyyae NpepbiBaHUA NOAAYM
rasa) MOXeT HaHeCTV eMy Cepbe3HbIil Bpea
VAN CTaTb NPUYMHON NETANIBHOTO UCXOAA.
1N OQHOKPATHOTO MCMOJb30BaHNA.
3anpelyaeTca NOBTOPHOE UCMONb30BaHKe
n3saenua. MoBTOPHOE UCMONb30BaHKE MOXET
NPUBECTN K UHDEKLUN fibIXaTeNbHbIX NyTeil.
MpumeHeHwe (Mnn mogndrkaums)
KOMOUHaLUI fibIXaTeNlbHbIX KOHTYPOB 1
Kamep, He PEKOMEHAOBaHHbBIX KOMMaHWen
Fisher & Paykel Healthcare, moxet
NPUBECTU K YXyALLIEHUIO YBNAXKHEHUA N
HenpaBunbHou paboTe annaparta VBJ1 nn6o
NPUYMHNTb Cepbe3Hblii Bpes, nauueHTy/
nosnb3oBarento.
He ncnonb3yitte nsgenve B6a13n NCTOYHMKA
BO3ropaHus. Bosaeiictene Kncnopoga
YBENWNUMBAET PUCK BO3HUKHOBEHNA NOXapa,
KOTOPbI MOXET NPUBECTN K CEPbEe3HOIA
TpaBMe WV CMepPTMN NauueHTa.

Heco6niogeHune HmKenpuBegeHHbIX
npepynpeXxaeHNin MoXeT cTaTtb
NPUYNHON YXYALIEHNA XapaKTepucTuK
annapata Wan NoCcTaBUTb Nopj yrposy
6e30nacHOCTDb (B YaCTHOCTU, NPUBECTMN K
HaHeCceHuIo cepbe3HOro Bpesa):

« [laHHoe n3genue npeaHasHaueHo Ana
nopauu Bo3ayxa, Kucnopoaa n (unm) okcupa
a3oTa. OHO He NoOAXOANT ANA nopayn
ropiounx cMecel aHeCTe3NPYIOLMX ra3oB
VN FeNIMeBO-KNCIIOPOAHBIX ra30B.

He cxunmariTe, He pacTarueaiTe 1 He

CMVHalTe Tpy6Ky.

3anpellaeTca YACTUTb UK CTEPUNN30BaTb

n3genue. M3berainte KOHTaKTa C

XUMUYECKMM 1 OUMLLAIOLLMM BeLecTBamMu

VAN aHTUCENTVKAMK ANA PyK.

YcTaHOBUMTe COOTBETCTBYHOLLME CUTHASbI

Tpesoru annaparta VIBJ1 unun ncrounnka

MOTOKa, YTObbI OTCNEXNBaTL NPOBEAEHNe

Tepanuu.

Mepep nopknoyeHvem annapata K

nauueHTy BbINONHUTE NPOBEPKY faBneHna n

YTEUKU B [ibIXaTeNlbHON cucTeme.

MNepep ncnonb3oBaHnem ybeantech B

repMeTVYHOCTN BCEX COEAVHEHUI.

Cnepute 3a 06pa3oBaHNeM KOHfeHcaTa

B [ibIXaTefIbHOM KOHType fAna

npeaoTBpaLleHns 3aKynopKu unu

CKOMNEHMA XUAKOCTU. YaananTe KoHgeHcaT

M0 Mepe HaKoMeHNsA.

Bcerpa pacnonaraite yBnaxHuTeNb B

FOPU30HTAIbHOM MOJSIOXKEHUN HIKE

nauueHTa.

He ncnonb3yitte kamepy, ecniv oHa napana

VNV MMeeT BUAVMbIE NOBPEXAEHNA.

He ncnonb3yinTe kamepy, ecnv Konnayku

[laTurKa CMeLLeHbl N OTCYTCTBYIOT.

He ncnonb3yite Kamepy, ecnv ypoBeHb

BOfbl MPEBbILLIAET MaKCUMabHO

[OMYCTUMBIWA.

He 3anonHaiiTe kKamepy Bofon, Temnepatypa

KoTopoii Bbiwwe 37 °C.

3anpellaeTca NCNoNb30BaTb MegULMHCKNe

npenaparbl, B COCTaB KOTOPbIX BXOAUT

TUNOKCANon (Hanprymep, TaXoNNKBUH),

MOCKOJbKY OHU MOTYT BbI3BaTb

noBpexaeHue Tpy6oK 1 NpMBECTU K noTepe

[laBNeHUsA Npv BEHTUNALUN IETKNX.

. 3anpelyaeTca UCMONb30BaTh Nocne

MCTeUeHNA MaKCManbHOTo
14-pHeBHOro nepnopa NCnonb3oBaHuA.

& MEPbI MPEAOCTOPOMXHOCTU
« He npuKkacaiiTech K ropsayei noBepxHoCTu
OCHOBaHUA Kamepbl. HecobnioaeHvie sToro
npasuiIa MOXeT NPUBECTU K 0XKOram KOXU.
3anpellaeTca HaKpbIBaTb AblIXaTesbHbIi
KOHTYP Kaknmmn-nnbo matepuanamu,
Hanpumep NonoTeHUamu, NoAyLKamu unm
nocTenbHbIM 6enbem. HecobnioaeHve storo
npasuia MOXeT NPUBECTU K 0XKOoram KOXU.
« He ponyckaiite AnMTeNbHOro KOHTaKTa
TPy6KM € KOXel naumneHTa. HecobniogeHve
3TOro NpaBuUIa MOXeT MPUBECTN K OXKoram
KOXW.
He ncnonbayitte kamepy 6e3 Boabl Unu
nopauu rasa. HecobniogeHue storo npasuna
MO>eT NPUBECTN K CHUMKEHWIO YPOBHSA
BNXKHOCTU.
WcTouHuK Boabl crieflyeT pacnonaraTb
He MeHee YeM Ha 50 CM BbllLie Kamepbl.
HecobnioaeHwne 3Toro npasunia MoxeT
NPUBECTUN K CHUMKEHUIO YPOBHA BIaXHOCTY.
« B cnyuae npumeHeHna annapatos VBJ1
Puritan Bennett™* 840 unu Puritan Bennett™
980 ANA BbINOMHEHNA UX KPaTKOMN
camopuarHocTukm (Short self-test, SST)
ncnonb3ynTe xentbiii apantep SST. OueHKy
nocnefcTBUN HeCOBMIOEHNA COOTBETCTBUIO
SST cmoTpuTe B AOKYMEHTaLMN
npoussoguTens annapata VBJ1.

MpumeuaHus

« [InA opolueHnA NCnonb3ynTe CTEPUIbHYIO
BOJlY, COOTBETCTBYIOLLYIO KPUTEPUAM
®Oapmakonen CLUA, nnu ee sKBrBaneHT.
[lo6aBneHne apyrvix BeLLecTs MOXeT
NPUBECTU K HexenatenbHbIM 3ddeKTam.
anI yTnnusaynuv nonb3oBaTtenb
MOXeT noasepraTbCaA BOBF[eIhCTBI/IIO
KNaKnx Bbl[:lel'leHI/II?l AblXaTeNnbHbIX
nyTe. [ibixaTenbHble KOHTYpbl CrieayeT
paccmaTpmBaTb Kak 3arpA3HeHHble.
YTmnmsmpyﬁlTe B COOTBETCTBUWN C MECTHbIMW,
PernoHanbHbIMW NNV HALUNOHATbHbIMK
3aKOHaMV N HOPMATUBHbIMU aKTaMK 06
OXxpaHe Oprmanou.(eVl cpeabl.
Ecnn npuv NUCNonb30BaHUU AAHHOIO
annaparta npowvsowen CepbeBHbII?l WHUWNAOEHT,
obpaTuTeCh K MECTHOMY NpefCcTaBuUTeNio
komnaHuu Fisher & Paykel Healthcare u,
AnA cTpaH-uneHos EBponeiickoro cotosa, B
YNOJIHOMOY€EHHbI OpraH Ballei CTpaHbl.

* Puritan Bennett ABnseTca TOoBapHbIM 3HAKOM
KomnaHuu Medtronic, Inc.

Srpski (Gr)

F&P 950™ Komplet za kruzni
sistem za respirator sa dvostrukim
zagrevanjem za novorodencad

Indikacije za upotrebu

Komplet za disanje je dodatak za F&P 950
respiratorni ovlazivac. Namenjen je za
isporuku zagrejanih vlaznih respiratornih
gasova novorodencadima i pedijatrijskim
pacijentima, u granicama navedenih tehnickih
specifikacija.

Kontraindikacije
Ne postoje kontraindikacije za zagrevano
respiratorno ovlazivanje.

NeZeljena dejstva
Nisu poznata nezeljena dejstva zagrevanog
respiratornog ovlazivanja.

Tehnicke specifikacije

Kompatibilan je sa F&P 950 respiratornim
ovlazivacem. Za dodatna upozorenja, mere
opreza, kontraindikacije, nezeljena dejstva i
informacije o sistemu pogledajte korisnicka
uputstva za ovlazivac, dodatke i uputstva za
korisnika interfejsa za pacijenta.

Respiratorni

volumen: <300 mL

Prikljucci

interfejsa: Konusni prikljucci u
skladu sa standardom
ISO 5356-1

Duzina creva za disanje:

Inspiratorno: 1,75m

Ekspiratorno: 1,60 m

Curenje gasa (60 cmH.0, BTPS):

Dva kraka <30 mL/min

Otpor protoku (15 L/min, BTPS):

Inspiratorno: 1,05 + 0,06 cmH,0

Ekspiratorno: 1,11+ 0,09 cmH,0

Sa priborom:

Inspiratorno: 1,05 + 0,06 cmH,0

Ekspiratorno: 111+ 0,09 cmH,0

(ukljucuje mernu nesigurnost od 0,02 cmH,0)
Uskladenost (60 cmH,0, BTPS):

Dva kraka: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
Sa priborom:
Dva kraka: 1,02 £ 0,13 mL/cmH,0

(uklju€uje mernu nesigurnost od
0,08 mL/cmH,0)

Minimalni unutrasnji

precnik creva: 1,2 mm

Maksimalna

temperatura

povrsine creva: 44 °C (<25 cm od
otvora za pacijenta)

Maksimalni

radni pritisak: 80 cmH,0

Radni opseg protoka

(Respirator): 0,5-40 L/min

Sobna temperatura: 20-26 °C

Maksimalna

temperatura

inkubatora: 37°C

Maksimalna

zapremina

vode u komori: 160 mL

Definicije simbola

Sledite uputstvo za upotrebu -
bezbednost.

Procitati uputstvo za upotrebu.
fphcare.com/950IFU

Za jednokratnu upotrebu.

Pravilan nivo vode u komori za vodu.

Nepravilan nivo vode; nemojte koristiti
komoru za vodu.

Komponenta se moze odlozZiti tokom
podesavanja.

Primenjeni deo tipa BF.

Inspiratorni otvor respiratora (protok
do pacijenta).

Ekspiratorni otvor respiratora (protok
od pacijenta).

Ovaj proizvod nije izraden od
prirodnog gumenog lateksa.

Oznacava komponentu potrebnu za
kratku samoproveru respiratora.

Temperaturna ogranicenja.

Proizvodac.

BE~&%% oobammine o

Datum proizvodnje.

g Datum isteka.

Upozorenja, mere opreza i napomene

£\ UPOZORENJA

« U svakom trenutku mora se koristiti
odgovarajuci nadzor nad pacijentom (npr.
pradenje zasic¢enosti kiseonikom). Ukoliko
se pacijent ne prati (npr. u sluc¢aju prekida
protoka gasa), moze do¢i do ozbiljnih
posledica ili do smrtnog ishoda.
Za jednokratnu upotrebu. Nemojte koristiti
ovaj proizvod vise puta. Ponovna upotreba
moze dovesti do infekcije disajnog puta.
Upotreba (ili modifikacija) kombinacija
kruznih sistema za disanje/komora
koje nije preporucila kompanija
Fisher & Paykel Healthcare moze dovesti
do slabog ovlazivanja, kvara respiratora
ili ozbiljnih posledica.
Ne koristite proizvod u blizini izvora
paljenja. 1zlozenost kiseoniku povecava
rizik od pozara koji moze prouzrokovati
ozbiljnu povredu ili smrt.

Ukoliko se ne pridrzavate sledecih
upozorenja, radne karakteristike uredaja
mogu biti narusene ili moze do¢i do
ugroZavanja bezbednosti (uklju¢ujuéi i
mogucde ozbiljne posledice):
Ovaj proizvod je predviden za dopremanje
vazduha, kiseonika i/ili azot-monoksida.
Nije pogodan za dopremanje mesavina
zapaljivih anestetickih gasova ili mesavine
helijuma i kiseonika.
Nemojte gnjeciti, rastezati ili istiskivati
crevo.
Ne perite i ne sterilisite ovaj proizvod.
Izbegavajte kontakt sa hemikalijama,
sredstvima za Ciscenje ili sredstvima za
dezinfekciju ruku.
Postavite odgovarajuce alarme za
respirator ili izvor protoka da biste
nadgledali dopremanje terapije.
Testirajte pritisak i curenje na sistemu za
disanje pre povezivanja sa pacijentom.
Proverite da li su svi prikljucci zategnuti
pre upotrebe.
Nadgledajte kondenzat kola da biste
sprecili zacepljenje ili nakupljanje te¢nosti.
Po potrebi drenirajte.
Ovlazivac uvek treba da bude polozen
ravno i postavljen nize od pacijenta.
Ne koristite komoru ako je vidljivo
ostecena ili ako vam je ispala.
Nemojte koristiti komoru ako je bilo koji
poklopac senzora pomeren ili ga nema u
komori.
Nemojte koristiti komoru ako je nivo vode
iznad linije za maksimalni nivo vode.
Nemojte puniti komoru vodom
temperature preko 37 °C.
Nemojte koristiti lekove koji sadrze
tiloksapol (poput leka Tacholiquin) jer to
mozete ostetiti crevo i dovesti do gubitka
pritiska ventilacije.
. Nemojte Koristiti duze od maksimalne
duzine upotrebe od 14 dana.

& MERE OPREZA

Nemojte dodirivati vru¢u povrsinu osnove
komore. Ako se ne pridrzavate ovog
uputstva, mozete zadobiti opekotine koze.
Nemojte prekrivati kruzni sistem
materijalima kao Sto su peskiri, jastuci ili
posteljina. Ako se ne pridrzavate ovog
uputstva, mozete zadobiti opekotine koze.
Izbegavajte produzeni kontakt creva i koze
pacijenta. Ako se ne pridrzavate ovog
uputstva, mozete zadobiti opekotine koze.
Nemojte upotrebljavati komoru bez
protoka vode ili gasa. Ako se ne
pridrzavate ovog uputstva moze doci do
niskog nivoa vlaznosti.

Kesa sa vodom mora biti najmanje 50 cm
iznad komore. Ako se ne pridrzavate

ovog uputstva moze dodi do niskog nivoa
vlaznosti.

Ako koristite respirator Puritan Bennett™*
840 ili Puritan Bennett™ 980, upotrebite
zuti adapter za SST da biste zavrsili kratku
samoproveru (Short Self-Test, SST).
Kontaktirajte proizvodaca respiratora da
biste dobili informacije o posledicama
ukoliko ne ispostujete uputstva za SST.

Napomene
« Zairigaciju koristite sterilnu vodu po
standardu USP ili ekvivalent. Dodavanje
drugih supstanci moze imati Stetne efekte.

« Korisnik moze da bude izlozen te¢nostima
iz disajnog trakta prilikom odlaganja.
Kruzni sistemi za disanje moraju se tretirati
kao kontaminirani. Odloziti u skladu sa
lokalnim, drzavnim ili regionalnim zakonima
i propisima o zivotnoj sredini.

Ako se tokom koriS¢enja ovog uredaja
desi ozbiljan incident, obavestite lokalnog
predstavnika kompanije Fisher & Paykel
Healthcare, a za zemlje ¢lanice Evropske
unije nadlezni organ u vasoj zemlji.

*Puritan Bennett je zastitni znak kompanije
Medtronic, Inc.
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Slovencina (s

Suprava ventilatora s dvojitym
vyhrievanym okruhom pre
novorodencov F&P 950™

Indikacie na pouzitie

Dychacia stprava je prislusenstvo pre
respiracny zvlh¢ova¢ F&P 950. Je uréend na
dodavanie ohriatych a zvlhéenych dychacich
plynov novorodencom a detskym pacientom
v rdmci obmedzeni uvedenych v technickych
$pecifikaciach.

Kontraindikdcie

Na pouzivanie ohriatych a zvihéenych
dychacich plynov sa nevztahuju ziadne
kontraindikacie.

Vedlajsie tcinky

Na pouzivanie ohriatych a zvihéenych
dychacich plynov sa nevztahuju ziadne
vedlajsie Gcinky.

Technické Specifikacie

Kompatibilna s respiratnym zvlh¢ovacom

F&P 950. Dalsie varovania, upozornenia,
kontraindikacie, vedlajsie ucinky a informacie
o systéme najdete v pokynoch pre pouzivatela
zvlh¢ovaca, prislusenstva a rozhrania na
pripojenie pacienta.

Dychovy objem: <300 mL
Pripojenia
rozhrania: Konické konektory

podla normy ISO 5356-1
Dizka dychacej hadice:
N&dychova: 1,75m
Vydychova: 1,60 m
Unik plynu (60 cmH,0, BTPS):
Dvojita vetva <30 mL/min
Odpor proti prietoku (15 L/min, BTPS):

N&dychovy: 1,05 £+ 0,06 cmH,0
Vydychovy: 1,11+ 0,09 cmH,0
S prislusenstvom:

Nadychovy: 1,05 + 0,06 cmH,0
Vydychovy: 1,11+ 0,09 cmH,0

(vratane odchylky merania 0,02 cmH,0)
Poddajnost (60 cmH,0, BTPS):

Dvojita vetva: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
S prislusenstvom:

Dvojita vetva: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0
(vratane odchylky merania

0,08 mL/cmH,0)
Minimalny vnitorny
priemer hadice:

Maximalna teplota
povrchu hadice:

1,2 mm

44 °C (<25 cm od portu
pacienta)

Maximainy

prevadzkovy tlak: 80 cmH,0

Rozsah prevadzkového prietoku

(ventilator): 0,5-40 L/min
Izbova teplota: 20-26 °C
Maximalna teplota

v inkubétore: 37°C
Maximalny objem

vody v komore: 160 mL

Definicie symbolov

f& Postupujte podla ndvodu na pouzitie -
bezpecnost.

Precitajte si navod na pouzitie.
fphcare.com/950IFU

® Na jedno pouZzitie.
Spravna hladina vody v komore na
% vodu.

Nespravna hladina vody - nepouzivajte
komoru na vodu.

Komponent je mozné zlikvidovat v
rdmci zostavy.

Aplikovana cast typu BF.

Nadychovy port ventildtora (tok plynu
smerom k pacientovi).
Vydychovy port ventildtora (tok plynu
smerom od pacienta).

Tento vyrobok nie je vyrobeny s
pouzitim prirodného kauc¢ukového
latexu.

SST Oznacuje komponent potrebny pre
kratky samocinny test ventildtora.

/i, Teplotné obmedzenia.

d Vyrobca.

Varovania, upozornenia a poznamky

/\ VAROVANIA

« Vzdy je nutné pouzivat vhodné
monitorovanie pacienta (napr. saturdcia
kyslikom). Zanedbanie monitorovania
pacienta (napr. v pripade prerusenia
prietoku plynu) moéze mat za nasledok
zavazné poskodenie zdravia alebo umrtie.
Na jedno pouzitie. Tento produkt
nepouzivajte opakovane. Opakované
pouzitie méze viest k infekcii dychacich
ciest.
Pouzitie (alebo zmena) kombinacii
dychacieho okruhu a komory, ktoré
spolocnost Fisher & Paykel Healthcare

neodporuca, moze viest k nedostatocnému

zvlh¢ovaniu, poruche ventilatora alebo
zdvaznej ujme na zdravi.

Produkt nepouzivajte v blizkosti zdroja
vznietenia. Vystavenie kysliku zvySuje

riziko vzniku poziaru, ktory méze sposobit

z&vazné poranenie alebo smrt.

Nedodrzanie nasledujtcich varovani
médze nepriaznivo ovplyvnit vykon
pomdcky alebo ohrozit bezpecnost
(vratane potencidlne zavaznej ujmy):
Tento produkt je navrhnuty na doddvanie

vzduchu, kyslika a/alebo oxidu dusnatého.

Nie je vhodny na dodavanie horlavych
zmesi anestetickych plynov alebo plynu
Heliox.

Hadicu nestlacajte, nenapinajte ani
nenatahuijte.

Tento produkt necistite ani nesterilizujte.
Zabrante kontaktu s chemickymi latkami,
Cistiacimi prostriedkami a dezinfekénymi
prostriedkami na ruky.

alebo zdroja prietoku.

Pred pripojenim k pacientovi vykonajte
skusku tlaku a tesnosti dychacieho
systému.

Pred pouzitim skontrolujte, ¢i su vSetky
pripojenia tesné.

Monitorujte kondenzat v okruhu, aby sa
zabranilo okluzii alebo nahromadeniu
tekutiny. V pripade potreby ho vypustite.
Zvlh¢ovac¢ musi byt vzdy vo vodorovnej
polohe a pod Uroviou pacienta.
Komoru nepouzivajte, ak je viditelne
poskodena alebo ak spadla.

Komoru nepouzivajte, ak ktorykolvek z

krytov senzorov nie je na sprdvhom mieste

alebo ak chyba.

Komoru nepouzivajte, ak hladina vody
stupne nad znac¢ku maximalnej hladiny.
Neplrite komoru vodou s teplotou vy$sou
ako 37 °C.

Nepouzivajte lieky obsahujtice tyloxapol
(ako je Tacholiquin), pretoze by to

mohlo poskodit hadice a viest k strate
ventila¢ného tlaku.

. Neprekracujte maximalne trvanie
pouzivania 14 dni.

& UPOZORNENIA

komory. Nedodrzanie tohto pokynu méze
mat za nasledok popalenie pokozky.
Okruh nezakryvajte materidlmi, ako su
uterdky, vankuse alebo postelna bielizen.
Nedodrzanie tohto pokynu méze mat za
nasledok popalenie pokozky.

Zabrénte dlhodobému kontaktu hadice

s pokozkou pacienta. Nedodrzanie tohto
pokynu méze mat za nasledok popalenie
pokozky.

Komoru nepouzivajte bez prietoku vody
alebo plynu. Nedodrzanie tohto pokynu
mobze mat za nasledok nizku vihkost.

ako komora. Nedodrzanie tohto pokynu
moéze mat za nasledok nizku vihkost.

Ak pouzivate ventilator Puritan Bennett™*
840 alebo Puritan Bennett™ 980, pri
kratkom samocinnom teste (Short
Self-Test, SST) pouzite ZIty adaptér SST.
Nasledky nedodrzania spravneho postupu
pri SST st uvedené v pokynoch vyrobcu
ventilatora.

Poznamky
« Na irigaciu pouzite sterilni vodu podla

USP alebo jej ekvivalent. Pridavanie dalSich

|dtok moéze mat nepriaznivé ucinky.

Pocas likvidacie méze byt pouzivatel
vystaveny kvapalindm z dychacich ciest.
S dychacimi okruhmi sa musi zaobchadzat,
akoby boli kontaminované. Zlikvidujte v
sulade so Specifickymi miestnymi, statnymi
alebo narodnymi zékonmi a nariadeniami o
zivotnom prostredi.

S cielom sledovania dodavky plynov pocas
lieCby nastavte prislusné alarmy ventilatora

Nedotykajte sa hortceho povrchu zékladne

Zdroj vody musi byt najmenej o 50 cm vyssie

« Ak pocas pouzivania tohto zariadenia
dojde k zédvaznej nehode, informujte
miestneho zastupcu spoloc¢nosti
Fisher & Paykel Healthcare a v pripade
¢lenskych statov EU prislusny organ vo
svojej krajine.

* Puritan Bennett je ochranna znamka
spoloc¢nosti Medtronic, Inc.

Slovens¢ina

Dihalni sistem za ventilator za
novorojencke z dvojnim ogrevanjem
F&P 950™

Indikacije za uporabo

Dihalni komplet je dodatek za vlazilnik
dihalnih poti F&P 950. Namenjen je

dovajanju ogretih navlazenih dihalnih plinov
novorojen¢kom in pediatri¢nim bolnikom v
okviru omejitev navedenih tehni¢nih podatkov.

Kontraindikacije
Kontraindikacije za ogrevano vlazenje dihal
niso podane.

NeZeleni u€inki
Ni znanih nezelenih ucinkov ogrevanega
vlazenja dihal.

Tehnicni podatki

ZdruZzljivo z vlazilnikom dihalnih poti F&P 950.
Glejte navodila za uporabo vlazilnika,

dodatka in bolnikovega vmesnika za dodatna
opozorila, svarila, kontraindikacije, nezelene
ucinke in informacije o sistemu.

Dihalna prostornina: <300 mL

Prikljucki

za vmeshik: Stozcasti prikljucki
ISO 5356-1

Dolzina dihalne cevi:

Za vdih: 1,75m

Za izdih: 1,60 m

Uhajanje plina (60 cmH,0, BTPS):

Dva kraka <30 mL/min

Upor pri pretoku (15 L/min, BTPS):

Za vdih: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Za izdih: 111+ 0,09 cmH,0
Z dodatno opremo:

Za vdih: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Za izdih: 111+ 0,09 cmH,0

(vklju¢uje merilno negotovost 0,02 cmH,0)
Skladnost (60 cmH,0, BTPS):

Dva kraka: 1,01+ 0,13 mL/cmH,0
Z dodatno opremo:
Dva kraka: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(vklju¢uje merilno negotovost
0,08 mL/cmH,0)
Najmanjsi notranji
premer cevi:

Najvisja temperatura
povrsine cevi:

1,2 mm

44 °C (<25 cm od
bolnikove odprtine)
Razpon pretoka med delovanjem
(ventilator): 0,5-40 L/min
Sobna temperatura: 20-26 °C

Najvisja temperatura

inkubatorja:

Najvecja prostornina

vode v posodici: 160 mL

Opredelitve simbolov

Upostevajte navodila za uporabo -
varnost.

Glejte navodila za uporabo.
fphcare.com/950IFU

Samo za enkratno uporabo.

Pravilna raven vode v vlazilni posodici.
Neustrezna raven vode; ne uporabljajte
vlazilne posodice.

Sestavni del se lahko odstrani med
namestitvijo.

Uporabljeni del vrste BF.

Inspiratorna odprtina ventilatorja
(pretok do bolnika).

Ekspiratorna odprtina ventilatorja
(pretok od bolnika).

Izdelek ni narejen iz naravnega lateksa.
Oznacuije sestavni del, ki je potreben
za kratko samopreskusanje
ventilatorja.

Temperaturne omejitve.
Proizvajalec.
Datum proizvodnje.

Datum poteka roka trajanja.

LR~ 8 Hoopa i S

Opozorila, svarila in opombe

A\ 0POZORILA

« Ves ¢as morate ustrezno spremljati bolnika
(npr. nasi¢enost krvi s kisikom). Neustrezno
spremljanje bolnika (npr. v primeru
prekinitve pretoka plinov) lahko povzroci
resne poskodbe ali smrt.

Samo za enkratno uporabo. Tega izdelka
ne smete ponovno uporabiti. Pri ponovni
uporabi lahko pride do okuzbe dihalnih
poti.

Uporaba (ali spreminjanje) kombinacij
dihalnega sistema in posodice, ki jih

ne priporoca druzba Fisher & Paykel
Healthcare, lahko povzro¢i nezadostno
vlazenije, okvaro ventilatorja ali hudo
Skodo.

Izdelka ne uporabljajte v blizini katerega
koli vira vziga. Izpostavljenost kisiku
poveca nevarnost za pojav pozara, ki lahko
povzroci resne telesne poskodbe ali smrt.

Neupostevanje naslednjih opozoril

lahko poslabsa delovanje naprave ali
ogrozi varnost (vkljuéno z morebitno
povzrocitvijo vecje Skode):

Ta izdelek je zasnovan za dovajanje zraka,
kisika in/ali dusikovega oksida. Ni primeren
za dovajanje vnetljivih anesteti¢nih plinskih
mesanic ali mesanice helija in kisika
(heliox).

Cevja ne pretiskajte, raztegujte ali stiskajte.
Izdelka ne Cistite ali sterilizirajte. I1zogibajte
se stiku s kemikalijami, Cistilnimi sredstvi ali
razkuzili za roke.

Za nadzorovanije terapije nastavite ustrezne
alarme za ventiliranje ali vir pretoka.

Pred prikljucitvijo na bolnika izvedite tlacni
preizkus in preizkus puscanja dihalnega
sistema.

Pred uporabo preverite, ali so vse povezave
Cvrste.

Spremljajte kondenzat v tokokrogu, da
preprecite zamasitve ali nabiranje tekocine.
Po potrebi ga odtocite.

Vlazilnik mora biti vedno namescen
naravnost in nizje od bolnika.

Ne uporabljajte posodice, ¢e je vidno
poskodovana ali je padla na tla.

Ne uporabljajte posodice, ¢e so pokrovi
senzorjev iztaknjeni ali jih v posodici ni.

Ne uporabljajte posodice, ¢e se nivo

dovoljeni nivo vode.

Vlazilne posodice ne napolnite z vodo,
katere temperatura presega 37 °C.

Ne uporabljajte zdravil, ki vsebujejo
tiloksapol (kot je Tacholiquin), saj lahko
poskodujejo cevi in povzrocijo izgubo
ventilacijskega tlaka.

. Ne uporabljajte ve¢ kot 14 dni, kolikor
znasa trajanje uporabe.

A SVARILA

Ne dotikajte se vroce povrsine na dnu
posodice. Ce tega ne upostevate, lahko
dobite kozne opekline.

Ne pokrivajte sistema s predmeti, kot

so brisace, vzglavniki ali posteljnina. Ce
tega ne upostevate, lahko dobite kozne
opekline.

Izogibajte se dolgotrajnemu stiku cevja

z bolnikovo kozo. Ce tega ne upostevate,
lahko dobite kozne opekline.

Posodice ne uporabljajte brez vode ali
pretoka plinov. Ce tega ne upostevate,
lahko pride do nizkih ravni vlaznosti.
Vodni vir mora biti najmanj 50 cm vije od
posodice. Ce tega ne upostevate, lahko
pride do nizkih ravni vlaznosti.

Ce uporabljate ventilator Puritan Bennett™*
840 ali Puritan Bennett™ 980, za
dokoncanje kratkega samopreskusanja
(Short Self-Test, SST) uporabite rumen
adapter SST. Glede posledic neupostevanja
samopreskusanja glejte navodila za
uporabo proizvajalca ventilatorja.

Opombe

« Zaizpiranje uporabite sterilno vodo ali
enakovredno tekocino. Dodajanje drugih
snovi ima lahko nezelene ucinke.
Med odstranjevanjem je lahko uporabnik
izpostavljen tekocinam iz dihalnih poti.
Dihalne tokokroge je treba obravnavati
kot kontaminirane. Odstranite skladno
z ustreznimi lokalnimi, regionalnimi ali
drzavnimi okoljskimi zakoni in predpisi.

« Ce je med uporabo te naprave prilo
do resnega zapleta, o tem obvestite
svojega lokalnega predstavnika druzbe
Fisher & Paykel Healthcare, v drzavah
Evropske unije pa obvestite tudi pristojni
organ v svoji drzavi.

* Puritan Bennett je blagovna znamka druzbe
Medtronic, Inc.




Espafiol

Kit de circuito de ventilador con
calefaccién doble para neonatos
F&P 950™

Indicaciones de uso

El conjunto respiratorio es un accesorio para
el humidificador respiratorio F&P 950. Esta
destinado para la administracién de gases
respiratorios calentados humidificados a
pacientes neonatales y pediatricos, dentro
de los limites de las especificaciones técnicas
indicadas.

Contraindicaciones
No hay contraindicaciones para la
humidificacion respiratoria calentada.

Efectos adversos
No existen efectos adversos conocidos para la
humidificacion respiratoria calentada.

Especificaciones técnicas

Compatible con el humidificador respiratorio
F&P 950. Consulte las instrucciones de uso
del humidificador, accesorio y la interfaz

del paciente para obtener advertencias,
precauciones, contraindicaciones, efectos
adversos e informacién del sistema
adicionales.

Volumen tidal: <300 mL
Conexiones
de interfaz: Conectores

conicos ISO 5356-1
Longitud del tubo respiratorio:

Inspiratorio: 1,75m
Espiratorio: 1,60 m
Fuga de gas (60 cmH,0, BTPS):
Via doble <30 mL/min

Resistencia al flujo (15 L/min, BTPS):

Inspiratorio: 1,05 + 0,06 cmH,0
Espiratorio: 1,11 £ 0,09 cmH,0
Con accesorios:

Inspiratorio: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Espiratorio: 1,11+ 0,09 cmH,0

(incluye una incertidumbre de medicién de
0,02 cmH,0)

Cumplimiento (60 cmH,0, BTPS):

Via doble: 1,01 + 0,13 mL/cmH,0
Con accesorios:
Via doble: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(incluye una incertidumbre de medicién de
0,08 mL/cmH,0)
Didmetro interno
minimo del tubo:
Temperatura de
superficie maxima

1,2 mm

del tubo: 44 °C (<25 cm del
puerto del paciente)

Presion de

funcionamiento

maxima: 80 cmH,0

Intervalo de flujo de funcionamiento

(ventilador): 0,5-40 L/min

Temperatura

ambiente: 20-26 °C

Temperatura maxima

de incubadora: 37°C

Volumen méximo de

agua de la cdmara: 160 mL

Definiciones de simbolos

f& Seguir las instrucciones de uso y
seguridad.

Consultar las instrucciones de uso.
fphcare.com/950IFU

® Producto de un solo uso.
b

Nivel de agua correcto en la cdmara
de agua.

Nivel de agua incorrecto; no utilizar la
camara de agua.

El componente puede desecharse en
la instalacion.

Pieza aplicada de tipo BF.
Puerto inspiratorio del ventilador
(flujo al paciente).

Puerto espiratorio del ventilador
(flujo del paciente).

Este producto no esta fabricado con
latex de caucho natural.

Indica el componente requerido para
la autoprueba corta del ventilador.

Limitaciones de temperatura.

Fabricante.

&, Fecha de fabricacion.

g Fecha de caducidad.

Advertencias, precauciones y notas

/\ ADVERTENCIAS

« Es necesario supervisar al paciente (p. €j.,
saturacion de oxigeno) de modo adecuado
en todo momento. Si no se supervisa al
paciente, podrian provocarse lesiones
graves o la muerte (p. ej.,, en caso de una
interrupcion del flujo de gas).
Producto de un solo uso. No reutilizar este
producto. La reutilizacién puede causar la
infeccién de las vias respiratorias.
El uso (o la modificacién) de
combinaciones de circuito respiratorio
y cdmara no recomendadas por
Fisher & Paykel Healthcare puede provocar
una humidificacién insuficiente, un mal
funcionamiento del ventilador o lesiones
graves.
No use este producto cerca de una fuente
de ignicion. La exposicion al oxigeno
aumenta el riesgo de incendio, que puede
causar lesiones graves o la muerte.

El incumplimiento de las siguientes

advertencias puede perjudicar

el rendimiento del dispositivo o

comprometer la seguridad (incluida la

posibilidad de lesiones graves):

Este producto esta disefiado para

la administracion de aire, oxigeno y

6xido nitrico. No es adecuado para

la administracion de mezclas de gas

anestésicas o gas de helio inflamables.

No aplaste, estire ni apriete los tubos para

extraer su contenido.

No limpie ni esterilice este producto.

Evite el contacto con sustancias quimicas,

productos de limpieza o antisépticos para

manos.

Configure las alarmas del ventilador o la

fuente de flujo adecuadas para controlar la

administracion del tratamiento.

Realice una prueba de presién y fugas en

el sistema de respiracién antes de conectar

el dispositivo a un paciente.

Antes del uso, compruebe que todas las

conexiones estén bien apretadas.

Vigile la condensacién del circuito para

evitar la oclusién o la acumulacion de

liquidos. Drene segun sea necesario.

El humidificador siempre debe estar

nivelado y colocarse en una posiciéon mas

baja que el paciente.

No use la cdmara si presenta dafios visibles

o se ha caido.

No use la cdmara si alguna de las cubiertas

del sensor esta suelta 0 no se encuentra

en la cdmara.

No use la cdmara si el nivel de agua supera

la linea del nivel de agua maximo.

No llene la cdmara con agua a mas de

37°C.

No use medicamentos que contengan

tiloxapol (por ejemplo Tacholiquin), dado

que el hacerlo podria causar dafos en los

tubos y dar lugar a una pérdida de presién

de ventilacion.

. No lo use transcurridos los 14 dias de
duracién maxima de uso.

/I PRECAUCIONES

No toque la superficie caliente de la base
de la cdmara. De lo contrario, podrian
producirse quemaduras en la piel.

No cubra el circuito con elementos como
toallas, almohadas o ropa de cama.

En caso contrario, podrian producirse
quemaduras en la piel.

Evite que el tubo esté en contacto
prolongado con la piel del paciente. De lo
contrario, podrian producirse quemaduras
en la piel.

No utilice la cdmara sin agua ni sin flujo de
gas. De lo contrario, podrian producirse
niveles bajos de humedad.

La fuente de agua debe estar al

menos 50 cm por encima de la cdmara.
De lo contrario, podrian producirse niveles
bajos de humedad.

Si utiliza un ventilador Puritan Bennett™* 840
o Puritan Bennett™ 980, utilice el adaptador
de SST amarillo para completar la
autoprueba breve (SST, short self-test).
Consulte con el fabricante del ventilador las
consecuencias del fallo de la SST.

Notas

 Use agua estéril para irrigacion segun la
USP o equivalente. La adicion de otras
sustancias podria tener efectos adversos.
El usuario podria quedar expuesto a
liquidos de las vias respiratorias durante
la eliminacion del equipo. Los circuitos
respiratorios deben tratarse como
contaminados. Deséchelo de acuerdo con
las leyes y normativas medioambientales
locales, regionales o nacionales especificas.
Si se ha producido un incidente grave
durante el uso de este producto, péngase
en contacto con su representante local de
Fisher & Paykel Healthcare y, para paises
miembros de la Unién Europea, con la
autoridad competente en su pais.

*Puritan Bennett es una marca comercial de
Medtronic, Inc.

Espafiol

Kit de circuito de doble calefaccion
para ventilador Neonatal F&P 950™

Indicaciones de uso

El equipo de respiracion es un accesorio del
humidificador respiratorio F&P 950. Esta
disefado para la administracion de gases
respiratorios humidificados calentados a
pacientes neonatales y pedidtricos, dentro de
los limites de sus especificaciones técnicas
establecidas.

Contraindicaciones
No hay contraindicaciones para la
humidificacion respiratoria calentada.

Efectos secundarios
No se conocen efectos secundarios de la
humidificacion respiratoria calentada.

Especificaciones técnicas

Compatible con el humidificador respiratorio
F&P 950. Consulte las instrucciones de uso
del humidificador, los accesorios y la interfaz
del paciente para conocer otras advertencias,
precauciones, contraindicaciones, efectos
secundarios e informacion sobre el sistema.

Volumen tidal: <300 mL

Conexiones

de interfaz: Conectores cénicos
ISO 5356-1

Longitud del tubo de respiracién:

Inspiratorio: 1,75m

Escape: 1,60 m

Fuga de gas (60 cmH,0, BTPS):

Doble rama <30 mL/min

Resistencia al flujo (15 L/min, BTPS):

Inspiratorio: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Escape: 1,11+ 0,09 cmH,0
Con accesorios:

Inspiratorio: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Escape: 1,11+ 0,09 cmH,0

(incluye incertidumbre de medicién de
0,02 cmH,0)

Cumplimiento (60 cmH,0, BTPS):

Doble rama: 1,01 + 0,13 mL/cmH,0
Con accesorios:
Doble rama: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(incluye incertidumbre de medicién de
0,08 mL/cmH,0)

Didmetro interno

minimo del tubo: 1,2 mm

Temperatura maxima de la

superficie del tubo: 44 °C (<25 cm desde el
puerto del paciente)

Presién maxima de

funcionamiento: 80 cmH,0

Rango de flujo operativo

(ventilador): 0,5-40 L/min
Temperatura
ambiente: 20-26 °C

Temperatura maxima
de la incubadora: 37°C

Volumen maximo de

aguadelacamara: 160 mL

Definiciones de simbolos

Seguir las instrucciones de uso -
Seguridad.

Consultar instrucciones de uso.
fphcare.com/950IFU

De un solo uso.

Nivel correcto en la cdmara de agua.

Nivel de agua incorrecto; no utilice la
cdmara de agua.

El componente se puede eliminar de la
configuracion.

Pieza aplicada tipo BF.

Puerto inspiratorio del ventilador
(flujo hacia el paciente).

Puerto de escape del ventilador
(flujo desde el paciente).

Este producto no esta fabricado con
latex de caucho natural.

Indica el componente requerido
para una autoverificacion breve del
ventilador.

Limitaciones de temperatura.
Fabricante.

Fecha de fabricacion.

EE>= % oot 53

E Fecha de vencimiento.

Advertencias, precauciones y notas

/\ ADVERTENCIAS

« En todo momento se debe usar un
monitoreo adecuado del paciente (por
ejemplo, la saturacién de oxigeno). La falta
de monitoreo del paciente (por ejemplo,
en caso de que se interrumpa el flujo de
gas) puede causar dafios serios o incluso
la muerte.
De un solo uso. No reutilice este producto.
La reutilizacion puede provocar la infeccion
de las vias respiratorias.
El uso (o la modificacion) de
combinaciones de circuitos respiratorios
y camaras no recomendadas por
Fisher & Paykel Healthcare puede provocar
una humidificacién deficiente, un mal
funcionamiento del ventilador o lesiones
graves.
No use el producto cerca de fuentes de
ignicion. La exposicion al oxigeno aumenta
el riesgo de incendio, lo que puede
provocar dafos graves o incluso la muerte.

El incumplimiento de las siguientes
advertencias puede afectar el
rendimiento del dispositivo o
comprometer la seguridad (incluso
podria causar lesiones graves):

Este producto esta disefiado para el
suministro de aire, oxigeno y/u 6xido
nitrico. No es adecuado para el suministro
de mezclas de gases anestésicos
inflamables o helio.

No aplaste, estire ni exprima el tubo.

No limpie ni esterilice este producto.
Evite el contacto con productos quimicos,
agentes de limpieza o desinfectantes para
manos.

Establezca las alarmas adecuadas

del ventilador o de la fuente de flujo

para monitorear la administracion del
tratamiento.

Realice una prueba de fugas y de presion
en el sistema respiratorio antes de
conectarlo a un paciente.

Verifique que todas las conexiones estén
ajustadas antes de usarlo.

Controle la condensacién del circuito para
evitar obstrucciones o acumulaciones de
liquido. Drene segun sea necesario.

El humidificador debe estar siempre
nivelado y ubicado por debajo del
paciente.

No use la cdmara si estd visiblemente
dafada o se ha caido.

No use la cdmara si alguna de las cubiertas
del sensor esta desprendida o falta en la
camara.

No use la camara si el nivel de agua sube
por encima de la linea maxima de nivel
de agua.

No llene la cdmara con agua a méds de
37°C.

No use medicamentos gque contengan
tyloxapol (como Tacholiquin), ya que
esto puede dafiar el tubo y provocar una
pérdida de la presion de ventilacion.

. No use el producto mas alla de la
duracion maxima de uso de 14 dias.

/\\ PRECAUCIONES

No toque la superficie caliente de la base
de la cdmara. Si lo hace, pueden producirse
quemaduras en la piel.

No cubra el circuito con materiales tales
como toallas, almohadas o ropa de cama.
Si lo hace, pueden producirse quemaduras
en la piel.

Evite que el tubo tenga un contacto
prolongado con la piel del paciente. Si lo
hace, pueden producirse quemaduras en

la piel.

No utilice la cdmara sin agua o flujo de gas.
Hacerlo puede provocar bajos niveles de
humedad.

La fuente de agua debe estar al menos

50 cm mas alta que la cdmara. Hacerlo
puede provocar bajos niveles de humedad.
Si utiliza un ventilador

Puritan Bennett™* 840 o Puritan Bennett™
980, utilice el adaptador amarillo SST

para completar la autoverificacion breve
(Short Self-Test, SST). Consulte con el
fabricante del ventilador para conocer las
consecuencias de no cumplir con la SST.

Notas

« Utilice agua estéril USP para la irrigacion,
o equivalente. El agregado de otras
sustancias puede tener efectos adversos.
El usuario puede estar expuesto a
fluidos del tracto respiratorio durante
la eliminacion. Los circuitos respiratorios
deben tratarse como contaminados.
Deseche el producto de acuerdo con las
leyes y regulaciones ambientales locales,
estatales o especificas del pais.
Si se produjo un incidente grave mientras
usaba este dispositivo, inférmeselo a
su representante de Fisher & Paykel
Healthcare local y en el caso de los paises
miembros de la Unién Europea, a la
autoridad competente en su pais.

*Puritan Bennett es una marca comercial de
Medtronic, Inc.




Svenska (3v)

F&P 950™ neonatalslangset for
ventilator, dubbeluppvarmt

Indikationer for anvéndning
Slangsetet ar ett tillbehor till F&P 950
respirationsbefuktare. Det ar avsedd

for leverans av uppvarmd befuktad gas

till neonatala patienter som behéver
andningsstdd, inom granserna fér de angivna
tekniska specifikationerna.

Kontraindikationer
Det finns inga kontraindikationer for
uppvarmd, befuktad andningsluft.

Biverkningar
Det finns inga kdnda biverkningar av
uppvarmd, befuktad andningsluft.

Tekniska specifikationer

Kompatibel med F&P 950
respirationsbefuktare. Se
anvandarinstruktionerna till befuktare,
tilloehor och patientanslutning for
ytterligare varningar, forsiktighetsatgarder,
kontraindikationer, biverkningar och
systeminformation.

Tidalvolym: <300 mL
Patientanslutningar:
1SO 5356-1 koniska
anslutningar
Andningsslangens langd:

Inspiratorisk: 1,75m
Exspiratorisk: 1,60 m
Gasldckage (60 cmH,0, BTPS):
Dubbelslang <30 mL/min
Flédesmotstand (15 L/min, BTPS):
Inspiratoriskt: 1,05 + 0,06 cmH,0
Exspiratoriskt: 1,11+ 0,09 cmH,0
Med tillbehor:

Inspiratorisk: 1,05 + 0,06 cmH,0
Exspiratoriskt: 1,11+ 0,09 cmH,0

(inbegriper en méatosakerhet pa 0,02 cmH,0)
Overensstimmelse (60 cmH,0, BTPS):

Dubbelslang: 1,01 £ 0,13 mL/cmH,0
Med tillbehor:
Dubbelslang: 1,02 £ 0,13 mL/cmH,0

(inbegriper en matosakerhet pa
0,08 mL/cmH,0)

Slangens minsta

innerdiameter: 1,2 mm

Slangens maximala

yttemperatur: 44 °C (<25 cm fran
patientporten)

Maximalt

drifttryck: 80 cmH,0

Flédesintervall

(ventilator): 0,5-40 L/min

Rumstemperatur: 20-26 °C

Maximal

kuvéstemperatur: 37°C

Kammarens maximala
vattenvolym: 160 mL

Symboldefinitioner

Folj bruksanvisningen - Séakerhet.

Se bruksanvisningen.
fphcare.com/950IFU

® Engangsbruk.

Rétt vattenniva i vattenkammaren.

Felaktig vattenniva. Anvand inte
vattenkammaren.

Komponenten kan kasseras under
uppkoppling.

Patientansluten del av typ BF.
Ventilatorns inspiratoriska port

(flode till patienten).

Ventilatorns exspiratoriska port
(flode fran patienten).

Produkten har inte tillverkats med
naturgummilatex.

Indikerar en komponent som kravs for
ventilatorns korta sjalvtest.

Temperaturgranser.
Tillverkare.

Tillverkningsdatum.

Utgangsdatum.

Varningar, férsiktighetsatgérder och
anmadrkningar

A VARNINGAR

« Patienten maste hela tiden dvervakas
pa lampligt satt (bl.a. med avseende pa
syremattnad). Att inte dvervaka patienten
kan leda till allvarlig skada eller dédsfall
(t.ex. i handelse av ett avbrott i gasflodet).
Engangsbruk. Produkten far inte
dteranvandas. Ateranvandning kan leda till
infektion i luftvagarna.
Anvandning (eller modifiering) av
slangset-/kammarkombinationer som
inte rekommenderas av Fisher & Paykel
Healthcare kan leda till dalig befuktning, fel
i ventilatorn eller allvarlig skada.
Anvand inte produkten nara
antandningskallor. Exponering for syrgas
Okar risken for brand som kan orsaka
allvarliga skador eller dédsfall.

Underlatelse att f6lja varningarna nedan
kan forsdmra enhetens prestanda eller
dventyra sdkerheten (och potentiellt
orsaka allvarlig skada):

Produkten ar utformad fér leverans av
luft, syrgas och/eller kvéveoxid. Den &r
inte ldmplig for leverans av brandfarliga
anestesigasblandningar eller Heliox-gas.
Slangen far inte klammas, strackas eller
mijolkas.

Produkten far inte rengéras eller
steriliseras. Undvik kontakt med kemikalier,
rengdringsmedel och handsprit.

Stall in ldampliga larm for ventilatorn eller
flodeskallan for att 6vervaka behandlingen.
Utfor ett tryck- och lackagetest pa andnings-
systemet innan det ansluts till en patient.
Kontrollera att alla anslutningar sitter
ordentligt fast fére anvandning.

Overvaka mangden kondens i slangen for
att férhindra ocklusion eller ansamling av
vatska. Tom vid behov.

Befuktaren ska alltid vara vagrat och
placerad lagre an patienten.

Anvand inte kammaren om den har
skadats synbart eller tappats.

Anvénd inte kammaren om nagot av
kammarens sensorskydd har lossnat eller
saknas.

Anvand inte kammaren om vattennivan
stiger dver den maximala vattennivalinjen.
Fyll inte kammaren med vatten som &r
varmare an 37 °C.

Anvand inte lakemedel som innehaller
tyloxapol (t.ex. Tacholiquin), eftersom
detta kan skada slangarna och leda till
forlust av ventilationstryck.

. Anvand inte langre &n den maximala
anvandningstiden pa 14 dagar.

A\ FORSIKTIGHET

Vidror inte kammarbasens heta yta.
Bristande efterlevnad kan leda till
brannskador pa huden.

Tack inte slangen med material sdsom
handdukar, kuddar eller sénglinne.
Bristande efterlevnad kan leda till
brannskador pa huden.

Undbvik att lata slangen vara i langvarig
kontakt med patientens hud. Bristande
efterlevnad kan leda till brannskador pa
huden.

Anvénd inte kammaren utan vatten- eller
gasflode. Bristande efterlevnad kan leda till
laga fuktighetsnivaer.

Vattenkallan maste placeras minst 50 cm
hogre an kammaren. Bristande efterlevnad
kan leda till 1dga fuktighetsnivaer.

Vid anvandningen av en Puritan Bennett™*
840- eller Puritan Bennett™ 980-ventilator,
anvand den gula SST-adaptern for att
genomfora det korta sjalvtestet (Short Self-
Test, SST). Kontakta ventilatorns tillverkare
for information om konsekvenserna om
SST inte genomfors.

Anmérkningar

« Anvénd sterilt USP-vatten eller
motsvarande for skoljning. Tillsats av andra
substanser kan ha skadliga effekter.
Anvandaren kan utséttas for vatskor fran
andningsvagen vid kassering. Slangset
maste behandlas som kontaminerade.
Kassera enligt lokala, delstatliga eller
landsspecifika miljolagar och -bestammelser.
Kontakta din lokala Fisher & Paykel
Healthcare-representant och, fér EU-lander
behérig myndighet i ditt land, om nagot
allvarligt tillbud intraffat vid anvandning av
den har produkten.

*Puritan Bennett ar ett varumarke som tillhor
Medtronic, Inc.
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Tarkce ()

F&P 950™ Cift Isitmali Yenidogan
Solunum Cihazi Devre Kiti

Kullanim Endikasyonlari

Solunum seti, F&P 950 Solunum
Nemlendiricisine yonelik bir aksesuardir.
Isitmali nemlendirilmis solunum gazlarinin
neonatal ve pediyatrik hastalara belirtilen
teknik ozelliklerin sinirlari dahilinde verilmesi
icin tasarlanmistir.

Kontrendikasyonlar
Isitiimis solunum nemlendirmesine iliskin
herhangi bir kontrendikasyon yoktur.

Yan etkiler
Isitiimis solunum nemlendirmesinin bilinen
hicbir yan etkisi yoktur.

Teknik 6zellikler

F&P 950 Solunum Nemlendiriciyle uyumludur.
Ek uyarilar, ikazlar, kontrendikasyonlar, yan
etkiler ve sistem bilgileri icin nemlendirici,
aksesuar ve hasta araylzu kullanma talimatina
bakin.

Tidal hacim: <300 mL
Arayiiz baglantilan: [SO 5356-1 Konik

Konnektorler
Solunum hortumu uzunlugu:

inspiratuar: 1,75 m

Ekspiratuar: 1,60 m

Gaz sizintis1 (60 cmH,0, BTPS):

Cift hat <30 mL/dk

Akisa direng (15 L/dk, BTPS):
Inspiratuar: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Ekspiratuar: 1,11+ 0,09 cmH,0
Aksesuarlarla:

Inspiratuar: 1,05 = 0,06 cmH,0
Ekspiratuar: 1,11 £ 0,09 cmH,0

(0,02 cmH,0’luk 6lgtim belirsizligini icerir)
Uygunluk (60 cmH,0, BTPS):

Cift hat: 1,01 + 0,13 mL/cmH,0
Aksesuarlarla:
Cift hat: 1,02 + 0,13 mL/cmH,0

(0,08 mL/cmH,0O’luk 6lctim belirsizligini icerir)
Hortumun minimum

i¢ capi: 1,2 mm

Maksimum hortum

yiizeyi sicaklig: 44 °C (Hasta portundan
<25cm)

Maksimum ¢alisma

basinci: 80 cmH,0

Calisma akis araligi

(Ventilator): 0,5-40 L/dk

Oda sicakhigr: 20-26 °C

Maksimum kuvéz

sicakhgr: 37°C

Hazne maksimum

su hacmi: 160 mL

Sembol tanimlan

Kullanma talimatini takip edin -
guvenlik.

Kullanma talimatina bakin.
fphcare.com/950IFU

Tek kullanimliktir.

Su haznesinde uygun su seviyesi.

Su seviyesi uygun degil; su haznesini
kullanmayin.

Bilesen, kurulum sirasinda atilabilir.

BF Tipi uygulanmis parca.
Ventilator inspiratuar port (hastaya
akis).

Ventilator ekspiratuar portu (hastadan
akis).

Bu Uriin dogal kauguk lateksten
Uretilmemistir.

Ventilatér Kisa Otomatik Testi icin
gerekli bileseni gosterir.

Sicaklik sinirlamalari.

Uretici.

Uretim tarihi.

Ik~ 8 o op

Son kullanma tarihi.

Uyarilar, dikkat edilecek hususlar ve
notlar

A UYARILAR

« Hasta her zaman uygun sekilde izlenmelidir
(or. oksijen satirasyonu). Hastanin
izlenmemesi (6r. gaz akisinin kesilmesi
durumunda) ciddi zarara veya 6lime yol
acabilir.

Tek kullanimliktir. Bu GrtinG yeniden
kullanmayin. Yeniden kullanim, hava yolu
enfeksiyonuna neden olabilir.

Fisher & Paykel Healthcare tarafindan
onerilmeyen solunum devresi ve hazne
kombinasyonlarinin kullanimi (veya
modifikasyonu) yetersiz nemlendirmeye,
solunum cihazi arizasina veya ciddi hasara
yol acabilir.

Urtini herhangi bir atesleme kaynaginin
yakininda kullanmayin. Oksijene maruz
kalma, ciddi yaralanmaya veya 6lime
neden olabilecek yangin riskini artirir.

Asagidaki uyarilara uyulmamasi, cihazin
performansini veya giivenligi olumsuz
etkileyebilir (potansiyel olarak ciddi
zarara yol agmak dahil):

« Bu Uriin hava, oksijen ve/veya nitrik oksit
dagitimi icin tasarlanmistir. Yanici anestezik
gaz karisimlari veya Helioks gazi vermek
icin uygun degildir.

Hortumlari ezmeyin, germeyin veya
¢cekmeyin.

Bu Urtinl suya batirmayin veya sterilize
etmeyin. Kimyasallar, temizlik maddeleri
veya el temizleyicileri ile temastan sakinin.
Terapi iletimini izlemek icin uygun ventilator
veya akis kaynagdi alarmlarini ayarlayin.
Hastaya baglamadan énce solunum sistemi
Uzerinde bir basing ve kacak testi yapin.
Kullanmadan &nce tim baglantilarin siki
oldugunu dogrulayin.

Tikanmay!i veya sivi birikmesini 6nlemek
icin devre yogusmasini izleyin. Gerektikce
bosaltin.

Nemlendirici her zaman hastadan daha
alcak ve duz bir konumda olmalidir.

Gozle gorulur sekilde hasar gérmus veya
dustralmusse hazneyi kullanmayin.

Sensor kapaklarindan herhangi biri
hazneden cikariimissa veya eksikse hazneyi
kullanmayin.

Su seviyesi, maksimum su seviyesi ¢izgisini
asmissa hazneyi kullanmayin.

Hazneyi 37 °C’den daha sicak suyla
doldurmayin.

Tyloxapol (Tacholiquin gibi) iceren ilaglari
kullanmayin, bu hortum sistemine zarar
verebilir ve ventilasyon basinci kaybina yol
acabilir.

. 14 gunliik maksimum kullanim
suresinden fazla kullanmayin.

A DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Hazne tabaninin sicak ylzeyine
dokunmayin. Uyulmadigi takdirde cilt
yanmasina yol acabilir.
Devreyi havlu, yastik veya carsaf gibi
malzemelerle 6rtmeyin. Uyulmadigi
takdirde cilt yanmasina yol acabilir.
Hortumu, hastanin cildiyle uzun slre temas
edecek sekilde birakmayin. Uyulmadigi
takdirde cilt yanmasina yol acabilir.
Hazneyi su veya gaz akisi olmadan
calistirmayin. Uyulmadigi takdirde nem
seviyesinin dismesine yol acabilir.
Su kaynagi hazneden en az 50 cm
yuksekte olmalidir. Uyulmadigi takdirde
nem seviyesinin dismesine yol acabilir.
Puritan Bennett™* 840 veya
Puritan Bennett™ 980 ventilator
kullaniliyorsa, kisa otomatik testi (Short
Self-Test, SST) tamamlamak icin sari SST
adaptoérand kullanin. SST’ye uymamanin
sonuglari icin ventilatér Ureticisine basvurun.

Notlar

« [rrigasyon icin USP Steril Su ya da es
degerini kullanin. Baska maddeler ilave
edilmesi advers etkilere yol acabilir.
Kullanici, imha etme islemi sirasinda
solunum yolu sivilarina maruz kalabilir.
Solunum devreleri kontamine olmus olarak
degerlendirilmelidir. Yerel, eyalet veya Ulkeye
Ozel cevre yasalarina ve dizenlemelerine
gore bertaraf edin.

Bu cihazi kullanirken ciddi bir
olay meydana gelirse, lutfen yerel

Fisher & Paykel Healthcare temsilcinizi ve
Avrupa Birligi tye Ulkeleri icin Glkenizdeki
Yetkili Makami bilgilendirin.

*Puritan Bennett, Medtronic, Inc.in ticari
markasidir.

YKkpaiHcbka @

KomnneKkT KOHTYpy Ans anapara
LLIBJ1 i3 noagiliHolo niHielo nigirpisy,
ANA HoBOHapopXeHux F&P 950™

Noka3aHHA [0 3aCTOCYBaHHA

Llei guxanbHUiA KOHTYP € AOMOMIXKHUM
obnafHaHHAM Ans 3B0N0XyBaya AnNXanbHoi
cymiwi F&P 950. BiH npusHaueHunii ana
[lOCTaBKMN HarpiTyx 3BONOXKEHNX ANXaNbHUX
rasis HOBOHapPOAXKEHUM i NefiaTPUUHIM

rlaLtiEHTaM Y mexax 1010 3a3HaYeHNX TEXHIYHUX

XapaKTepucTuk.

MpoTunokasaHHA
MpoTunokasaHb 414 3BONOXKEHHSA HarpiTol

[NXanbHOI CyMilli Hemae.

No6iuni epekTn
Mo6iuHi edbeKkTN ANA 3BONOKEHHA HArpiToi
[AVXanbHOI Cymilli He Bigomi.

TexHiuHi XxapaKTepuncTnKn

CymicHWIA 3i 3BONIOXKyBaYeM AnXanbHOI
cymiwi F&P 950. [lonaTkoBi nonepeaxeHHs,
3aCTepeXeHHs, MPOTUNOKa3aHHA, NobiuHI
edeKTu Ta cucTeMHy iHopmalLlito AvB. B
IHCTPYKLiAX KOpUCTyBaYa AN1A 3BOJIOXKYBaYa,
[IOMOMIKHOro 0bnaaHaHHA i iHTepdency
nauienTa.

AunxanbHuin 06’em: <300 mn

3’eqHaHHA

mopayna: KoHiuHi 3'egHyBaui
1SO 5356-1

JloBXK1Ha AnXanbHOI TPY6KU:

Bawnx: 1,75m

Bugux: 1,60 M

Burtik rasy (60 cmH,0, Temneparypa i TMCK
Tina, NoBiTpA HacuvyeHe p ):

/ﬂ/ TemnepaTypHi O6MeXeHHs.

d Brpo6HUK.
&I [laTa BUroToBNEHHA.

E JlaTa 3aBepLueHHA TepMiHy fii.

NonepenXeHHA, 3acTepe)KeHHA Ta
npuMiTKN

A NMONEPEAMEHHA

+ HeobxigHo nocTiliHoO NpoBOANTU
MOHITOPUHT CTaHy nauieHTa (Hanpvknag,
HacuyeHHA KucHem). BigcyTHicTb Harnagy 3a
naujieHToM (Hanpuknag, y pasi nepepusaHHsA
MOTOKY rasy) MoXe Npu3BecTu A0 cepiio3Hoi
wKoAn abo cmepTi.
[ins opHOPa30BOro BUKOPUCTaHHA. He
BUKOPWCTOBYITE Lielt BUPI6 NOBTOPHO.
MoBTOpHE BMKOPUCTaHHA MOXe NpU3BecTy
[0 iHbeKUiT ArxanbHYX Wsxis.
BuikopucTaHHs (abo mogudikauis)
KOMGiHaLjil AnxanbHUX KOHTYPIB | Kamep, He
peKomeHAoBaHMX KomnaHielo Fisher & Paykel
Healthcare, moxe 3yMOBUTY He3af0BINbHe
3BOJIOXEHHA, HeCnpaBHiCcTb anaparta LLBJ1
260 3anopfiATn cepinosHy WKoay.
He BukopvicToByiiTe BUPI6 6ins fxxepen
3aiiMaHHA. Bnnus K1CHIO 36inbluye pusnk
NOXeXi, AKa MOXe CMPUYNHNTI CEPNO3HI
TpaBmu abo cmepTb.

MopylueHHA HaBeAGHUX HMXKYe NpaBu
MoX<e HeraTMBHO BIJIHYTU Ha po6GoTy
npuctpoto abo 3arpoxyBartu 6esneuni

MNogginHa niHia <30 mn/xB

Onip notoKy (15 n/xB, Temneparypa i TMCK
Tina, NOBITPA HacMYeHe BOAAHNMM Napamm):

Bawnx: 1,05 + 0,06 cmH,0
Bugux: 1,11 £ 0,09 cmH,0
3 00NOMiXKHUM 06/IAOHAHHAM:

Baux: 1,05 +£ 0,06 cmH,O
Bupnx: 1,11 £0,09 cmH,0

(3 noxnbKoto BumiptoBaHHs 0,02 cmH,0)

MNopartnusictb (60 cMH,0, Temnepartypa i
TUCK TiNa, NOBITPA HacM4YeHe BOAAHUMMN
napamm):

MNogginHa niHin: 1,01 £ 0,13 mn/cmH,0
3 00NOMiXKHUM 06/1A0HAHHAM:

MNogginHa niHis: 1,02 + 0,13 mn/cmH,0
(3 NoxnbKoI0 BUMiploBaHHSA

0,08 mn/cmH,0)

MiHimanbHwuia
BHYTPIlWHIN

AiameTp Tpy6KM: 11,2 mm

MakcumanbHa

Temnepatypa

noBepxHi Tpy6kmn: 44 °C (<25 cm Big nopta
nauieHra)

MakcumanbHuin

po6ounin Tuck: 80 cmH,0

Po6ounii aianasoH NoToKy

(anapart LLUBN): 0,5-40 n/x8

KimHaTHa

Temneparypa: 20-26 °C

MakcumanbHa

Temnepatypa

KyBesa: 37°C

MakcumanbHuii

o6’em Bogn B

Kamepi: 160 mn

3HaueHHA cumBoNiB

f& [loTpumyitTech iHCTPYKLil i3
BUKOPWCTaHHA WoA0 6e3neKu.
JInB. iHCTPYKLUIi 3 BUKOPUCTaHHA.
fphcare.com/950IFU

@ ,D,Tlﬂ 04HOPAa30BOro BUKOPUCTAaHHA.
i

MpaBunbHUIA piBeHb BOAW B Kamepi
LA BOAW.

HenpaBunbHWin piBeHb BOAY; He
BUKOPUCTOBYITE Kamepy [iA BOAN.

KoMMoHeHT MoxHa yTunisysaTti npu
HanalTyBaHHi.

Po6oua yacTtvHa Tuny BF.

IHcnipaTopHuMi nopT anapara LLIBJ
(noTik fo mavuieHTa).
@ EkcnipaTopHuii nopT anapata LLUBJ
(noTiK Big nauieHTa).
Llei Bnpi6 BurotosneHo 6e3
@ BUKOPWCTaHHA HaTypasbHOTO
KayuyKOBOTO NaTeKcy.
Mo3HaYa€ KOMMNOHEHT, HeOOXiaHWN
SST  ans KopoTKOTPMBaNOi camonepesipku
anapara LLIBJ.

(BK 3 NOTeHUifiHUM 3aBAaHHAM
cepio3Hoi wKoau).

« Llei Bupi6 po3pobneHo 451 nogasBaHHA
NoBITPSA, KUCHIO i/abo okcnay a3oTy. BiH He
nigXoAUTb AN1IA NOAABAHHA JIErKO3aMMNCTX
ra3oBuUX CyMillell aHeCTeTUKIB abo renieBo-
KNUCHEBOI CyMilLi.

He cTucKaiiTe, He po3TaryiTe Tpy6Ku Ta He

TATHITb 3@ HKX.

« Llei BUpi6 He MOXHa YncTnTH abo

cTepunisyBaTil. YH/KaTe KOHTaKTy

3 XiMiKaTamu, MUAHMMM 3acobamm 1

AHTUCENTNKaMU AJIA PyK.

[ina MOHITOPUHIY NpoBefeHHA Tepanii

HanawTyinTe BiNOBIfHI CUrHaNu TPUBOTY

BeHTUNALIT abo AKepena noToky.

- MNepep nig’eqHaHHAM NauieHTa o cMcTemMmn
[NXaHHA nepe.ipTe TUCK Y Hil1, a TaKOX
HaABHICTb BUTOKIB.

Mepen BMKOPVCTaHHAM NepeKoHamTeca B

HapinHoCTI 3'€AHaHb.

CnigkyiTe 3a KOHAEHCATOM y KOHTYPI,

o6 3anobirT oknio3ii abo HakonuyeHHo

piavHwn. [ipeHyiiTe, AKWO Heo6XiAHO.

+ 3BONIOXYBaY 3aBXAV NMOBUHEH CTOATU PiBHO

Ta pO3TaLLOBYBaTUCA HIXKYe NaLieHTa.

He BrKopucTOBYiiTe KaMmepy, AKLLO BOHa Ma€e

BUAVIMI MOLIKOKEHHA abo nafana.

He BrKopucTOBYiiTe Kamepy, AKLLO AKaCb

KpYLKa AaTYMKIB 3MilLieHa abo BiACyTHA B

Kamepi.

+ He BMKOpUCTOBYIiTE Kamepy, AKLLO piBeHb

BOAW NepeBULLYE JIiHil0 MakCMManbHOro

piBHA BOAN.

He 3anoBHioiiTe Kamepy BOAOI0,

Temnepatypa Akoi nepesuuye 37 °C.

He BuKopucTOBYITE NiKW, WO MICTATL

TWUNOKCaNon (AK-OT TaXONiKBiH), OCKINbKY Lie

MO3e NPY3BECTU A0 NOLIKOAMKEHHA TPYOKN

1 3HWXKEHHA TUCKY BeHTUNALI.

Bupi6 He MOXHa BIUKOPUCTOBYBaTU
nosue 14 gHiB (MakcMmanbHUiA nepiog,

BVKOPUCTAHHA).

/I\ 3ACTEPEXEHHS

He TopkawiTteca rapAa4oi NoBepxHi OCHOBU
kamepw. [NopyLueHHs Li€i 3a6opoHn moxe
CAPUYNHUTY OMIKK WKipW.

He HakpuBaiiTe KOHTYP pyLIHMUKaMW,
noayLwKamv abo NocTiNbHOI 6iNN3HOW0.
MopyLueHHs L€l 3a60pOHN MOXe
CMPUYNHATI OMIKM LWKipW.

YHUKaliTe TPUBaNoro KOHTaKTy Tpy6oK

3i WKipoto nauieHTa. MopyweHHa uiei
3a60POHN MOXKe CMPUUNHUTIA ONIKW LWKiPW.
He BuKopucToByiiTe Kamepy 6e3 Boau abo
noToKy rasy. MopyLlueHHs i€l 3a6opoHn
MOXe NPU3BECTU O HU3bKNX PiBHIB
BOJIOrOCTi.

[xepeno Boau NOTPiGHO PO3MICTUTK Ha
piBHI NpUHaiMHi 50 cM Hag Kamepolo.
MopyLueHHs L€l 3a6opoHN MOXe Npr3BECTH
0 HU3bKWX PiBHIB BONOrOCTi.

« Y pasi BukopuctaHHa anaparis LLIBJ1
Puritan Bennett™* 840 a6o Puritan Bennett™
980 AnA BUKOHaHHA KOPOTKOTpMBanoi
camonepesipku (short self-test, SST)
BMKOPUCTOBYWTE XOBTUIA apanTep SST.
3BepHiTbcA 10 BUPO6HYKa anapata LLUBJ
LWOAO HacNiAKiB HeLOTPMMaHHA BUMOr SST.

Mpumitkn

+ [InA 3poLLeHHA BUKOPUCTOBYITE BOAY,

LLIO € CTEPWSIBbHOIO 3TiAHO 3i CTaHAAPTaMU
®apmakonei CLLUA (USP), abo ii eksiBaneHT.
JlonaBaHHA iHWKNX PEYOBUH MOXeE 3yMOBUTA
HebaxaHi epekTu.

« Mig yac yTunisauii Kopuctysayi MOXyTb
KOHTaKTyBaTV 3 piAvHamm 3 AnXanbHUX
WNAXiB. [ivxanbHi KOHTYpU CNlig po3rnaaaTtn
AK 3a6pyaHeHi. YTunisyiiTe BiagnoBiaHO
10 3aKOHIB Ta NpaBu B 0611aCTi OXOPOHU
HaBKO/MLUIHBbOTO CepefjoBULLA Ha MiCLIeBOMY
piBHi, piBHi WTaTy abo KpaiHu.

AKLLO Nif Yac BUKOPUCTaHHA LibOro
NPUCTPOIO BUHUKHE CEPMO3HNIA IHLUMAEHT,
NoBiAOMTe CBOrO MiCLI@BOro NpeAcTaBHUKa
komnaHii Fisher & Paykel Healthcare, a gna
KpaiH-uneHiB €Bponeiicbkoro Cotosy —
KOMMETEHTHMI YNIOBHOBA>KEHUI OpraH y
BaLWil KpaiHi.

*Puritan Bennett € ToBapHUM 3HaKoM KOMMaHii
Medtronic, Inc.




Tiéng Viet (V)

B6 Pudng Ong Thé Kép Pugc Lam
Am Clia May Thé Danh Cho Tré So
Sinh F&P 950™

Chi dinh st dung

Bo 8ng thd nay la mét phu kién ctia May tao
&m khi thd F&P 950. N6 dugc thiét ké dé cung
cép khi ho hap tao 4m dugc gia nhiét cho bénh
nhan sa sinh va tré em, trong gidi han clia cac
théng sé ky thuat da néu.

Chéng chidinh
Khéng cé chéng chi dinh déi véi viec tao 4m
khi thé duoc gia nhiét.

Tacdung phu
Khéng cé tac dung phu nao dugc biét dén cia
viéc tao m khi thd dugc gia nhiét.

Théng sé ky thuat

Tuang thich véi May tao dm khi tha F&P 950.
Tham khao huéng dan st dung mdy tao &m,
phu kién va phan giao dién véi bénh nhan dé
biét thém cac canh béo, than trong, chéng chi
dinh, tdc dung phu va théng tin hé théng.

Thé tich khi luu

thong: <300 mL
Két néi
mat phan cach: Két néi
hinh cén 1SO 5356-1
D6 dai 6ng thé:
Hit vao: 1,75m
Théra: 1,60 m
Ro khi (60 cmH,0, BTPS):
Chan kép <30 mL/phut

Stic can dong (15 L/phuat, BTPS):

Hit vao: 1,05 £ 0,06 cmH,0
Théra: 1,11 £ 0,09 cmH,0
CO phu kién:

Hit vao: 1,05 + 0,06 cmH,0
Théra: 1,11 £ 0,09 cmH,0

(bao gém dd bat dinh cta phép do la
0,02 cmH,0)

Tuén tha (60 cmH,0, BTPS):

Chan kép: 1,01 £0,13 mL/cmH,0
C6 phu kién:
Chan kép: 1,02 £ 0,13 mL/cmH,0

(bao gém dd bat dinh cta phép do la
0,08 mL/cmH,0)
Duong kinh trong
t6i thiéu cda 6ng:
Nhiét do téi da
ctGa bé mat 6ng:

11,2 mm

44°C (<25 cm tu c6ng
bénh nhan)

Ap suat

hoat déng téida: 80 cmH,0

Muc luu luong hoat dong

(May tho): 0,5-40 L/phut
Nhiét d6 phong:  20-26°C
Nhiét d6 t6i da

cha léng ap: 37°C

Thé tich nudc téi da
c@ia ngan chia nuéc: 160 mL

Dinh nghia ky hiéu

Lam theo hudng dan s dung- an toan.

Tham khdo huéng dan st dung.
fphcare.com/950I1FU

® St dung mot lan.
Muic nudc chinh xac trong ngan chia
E nuéc.

Muic nuéc khong chinh xac; khong su
----- dung ngan chifa nudc.

B& phan c6 thé dugc thai bo trong khi
cai dit.

Bo phén ti€p xdc bénh nhan loai BF.
C8ng hit vao ctia may thé (luéng khi
dén bénh nhan).

Céng thd ra ciia may théd (luéng khi tir
bénh nhan).

San pham nay khéng lam b&ng ma cao
su tu nhién.

Cho biét bo phan can phai c6 cho chiic
nang Tu kiém tra nhanh cia méy thé.

0 <O P &
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Gidi han nhiét d6.
Nha san xuat.

Ngay san xuat.

O[LE~

Ngay hét han.

Canh bao, than trong va ghi chu

A\ chnHBAO

« Phai luén theo d6i bénh nhan moét cach
thich hgp (vi du: tinh trang bao hoa 6 xi).
Khong theo doéi bénh nhan (vi du: trong
trudng hgp gian doan dong khi) cé thé gay
t6én thuong nghiém trong hodc tu vong.
St dung mét lan. Khéng st dung lai san
pham nay. St dung lai c6 thé dan dén nhiém
trung dudng thé.
St dung (hodc stra d6i) cac cach két hgp
dudng 6ng thd va ngan chia nudc khong
theo khuyén céo ctia Fisher & Paykel
Healthcare c6 thé dan dén tao dm kém, truc
tréc may thd hodc thuang tén nghiém trong.
Khéng st dung san phadm & gan bat ky
nguén danh Ira nao. Tiép xuc véi oxy lam
tédng nguy co hda hoan, c6 thé gay thuong
tén nghiém trong hodc ti vong.

Viéc khong tuan tha cac cdnh bao sau

¢6 thé lam gidm hiéu qua hoat dong ctia

thiét bi hoac anh huéng dén tinh an toan

(bao gém ca kha nang gay hai nghiém

trong):

S&n pham nay dugc thiét ké dé cap khéng

khi, oxy va/hodc nitric oxit. San phdm nay

khéng phu hgp dé cap cac hén hop khi gay

mé dé chay hoic khi Heliox.

Khong dé bep, kéo cang hodc bop van

dudng 6ng.

Khéng lam sach hodc tiét trung san phdm

nay. Tranh tiép xtc véi héa chat, chat tdy rira

hodc chat khit trung tay.

Dét cac bao dong thich hap cho may thé

hodc nguén luéng khi dé theo déi qua trinh

cép khi.

Tién hanh kiém tra dp suat va ro ri trén hé

théng thd trudc khi két néi véi bénh nhan.

Kiém tra xem tat ca cac két néi c6 chat

khong trudce khi st dung.

Theo ddi nudc ngung tu trong dudng 6ng

thé dé ngdn ngura bit tc hodc tich tu nudc.

Xa nudc khi can.

Méy tao 4m phai luén b&ng phang va dat

thap hon bénh nhan.

Khéng st dung ngén chia nudc néu thay cé

hu héng hodc bi danh roi.

Khodng st dung ngén chiia nudc néu bat ky

nép cdm bién nao & ngan chiia nudc bj long

ra hoac thiéu.

Khéng st dung ngén chira nuée néu muc

nudc lén cao hon vach muc nudc téi da.

Khéng d6 nuéc qua 37 °C vao ngan chia

nuéc.

Khéng st dung céc loai thudc c6 chita

Tyloxapol (chdng han nhu Tacholiquin) vi

diéu nay c6 thé lam hdng dudng 6ng va dan

dén mat ap luc thong khi.

. Khéng st dung qué thdi gian st dung
téi da la 14 ngay.

& THANTRONG

Khéng cham vao bé mat néng ctia dé ngan
chura nugc. Khéng tuan thi cé thé dan dén
bi bong da.

Khdng che dudng 6ng thd béng cac vat liéu
nhu khan, g6i hodc khan trai giudng. Khéng
tuan thd cé thé dan dén bj béng da.

Tranh dé dudng 6ng tiép xuc trong thai gian
dai véi da bénh nhan. Khong tuan tha c6 thé
dan dén bj béng da.

Khong van hanh ngan chifa nuéc ma khéng
6 nudc hodc ludng khi. Khéng tuéan tha cé
thé din dén muc d6 4m thap.

Nguén nudc phéi cao hon ngan chiia nudc it
nhat 50 cm. Khéng tuan thl cé thé dan dén
muic d6 &m thap.

Néu st dung may thd Puritan Bennett™* 840
hoéc Puritan Bennett™ 980, hay st dung éng
ndi SST mau vang dé hoan tat tinh ndng tu
kiém tra nhanh (short self-test, SST). Tham
kh&o véi nha sdn xuat may thé dé biét cac
hau qua cua viéc khong tuan thu SST.

Ghi cha

+ Strdung nudc vo trung USP hoac tuong
duong dé rira. Thém cac chit khac c6 thé c6
tac dung bat Igi.
Ngudi dung c6 thé bj tiép xtc véi dich tiét
dudng hé hdp trong qua trinh thai bé. Cac
mach tha phai dugc xi ly nhu bj nhiém ban.
Thai bo theo luat va quy dinh vé méi trudng cu
thé ctia dia phuong, tiéu bang hodc quéc gia.
Néu mét bién 6 nghiém trong xay ra trong
khi st dung thiét bj nay, vui Iong théng bao
cho dai dién cua Fisher & Paykel Healthcare
tai dia phuong va Co quan ¢6 thdm quyén
& qudc gia clia quy vi d6i véi cac quéc gia
thanh vién Lién minh chau Au.

*Puritan Bennett la thuong hiéu cta
Medtronic, Inc.






