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English (en)

F&P 950™ Adult Optiflow™
Heated Circuit Kit

Indications for use

The breathing set is an accessory to the

F&P 950 Respiratory Humidifier. It is intended
for delivery of heated humidified respiratory
gases to adult and paediatric patients, within
the limits of its stated technical specifications.

Contraindication
There are no contraindications for heated
respiratory humidification.

Side effects

There are no known side effects of heated
respiratory humidification.

Technical specifications

Compatible with the F&P 950 Respiratory
Humidifier. Refer to humidifier, accessory,
and patient interface user instructions

for additional warnings, cautions,
contraindications, side effects, and system
information.

Patient weight: >10 kg

Interface

connections: 1SO 5356-1 Conical

Connectors
Breathing tube length:
Inspiratory: 1.60m
Gas leakage (60 cmH,0, BTPS):
Single limb: <40 mL/min
Resistance to flow (30 L/min, BTPS):
Inspiratory: 0.31+0.03 cmH,0
(includes measurement uncertainty of
0.02 cmH,0)
Compliance (60 cmH,0, BTPS):
Single limb: 1.51+0.21 mL/cmH,0
(includes measurement uncertainty of
0.02 mL/cmH,0)
Tube minimum
internal diameter:

Maximum tube
surface temperature: 44 °C
Maximum

operating pressure: 80 cmH,0O
Operating flow range

Optiflow: 5-70 L/min
Room temperature: 18-26 °C
Chamber maximum
volume of water:

17 mm

160 mL

Symbol definitions

Follow instructions for use - safety.

Consult instructions for use.
fphcare.com/950IFU

Single Use.

Correct water level in
water chamber.

Incorrect water level; do not use
water chamber.

Component can be
disposed of in setup.

Type BF applied part.

Ventilator inspiratory port
(flow to patient).

This product is not made
with natural rubber latex.

Temperature limitations.

Manufacturer.

Date of manufacture.

NELE~dodamin®hQ

Date of expiration.

Warnings, cautions, and notes
A\ WARNINGS

Appropriate patient monitoring (e.g.
oxygen saturation) must be used at all
times. Failure to monitor the patient (e.g.
in the event of an interruption to gas flow)
may result in serious harm or death.
Single use. Do not reuse this product.
Reuse may result in transmission of
infectious substances, interruption to
treatment, serious harm, or death.

The use (or modification) of breathing
circuit/chamber combinations not
recommended by Fisher & Paykel
Healthcare may result in poor
humidification, ventilator malfunction, or
serious harm.

Nasal delivery of respiratory gases
generates flow dependent positive airway
pressure (PAP). This must be taken into
account where PAP could have adverse
effects on a patient.

Do not use product near any ignition
source. Exposure to oxygen increases the
risk of fire that may cause serious injury
or death.

Failure to comply with the following
warnings may impair performance of the
device or compromise safety (including
potentially cause serious harm):

This product is designed for the delivery

of air and/or oxygen. It is not suitable for
the delivery of flammable anaesthetic gas
mixes or Heliox gas.

Do not crush, stretch, or milk the tubing.
Do not clean or sterilize this product. Avoid
contact with chemicals, cleaning agents, or
hand sanitizers.

Set appropriate ventilator or flow source
alarms to monitor therapy delivery.

Ensure there is gas flow through the tubing
before connecting to a patient.

Check all connections are tight before use.
Monitor circuit condensate to prevent
occlusion or build-up of fluid. Drain as
required.

The humidifier should always be level and
positioned lower than the patient.

Do not use the chamber if it has been
visibly damaged or dropped.

Do not use the chamber if any of the sensor
covers are dislodged or missing from the
chamber.

Do not use the chamber if the water level
rises above the maximum water level line.
Do not fill the chamber with water in excess
of 37 °C.

. Do not use beyond the 14-day
maximum duration of use.

& CAUTIONS

Do not touch the hot surface of the
chamber base. Failure to comply may result
in a skin burn.

Do not cover the circuit with materials such
as towels, pillows, or bed linen. Failure to
comply may result in a skin burn.

Avoid leaving tubing in prolonged contact
with patient’s skin. Failure to comply may
result in a skin burn.

Do not operate the chamber without water
or gas flow. Failure to comply may result in
low levels of humidity.

The water source must be at least 50 cm
higher than the chamber. Failure to comply
may result in low levels of humidity.

NOTES

* Use USP Sterile Water for Irrigation, or
equivalent. Adding other substances may
have adverse effects.

User may be exposed to breathing

tract fluids during disposal. Breathing
circuits must be treated as contaminated.
Dispose of according to local, state or
country specific environmental laws and
regulations.

If a serious incident has occurred while
using this device, please inform your local
Fisher & Paykel Healthcare representative
and, for European Union member
countries, the Competent Authority in your
country.

Shaip GO

Paketé me qgark ngrohés Optiflow™ pér
pacientét e rritur F&P 950™

Udhézimet pér pérdorim

Paketa pér frymémarrjes éshté njé aksesor
pér Humidifikuesin e frymémarrjes F&P 950.
Eshté projektuar pér té administruar gaz

té humidifikuar té frymémarrjes népérmjet
nxehtésisé te pacientét e rritur dhe pediatrik,
brenda kufijve té dhéna né specifikimet
teknike.

Kundérindikacione

Nuk ka kundérindikacione pér humidifikimin
e gazrave té frymémarrjes népérmjet
nxehtésisé.

Efektet anésore

Nuk ka efekte anésore té njohura pér
humidifikimin e gazrave té frymémarrjes
népérmjet nxehtésisé.

Specifikimet teknike

| pérshtatshém me Humidifikuesin e
frymémarrjes F&P 950. Pér paralajmérime,
masa kujdesi, kundérindikacione, efekte
anésore dhe informacion té métejshém pér

sistemin referohuni udhézimeve té pérdoruesit

té humidifikuesit, aksesorit dhe ndérfages sé
pacientit.

Pesha e pacientit: >10 kg

Lidhjete

ndérfages: Konektoré konik té
ISO 5356-1

Gjatésia e tubit té frymémarrjes:

Fryméthithje: 1,60 m

Rrjedhje e gazit (60 cmH,0, BTPS):
Gjymtyré e vetme: <40 mL/min
Rezistencé ndaj rrjedhjes (30 L/min, BTPS):

Fryméthithje: 0,31+ 0,03 cmH,0
(pérfshin pasiguri né matje prej
0,02 cmH,0)

Pajtueshméri (60 cmH,0, BTPS):

Gjymtyré e vetme: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0
(pérfshin pasiguri né matje prej

0,02 mL/cmH,0)

Diametri minimal

ibrendshémii tubit: 17 mm
Temperatura

maksimale e

sipérfages sé tubit: 44 °C
Presioni

maksimal né

gjendje pune: 80 cmH,0
Diapazoniirrjedhjes

né puné Optiflow: 5-70 L/min
Temperaturé

ambienti: 18-26 °C
Véllimi maksimal

i ujit né dhomé: 160 mL

Pérkufizimet e simbolit

Ndigni udhézimet pér pérdorim
- siguria.

Konsultoni udhézimet pér
pérdorim.
fphcare.com/950IFU
Njépérdorimésh.

Niveli i duhur i ujit né
E dhomén e ujit.

Niveli jo i duhur i uji; t& mos
pérdoret dhoma e uijit.

Pérbérési mund té
asgjésohet né montim.

all
Lloji BF pér pjesén e aplikimit.

Porta e ventilatorit té fryméthithjes
(rriedhja te pacienti).

Ky produkt nuk éshté prej
lateksi gome natyrale.

Kufizimet e temperaturés.
Prodhuesi.
Data e prodhimit.

Data e skadencés.

Paralajmérime, masa kujdesi dhe
shénime

A\ PARALAJMERIME

Pacienti duhet té& monitorohet né ményré
té pérshtatshme (p.sh. ngopja me oksigjen)
gjaté té gjithé kohés. Mosmonitorimi i
pacientit (p.sh. né rast ndérprerjeje té
rrjedhjes sé gazit) mund té rezultojé né njé
démtim té réndé ose vdekje.
Njépérdorimésh. Mos e ripérdorni kété
produkt. Ripérdorimi mund té shkaktojé
transmetim té substancave infektive,
ndérprerje té trajtimit, lEndim té réndé ose
vdekje.

Pérdorimi (ose modifikimi) i kombinimeve
té garkut té frymémarrjes/dhomés qé

nuk rekomandohen nga Fisher & Paykel
Healthcare mund té shkaktojé humidifikim
té dobét, defekt né ventilator ose léndim

té réndeé.

Administrimi nazal i gazeve té
frymémarrjes gjeneron rrjedhje qé

varet nga presioni pozitiv né rrugét e
frymémarrjes (PAP). Kjo duhet té merret né
konsideraté né rastet kur PAP mund té keté
efekte anésore te pacientét.

Produkti té mos pérdoret né aférsi té
burimeve té zjarrit. Ekspozimi ndaj
oksigjenit rrit rrezikun e ndezjes sé zjarrit
dhe mund té shkaktojé léndim té réndé

ose vdekje.

Moszbatimi i paralajmérimeve

té méposhtme mund té démtojé
performancén e pajisjes ose té
komprometojé siguriné (pérfshi kétu
shkaktimin e njé démtimi té réndé té
mundshém):

Ky produkt éshté projektuar pér té
administruar ajér dhe/ose oksigjen. Nuk
éshté i pérshtatshém pér administrimin e
gazeve anestezike té ndezshme té pérziera
ose té gazit helioks.
Mos e shtypni, zgjatni ose shtrydhni tubin.
Mos pastroni ose sterilizoni kété produkt.
Shmangni kontaktin me substanca kimike,
agjenté pastrues ose higjienizues duarsh.
Vendosni alarmet e duhura té ventilatorit
ose té burimit té rrjedhjes pér t& monitoruar
administrimin e terapisé.
Sigurohuni té keté rriedhje té gazit
népérmjet tubit pérpara se ta lidhni me
pacientin.
Kontrolloni gé té gjitha pikat e lidhjes té
jené té shtrénguara pérpara pérdorimit.
Monitoroni kondensimin e garkut pér té
parandaluar bllokimin ose grumbullimin e
léngjeve. Shkarkoni si¢ kérkohet.
Humidifikuesi duhet té jeté gjithmoné
né nivel dhe té vendoset mé poshté se
pacienti.
Mos e pérdorni dhomén nése duket garté
qé éshté démtuar ose nése ka réné né toke.
Mos e pérdorni dhomén nése njé prej
kapakéve té sensorit éshté vendosur keq
ose nuk éshté né dhomé.
Mos e pérdorni dhomén nése niveli i ujit
rritet mbi vijén maksimale té nivelit té ujit.
Mos e mbushni dhomén me ujé qgé tejkalon
temperaturén 37 °C.
. Mos e pérdorni pértej kohézgjatjes
maksimale té pérdorimit prej 14 ditésh.

/\ MASA KUJDESI

« Mos prekni sipérfagen e nxehté té bazés
sé& dhomés. Moszbatimi mund té shkaktojé
djegie té lékurés.

Mos mbuloni garkun me materiale té tilla,
si peshaqiré, jasték ose shtroje krevati.
Moszbatimi mund té shkaktojé djegie té
lékurés.

Shmangni |énien e tubit né kontakt té
zgjatur me |ékurén e pacientit. Moszbatimi
mund té shkaktojé djegie té lékurés.

Mos e pérdorni dhomén kur nuk ka ujé
ose rrjedhje gazi. Moszbatimi mund té
shkaktojé nivele té uléta lagéshtie.

Burimi i ujit duhet té jeté té paktén 50 cm
mé lart se dhoma. Moszbatimi mund té
shkaktojé nivele té uléta lagéshtie.

SHENIME

« Périrrigim té pérdoret ujé steril USP ose
njé produkt i barasvlershém. Shtimi i
substancave té tjera mund té shkaktojé
efekte anésore.

Gjaté asgjésimit pérdoruesi mund té
ekspozohet ndaj Iéngjeve té aparatit té
frymémarrjes. Qarget e frymémarrjes
duhet té trajtohen si té kontaminuara.

Té asgjésohen né pérputhje me ligjet

dhe rregulloret vendase, shtetérore ose
kombaétare.

Nése gjaté pérdorimit té késaj pajisjeje ka
ndodhur njé incident i réndg, jeni té lutur
té informoni pérfagésuesin tuaj vendas té
Fisher & Paykel Healthcare dhe, pér shtetet
anétare té Bashkimit Evropian, autoritetin
kompetent té vendit tuaj.
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Bosanski

Komplet grijanog kruga Optiflow™ za
odrasle F&P 950™

Indikacije za upotrebu

Komplet za disanje je dodatak ovlazivacu
vazduha F&P 950. Namijenjen je za
snabdijevanje odraslih i pedijatrijskih
pacijenata zagrijanim vlaznim respiratornim
gasovima, u granicama navedenih tehnickih
specifikacija.

Kontraindikacija
Nema kontraindikacija za vlazenje zagrijanog
respiratornog vazduha.

Nuspojave
Nema znanih nuspojava vlazenja zagrijanog
respiratornog vazduha.

Tehnicke specifikacije

Kompatibilnost s ovlazivacem vazduha

F&P 950. Dodatna upozorenja, opomene,
kontraindikacije, nuspojave i informacije o
sistemu potrazite u korisnickom uputstvu za

ovlazivac¢ vazduha, pribor i interfejs pacijenta.

TeZina pacijenta: >10 kg

Spojevi za

interfejs: 1SO 5356-1 Konusni
konektori

Duzina cijevi za disanje:

Udisajna: 1,60 m

Curenje gasa (60 cmH,0, BTPS):

Jedna grana: <40 mL/min

Otpor protoku (30 L/min, BTPS):

Udisajni: 0,31+ 0,03 cmH,0

(uklju€uje mjernu nesigurnost

o0d 0,02 cmH,0)

Uskladenost (60 cmH,0, BTPS):

Jedna grana: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0

(uklju€uje mjernu nesigurnost
od 0,02 mL/cmH,0)

Minimalni unutrasnji

precnik cijevi: 17 mm
Maksimalna temperatura
povrsine cijevi: 44 °C
Maksimalni

radni pritisak: 80 cmH,0
Opseg radnog protoka
Optiflow: 5-70 L/min

Sobna temperatura: 18-26 °C

Maksimalna zapremina
vode u komori: 160 mL

Definicije simbola

Pratite uputstva za upotrebu -
sigurnost.

Pogledajte uputstva za upotrebu.
fphcare.com/950IFU

Jednokratna upotreba.

Pravilan nivo vode u komori za
vodu.

19 69 =

Nepravilan nivo vode; ne koristite
komoru za vodu.

1 Komponenta se moze
\J odloziti tokom postavljanja.

Primijenjeni dio tipa BF.

Udisajni prikljucak na ventilatoru
(protok do pacijenta).

Ovaj proizvod nije izraden od
lateksa od prirodne gume.

Temperaturna ograni¢enja.

Proizvodac.

Datum proizvodnje.

O LE =93

Rok trajanja.

Upozorenja, opomene i napomene

A\ UPOZORENJA

Uvijek se mora vrsiti odgovarajuci nadzor
pacijenata (npr. zasi¢enje kisikom).
Neuspjeh u nadzoru pacijenta (npr. u
slucaju prekida protoka gasa) moze dovesti
do ozbiljnih povreda ili smrti.

Jednokratna upotreba. Nemojte ponovo
koristiti ovaj proizvod. Ponovno koristenje
moze dovesti do prenosa zaraznih
supstanci, prekida lijecenja, ozbiljnih
povreda ili smrti.

Upotreba (ili izmjene) kombinacija
disajnog kola /komora koje ne preporucuje
kompanija Fisher & Paykel Healthcare
moze dovesti do loSeg ovlazivanja, kvara
ventilatora ili ozbiljnih povreda.

Nazalni dotok respiratornih gasova stvara
pozitivan pritisak u disajnim putevima
(positive airway pressure, PAP) koji zavisi
od protoka. To se mora uzeti u obzir u
situacijama kad bi PAP mogao imati Stetna
dejstva na pacijenta.

Nemoijte koristiti proizvod u blizini izvora
paljenja. IzloZenost kisiku povecava rizik
od pozara koji moze uzrokovati ozbiljne
povrede ili smrt.

Nepostovanje sljedecih upozorenja
moze umanjiti u¢inak uredajaili ugroziti
sigurnost (ukljucujuéi potencijalno
ozbiljnu stetu):

Ovaj proizvod je osmisljen za snabdijevanje
vazduhom i/ili kisikom. Nije prikladan

za snabdijevanije zapaljivim smjesama
anestetickih gasova ili helioksom.

Ne drobite, ne razvlacite i ne gnjecite cijevi.
Nemoijte Cistiti ili sterilizirati ovaj proizvod.
Izbjegavajte kontakt s hemikalijama,
sredstvima za ¢is¢enje ili sredstvima za
dezinfekciju ruku.

Postavite odgovarajuce alarme za
ventilator ili izvor protoka da biste mogli
pratiti dotok terapije.

Prije povezivanja s pacijentom provijerite
dotok gasa kroz cijev.

Prije upotrebe provijerite jesu li svi spojevi
zategnuti.

Pratite kondenzat u sistemu da biste mogli

sprijeciti zacepljenje ili nakupljanje te¢nosti.

Po potrebi ispustite vodu.

Ovlaziva¢ vazduha mora uvijek biti

postavljen horizontalno i nize od pacijenta.

Nemoijte koristiti komoru ako je vidno

ostecena ili je bila ispustena.

Nemojte koristiti komoru ako je bilo koji

poklopac senzora pomijeren ili nedostaje

iz komore.

Nemoijte koristiti komoru ako nivo vode

poraste iznad linije maksimalnog nivoa

vode.

Nemoijte puniti komoru vodom iznad 37 °C.

|1_ Nemoijte koristiti duze od 14 dana
maksimalnog roka upotrebe.

/N OPOMENE

Ne dodirujte Hot Surface (vrelu povrsinu)
postolja komore. Ako to ucinite, moze doci
do nastanka opekotina na kozi.

Ne prekrivajte sistem materijalima kao
Sto su peskiri, jastuci ili posteljina. Ako to
ucinite, moze do¢i do nastanka opekotina
na kozi.

Izbjegavajte duzi kontakt cijevi s kozom
pacijenta. Ako to ucinite, moze do¢i do
nastanka opekotina na kozi.

Nemoijte upravljati komorom bez protoka
vode ili gasa. Ako to ucinite, moze doci do
smanjenja nivoa vlaznosti.

Izvor vode morate postaviti na najmanje
50 ¢cm iznad komore. Ako to ucinite, moze
doci do smanjenja nivoa vlaznosti.

NAPOMENE

Za natapanje koristite USP sterilnu ili neku
slicnu vodu. Dodavanje drugih supstanci
moze imati Stetna dejstva.

Korisnik moze tokom odlaganja biti
izloZzen te¢nostima respiratornog trakta.
Disajna kola se moraju tretirati kao da

su kontaminirana. Odlaganje u skladu sa
lokalnim, entitetskim ili drzavnim zakonima
i propisima o zastiti zivotne sredine.

Ako tokom koristenja ovog uredaja

dode do ozbiljnog incidenta, obavijestite
lokalnog predstavnika kompanije

Fisher & Paykel Healthcare, a za zemlje
C¢lanice Evropske unije obavijestite
nadlezno tijelo u vasoj zemlji.

Boarapckn

KomnnekT WwnaHr c HarpsAiBaHe 3a
Bb3pacTtHu Optiflow™ F&P 950™

MokasaHus 3a ynotpeba

KoMnneKkTHT 3a 06aMLIBaHE € NPYHAANEXHOCT
KbM pecnupaTtopHusa oBnaxHuten F&P 950. Ton
e NpeAHa3HayeH 3a nofjaBaHe Ha 3aTonneHn
OBJTa>KHEHN AnXaTesTHU ra3oBe A0 Bb3pacTHU
nnegmnaTpuyHU NnayneHTn, B paMKnTe Ha
3aABEHUTE TEXHNYECKN CneuM¢MKauMM.

I'IpomsonOKasava
HAMa npoTu1BOMOKa3aHKA 3a 3aTOMNIEHOTO
pecnMpaTopHO OBRaXHsABaHe.

CrpaHunyHun epekTn

Hsama nsBectHun CTPaHNYHN ed)eKTI/I Ha
3aTOM/IEHOTO PeCNNPATOPHO OB/laXXHABaHE.

Texnuueckn cneyndukaumnn

CbBMeCTUM C pecnpaTopeH OBNaXXHUTEN

F&P 950. Bux<Te MHCTpyKLMUTe 3a noTpebutens
Ha OBIaXKHUTENSA, akcecoapuTe 1 NauneHTCkuTe
Ha3a/HN KaHI0N 3@ AOMbIHUTENHN
npeaynpexaeHns, CUrHanu 3a BHUMaHue,
NPOTUBOMNOKA3aHA, CTPaHNYHN edeKTU 1
nHbopMaLmA 3a cucTemara.

Terno Ha naymneHTa: >10kg

Bpb3Ku 3a HasanHu

KaHlonun: KoHuyHmn
KOHeKTopn
1SO 5356-1

AbmKnHa Ha AuXaTenHata Tpb6a:

WHcnupatopHa: 1,60m

U3TnuyaHe Haras (60 cmH,0, BTPS):

EpavHmnyHo pamo: <40 mL/min

CbnpoTuBneHve KbM NoToka

(30 L/min, BTPS):

WHcnupatopHo: 0,31+0,03cmH,0

(BkntoumnTenHo 0,02 cmH,0 HecurypHoCT Ha

MN3MepBaHETO)

KbmnnaiibHc (60 cmH,0, BTPS):

EgnHmnyHO pamo: 1,51+0,21 mL/
c¢cmH,0

(BkntoumTenHo 0,02 mL/cmH,0 HecurypHocT

Ha U3MepBaHeTo)

MwuHumaneH BbTpelueH

AnameTbp Ha TpbbaTa: 17 mm

Makcumanta

Temnepartypa Ha

MOBbPXHOCTTa Ha

Tpbbara: 44°C
MakcumanHo pa6oTHo

HanAraHe: 80 cmH,0
Pa6oTteH gnanasoH

Ha noTtoka Optiflow: 5-70 L/min
CraiiHa Temnepatypa: 18-26 °C
MakcnmaneH o6em

Ha BojaTa B Kamepara: 160 mL

ePUHNLNN Ha CUMBOINTE

Cna3sBaliTe UHCTPYKLMNTE 3a
ynoTpeba - 6e30omacHoOCT.

KoHcynTupaiite ce C MHCTpyKLuuTe
3aynotpeba.

fphcare.com/950IFU
@ 3a eAHOKpaTHa ynoTpe6a.
b

MpaBunHo HMBO Ha
BOflaTa B Kamepara.

Hel'lpaBVIﬂHO HUBO; HE n3nonseanTe
BOAHaTa Kamepa.

KoMnoHeHTbT MoXe fja ce
M3XBBPAN B CbOPBKEHME.

MpwnoxeHa yact Tun BF.

MHcnnpaTopeH nopT Ha pecnupaTopa
(NOTOK KbM MaLMEHTa).

Tosv NpoAyKT He e Npou3BefeH
OT eCTeCTBeH Kay4yKOB flaTeKc.

TemnepaTtypHu orpaHuyeHns.

P
%
I
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2

[laTa Ha NPOV3BOACTBO.

,ElaTa Ha CpOKa Ha rogHOCT.

« MMoTpebutenaTt moxe fa 6bae N3NoXeH Ha

Hpegynpex(geuvm, BHUMaHue n

3a6eNeXKN TEYHOCTU OT UXaTeNHNTE MBTULLA MO BpeMe
= Ha 13XBbpAAHe. [lxaTenHnTe WnaHrose
Q TpAbBa fa Ce TPETUPAT KaTo 3aMbpPCEHN.
MPEAYNPEXAEHUA V3xBbpreTe B CbOTBETCTBME C MECTHUTE,

Mpes3 uAnoTo Bpeme nauneHTsT TpAbBea Aa
6bae HabnoAaBaH Mo NOAXOAAL HAUNH
(Hanp. HabntoaeHne Ha caTypauuaTa

Ha Kncnopopa). AKo naumneHTbT He ce
Habntoaasa (Hanp. B clyyail Ha NpeKbcBaHe
Ha ra30BUA NOTOK), MOXeE Aa Ce CTUTHe A0
CepVO3HO yBPeXAaHe U CMbpT.

3a efjHokpaTHa ynotpeba. He usnonsearirte
MOBTOPHO TO3 NPOAYKT. oBTOpHaTa
ynoTtpeba Mmoxe fla AoBefie Ao NpefaBaHe
Ha MHPEKLMO3HM Cy6CTaHLM, NpeKbcBaHe
Ha NIeYEHNETO, CEPUO3HO HapaHABAHE Unn
CMBPT.

M3non3eaHeTo (U MoandUKaLMATa) Ha
KOMOMHaLWK OT AnXaTesneH WiaHr/kamepa,
KOMTO He ca npenopbyann oT Fisher & Paykel
Healthcare, moxe na goeege go cnabo
OBnaHABaHe, NOBPeAa Ha pecnupaTopa unu
CepUO3HO HapaHsBaHe.

HazanHoTo npunaraHe Ha AUxaTesnHy rasose
reHepvipa NonoXnTeIHO HanAraHe Ha
[AVXaTeNHUTE MbTULLA, 3aBUCMMO OT NOTOKa
(PAP). ToBa Tpsa6Ba fja ce MMa npeaBsua,
korato PAP moxe fia Ma He6naronpusTH1
edeKT BbpXY AafieH NALMEHT.

He n3nonseaiite npopykTa 61130 go
M3TOYHVIK Ha Bb3nnameHsBaHe. /i3naraHeto
Ha KNCopoA NoBuLLIaBa pycka oT noxap,
KOWTO MOXe fla NPVYMHU TPaBMa U CMbPT.

HecnasBaHeTo Ha cnegHuTe

npeaynp MOXKe fia ¢

pa6oTaTa Ha UsgenueTo WM fa
KomnpomeTupa 6esonacHocTTa
(BKNIOYMTENHO NOTEHLMNANHO Aa NPUYNHI
Cepno3Ho HapaHsABaHe):

To3n NnpoAyKT e Cb3fajeH 3a NoAaBaHe Ha
Bb3AYyX U/unm kncnopog. Tol He e noaxoaALLy
3a nofaBaHe Ha 3anasMMun aHeCTeTUYHU
CcMecw OT rasoBe.

He npeuynBaiiTe, He pasTarainTe u He
V3CTUCKBalTe TpbbUTe.

He nouncTsaiTe  He cTepunusvparite To3n
npoayKT. 36ArBaiiTe KOHTaKT C XUMUKanu,
nounCTBaLLM NpenapaTn U Ae3nHGEKTaHTH
3apble.

HacTporite nogxoasawmTte anapmu 3a
pecnupaTopa nam U3TOYHUKa Ha NOTOK, 3a ia
HabnoAaBaTe nofjaBaHeTo Ha TepanuATa.
Mpeaw pa cBbpXeTe C NaLneHTa, yBepeTe ce,
ye B TPBLOWTE MMa ra3oB NOTOK.

« Mpeau ynoTpe6a nposepeTe Aanv BCUYKN

BPDB3KW Ca 3aTerHaTu.

- HabniogasaiTe KOHAEH3ALUMATA B LWAHTa, 33

Aa npefoTepaTuTe OKIy3ua WIN HaTpynBaHe
Ha TeuyHoCT. /I3uckBa ce nstousaHe.
OBRaXHUTENAT BUHarun TpﬂﬁBa Aae
Pa3nonoXeH Ha HMBO, NO-HNCKO OT
naumeHTa.

+ He n3nonsgaiite kamepata, ako BUAUMO e

nospefeHa 1w e usnyckaHa.
He n3nonsgaiite kamepata, ako HAKOA OT
KanaykuTe Ha CeH30puTe Ca pa3meCcTeHn nnn
He Ca Ha Kameparta.

He nsnonseavite KamepaTa, ako HUBOTO Ha
BO/laTa NPEBULLVN IMHUATa 38 MAaKCUMaNHO
HWBO Ha BoAaTa.

« He nbnHete Kamepara ¢ Boaa Hag 37 °C.

He u3nonssaiite cnen 14-aHeBHUA

MaKcviManeH nepuwop Ha ynotpeba.

& BHUMAHUE

He ,ElOKOCBaI;ITE ropeuiata NOBbpPXHOCT Ha
OCHOBaTa Ha Kamepara. AKO He cna3ssaTte
TOBa, MOXe fla Ce CTUIHe 0 KOXHO n3rapsaHe.

+ He nokpwBaiiTe WnaHra c matepuany kato

Kbpnu, Bb3rnasHULM unmn Yapliadu. AKo He
CnasBate TOBa, MOXe fla Ce CTUTHE [10 KOXKHO
n3rapsHe.

W36areaiTe fa octaBATe TpbOUTE B
NPOAB/IKUTENEH KOHTAKT C KOXKaTa Ha
nayueHTa. AKO He criasBaTe TOBa, MOXe Aa ce
CTUTHE A0 KOXHO M3rapsHe.

«+ Kameparta He Tpsi6Ba fia paboTu 6e3 npmToK

Ha BOfia Unw ra3. AKO He Cria3BaTe TOBa, MOXe
Aa ce CTUrHe [0 HNCKN HBA Ha BNAaXHOCT.
M3TOuHMKBT Ha Bofa TpsAGBa Aa ce HaMMpa Ha
noHe 50 cm No-BUCOKO OT KamepaTa. AKO He
CnasgaTe TOBa, MOXe /1 Ce CTUTHe [10 HUCKM
HUBa Ha BNaHOCT.

3ABEJIEXXKU

3a npurayua n3nonsgaiTe CTepuHa Boaa
USP unu ekBnBaneHTHa. [lobaBAHeTO Ha Apyrn
BelecTBa KbM BoflaTa MOXe fla MMa HeXKenaHn
edekTn.

waTcknTe nnn CI'IEL[VId)VI‘lHVITE 3acTpaHaTa
3aKOHU 1 pa3nopendu 3a OKoNHaTa cpefa.

+ AKO IMa cepro3eH UHLMAEHT Npu

13r0N13BaHETO Ha U3[1enneTo, Mona,
nHbopMmupaiTe Bawma mecteH
npepctaeuTten Ha Fisher & Paykel Healthcare
1 3a CTpaHUTe-uneHKn Ha EBponeiickna cbio3
- KOMNETEHTHWA OpraH 3a Bawara cTpaHa.




EEEAED)
F&P 950™ R A Optiflow™ HIIAEES
B2

EEEE
IR ERRETR F&P 950 IFIRIBILES
IR EEEEEMERRAMBE AR
BEAFL LERERIE AR IFIRIE SR,

e
DRIFI BT AR .

IARIFIRRAISE ERAYEIER.

BAIIE

S5#ERT F&P 950 IFILRILERT. i5S
FIRAITIITICEE. MHNEEREE R
B, LT A, TR, SERE. BIEH
MRRER.

BEpE: >10 kg

RmEE: 1SO 5356-1 Bk
IFRERE :

RS : 1.60m

K&ttt (60 cm H,0, BTPS) :

=== <40 mL/min
Si%BE7 (30 L/min, BTPS) :

RS : 0.31:0.03cmH,0

(& 0.02 cm H,0 FUIIEIRE )

IRz (60 cm H,0, BTPS) :

= 1.51£0.21 mL/cm H,0
(& 0.02 mL/cm H,0 FIUIEIRZE
BEREIRE: 17 mm
%%‘%&Eﬁﬁiﬂlﬁ: 44°C

= LIEED: 80 cm H,0
I"E =Rl
Optiflow : 5-70 L/min
=8 18-26 °C
BKESX
KE: 160 mL
Bery
BRI - R2H,
BESIIERRA,

fphcare.com/950IFU

R,

IR EERRIKAIIER.

IKRIARIERS ; DRI K.

TR BEAEML .
BF BUARS AR,

FFRIIR SO (FREEE).
FFERAERAIR.

B EEPRE.

4.

4F=HEA.

ZHAR.

NEE~dobsmwmme 5

& I
g l
B

3

« BRBALEISBE HHTARRIAOMSIR (A0, I
SUEIIE) , NSIPEE (fin Ei—mﬁ“ﬁ
FhlfAT ) _JEE S B ERILT

« RN, B SIS, B
ﬁﬁﬁ‘]au—aLﬁmﬁ%T&%ﬁ%% Fifia
I7. FPE Rt

- £ (ZSZESZzé)EEiZ Flsher& Paykel
Healthcare HEFFRIIFIRE R\ MK IBES
AR SEURMIEREAE. RIS

ERmEGE.

%;%KEJLHZU&QWAFE{Z@D’FFUmaE’J%
BIEE (PAP) . IRETRE!, PAP ATRE
BEGRIER

B R, EEs
ggg%xm@ XA S ER A

AEFIATE SRR REEH RS
14 (BIERTREEREGE)

- FEERITATREESI/EES, A&
SRTREAIRHERES HRRSES
/k:m:l_\;

R, RS,

o BN A R TIE AR E. B
WEm, EEAEEF R,

R EESRFIE S SRR ESHUENE
AN,

%gf%ﬁ'—_uﬁéé B AEEEER

ERRML B RTEERIIFERE.
I,‘_}Igﬁgl?lﬁﬂq’/{BEI?I;J%7J<I%§I*Dgéo

BRI,

. E%mﬂﬂ%&r’ RIYREK M BEERTEE
VA=

. %ﬁ%fvﬁ&wﬁ?ﬁ%ﬁ%zﬁﬁ% 1B

- MEBKE HHO R ERL R SIAEE
R kRS | B DE R K.,

« MNEKNIHBIS REIAIL  IEDERR
K.

« BDERKERINER 37 °C YK,
. EFRREAERIY 14 RATEIKIRER
EFRIE),

NS

« BDREKREIREERIRERE. BNRTEES
HURZBRKOM

. 1a7IJh%FTJ ﬂ‘,ﬁz:ﬁﬁﬁﬁ%%uugiﬁ“t
B8 L. BNRTRESERZERIIA
. BERE %kﬁﬂﬂ?ﬁﬁﬂl*%ﬂiﬁ% EURES
SHERERIE.

 BOLBKEE RSB KESRER T
T, BUETEEL SR ER(E.

o KBV REDETIRMKE 50 cm, B
AR SR ERE.

BiiE

- BERfSEENENENE T RIE
%Zﬁ?ﬂunﬁ:u IR R RS

o ETERMEEEF, BraseaiEi
BRI, IFIRE RIS
P, RIS, N/ ARERSENREL
EEMBTRE

- MR Eﬁﬁ$l§§ﬁ7§$7‘z§%{¢,iﬁﬁ
R4 Fisher & Paykel Healthcare {3,
MR 2B RE  EEEREFEER
MEEERI].

SRR @D

F&P 950™ F A Optiflow™
IBAERESE

ERRE

IR E AR A F&P 950 MR SR MELSS < Bl
% EEEMAR RIS EERN B
FRRR B INEAAY IR LITIR RS

e =%

Jrots

PRIRNNEAR Ll AL TE

EIER
NP ANENR L A AR -

HrifiiRig

HEAFIREAR B F&P 950 AR ERRMNEL S 2 B
o ES RS  BRUERRENEZE
Bs BRESEE IR B3E 8F
R RERR

REREE: >10 kg

EEE: 1SO 5356-1 $ZE%aE
IFRERRE:

U 1.60m

¥ & (60 cmH,0, BTPS):

BEE: <40 mL/min

Fi%BAA (30 L/min, BTPS)

k= 0.31%0.03 cmH,0

(ZAIEERE 0.02 cmH,0)

IE &% (60 cmH,0, BTPS):

B 1.51+ 0.21 mL/cmH,0
(EAIEER2E 0.02 mL/cmH,0)
ERRIAE: 17 mm
ERREAELR: 44°C

BATEEBA: 80 cmH,0

TIeinEsEE
(Optiflow) : 5-70 L/min
=R 18-26 °C

MBKERKE
KE: 160 mL

FIRBERRE — &M

SRR(ERRAA
fphcare.com/950IFU

BRAER

N K EERAY KL IERE ©

NEKEEKAIERRR ) T EERM
ROk

AR PR B EE -
Type BF 55 S84

RRIR 2R0R TR O] CRARE) ©

NEE =9 ok % ¢ o

REMTERARILE -
TRERR{E
SERM-
BRHAR -

I

= GrE

A

- VEIRIEEHR B TEE R (GINER
BRI - RZEEITRE (BlanfE min-PEn
BIERT) AlRE SR ER T T

. E?’Xﬁﬁﬁ B ERERAER EREH

EHRAYERERE ARTE BRE

5E jl%'[ °

« EfEAR (23 MPIRERILRKEES
JE Fisher & Paykel Healthcare Fri&s% + BIlE]
%ﬁ;;ﬂwﬂfﬂ%?ﬁﬁﬂﬁﬁ‘ﬁ ~ IO, B8+ B Bl AR

7= ©

« FERELXIIR FAE S A T KN FUREINE
TSI (PAP) - SATEILE BB A T
IEJ% (PAP) FIBEE LRI R AE o

SEDEEAS NENSIERAER - RERE
%’?__LFF MK S E N MESBRESETS

KBTI RSB EIRR MR ER

22 (QIEFEERRENSE) ¢

« FEGBREXERE/SERNRE T
:l_é;lﬁ\ Bk B REARERTERE
R

* FAYIRE  hfREiERE R o

« EYHAERETERERE - B L2
R E R R TR -

« REEEHIIRSERRIRER  LIETA
FBRZZHAT

. Eﬂg”é?ﬁé}ﬁ:’éﬁ%ﬁﬁ ERASREERER
i = ©

« [ERREEGENR SR EE

« BERIERRILENIEN, LIRS BEER S RIER
T 1o

. Eﬂﬁﬂﬂ?ﬂaﬁﬁﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬂi B ERNR

J &D%DD/;E?Kﬁ&ﬁEHEE};fE‘Em%%?ﬁ BN
fEFRLEIN Rk o

 ANRNNBKFENRCAIRR SRR
{ERLE iR IKEE o

. ;}Eiwﬁﬁﬁ%%ﬁmﬁﬁ FEDERLINE
K o

« FBDEMRKEPENRESH 37 °C
ok -

. RREAHRTSER14 X

Nz

. BN A B - KA

—J—ﬂ—:ﬁ‘ﬁl&)ﬁ 1945
FEDBEMN  MEESRESMHEEEER

J: o REEBSFHSER EI95

- BEEBRRELERRNEE R
YR T -

. K B TR IR «
RO B SR -
o JGBRILBZE D EEINIRKEES 50 cm Bl E -
FREGETRIRER EEIRERE

EE
« fEFEEIZEE (USP) E?E“E’Jﬁﬁ%ﬁ%]@!?
Eﬂﬂ%gﬂ’ﬁkfiﬂﬁi AINEAbE RS
. RIZEEEYING  ERETAESEBEIRET
RS R o MEIR RN B AT 54 o ARIB
Bt W BRI TR RIE A ENAARET
EEERIE -

o EERARBIEREREEN  FHRNE
B HAY Fisher & Paykel Healthcare Xz LR
(EEEEEEE) TAEERMEELE




Hrvatski Chr)

Komplet sklopa s grijanjem Optiflow™ za

odrasle F&P 950™

Indikacije za uporabu

Komplet za disanje dodatni je pribor za
respiratorni ovlaziva¢ F&P 950. Namijenjen
je za dovod grijanih ovlazenih respiratornih
plinova odraslim i pedijatrijskim bolesnicima
unutar ograni¢enja navedenih tehnickih
specifikacija.

Kontraindikacija
Nema kontraindikacija za respiratorno
ovlazivanje s grijanjem.

Nuspojave
Nema poznatih nuspojava respiratornog
ovlazivanja s grijanjem.

Tehnicke specifikacije

Kompatibilan je s respiratornim ovlazivacem
F&P 950. Dodatna upozorenja, mjere opreza,
kontraindikacije, nuspojave i informacije o
sustavu potrazite u korisnickim uputama za
ovlazivac, dodatni pribor i masku za lice za
bolesnika.

Tezina bolesnika: >10 kg

Spojevi sucelja: 1SO 5356-1 stozasti
prikljucci

Duljina cijevi za disanje:

Udisajna: 1,60 m

Curenje plina (60 cmH,0, BTPS):

Jedan ogranak: <40 mL/min

Otpor na protok (30 L/min, BTPS):

Udisajno: 0,31+ 0,03 cmH,0

(uklju€uje mjernu nesigurnost od

0,02 cmH,0)

Sukladnost (60 cmH,0, BTPS):

Jedan ogranak: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0

(ukljuCuje mjernu nesigurnost od

0,02 mL/cmH,0)

Minimalni unutrasnji

promjer cijevi: 17 mm

Maksimalna

povrsinska

temperatura cijevi: 44 °C

Maksimalan

radni tlak: 80 cmH,0

Raspon radnog

protoka Optiflow: 5-70 L/min

Sobnatemperatura:  18-26 °C

Maksimalna

zapremnina

vode u komori: 160 mL

Definicije simbola

Pridrzavajte se uputa za uporabu
- sigurnost.

Pogledajte upute za uporabu.
fphcare.com/950IFU

® Samo za jednokratnu uporabu.

Ispravna razina vode u komori za

E vodu.

Neispravna razina vode, nemojte
upotrebljavati komoru za vodu.

Komponentu je moguce odloziti
tijekom postavljanja.

gt
Primijenjeni dio tipa BF.

Udisajni otvor ventilatora (protok
prema bolesniku).

Proizvod nije proizveden od lateksa
prirodne gume.

Ogranicenja temperature.

d Proizvodac.
@ Datum proizvodnije.

Datum isteka.

Upozorenja, mjere opreza i napomene

A\ UPOZORENJA

Uvijek je potreban odgovarajuci nadzor
bolesnika (npr. zasi¢enosti kisikom).
Nenadziranje pacijenta (npr. u slu¢aju
prekida protoka plina) moze za posljedicu
imati tesku ozljedu ili smrt.

Samo za jednokratnu uporabu. Nemojte
ponovno upotrebljavati ovaj proizvod.
Ponovnom se uporabom mogu prenijeti
zarazne tvari, moze se izazvati prekid
terapije, moze doci do teske ozljede ili
smrti.

Uporaba (ili izmjena) kombinacija sustava
za disanje i komore koje nije preporucio
Fisher & Paykel Healthcare moze dovesti
do loSeg ovlazivanja, kvara ventilatora ili
teske ozljede.

Dovodom respiratornih plinova nazalnim
putem generira se pozitivan tlak u disnim
putovima (PAP) ovisan o protoku. O tome
treba voditi racuna u slucajevima u kojima
PAP moze negativno utjecati na bolesnika.
Nemojte upotrebljavati proizvod u blizini
izvora zapaljenja. Izlaganjem kisiku
povecava se opasnost od pozara koji moze
uzrokovati teske ozljede ili smrt.

Nepridrzavanje sljede¢ih upozorenja
mozZe ugroziti radna svojstva uredaja ili
sigurnost (te potencijalno uzrokovati
ozbiljne ozljede):

« Ovaj proizvod dizajniran je za dovod

zraka i/ili kisika. Nije prikladan za dovod
zapaljivih smjesa anestetickih plinovaili
helioksa.

Cijevi nemojte lomiti ili razvlaciti, kao ni
pritiskati da biste ih ispraznili.

Nemojte Cistiti ni sterilizirati ovaj

proizvod. Izbjegavaijte kontakt proizvoda

s kemikalijama, sredstvima za ciscenje ili
dezinfekcijskim sredstvima za ruke.
Postavite odgovarajuce alarme ventilatora
iliizvora protoka za nadzor isporuke
terapije.

Prije spajanja na bolesnika provjerite
postoji li protok plina kroz cijev.

Prije uporabe provijerite jesu li svi spojevi
Cvrsti.

Nadzirite stvaranje kondenzata u

sustavu kako biste sprijecili zacepljenje ili
nakupljanje tekucine. Ocijedite kondenzat
prema potrebi.

Ovlazivac uvijek treba biti postavljen ravno
te nize u odnosu na bolesnika.

Ne upotrebljavajte komoru ako ima vidljivih
znakova ostecenja ili ako vam je ispala iz
ruku.

Ne upotrebljavajte komoru ako je ijedan
pokrov senzora na komori pomaknut ili ako
nedostaje.

Ne upotrebljavajte komoru ako je razina
vode iznad oznake maksimalne razine.

Ne punite komoru vodom temperature vise
od 37 °C.

. Ne upotrebljavajte duze od 14 dana
maksimalnog trajanja uporabe.

& MJERE OPREZA

Ne dirajte vrucu povrsinu baze komore.
Nepridrzavanje uputa moze dovesti do
opeklina na kozi.

Nemojte prekrivati sustav materijalima
kao $to su rucnici, jastuci ili posteljina.
Nepridrzavanje uputa moze dovesti do
opeklina na kozi.

I1zbjegavajte dugotrajan kontakt cijevi s
kozom bolesnika. Nepridrzavanje uputa
moze dovesti do opeklina na kozi.

« Nemojte rukovati komorom ako nema
protoka vode ili plina. Nepridrzavanje uputa
moze dovesti do niskih razina vlage.
Izvor vode mora biti najmanje 50 cm visi
od komore. Nepridrzavanje uputa moze
dovesti do niskih razina vliage.

NAPOMENE

 Zairigaciju upotrijebite sterilnu vodu po
USP-u ili ekvivalentnu. Dodavanje drugih
tvari moze imati negativan utjecaj.
Prilikom odlaganja u otpad korisnik moze
biti izlozen tekucinama iz disnog sustava.
Sa sustavima za disanje mora se postupati
kao da su kontaminirani. Odlozite u otpad
u skladu s lokalnim ili drzavnim zakonima i
propisima o zastiti okolisa.

Ako je tijekom uporabe ovog proizvoda
doslo do ozbiljnog incidenta, obratite

se svom lokalnom predstavniku tvrtke
Fisher & Paykel Healthcare te, ako se
nalazite u drzavi ¢lanici Europske unije,
nadleznom tijelu u vasoj zemlji.

Cestina (o)
Sada vyhtivaného okruhu Optiflow™ pro
dospélé F&P 950™

Indikace k pouziti

Tato dychaci souprava je pfislusenstvim

ke zvlhéovadi dychacich plyn(i F&P 950.

Je ur€ena k pfivodu zahfatych, zvih¢enych
dychacich plynl dospélym a pediatrickym
pacienttim v rdmci meznich hodnot uvedenych
technickych specifikaci.

Kontraindikace

S vyhfivanym zvlihéovanim dychacich cest
nejsou spojeny zadné kontraindikace.

Vedlejsi Gicinky
Nejsou zndmy zadné vedlejsi ucinky
vyhtivaného zvih¢ovani dychacich cest.

Technické specifikace

Kompatibilni se zvlhéovacem dychacich
plynt F&P 950. Dalsi varovani, upozornéni,
kontraindikace, vedlejsi Gc¢inky a informace
o systému naleznete v priruckach ke
zvlh¢ovadi, prislusenstvi a rozhrani pacienta.

Hmotnost pacienta: >10 kg

PFipojky rozhrani: Kuzelové konektory
podle ISO 5356-1

Délka dychaci hadice:

Nadechova: 1,60 m

Unik plynu (60 cmH,0, BTPS):

Jednoduché vétev: <40 mL/min

Odpor viiéi pratoku (30 L/min, BTPS):

Nadechovy: 0,31+ 0,03 cmH,0

(v€etné nejistoty méfeni 0,02 cmH,0)

Soulad (60 cmH,0, BTPS):

Jednoduché vétev: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0

(véetné nejistoty méFeni 0,02 mL/cmH,0)

Minimalni vnitini

primér hadice: 17 mm
Maximalni povrchova

teplota hadice: 44 °C
Maximalni

provozni tlak: 80 cmH,0
Provozni rozsah

pritoku Optiflow: 5-70 L/min
Pokojova teplota: 18-26 °C
Maximalni objem

vody v komofre: 160 mL

Definice symboli

Postupujte podle navodu k pouziti
- bezpecnost.
Prostuduijte si ndvod k pouziti.
fphcare.com/950IFU

@ Na jedno pouziti.

Sprdvna hladina vody ve vodni
komore.

Nespravna hladina vody, vodni
komoru nepouzivejte.

Soucast muze byt zlikvidovana
v rdmci konfigurace.

Pfilozna ¢ast typu BF.

Nadechovy port ventilatoru
(pratok k pacientovi).

Pfi vyrobé tohoto vyrobku nebyl
pouzit prirodni kauc¢ukovy latex.

Vyrobce.

Datum vyroby.

¥
ol
/i’ Teplotni omezeni.
i
il
a

Datum exspirace.

Varovani, upozornéni a poznamky
A\ VAROVANI

Vzdy je nutné zajistit Fddné monitorovani
pacienta (napriklad kontrolu saturace
kyslikem). Pokud pacient nebude
monitorovan, mdze dojit k vaznému
poskozeni zdravi nebo umrti (napfiklad

v ptipadé preruseni pratoku plynu).

Na jedno pouziti. Nepouzivejte tento
vyrobek opakované. Opakované pouziti
muZze vést k pfenosu infekénich latek,
preruseni lé¢by, vdznému poskozeni zdravi
nebo umrti.

Pouzivani (nebo Uprava) kombinaci
dychacich okruh( / komor nedoporuéenych
spolec¢nosti Fisher & Paykel Healthcare
muze vést k nedostate¢nému zvihcovani,
poruse ventildtoru nebo zavazné ujmé.

Pfi ptivodu dychacich plynd nosem vznika
v dychacich cestach pretlak (PAP) zavisly
na pratoku. Je nutné to mit na paméti

v pripadé, Ze PAP by pro pacienta mohl byt
nezadouci.

Vyrobek nepouzivejte v blizkosti zdrojl
vzniceni. Vystaveni kysliku zvysuje riziko
pozaru, ktery maze zpUsobit poranéni
nebo Umrti pacienta.

Nerespektovani nasledujicich varovani

miZe negativné ovlivnit funkci pFistroje

nebo sniZit jeho bezpecnost (véetné

potencidlni zavazné tjmy na zdravi):

Tento vyrobek je uréen pro podavani

vzduchu a/nebo kysliku. Neni vhodny pro

podani hoflavych anestetickych plynnych

smési nebo smési Heliox.

Nestlacujte a nenatahujte hadicku

a nevymackavejte z ni tekutinu.

Tento vyrobek se nesmi Cistit ani

sterilizovat. Zamezte kontaktu

s chemikaliemi, Cisticimi prostfedky nebo

dezinfek¢nimi prostfedky na ruce.

Nastavte prislusné alarmy ventildtoru nebo

zdroje pratoku, abyste mohli sledovat

poskytovani lécby.

Pred pfipojenim k pacientovi ovéfte pritok

plynu hadici.

Pred pouzitim zkontrolujte, zda jsou

vsechny spoje tésné.

Sledujte kondenzat v okruhu, abyste

zabranili ucpani nebo hromadeéni tekutin.

Podle potieby kondenzéat odvadeéjte.

Zvlhcovac by mél vzdy stat rovné a mél by

byt nize nez pacient.

Komoru nepouzivejte, jestlize upadla nebo

je viditeIné poskozena.

Komoru nepouzivejte, pokud jsou v komore

uvolnéné kryty nékterych senzori nebo

UplIné chybi.

Komoru nepouzivejte, pokud hladina vody

stoupne nad rysku maximalni povolené

hladiny vody.

Komoru nepliite vodou o teploté vyssinez

37°C.

. Nepouzivejte déle nez po maximalni
dobu 14 dnd.

/\ UPOZORNENI

Nedotykejte se horkého povrchu zakladny
komory. Mohlo by to vést k popaleni
pokozky.

Nepfikryvejte okruh materialy, jako jsou
ru¢niky, polstafe nebo prostéradla. Mohlo
by to vést k popaleni pokozky.
Nenechdvejte hadici v del$im kontaktu

s pokozkou pacienta. Mohlo by to vést

k popaleni pokozky.

Neprovozujte komoru bez pritoku vody
nebo plynu. Nedodrzeni by mohlo vést

k nizké urovni zvlhcovani.

Zdroj vody musi byt nejméné o 50 cm vyse
nez komora. Nedodrzeni by mohlo vést

k nizké urovni zvlhéovani.

POZNAMKY

« Kinhalaci pouzivejte sterilni vodu dle CL
nebo ekvivalent. Pfidavani dalSich latek
muZze mit nepfiznivé ucinky.

Béhem likvidace mlize byt uZivatel
vystaven plsobeni tekutin z dychacich
cest. S dychacimi okruhy je nutné zachdzet
jako s kontaminovanymi. Likvidaci
provadéijte v souladu s mistnimi nebo
narodnimi zakony a pfedpisy tykajicimi

se ochrany Zivotniho prostfedi.

Pokud pfi pouzivani tohoto pfistroje doslo
k vdzné nehodé, informujte zastupce
spolec¢nosti Fisher & Paykel Healthcare

a v pfipadé ¢lenskych zemi Evropské unie
pfislusny organ ve vasi zemi.
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F&P 950™ Opvarmet Optiflow™
slangeszet til voksne

Indikationer

Andedraetssaettet er en tilbeharsdel til

F&P 950 respiratorisk befugter. Det er
beregnet til levering af opvarmet befugtet
respirationsgas til voksne og paediatriske
patienter inden for de graenser, der er angivet i
dets tekniske specifikationer.

Kontraindikation
Der er ingen kontraindikationer for opvarmet
respiratorisk befugtning.

Bivirkninger
Der er ingen kendte bivirkninger ved opvarmet
respiratorisk befugtning.

Tekniske specifikationer

Kompatibel med F&P 950 respiratorisk
befugter. Se brugsanvisningen til befugteren,
tilbeharet og patientinterfacet vedrerende
yderligere advarsler, forsigtighedsregler,
kontraindikationer, bivirkninger og
systeminformation.

Patientvaegt: >10 kg

Interface-

forbindelser: ISO 5356-1 koniske
konnektorer

Patientslangens lengde:

Inspiratorisk: 1,60m

Laekage (60 cmH,0, BTPS):

Enkeltslange: <40 mL/min

Flowmodstand (30 L/min, BTPS):

Inspiratorisk: 0,31+ 0,03 cmH,0

(inkluderer maleusikkerhed pa

0,02 cmH,0)

Komplians (60 cmH,0, BTPS):

Enkeltslange: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0

(inkluderer maleusikkerhed pa

0,02 mL/cmH,0)

Minimum

indvendig diameter

for slange: 17 mm

Slangens maksimale
overfladetemperatur: 44 °C

Maksimalt

driftstryk: 80 cmH,0
Flowomrade ved drift

Optiflow: 5-70 L/min

Stuetemperatur: 18-26 °C

Kammerets maksimale
vandvolumen: 160 mL

Symbolforklaring

Felg brugsanvisningen - sikkerhed.

Se brugsanvisningen.
fphcare.com/950IFU

Til engangsbrug.

Korrekt vandniveau i
vandkammeret.

Forkert vandniveau.
Vandkammeret ma ikke benyttes.

Komponenten kan bortskaffes ved
opsaetning.

Type BF anvendt del.

Apparatets inspirationsport
(flow til patient).

Dette produkt er ikke fremstillet
med naturlig gummilatex.

Temperaturbegraensninger.
Fabrikant.
Fremstillingsdato.

Udlgbsdato.

DEE~2obas ik

Advarsler, forsigtighedsregler og
bemaerkninger

AADVARSLER

Patienten skal konstant monitoreres (f.eks.
iltmaetning) pa passende vis. Manglende
monitorering af patienten (f.eks. i tilfaelde
af afbrydelse af luftflow) kan resultere i
alvorlig personskade eller dgd.

Til engangsbrug. Dette produkt ma

ikke genbruges. Genbrug kan medfare
overfgrsel af smitstoffer, afbrydelse af
behandling, alvorlig tilskadekomst eller
dedsfald.

Brug (eller modifikation) af slangesaet/
kammer-kombinationer, som ikke er
anbefalet af Fisher & Paykel Healthcare, kan
medfgre ringe befugtning, respiratorsvigt
eller alvorlig personskade.

Nasal tilfersel af andedraetsgasser
genererer flowafhaengigt positivt
luftvejstryk (PAP). Dette skal der tages
hgjde for i situationer, hvor PAP kan give
patienten bivirkninger.

Ma ikke anvendes i naerheden af nogen
antaendelseskilde. Eksponering for ilt
@ger risikoen for brand, der kan forarsage
alvorlig personskade eller dgdsfald.

Manglende overholdelse af folgende
advarsler kan nedsatte udstyrets
ydelse eller kompromittere sikkerheden
(herunder potentielt forarsage alvorlig
personskade):

Dette produkt er beregnet til
administration af luft og/eller ilt. Det er
ikke egnet til administration af brandbare
anastesigasblandinger eller heliox-gas.
Slangen ma ikke klemmes, straekkes eller
malkes.

Dette produkt ma ikke rengares eller
steriliseres. Undga kontakt med kemikalier,
rengeringsmidler eller handrensemidler.
Indstil relevante respirator- eller
flowkildealarmer for at overvage
behandlingen.

Kontrollér, at der er luftflow gennem
slangen, inden den kobles til en patient.
Kontrollér, at alle tilslutninger er stramme
for brug.

Monitorér kondensat i slangesaettet for
at forhindre tilstopning eller ansamling af
vaeske. Draen efter behov.

Befugteren skal altid vaere placeret plant
og anbragt lavere end patienten.
Kammeret ma ikke benyttes, hvis det er
synligt beskadiget eller har vaeret tabt.
Kammeret ma ikke benyttes, hvis nogen
af sensordaekslerne har lgsnet sig eller
mangler i kammeret.

Kammeret ma ikke benyttes, hvis
vandstanden stiger over den maksimale
vandstandslinje.

Fyld ikke kammeret med vand, der er
varmere end 37 °C.

. M3 ikke anvendes lzengere end den
maksimale brugsvarighed pa 14 dage.

& FORSIGTIGHEDSREGLER

Ror ikke ved kammerbundens varme
overflade. Manglende overholdelse kan
medfgre forbraending af huden.
Slangesaettet ma ikke tildaekkes med
materialer sasom handklaeder, puder eller
sengetgj. Manglende overholdelse kan
medfere forbraending af huden.

Undga at lade slangen veere i langvarig
bergring med patientens hud. Manglende
overholdelse kan medfgare forbraending

af huden.

Kammeret ma ikke betjenes uden vand
eller luftflow. Manglende overholdelse kan
medfere lave fugtighedsniveauer.
Vandkilden skal vaere mindst 50 cm hgjere
end kammeret. Manglende overholdelse
kan medfgre lave fugtighedsniveauer.

BEMARKNINGER

« Anvend sterilt USP-vand til skylning, eller
tilsvarende. Tilsaetning af andre stoffer kan
have ugnskede virkninger.

Brugeren kan udsaettes for luftvejsvaesker
under bortskaffelse. Slangesaet

skal handteres som kontaminerede.
Bortskaffes i henhold til lokale, statslige
eller landespecifikke miljglovgivning og
-forordninger.

Hvis der har fundet en alvorlig haendelse
sted under brug af dette produkt, bedes
du kontakte din lokale Fisher & Paykel
Healthcare-repraesentant og, for EU-
medlemslande, den ansvarlige myndighed
idit land.

Nederlands CnD)

F&P 950™ Optiflow™
verwarmd circuitset voor volwassenen

Indicaties voor gebruik

De beademingsset is een accessoire voor de
F&P 950-luchtwegbevochtiger. Het is bedoeld
voor toediening van verwarmde, bevochtigde
ademhalingsgassen aan volwassen en
pediatrische patiénten, binnen de grenzen van
de vermelde technische specificaties.

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties voor verwarmde
luchtwegbevochtiging.

Neveneffecten

Er zijn geen bekende neveneffecten van
verwarmde luchtwegbevochtiging.

Technische specificaties

Compatibel met de F&P 950-
luchtwegbevochtiger. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzingen van de bevochtiger,
accessoires en patiéntinterface voor aanvullende
waarschuwingen, aandachtspunten, contra-
indicaties, neveneffecten en systeeminformatie.

Gewicht patiént: >10 kg

Interface-

aansluitingen: 1SO 5356-1 conische
connectoren

Lengte beademingsslang:

Inademingsslang: 1,60 m

Gaslekkage (60 cmH,0, BTPS):

Eén slang: <40 mL/min

Flowweerstand (30 L/min, BTPS):

Inademing: 0,31+ 0,03 cmH,0

(inclusief 0,02 cmH,0 meetonzekerheid)
Therapietrouw (60 cmH,0, BTPS):

Eén slang: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0
(inclusief 0,02 mL/cmH,0 meetonzekerheid)
Minimale

binnendiameter slang: 17 mm

Maximale

oppervlaktetemperatuur

slang: 44 °C

Maximale

bedrijfsdruk: 80 cmH,0
Bedrijfsflowbereik

Optiflow: 5-70 L/min
Kamertemperatuur:  18-26 °C

Maximaal

watervolume in

de kamer: 160 mL

Betekenis van symbolen

Volg de gebruiksaanwijzing -
Veiligheid.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
fphcare.com/950IFU

Voor eenmalig gebruik.

Correct waterniveau in
waterkamer.

Incorrect waterniveau; gebruik de
waterkamer niet.

Onderdeel kan tijdens installatie
worden weggegooid.

Toegepast onderdeel van type BF.
Inademingspoort van het

beademingstoestel
(flow naar patiént).

Voor de vervaardiging
van dit product is geen
natuurrubberlatex gebruikt.

Temperatuurbeperkingen.

Fabrikant.

Fabricagedatum.

Vervaldatum.

LR~ % ©Fawmwin® 5

Waarschuwingen, aandachtspunten en
opmerkingen

AWAARSCHUWINGEN

« Patiénten moeten te allen tijde op
geschikte wijze worden bewaakt (bijv.
zuurstofsaturatie). Het niet bewaken van
de patiént kan (bijv. bij onderbreking van
de flow) resulteren in ernstig letsel of
overlijden.

Voor eenmalig gebruik. Dit product mag
niet worden hergebruikt. Hergebruik kan
leiden tot overdracht van besmettelijke
stoffen, onderbreking van de behandeling,
ernstig letsel of overlijden.

Het gebruik (of de aanpassing) van
combinaties van beademingscircuit/
kamer die niet worden geadviseerd door
Fisher & Paykel Healthcare kan leiden tot
slechte bevochtiging, een onjuiste werking
van het beademingstoestel of ernstig letsel.
Toediening via de neus van
beademingslucht genereert een
flowafhankelijke positieve luchtwegdruk
(PAP). In gevallen waarin PAP een
negatieve invloed op een patiént kan
hebben, moet hiermee rekening worden
gehouden.

Gebruik het product niet in de buurt van
ontstekingsbronnen. Blootstelling aan
zuurstof vergroot het risico op brand, wat
kan leiden tot letsel of overlijden van de
patiént.

Het niet in acht nemen van de volgende
waarschuwingen kan de prestaties of de
veiligheid van het apparaat aantasten
(met mogelijk ernstig letsel tot gevolg):

Dit product is ontworpen voor de

toediening van lucht en/of zuurstof. Het

is niet geschikt voor de toediening van

brandbare anesthesiegasmengsels of

heliox.

De slang mag niet worden geplet of

uitgerekt en er mag niet in worden

geknepen.

Dit product niet onderdompelen of

steriliseren. Vermijd contact met chemische

stoffen, schoonmaakmiddelen en

handontsmettingsmiddelen.

Stel passende alarmen in voor het

beademingstoestel of de flowbron om de

therapietoediening te bewaken.

Controleer of er een luchtflow aanwezig is

in de slang voordat u deze op een patiént

aansluit.

Controleer voér gebruik of alle

aansluitingen goed vastzitten.

Bewaak op circuitcondens om occlusie of

ophoping van vocht te voorkomen. Tap zo

nodig vloeistof af.

De bevochtiger moet altijd waterpas en

lager dan de patiént staan.

Gebruik de kamer niet als deze zichtbaar is

beschadigd of is gevallen.

Gebruik de kamer niet als de

sensorafdekkingen zijn losgeraakt of

ontbreken aan de kamer.

Gebruik de kamer niet als het waterniveau

tot boven het aangegeven maximale

waterniveau stijgt.

Vul de kamer niet met water warmer dan

37°C.

. Niet gebruiken na de maximale
gebruiksduur van 14 dagen.

/\\ AANDACHTSPUNTEN

Raak het hete oppervlak van de
kamerbodem niet aan. Als deze instructie
wordt genegeerd, kunnen er brandwonden
ontstaan.

Bedek het circuit niet met materialen zoals
handdoeken, kussens of beddengoed. Als
deze instructie wordt genegeerd, kunnen
er brandwonden ontstaan.

Voorkom langdurig contact van slangen
met de huid van de patiént. Als deze
instructie wordt genegeerd, kunnen er
brandwonden ontstaan.

Gebruik de kamer niet zonder water

of luchtflow. Als deze instructie

wordt genegeerd, kan er een lage
luchtvochtigheid ontstaan.

De waterbron moet ten minste 50 cm
hoger dan de kamer worden geplaatst. Als
deze instructie wordt genegeerd, kan er
een lage luchtvochtigheid ontstaan.

OPMERKINGEN

* Gebruik USP steriel water of een
vergelijkbaar product voor irrigatie. Het
toevoegen van andere stoffen kan leiden
tot bijwerkingen.

* De gebruiker kan worden blootgesteld
aan vloeistoffen uit de luchtwegen tijdens
afvoer. Beademingscircuits moeten als
besmet worden behandeld. Weggooien
volgens lokale, regionale of landspecifieke
milieuwetten en -voorschriften.

Als er zich tijdens het gebruik van

dit apparaat een ernstig incident

heeft voorgedaan, informeer dan uw
plaatselijke Fisher & Paykel Healthcare-
vertegenwoordiger en, voor EU-lidstaten,
de bevoegde autoriteit in uw land.




Eesti

F&P 950™ taiskasvanu soojendusega
kontuuri komplekt Optiflow™

Kasutusnéidustused

Hingamiskomplekt on F&P 950 hingamisteede
niisuti lisavarustus. See on ette nahtud
soojendusega niisutatud hingamisgaaside
manustamiseks taiskasvanutele ja lastele
ettenahtud tehniliste spetsifikatsioonide piires.

Vastunaidustus

Hingamisteede soojendatud niisutamiseks
pole vastunaidustusi.

Korvaltoimed

Hingamisteede soojendatud niisutamisel pole
teadaolevaid kdrvaltoimeid.

Tehnilised andmed

Uhildub F&P 950 hingamisteede niisutiga.
Taiendavate hoiatuste, ettevaatuste,
vastunaidustuste, korvaltoimete ja stisteemi
kohta leiate teavet niisuti, lisaseadme ja
patsiendiliidese kasutusjuhendist.

Patsiendi kaal: >10 kg
Liidese
lihendused: 1SO 5356-1

koonilised liitmikud
Hingamisvooliku pikkus:
Inspiratoorne: 1,60 m
Gaasileke (60 cmH,0, kehatemperatuuril
rohuga kiillastunud):
Uheharuline: <40 mL/min
Voolutakistus (30 L/min, kehatemperatuuril
réhuga kiillastunud):
Inspiratoorne: 0,31+ 0,03 cmH,0
(sh modtmise ebatapsus 0,02 cmH,0)
Vastavus (60 cmH,0, kehatemperatuuril
réhuga kiillastunud):
Uheharuline: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0
(sh m&6tmise ebatapsus 0,02 mL/cmH,0)
Vooliku minimaalne

siseldbimaoot: 17 mm
Vooliku maksimaalne
pinnatemperatuur: 44 °C

Maksimaalne t66rohk: 80 cmH,0
Optiflow toovoolu

vahemik: 5-70 L/min
Ruumitemperatuur: 18-26 °C
Kambri

maksimaalne

veemaht: 160 mL

Siimbolite tdhendused

Jargige kasutusjuhendit - ohutus.

Lugege kasutusjuhendit:
fphcare.com/950IFU

Uhekordseks kasutamiseks.

Oige veetase veekambris.

Vale veetase; arge kasutage
veekambrit.

Komponendi voib tlesseadmisel
dara visata.

Patsiendiga ihendatav BF-tltpi
osa.

Ventilaatori sissehingamisport
(vool patsiendile).

Selle toote valmistamisel ei
ole kasutatud looduslikku
kummilateksit.

Temperatuuripiirangud.
Tootja.

Valmistamiskuupaev.

LR~ 9 93 % xay

Aegumiskuupaev.

Hoiatused, ettevaatusabindud ja
maérkused

A HOIATUSED

Patsiendi seisundit (nt hapnikukdllastust)
tuleb kogu aeg nduetekohaselt jalgida.
Patsiendi mittejalgimine voib (nt
gaasivoolu katkemise korral) péhjustada
tosist kahju voi surma.

Uhekordseks kasutamiseks. Arge kasutage
seda toodet korduvalt. Korduskasutus
voib pohjustada nakkusetekitajate
Ulekandumise, raviprotseduuri katkemise,
tosiseid vigastusi voi surma.

Fisher & Paykel Healthcare soovituseta
hingamiskontuuride/kambrite
kombinatsioonide kasutamine voi
modifitseerimine vdib vdhendada
niisutuse joudlust, péhjustada ventilaatori
talitlushaire voi tdsise vigastuse.
Hingamisgaaside ninakaudne manustamine
genereerib voolust sdltuva positiivse
réhu hingamisteedes (PAP). Seda peab
vétma arvesse olukordades, kus PAP v&ib
pohjustada patsiendile kérvaltoimeid.
Arge kasutage toodet tihegi stteallika
laheduses. Hapnikuga kokkupuude
suurendab tuleohtu, mis véib pdhjustada
tosiseid vigastusi voi surma.

Jargnevate hoiatuste eiramine voib
halvendada seadme toimivust voi
vdhendada ohutust (sh pohjustada
tosiseid vigastusi).

See toode on méeldud 6hu ja/vai hapniku
manustamiseks. See ei sobi tuleohtlike
anesteetiliste gaasisegude ega Helioxi
gaaside manustamiseks.

Arge muljuge, venitage ega pigistage
voolikuid.

Arge puhastage ega steriliseerige

seda toodet. Valtige kokkupuudet
kemikaalide, puhastusvahendite voi
katepuhastusvahenditega.
Ravimanustamise jalgimiseks maarake
sobivad ventilaatori voi vooluallika alarmid.
Enne patsiendiga Uhendamist veenduge, et
voolikus on gaasivool.

Enne kasutamist veenduge, et koik
Uhendused oleksid tihedad.

Oklusiooni véi vedeliku kogunemise
valtimiseks jalgige kondensaati kontuuris.
Tuhjendage vastavalt vajadusele.

Niisuti peab olema alati tasasel pinnal ja
patsiendist madalamal.

Arge kasutage kambrit, kui see on
nahtavalt kahjustatud véi maha kukkunud.
Arge kasutage kambrit, kui méni anduri
kate on kambri kuljest lahti voi puudub.
Arge kasutage kambrit, kui veetase tduseb
Ule maksimaalse veetaseme joone.

Arge taitke kamburit tle 37 °C
temperatuuriga veega.

. Arge kasutage kauem kui

maksimaalselt 14 paeva.

& ETTEVAATUSABINOUD

Arge puudutage kambri aluse kuuma
pinda. Hoiatuse eiramine voib pohjustada
nahapdletusi.

Arge katke kontuuri esemetega, nagu
ratikud, padjad voi voodipesu. Hoiatuse
eiramine voib pohjustada nahapdletusi.
Valtige voolikute pikaajalist kokkupuudet
patsiendi nahaga. Hoiatuse eiramine véib
pohjustada nahapdletusi.

Arge kasutage kambrit ilma vee- véi
gaasivooluta. Hoiatuse eiramine voib
pdhjustada madala niiskustaseme.
Veeallikas peab paiknema vdahemalt 50 cm
kambrist kdrgemal. Hoiatuse eiramine véib
pohjustada madala niiskustaseme.

MARKUSED

« Kasutage steriilset irrigatsioonivett USP voi
samavaarset. Muude ainete lisamisel voib
olla kahjulik m&ju.

Kasutaja voib korvaldamise kaigus puutuda
kokku hingamisteedest parinevate
vedelikega. Hingamisslsteeme tuleb
kaidelda saastununa. Havitada vastavalt
kohalikele, riiklikele vai riigispetsiifilistele
keskkonnaseadustele ja -eeskirjadele.

Kui selle seadme kasutamisel on juhtunud
tosine ohujuhtum, teavitage sellest oma
kohalikku Fisher & Paykel Healthcare'i
esindajat ja Euroopa Liidu liikmesriikide
puhul oma riigi padevat asutust.

Filipino CfiD)
F&P 950™ Optiflow™ Heated Circuit Kit
para sa Nasa Hustong Gulang

Mga indikasyon para sa paggamit

Ang paghinga na set ay isang aksesorya para
sa F&P 950 Panghinga na Humidifier. Inilaan
ito para sa paghahatid ng pinainit na mamasa-
masang mga panghinga na gas sa mga may
sapat na gulang at batang pasyente, sa loob
ng mga limitasyon ng nakasaad na mga
teknikal na espesipikasyon nito.

Kontraindikasyon
Walang mga kontraindikasyon para sa pinainit
na panghinga na pamamasa-basa.

Mga epekto
Walang mga kilalang epekto ng pinainit na
panghinga na pamamasa-basa.

Mga teknikal na espesipikasyon
Katugma sa F&P 950 Panghinga na Humidifier.
Sumangguni sa mga tagubilin sa gumagamit
ng humidifier, aksesorya, at interface ng
pasyente para sa mga karagdagang babala,
mga pag-iingat, mga kontraindikasyon, hindi
kanais-nais na epekto, at impormasyon sa
sistema.

Timbang ng pasyente: >10 kg

Mga interface na

koneksyon: Mga ISO 5356-1
Conical Connector

Haba ng tubo para sa paghinga:
Paglanghap: 1.60m

Pagtagas ng gas (60 cmH,0, BTPS):
Solong limb: <40 mL/min
Paglaban sa daloy (30 L/min, BTPS):
Paglanghap: 0.31+0.03 cmH,0
(may kasamang kawalan ng katiyakan sa
pagsukat na 0.02 cmH,0)

Pagsunod (60 cmH,0, BTPS):

Solong limb: 1.51+0.21 mL/cmH,0
(may kasamang kawalan ng katiyakan sa
pagsukat na 0.02 mL/cmH,0)

Pinakamaliit na

panloob na

dyametro ng tubo: 17 mm
Pinakamataas na

temperatura

saibabaw ng tubo: 44 °C
Pinakamataas na

presyon sa

pagpapatakbo: 80 cmH,0
Saklaw ng daloy sa

pagpapatakbo

Optiflow: 5-70 L/min
Temperaturangsilid:  18-26 °C
Pinakamataas na

dami ng tubig

sa chamber: 160 mL

Mga kahulugan ng simbolo
Sundin ang mga tagubilin sa
paggamit - kaligtasan.
Sumangguni sa mga tagubilin sa

paggamit.
fphcare.com/950IFU

@ Paggamit nang isang beses.

Tamang antas ng tubig sa chamber

E ng tubig.
[roemy)

Maling antas ng tubig; huwag
gamitin ang chamber ng tubig.

Maaaring itapon ang bahagi sa
pag-setup.

Type BF na inilapat na bahagi.

Paglanghap na port ng bentilador
(daloy tungo sa pasyente).

Ang produktong ito ay hindi yari sa
natural na latex na goma.

Mga limitasyon sa temperatura.
Tagagawa.
Petsa ng paggawa.

Petsa ng pagkawalang bisa.

KNLE =9 opb %

Mga babala, mga pag-iingat, at mga
dapat tandaan

A MGA BABALA

Dapat gamitin ang naaangkop na
pagsubaybay sa pasyente (hal. saturation
ng oxygen) sa lahat ng oras. Ang
kabiguang subaybayan ang pasyente
(hal. sa kaganapan ng pagkagambala sa
daloy ng gas) ay maaaring magresulta sa
malubhang pinsala o pagkamatay.
Paggamit nang isang beses. Huwag
muling gamitin ang produktong ito. Ang
muling paggamit ay maaaring magresulta
sa transmisyon ng mga nakahahawang
sangkap, pagkagambala sa paggamot,
malubhang pinsala, o pagkamatay.

Ang paggamit (o pagbabago) sa mga
kumbinasyon ng circuit/chamber sa
paghinga na hindi inirerekomenda ng
Fisher & Paykel Healthcare ay maaaring
magresulta sa mahinang pamamasa-
basa, maling paggana ng bentilador, o
malubhang pinsala.

Ang paghahatid ng mga panghinga na
gas sailong ay bumubuo ng positibong
presyon sa daluyan ng hangin (positive
airway pressure, PAP) na nakasalalay

sa daloy. Dapat isaalang-alang ito kung
kailan maaaring magkaroon ng masamang
epekto ang PAP sa isang pasyente.

* Huwag gamitin ang produkto nang
malapit sa anumang pinagmulan ng pag-
aapoy. Ang pagkakalantad sa oxygen ay
nagdaragdag sa panganib ng sunog na
maaaring maging sanhi ng malubhang
pinsala o pagkamatay.

Ang pagkabigong sumunod sa mga
sumusunod na babala ay maaaring
makapinsala sa pagganap ng aparato o
makompromiso ang kaligtasan (kabilang
ang potensyal na maging sanhing
malubhang pinsala):

Ang produktong ito ay idinisenyo para

sa paghahatid ng hangin at/o oxygen.
Hindi ito angkop para sa paghahatid ng
nasusunog na mga anestetikong halo ng
gas o Heliox na gas.

Huwag durugin, banatin, o i-milk ang tubo.

ito. lwasang malagyan ng mga kemikal,
mga panlinis na ahente, 0 mga sanitizer
ng kamay.

Itakda ang naaangkop na mga alarma
para sa bentilador o pinagmulan ng daloy
upang masubaybayan ang paghahatid ng
terapiya.

ikabit sa isang pasyente.
Suriin na mahigpit ang lahat ng mga
koneksyon bago gamitin.
Subaybayan ang condensate ng circuit
upang maiwasan ang pagbara o
akumulasyon ng likido. Alisan ng tubig
kung kinakailangan.
Ang humidifier ay dapat palaging
nakapantay at nakaposisyon na mas
mababa kaysa sa pasyente.
Huwag gamitin ang chamber kung ito ay
nakikitang na nasira o nahulog na.
Huwag gamitin ang chamber kung
ang alinman sa mga takip ng sensor ay
natanggal o nawawala mula sa chamber.
Huwag gamitin ang chamber kung ang
antas ng tubig ay tumataas nang mas
mataas sa linya ng pinakamataas na antas
ng tubig.
Huwag punan ang chamber ng tubig na
higit sa 37 °C.
Huwag gamitin nang lampas sa

14 na araw na pinakahabang tagal ng
paggamit.

& MGA PAG-IINGAT

* Huwag hawakan ang mainit na ibabaw

ng ilalim ng chamber. Ang kabiguang
sumunod ay maaaring magresulta sa isang
pagkasunog ng balat.

Huwag takpan ang circuit ng mga
materyales na tulad ng mga tuwalya, mga
unan, o sapin ng kama. Ang kabiguang
sumunod ay maaaring magresulta sa isang
pagkasunog ng balat.

lwasang mapabayaang dumikit nang
matagal ang tubo sa balat ng pasyente.
Ang kabiguang sumunod ay maaaring
magresulta sa isang pagkasunog ng balat.
Huwag paganahin ang chamber nang
walang daloy ng tubig o gas. Ang
kabiguang sumunod ay maaaring
magresulta sa mga mababang antas ng
kahalumigmigan.

Huwag linisin o isterilisado ang produktong

Tiyaking may daloy na gas sa tubo bago ito

« Ang pinagmulan ng tubig ay dapat mas
mataas nang hindi bababa sa 50 cm kaysa
sa chamber. Ang kabiguang sumunod ay
maaaring magresulta sa mga mababang
antas ng kahalumigmigan.

MGA DAPAT TANDAAN

* Gumamit ng USP Isterilisadong Tubig para
sa Irigasyon, o katumbas. Ang pagdagdag
ng ibang mga sangkap ay maaaring may
masamang epekto.

Ang gumagamit ay maaaring malantad sa
mga likido ng mga daluyan ng paghinga
habang ang pagtatapon. Ang mga circuit
ng paghinga ay dapat isaalang-alang
bilang kontaminado. Itapon ito ayon sa
mga partikular na batas at regulasyon sa
kapaligiran ng lokal, estado o bansa.

Kung may seryosong insidente ay nangyari
habang ginagamit ang aparatong ito,
mangyaring abisuhan ang iyong lokal na
kinatawan ng Fisher & Paykel Healthcare
at, para sa mga miyembrong bansa ng
European Union, ang Karampatang
Awtoridad sa iyong bansa.




Suomi ()

F&P 950™ Aikuisen lammitetty
Optiflow™-letkustosarja

Kéyttdaiheet

Hengitysletkusto on F&P 950
-hengityskostuttimen lisdvaruste. Se on
tarkoitettu antamaan, laitteen ilmoitettujen
teknisten tietojen rajoissa, lammitettya

ja kostutettua hengityskaasua aikuis- ja
lapsipotilaille.

Vasta-aihe
Lammitetylle hengitysteiden kosteutukselle ei
ole vasta-aiheita.

Haittavaikutukset

Lammitetylld hengitysteiden kosteutuksella ei
ole tunnettuja haittavaikutuksia.

Tekniset tiedot

Yhteensopiva F&P 950 -hengityskostuttimen
kanssa. Lue kostuttimen, lisavarusteen ja
potilasliitannan kayttoohjeiden lisdvaroitukset,
huomiotekstit, vasta-aiheet, haittavaikutukset
seka jarjestelmatiedot.

Potilaan paino: >10 kg
Kayttoliittyman
liitdnnat: ISO 5356-1

-kartioliittimet
Hengitysletkun pituus:

Sisaanhengitys: 1,60 m

Kaasun vuoto (60 cmH,0, BTPS):
Yksoisletkusto: <40 mL/min
Virtausvastus (30 L/min, BTPS):
Sisaanhengitys: 0,31+ 0,03 cmH,0
(sisaltaa mittausepavarmuuden

0,02 cmH,0)

Komplianssi (60 cmH,0, BTPS):
Yksoisletkusto: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0
(sisaltaa mittausepavarmuuden

0,02 mL/cmH,0)

Letkun

vahimmaissisdhalkaisija: 17 mm

Letkun

maksimipintalampétila: 44 °C
Enimmadiskdyttopaine: 80 cmH,0
Kayttovirtausalue

Optiflow: 5-70 L/min
Huoneen lampétila: 18-26 °C
Séilion veden

enimmadistilavuus: 160 mL
Symbolien maaritelmat

Noudata kayttéohjeiden kohtaa
"Turvallisuus”.

Tutustu kayttdohjeisiin.
fphcare.com/950IFU

Kertakayttoinen.

Vesisailion oikea
veden taso.

Vaara vesimaarg; ala kayta
vesisailiota.

Osa voidaan havittaa
alkuasennuksen yhteydessa.

Tyypin BF potilasliityntaosa.

Ventilaattorin siséanhengitysportti
(virtaus potilaaseen).

Téman tuotteen valmistuksessa ei
ole kaytetty luonnonkumilateksia.

Lampédtilarajoitukset.

Valmistaja.

Valmistuspaiva.

Viimeinen kayttopaiva.

Varoitukset, huomiot ja huomautukset

A\ VAROITUKSET

Potilasta on valvottava (esim.
happisaturaatiota) asianmukaisesti

koko ajan. Jos potilasta ei valvota (esim.
kaasuvirtauksen keskeytyessa), voi seurata
vakavaa vahinkoa tai kuolema.
Kertakayttoinen. Ei saa kayttaa

uudelleen. Uudelleenkayttd voi johtaa
tartuntavaarallisten aineiden vélittymiseen,
hoidon keskeytymiseen, vakavaan
vahinkoon tai hengenvaaraan.

Muiden kuin Fisher & Paykel Healthcaren
suosittelemien hengitysletkusto-/
sailidyhdistelmien kaytto (tai muuntelu)
voi johtaa huonoon kostutukseen,
ventilaattorin toimintahairioon tai vakavaan
vahinkoon.

Hengityskaasujen antaminen nenan kautta
tuottaa virtausperusteisen positiivisen
hengitystiepaineen (Positive

Airway Pressure, PAP). Tama on

otettava huomioon, jos positiivisella
hengitystiepaineella (PAP) voi olla
haitallista vaikutusta potilaaseen.

Tuotetta ei saa kayttaa syttymislahteen
lahella. Altistus hapelle lisaa tulipalon
riskia ja voi aiheuttaa vakavan vamman tai
kuoleman.

Mikali seuraavia varoituksia ei noudateta,
laitteen toiminta tai turvallisuus voi
vaarantua (mista voi mahdollisesti
aiheutua vakavaa haittaa):

« Tama tuote on suunniteltu iiman

ja/tai hapen antamiseen. Se ei sovellu

tulenarkojen anestesiakaasuseosten tai

heliox-kaasun antamiseen.

Letkuja ei saa venyttaa, puristella tai

vedella.

Tuotetta ei saa puhdistaa tai steriloida.

Valta kosketusta kemikaalien,

puhdistusaineiden tai kasidesien kanssa.

Maarita soveltuvat ventilaattorin tai

virtauslahteen halytykset hoidon annon

seuraamista varten.

Varmista, ettd ilma virtaa letkuston lapi,

ennen kuin liitat sen potilaaseen.

Tarkista kaikkien liitosten tiiviys ennen

kayttoa.

Ehkaise tukkeutumista tai nesteen

kertymista seuraamalla letkuston

kondensaattia. Tyhjenna vesi tarvittaessa.

Kostuttimen on aina oltava tasaisella

alustalla ja alempana kuin potilas.

Sailiota ei saa kayttaa, jos se on nakyvasti

vahingoittunut tai pudonnut.

Sailota ei saa kayttaa, jos jokin anturin kansi

on pois paikoiltaan tai puuttuu sailiosta.

Sailiota ei saa kayttaa, jos veden pinta

nousee yli maksimirajan.

Ala tayta sailiota vedelld, jonka lampotila

ylittaa 37 °C.

. Tuotetta ei saa kayttaa 14 vuorokautta
pidempaan.

/N HuomioT

Al koske sailidn pohjan kuumaan
pintaan. Muuten seurauksena saattaa olla
palovamma.

Letkuja ei saa peittaa esimerkiksi peitoilla,
pyyhkeilla tai liinavaatteilla. Muuten
seurauksena saattaa olla palovamma.
Valta letkuston pitkaaikaista kosketusta
potilaan ihoon. Muuten seurauksena
saattaa olla palovamma.

Sailiota ei saa kayttaa ilman veden tai
kaasun virtausta. Muuten seurauksena
saattaa olla matala kosteustaso.
Vesildhteen taytyy olla ainakin 50 cm
sailiota korkeammalla. Muuten seurauksena
saattaa olla matala kosteustaso.

HUOMAUTUKSET

« Kayta huuhteluun steriilia vetta (USP tai
vastaava). Muiden aineiden lisédminen voi
aiheuttaa haittavaikutuksia.

Kayttaja voi altistua hengitystienesteille
havittdmisen aikana. Hengitysletkustoja
tulee kasitella kontaminoituneina
tarvikkeina. Tarvikkeet tulee havittaa
paikallisten tai maakohtaisten
ymparistonsuojelulakien ja -saadosten
mukaisesti.

Jos tdman laitteen kaytén yhteydesséa on
sattunut vakava vaaratilanne, ilmoita siita
paikalliselle Fisher & Paykel Healthcaren
edustajalle. Euroopan unionin sisalla
tapahtuneista vakavista vaaratilanteista
on liséksi ilmoitettava jasenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Francais (Gr)

Kit de circuit respiratoire chauffé
Optiflow™ adulte F&P 950™

Indications d’utilisation

Le kit de ventilation est un accessoire de
I’humidificateur respiratoire F&P 950. Il est
destiné a 'administration de gaz respiratoires
humidifiés chauffés aux patients adultes

et pédiatriques, dans les limites de ses
spécifications techniques déclarées.

Contre-indications

Il n’existe aucune contre-indication pour
I’humidification respiratoire chauffée.

Effets secondaires

Il n’existe aucun effet secondaire connu a
I’'humidification des gaz respiratoires chauffés.

Caractéristiques techniques
Compatible avec I’humidificateur respiratoire
F&P 950. Se reporter aux instructions
d’utilisation de I'humidificateur, des
accessoires et de I'interface patient pour
connaitre les avertissements, les mises

en garde, les contre-indications, les effets
secondaires et les informations systéme
supplémentaires.

Poids du patient : >10 kg

Raccords d’interface: Raccords conigues
conformes a la
norme ISO 5356-1

Longueur du circuit respiratoire :

Branche inspiratoire : 1,60 m
Fuite de gaz (60 cmH,0, BTPS) :
Mono-branche : <40 mL/min

Résistance au débit (30 L/min, BTPS) :
Branche inspiratoire : 0,31+ 0,03 cmH,0
(inclut une incertitude de mesure de

0,02 cmH,0)

Conformité (60 cmH.0, BTPS):
Mono-branche : 1,51+ 0,21 mL/cmH,0
(inclut une incertitude de mesure de

0,02 mL/cmH,0)

Diamétre interne

minimal du tuyau: 17 mm
Température

maximale a la surface

dutuyau: 44°C
Pression maximale de
fonctionnement : 80 cmH,0
Plage de débit de

fonctionnement

de I’Optiflow : 5-70 L/min
Température

ambiante : 18-26 °C
Volume d’eau maximal

dans lachambre: 160 mL

Définitions des symboles

Suivre les instructions d'utilisation
- sécurité.

Consulter les instructions
d'utilisation.

fphcare.com/950IFU

® Usage unique.
]

Niveau d’eau correct dans la
chambre d’humidification.

Niveau d’eau incorrect,
ne pas utiliser la chambre
d’humidification.

Le composant peut étre
éliminé apres I'installation.

Piéce appliquée de type BF.

Sortie inspiratoire du ventilateur
(débit vers le patient).

Ce produit ne contient pas de
latex de caoutchouc naturel.

Limites de température.

Fabricant.

Date de fabrication.

Date d’expiration.

Avertissements, mises en garde et
remarques

AAVERTISSEMENTS

Les patients doivent faire I'objet d’une
surveillance appropriée (p. ex. saturation
en oxygeéne) en permanence. Labsence
de surveillance du patient (p. ex. en cas
d’interruption du débit de gaz) peut
occasionner des lésions graves au patient
qui peuvent s’avérer fatales.

Usage unigue. Ne pas réutiliser ce

produit. La réutilisation peut entrainer la
transmission de substances infectieuses,
I'interruption du traitement, des blessures
graves ou le déces.

Lutilisation (ou la modification)
d’associations circuit respiratoire/chambre
non recommandées par Fisher & Paykel
Healthcare peut entrainer une mauvaise
humidification, un mauvais fonctionnement
du ventilateur, ou des blessures graves.
L’administration de gaz respiratoires par
voie nasale génére une pression positive
des voies aériennes (PAP) qui dépend

du débit. Il convient d’en tenir compte
dans les cas ol une pression positive des
voies aériennes risque d’avoir des effets
indésirables sur un patient.

Ne pas utiliser le produit a proximité d’une
source de chaleur. Lexposition a 'oxygene
augmente le risque d’incendie pouvant
causer de graves blessures ou la mort.

Le non-respect des avertissements
suivants peut entraver les performances
du dispositif ou compromettre la sécurité
(enrisquant notamment d’entrainer des
blessures graves) :

Ce produit est congu pour I'administration
d’air et/ou d’oxygéne. Il n’est pas concu
pour I'administration de mélanges de gaz
anesthésiants inflammables ou de gaz
héliox.
Ne pas écraser, étirer ni pincer les tuyaux.
Ne pas nettoyer ou stériliser ce produit.
Eviter tout contact avec des produits
chimigues, des produits de nettoyage ou
des produits désinfectants pour les mains.
Régler les alarmes appropriées pour le
ventilateur ou la source de débit afin de
surveiller 'administration du traitement.
S’assurer que le gaz circule dans le tuyau
avant de brancher un patient.
Vérifier que tous les raccords sont
correctement serrés avant utilisation.
Controler la condensation dans le circuit
pour prévenir toute obstruction ou
accumulation de liquide. Vidanger si
nécessaire.
Lhumidificateur doit toujours étre de
niveau et placé plus bas que le patient.
Ne pas utiliser la chambre si elle est
visiblement endommagée ou si elle est
tombée.
Ne pas utiliser la chambre si 'une des
protections des capteurs s’est délogée ou
si elle est manquante.
Ne pas utiliser la chambre si le niveau
d’eau dépasse le niveau de remplissage
maximum.
Ne pas remplir la chambre d’eau a une
température supérieure a 37 °C.
. Ne pas utiliser au-dela de la période
maximale d’utilisation de 14 jours.

& MISES EN GARDE

Ne pas toucher la surface chaude de la
base de la chambre. Le non-respect de
cette consigne peut entrainer des brilures
cutanées.

Ne pas couvrir le circuit avec une serviette,
un oreiller ou un drap. Le non-respect de
cette consigne peut entrainer des brilures
cutanées.

Eviter tout contact prolongé des tuyaux
avec la peau du patient. Le non-respect de
cette consigne peut entrainer des bralures
cutanées.

Ne pas utiliser la chambre sans eau ni débit
de gaz. Le non-respect de cette consigne
peut réduire le taux d’humidité.

La poche d’eau doit se trouver a au moins
50 c¢cm au-dessus de la chambre. Le non-
respect de cette consigne peut réduire le
taux d’humidité.

REMARQUES

« Utiliser de I'eau stérile pour irrigation USP
(pharmacopée américaine) ou équivalent.
L'ajout d’autres substances peut avoir des
effets indésirables.

« Lutilisateur peut étre exposé aux

fluides respiratoires du patient pendant
I’élimination. Les circuits respiratoires
doivent étre traités comme s'ils étaient
contaminés. Eliminer conformément aux
lois et réglementations environnementales
locales, de I'état ou nationales.

Si un incident grave se produit lors de
I'utilisation de ce dispositif, veuillez
contacter votre représentant local

Fisher & Paykel Healthcare ainsi que
I'organisme compétent, et pour les pays
membres de I’'Union européenne, l'autorité
compétente dans votre pays.




Francais

Kit de circuit chauffé pour Optiflow™
Adulte F&P 950™

Indications d’utilisation

L’ensemble de respiration est un accessoire
de I'humidificateur respiratoire F&P 950. Il est
destiné a 'administration de gaz respiratoires
d’humidificateur chauffé aux patients

adultes et pédiatriques, dans les limites des
spécifications techniques énoncées.

Contre-indications

Il n’existe aucune contre-indication pour
I’humidification respiratoire chauffée.

Effets secondaires
Il n’existe aucun effet secondaire connu de
I’humidification respiratoire chauffée.

Caractéristiques techniques
Compatible avec I'humidificateur respiratoire
F&P 950. Se reporter aux instructions
d’utilisation de I'humidificateur, des
accessoires et de l'interface patient pour
obtenir des avertissements, mises en

garde, contre-indications, renseignements
sur les effets secondaires et informations
supplémentaires sur le systéme.

Poids du patient : >10 kg

Raccords

de l’interface : Raccords coniques
1SO 5356-1

Longueur du tube respiratoire :

Inspiratoire : 1,60 m

Fuite de gaz (60 cmH,0, BTPS) :

Branche unique : <40 mL/min
Résistance au débit (30 L/min, BTPS) :
Inspiratoire : 0,31+ 0,03 cmH,0
(comprend une incertitude de mesure de
0,02 cmH,0)

Conformité (60 cmH,0, BTPS):

Branche simple : 1,51+ 0,21mL/cmH,0
(comprend une incertitude de mesure de
0,02 mL/cmH,0)

Diamétre interne minimal

dutube: 17 mm
Température maximale de la
surface du tube: 44 °C
Pression de

fonctionnement

maximale: 80 cmH,0
Plage de débit de

fonctionnement

Optiflow: 5-70 L/min
Température

ambiante : 18-26 °C
Volume maximal d’eau

dans lachambre: 160 mL

Définitions des symboles

&. Suivre les instructions
d’utilisation - sécurité

Consulter les instructions
d'utilisation
fphcare.com/950IFU

A usage unique

Corriger le niveau d’eau dans la
E chambre a eau

Niveau d’eau incorrect, ne pas
utiliser la chambre a eau
| Le composant peut étre jeté aprés
la configuration
Piece appliquée de type BF

Port inspiratoire du ventilateur
(flux vers le patient)

Ce produit n’est pas fabriqué
avec du latex de caoutchouc
naturel

Limite de température
Fabricant
Date de fabrication

Date d’expiration

LR~ 8 9%

Avertissements, mises en garde et
remarques

AAVERTISSEMENTS

Un dispositif de surveillance approprié du
patient (p. ex., la saturation en oxygéne)
doit étre utilisé en tout temps. Tout défaut
de surveillance du patient (p. ex., en cas
d’interruption du débit de gaz) peut causer
des Iésions graves ou la mort.

A usage unique. Ne pas réutiliser ce
produit. La réutilisation peut entrainer la
transmission de substances infectieuses,
Iinterruption du traitement, d’importants
dommages ou la mort.

Lutilisation (ou la modification) de
combinaisons circuit respiratoire-chambre
non recommandées par Fisher & Paykel
Healthcare peut entrainer une mauvaise
humidification, un dysfonctionnement du
ventilateur ou des dommages graves.
Ladministration nasale des gaz
respiratoires génere une pression positive
des voies respiratoires (PAP) en fonction
du débit. Cela doit étre pris en compte
lorsque la pression positive des voies
respiratoires pourrait avoir des effets
indésirables sur un patient.

Ne pas utiliser le produit prés d’une
source d’ignition. Lexposition a 'oxygéne
augmente le risque d’incendie, ce qui peut
causer des lésions graves ou la mort.

Le défaut de se conformer aux mises

en garde suivantes peut nuire ala
performance de ’appareil, compromettre
la sécurité et provoquer des blessures
graves:

Ce produit a été congu pour

administration de I'air et/ou de I'oxygéne.

Il ne convient pas a I'administration

de mélanges de gaz anesthésiques

inflammables ou de gaz héliox.

« Ne pas écraser, étirer ou appuyer sur les

tuyaux.

Ne pas nettoyer ou stériliser ce produit.

Eviter tout contact avec des produits

chimiques, des agents nettoyants ou des

désinfectants pour les mains.

Régler les alarmes appropriées du

ventilateur ou de la source de débit pour

surveiller 'administration du traitement.

S’assurer que le gaz circule dans la tubulure

avant de la brancher au patient.

S’assurer que toutes les pieces sont bien

reliées avant I'utilisation.

Surveiller la condensation dans le circuit

pour prévenir I'occlusion ou I'accumulation

de fluide. Vider au besoin.

Lhumidificateur doit toujours étre de

niveau et positionné plus bas que le patient.

Ne jamais utiliser la chambre si elle a été

visiblement endommagée ou si elle a été

laissée tomber.

Ne pas utiliser la chambre si I'un des

couvercles du capteur est délogé ou absent

de la chambre.

Ne pas utiliser la chambre si le niveau d’eau

monte au-dessus de la ligne de niveau

d’eau maximal.

Ne pas remplir la chambre avec de I'eau

dont la température est supérieure a 37 °C.

Ne pas utiliser 'appareil au-dela de la
durée maximale d'utilisation de

14 jours.

& MISES EN GARDE

Ne pas toucher la surface chaude de

la base de la chambre. Le défaut de se
conformer a cette directive peut causer des
bralures a la peau.

Ne pas couvrir le circuit avec des matériaux
tels qu’une serviette, un oreiller ou un

drap de lit. Le défaut de se conformer a
cette directive peut causer des bralures a
la peau.

Eviter tout contact prolongé du tube

avec la peau du patient. Le défaut de se
conformer a cette directive peut causer des
bralures a la peau.

Ne pas faire fonctionner la chambre sans
eau ou débit de gaz. Le défaut de se
conformer a cette directive peut entrainer
de faibles taux d’humidité.

La source d’eau doit étre positionnée au
moins 50 cm plus haut que la chambre. Le
défaut de se conformer a cette directive
peut entrainer de faibles taux d’humidité.

REMARQUES

Utiliser I’eau stérile USP pour I'irrigation
ou un produit équivalent. Lajout d’autres
substances peut avoir des effets
indésirables.

La mise au rebut peut exposer I'utilisateur
a des fluides des voies respiratoires. Les
circuits respiratoires doivent étre traités
comme étant contaminés. Mettre les
circuits au rebut conformément aux lois

et réglementations environnementales
locales, régionales ou nationales.

Si unincident grave se produit lors de
I'utilisation de cet appareil, veuillez en
informer le représentant de Fisher & Paykel
Healthcare dans votre localité et, si vous
étes situé dans un des pays membres de
I’Union européenne, l'autorité compétente
de votre pays.
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Deutsch

F&P 950™ Beheiztes Optiflow™
Schlauchsystem-Kit fiir Erwachsene

Anwendungsbereich

Das Beatmungskit wird als Zubehor zum
F&P 950 Atemgasbefeuchter verwendet. Es
ist zur Abgabe von erwarmten befeuchteten
Atemgasen an erwachsene und péadiatrische
Patienten im Rahmen der angegebenen
technischen Spezifikationen vorgesehen.

Kontraindikation

Es bestehen keine Kontraindikationen fur die
beheizte Atemgasbefeuchtung.

Nebenwirkungen
Es gibt keine bekannten Nebenwirkungen der
beheizten Atemgasbefeuchtung.

Technische Daten

Kompatibel mit dem F&P 950
Atemgasbefeuchter. Zusatzliche
Warnhinweise, Vorsichtshinweise,
Kontraindikationen, Nebenwirkungen

und Systeminformationen sind in

den Gebrauchsanweisungen des
Atemgasbefeuchters, der Zubehérteile und
des Patienten-Interface zu finden.

Gewicht des

Patienten: >10 kg

Interface-

Anschliisse: 1SO 5356-1 Konische
Konnektoren

Ldnge des Beatmungsschlauchs:

Inspiration: 1,60 m

Gasleckage (60 cmH,0, BTPS):

Einzelschlauch: <40 mL/min

Flow-Widerstand (30 L/min, BTPS):

Inspiration: 0,31+ 0,03 cmH,0

(einschlieBlich Messungenauigkeit von

0,02 cmH,0)

Compliance (60 cmH,0, BTPS):
Einzelschlauch: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0

(einschlieBlich Messungenauigkeit von
0,02 mL/cmH,0)

Minimaler

Innendurchmesser

des Schlauchs: 17 mm
Maximale
Oberflachentemperatur

des Schlauchs: 44°C
Maximaler

Betriebsdruck: 80 cmH,0
Flowbereich

Optiflow: 5-70 L/min

Raumtemperatur:  18-26 °C
Maximales Volumen

an Wasser in der

Kammer: 160 mL

Symbolerlduterungen

Gebrauchsanleitung beachten -
Sicherheitshinweise.

Gebrauchsanleitung beachten.
fphcare.com/950IFU.

Zum Einmalgebrauch.

Korrekter Wasserstand in der
Wasserkammer.

Falscher Wasserstand;
Wasserkammer nicht verwenden.

Komponente kann bei der
Einrichtung entsorgt werden.

Anwendungsteil vom Typ BF.
Inspirationsanschluss des

Beatmungsgeréats
(Flow zum Patienten).

Dieses Produkt wurde ohne
Naturkautschuklatex hergestellt.

Temperaturbegrenzung.

Hersteller.

Herstellungsdatum.

Ablaufdatum.

LR ~¥ o s i@ w Q

Warnhinweise, Vorsichtshinweise und
Hinweise

AWARNHINWEISE

Der Patient muss jederzeit

angemessen Uberwacht werden (z. B.
Sauerstoffsattigung). Wird der Patient
nicht tberwacht (z. B. im Fall einer
Unterbrechung des Gasflows), kann dies zu
schwerwiegenden Verletzungen oder zum
Tod flihren.

Zum Einmalgebrauch. Das Produkt

nicht wiederverwenden. Eine
Wiederverwendung kann zur Ubertragung
infektidser Agenzien, zum Abbruch der
Behandlung, zu schweren Schadigungen
oder zum Tod fuhren.

Die Verwendung (Modifizierung) von
Beatmungsschlauchsystem/Kammer-
Kombinationen, die von Fisher & Paykel
Healthcare nicht empfohlen werden, kann
zu unzureichender Atemgasbefeuchtung,
Fehlfunktionen des Beatmungsgerats oder
schweren Verletzungen fuhren.

Die nasale Zufuhr von Atemgasen fhrt

zu einem Flow-abhangigen positiven
Atemwegsdruck (PAP). Dies muss
beachtet werden, wenn ein PAP nachteilige
Auswirkungen fur den Patienten haben
koénnte.

Das Produkt nicht in der Nahe von
Zundguellen verwenden. Die Einwirkung
von Sauerstoff erhoht die Brandgefahr, die
zu schweren oder todlichen Verletzungen
flhren kann.

Eine Nichtbeachtung der folgenden
Warnhinweise kann die Leistung des
Produkts beeintrachtigen oder die
Sicherheit gefdhrden (einschlieBlich
potenzieller schwerer Verletzungen):

Dieses Produkt ist flr die Bereitstellung
von Luft und/oder Sauerstoff bestimmt. Es

ist nicht fur die Abgabe von entflammbaren

Anésthesiegasgemischen oder Helioxgas
geeignet.

Die Schlduche nicht quetschen, dehnen
oder walken.

Das Produkt nicht saubern

oder sterilisieren. Kontakt mit
Chemikalien, Reinigungsmitteln oder
Handdesinfektionsmitteln vermeiden.
Stellen Sie geeignete Alarme fur das
Beatmungsgerat oder die Flowquelle ein,
um die Therapieabgabe zu Gberwachen.
Vor Anschluss an den Patienten
sicherstellen, dass Gas durch den Schlauch
flieBt.

Vor dem Gebrauch alle Anschlsse auf
festen Sitz Uberprifen.

Kondensat im Schlauchsystem
Uberwachen, um Verstopfungen oder
Ansammlungen von Flissigkeit zu
vermeiden. Nach Bedarf entleeren.

Der Atemgasbefeuchter sollte immer
waagerecht stehen und tiefer als der
Patient positioniert sein.

Die Kammer nicht verwenden, wenn sie
sichtbar beschadigt ist oder fallen gelassen
wurde.

Die Kammer nicht verwenden, wenn eine
Sensorabdeckung verrutscht ist oder an
der Kammer fehlt.

Die Kammer nicht verwenden, wenn der
Wasserstand Uber die Hochstmarkierung
ansteigt.

Die Kammer nicht mit Wasser anfullen, das
waérmer als 37 °C ist.

. Nicht tber eine Anwendungsdauer
von 14 Tagen hinaus verwenden.

/N VORSICHTSHINWEISE

Nicht die heiBe Oberflache der
Kammerbasis berthren. Nichteinhaltung
kann zu Hautverbrennungen fuhren.

Das Schlauchsystem nicht mit Materialien
wie Handttichern, Kissen oder Betttlichern
bedecken. Nichteinhaltung kann zu
Hautverbrennungen fuhren.
Verlangerten Kontakt der Schlduche

mit der Haut des Patienten

vermeiden. Nichteinhaltung kann zu
Hautverbrennungen fuhren.

Die Kammer nicht ohne Wasser- oder
Gasflow betreiben. Nichteinhaltung kann
zu einem niedrigen Feuchtigkeitsniveau
fuhren.

Die Wasserquelle muss mindestens

50 cm héher sein als die Kammer.
Nichteinhaltung kann zu einem niedrigen
Feuchtigkeitsniveau flhren.

HINWEISE

Zur Befeuchtung USP steriles Wasser oder
Gleichwertiges verwenden. Das Hinzufligen
anderer Substanzen kann nachteilige
Auswirkungen haben.

Der Benutzer kann bei der Entsorgung

in Kontakt mit Flussigkeiten

aus den Atemwegen kommen.
Beatmungsschlauchsysteme missen als
kontaminiert behandelt werden. GemaB
den ortlichen, bundesstaatlichen oder
landesspezifischen Umweltgesetzen und
-vorschriften entsorgen.

Wenn bei Verwendung dieses Produkts
ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten
ist, wenden Sie sich bitte an lhre ortliche
Vertretung von Fisher & Paykel Healthcare
und in Mitgliedslandern der Europaischen
Union an die zustandige Behorde in lhrem
Land.

EMnvika

TeT Ogppavopevov KukAwpatog
Optiflow™ EvnAikwv F&P 950™

Evéeieic xpriong

To avarmveuoTIko O€T ival éva mapeAKOpEVO
yla Tov avamnveuoTiké uypavtripa F&P 950.
Mpoopietal yia tv mapoxri Beppavopevwy
QAVATTVEUOTIKWVY AEPiwV Katdmv bypavong
yia eVANKOUG Kot TTAS1aTPIKOUG A0OEVEIG,
EVTOC TWV Opiwv TwV SNAOUHEVWV TEXVIKWY
TPOSIayPaAPWV.

Avtévdeiln

Agv umapyouv avtevSei€eiq yia Tnv bypavon
BOEPUAIVOUEVWY QVATTVEUCTIKWV AEPIWV.

Napevépyeleg

Agv UTIAPXOLV YVWOTEG TTAPEVEPYELEG VIO TNV
Uypavon BEPUAVOUEVWY AVATTVEUOTIKWY
agpiwv.

Texvikéc mpodiaypagéc

JupBaTo PE TOV AVOTTVEUCTIKO UYPAVTHPa

F&P 950. Avatpé€te oTig 0dnyieg xpriong

TOU LYPAVTAPA, TWV TIOPENKOHEVWY KAl

¢ S1aovvdeong aoBevoulq yia TpdoBeTeg
TIPOEISOMOINOEIG, CUCTACEIG TIPOCOXNG,
avTevdei€eIg, TapEVEPYEIEC KAl TTANPOPOPIEC TOU
OUOTHAHATOG.

Bapog acBsvoug: >10kg

Zuvdéosig

Siacvvdeong: Kwvikoi cuvSeopot
1SO 5356-1

Mnkog avanveuoTikol cwAnva:

ElonveuoTikn: 1,60m

Awppon agpiov (60 cmH,0, BTPS):

MovoU okélouc: <40 mL/min

Avtictaon otn pon (30 L/min, BTPS):

ElomveuoTikn: 0,31 +0,03cmH,0

(mephapPaver afePaidtnta pétpnong
0,02 cmH,0)

Ev8otikétnta (60 cmH,0, BTPS):
Movou okéhoug: 1,51 £0,21 mL/cmH,0O
(mephapaver afePaidtnta pétpnong
0,02 mL/cmH,0)

ENGY10TN E0WTEPIKN

Siapetpog owiiva: 17 mm
Méyiotn emepaveiakn
Beppokpacia

owAfva: 44°C
Méyiotn mieon

Asrtoupyiag: 80 cmH,0
Evpog porig

A&rtoupyiag

Optiflow: 5-70 L/min
OgppoKkpacia

Swpariou: 18-26°C
Méyiotog 6ykog

vepoU

Balapou: 160 mL

Opiopoi supBoAwv

(PN AkolouBrioTe Tig odnyiec xpriong -
g ac@AaAelag.

SUpPBOUNEUTEITE TIG 08NYiES XPrONG.
fphcare.com/950IFU

@ Miag xpriong.
TwoTh oTtddpun vepou otov Balapo
E vePOU.

s

AavBaopévn otadbun vepou, un
Xpnotporolgite Tov 6dAapo vepou.

1‘ To e€dptnua puropei va amoppipBOei
Y KATA TNV TIPOETOIHATIA.

Epapuoldpevo pépog tumou BF.

EionvevoTikn B0pa tou
avanveuoTtrpa (por mpog acBevry).

AUTO TO TIPOIOV Sev €xel
KATOOKEVOOTEL UE AATEE A6 PUOIKO
KQOUTOOUK.

‘Opla Beppokpaciag.
KataokeuaoTtic.

Huepopnvia KaTaoKeung.

LRk = & ©p

Huepopnvia Aéng.

Mpos1domoINoELg, GUOTATEIC TTIPOCOXNG

KAl GNUEWWCELG

A MNPOEIAONOIHZEIZ

0O aoBevn¢ mpémel va mapakoAouBsital pe
KataAAnAo TPOTIO (TT.X. KOPETHAG 0§UYOVOUL)
ouveXWGE. H pn mapakohouBnon tou
aoBevoug (.. og mepImTwon S1akomm¢ TG
por\; agpiouv) pmopei va odnyroet og coPapn
BAGPN 1y Bavaro.

Miag xprionc. Mnv emavaypnotgomnoleite
autd To TIPOiov. H emavaypnotponoinon
UITopE( va £XEL WG AMTOTEAECHA TN HETASO0N
HOAUGHATIKWV OUGLWVY, TN SLAKOT TNG
Bepaneiag, coBapr) BAGRN 1 Bdvaro.

H xprion (1} tpomomoinon) cuvduaouwy
QVATTVEUOTIKOU KUKAWHATOG/BaAdpiou TTou
Sev ouviotwvtal and Ty Fisher & Paykel
Healthcare pmopei va €xel wg amotéleopa
Kakr Vypavor, SucAerToupyia Tou
avanvevotripa fj coPfapri BAARN.

H pvikr Tapoxr avamveuoTIKWY agpiwv
mapdyel BTk mieon agpaywyou (PAP)
£€apTwpEVN ammo TN pory. Autd pémel va
AapBavetal umoYn oTIG TIEPITTTWOEIG OTIOU
n PAP Ba pmopouoe va €xel avemBUuunTeg
£VEPYELEG OE évav aoBevr.

Mn xpnolpormoleite To IPOIOV KoVTd o€
onoladimote mnyn avagieéng. H ékBeon oe
0&uyodvo audvel Tov kivouvo ekdnAwong
PWTIAC, N OTTOIA UTTOPET VO TIPOKAAEDEL
ooBapd TpavpaTiopo r Bavarto.

H pn cuppopPwon pe TIG akoAouBeg
TIPOEISOTIOINCELG UMTOPEi VA EMNPEATEL
APVNTIKA TNV amodoon TNG CUCKEUNG
N va SiakuBevoeL TV acpalela
(ovpmepthapfavopévng SuvnTika tng
npokAnong coBapric PAaBNC):

AuTd To TTPOIoV gival oxeSlacpévo yia

™V mapoxn aépa ry/kat o§uydvou. Auth

n ouokeun Sev givat KAatGAANAN yla

TN XOPrynon HEeYHATWY EDQAEKTWY

avalobnTikwv agpiwv fy agpiou Heliox.

Mn ouvONiBeTe, TeVTWVETE I CUpTIE(ETE TOV

owArva.

Mnv kaBapi€Te Kat PNV AMOOTEIPWVETE

auTO TO TIPOTOV. ATTOPEUYETE TNV EMAPN HE

XNHIKEG OUTIEC, KaBAPIOTIKOUG TAPAYOVTEG

QATTOAUHAVTIKA XEPLWV.

PuBpiote Toug KatdAANAoUG cuvayeppOUG

OTOV AVATIVEUOTHPA 1 OTNV TINyr| POrG yia

v mapakoAouBnon TG xopriynong tng

Bepansiag.

Alao@alioTe 6TL uTIdPXEL por| agpiou

Sitapéoou TN cwARvwong mptv Tn oUvSeon

og aoBevn.

ENéy€te 0Tt ONeG 01 OUVSEDELG Eival aoPalei

TPV amd TN Xpron.

MNapakohouBeite To cupMUKVWHA TOU

KUKAWHOTOG Y10 VOl TTOQUYETE TNV EUppaln

1) TN CUCOWPEUON LYPOU. ATTooTpayyileTe

Onwg anarteitat.

O vypavtrpag mpémel va givat mavta

0pI{6VTIOG Kall TOOBETNPEVOG XapnAdTepa

andé tov achevr).

Mn xpnotpomoleite Tov BAAapo 4v éxet

unooTei opatr {npid 1 €xel TEOEL

Mn xpnotpomnoteite Tov BaAapo edv

OTTOIOSATIOTE A6 T KAAUUHATA TWV

AoONTAPWY EXEL LETATOMIOTEL 1) AeimeL and

Tov Bdhapo.

Mn xpnotpormoteite Tov OaAapo €dv n 6Ttdun

TOU vEPOU augnBei mavw amd tn ypapun

HéyloTnG 0TABUNG vEPOU.

MH yepiCete Tov BANapo pe vepd TTou €xel

Beppokpacia uPnAotepn amo 37 °C.

Mn xpnotpomoleite mépav TG HEYIOTNG
SIAPKELG XPoNG TwV 14 nUEPWV.

& ZYITAZEIZ MPOZOXHZ

Mnv ayyilete Tnv KauTh eM@Aavela tng Baong
Tou BaAdpou. Se avtiBetn nepintwon, umopsi
va TIPOKANOEi SEPUATIKO £yKaupa.

Mnv KaAUTTTETE TO KUKAWHA ME UNKA OTTWG
TETOETEG, pa§INGpLa 1) KNVOOKETAopaTa. 2€
avTiBeTn MePIMTWon, UMopei va MPokANBei
Seppatikd éykauvpa.

ATIOQUYETE VO AQIOETE TN CWARVWON O
TAPATETAPEVN EMAPN HE TO SEPUA TOU
aoBevoulg. e avTiBeTn mepintwon, Ymopei va
TIPOKANBEl SEPUATIKO £yKAUMA.

Mn Aertoupyeite Tov BAAapo Xwpic vepo n
por) agpiou. Ze avtiBetn mepimTwon, pmopei
va mpokAnBouv xaunAd emineda vypaaciag.

H rinyn vepou mpémet va Bpioketal
TouAdytoTov 50 cm YnAdtepa and Tov
Bdahapo. Ze avTiBeTn MEPIMTWON, pMopei va
TPOKANBoVV xapnAd emimeda vypaoiag.

IHMEIQZEIZ

* XpNnOIUOTIOIOTE AMOCTEIPWHEVO VEPO
katd USP yia kataidévnon, 1 tlcoduvapio.

H mpoobrikn AWV ouctv pumopei va
TIPOKAAEOEL SUOEVEIG EMMTWOELG.

* O xpnoTne pmopei va ekTeOe o€ Lypd NG
QAVAMVEUOTIKI G 060U KATA TN SIdpKEla NG
anoppPnG. Ta avarTVeUoTIKA KUKAWHATA
TIPEMEL VA aVTIHETWTTI(OVTAL WG LOAUCHEVA.
AmoppiPTe CUPPWVA PE TOUG TOTTIKOUG,
TIONITELOKOUG 1] KPATIKOUG TTEPIBAANOVTIKOUG
VOHOUG I} KAVOVIGHOUG.

* Zemepimtwon mou cupPei kKdmoto cofapo
TIEPIOTATIKG KATA TN XPrion auTtol Tou
TIPOIOVTOC, TTAPAKANOUE EMIKOIVWVIOTE
€ TOV TOTTIKO 0aG AVTITPOOWTIO TNG
Fisher & Paykel Healthcare kat, yia Tic xwpeg
¢ Eupwnaikng Evwong, pe tnv appodia
apxn TG XWwPag oag.
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F&P 950™ Felnétt Optiflow™
flitottlégzokor-készlet

Felhasznaldsi javallatok

A légz6korkészlet az F&P 950-es lélegeztetd-
parasitd készllék tartozéka. Felnéttek és
gyermekek fltétt, parasitott Iélegeztetd
gdzokkal vald ellatasdra szolgdl, meghatdrozott
mUszaki adatainak hatérain beldl.

Ellenjavallat
A fltott [élegeztetd-parasitasnak nincsenek
ellenjavallatai.

Mellékhatasok

A fltott [élegeztetd-pdrasitdsnak nincsenek
ismert mellékhatésai.

Miiszaki adatok

Kompatibilis az F&P 950-es |élegeztets-
parasito készulékkel. A tovabbi ,,Vigyazat”
szintd figyelmeztetésekkel, ,Figyelem” szintd
figyelmeztetésekkel, ellenjavallatokkal,
mellékhatdsokkal és rendszerinformdciokkal
kapcsolatosan tekintse meg a parasité
készUlék, a tartozék és a betegcsatlakozd
felhaszndloi utmutatojat.

A beteg siilya: >10 kg
Interfész
csatlakozasai: 1SO 5356-1 kupos

csatlakozok
A lélegeztetd csé hossza:
Belégzési: 1,60 m
Gazszivargas (60 H,0cm, BTPS):
Egyagu: <40 mL/perc
Aramlasi ellenéllas (30 L/perc, BTPS):
Belégzési: 0,31+ 0,03 H,0cm
(beleértve a 0,02 H,0cm mérési
bizonytalansdgot)
Megfeleléség (60 H,Ocm, BTPS):
Egyagu: 1,51+ 0,21 mL/H,0cm
(beleértve a 0,02 mL/H,Ocm mérési
bizonytalansdgot)
A cs6 minimalis

belsé atméréje: 17 mm

A cs6 maximalis

feliileti

hémérséklete: 44°C
Maximum iizemi

nyomas: 80 H,0cm

Optiflow lizemi
aramlasitartomany:  5-70 L/perc
Szobahémérséklet: 18-26 °C
Tartaly maximalis

viztérfogata: 160 mL

Szimbélumok jelentése

Kovesse a hasznalati utmutaté -
biztonsdg szakaszat.

Olvassa el a hasznalati utmutatot.
fphcare.com/950IFU

@ Egyszer hasznalatos.

Nem megfeleld vizszint; ne

v . . .
Megfelel6 vizszint a viztartdlyban.
b haszndlja a viztartalyt.

Az alkatrész az 6sszedllitas soran
artalmatlanithato.

BF tipusu alkalmazott alkatrész.

Lélegeztetégép belégzési nyildsa
(beteghez jutd dramlas).

A termék természetes gumilatex
felhaszndldsa nélkil készult.

Hoémérsékleti hatarértékek.

Gyarto.

Gyartas idépontja.

Lejarat datuma.
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»Vigydzat” szintii figyelmeztetések,
»Figyelem” szintii figyelmeztetések és
megjegyzések

A\ vIGYAZAT!

* Mindig megfelel6 betegmegfigyelést
(példdul oxigénszaturacio) kell alkalmazni.
A betegmegfigyelés elmulasztdsa (példdul
a gazadramlds megszakadasa esetén) sulyos
karosodast vagy halalt okozhat.

Egyszer hasznalatos. Ne hasznalja fel
tobbszor ezt a terméket. Az ismételt
felhasznalas fert6z6 korokozok atviteléhez,
a kezelés megszakitasdhoz, sulyos
sérlléshez vagy a beteg haldldhoz vezethet.
A Fisher & Paykel Healthcare altal nem
javasolt 1égz6kér/tartaly kombinacié
hasznélata (vagy ezek mddositasa) esetén
eléfordulhat, hogy a parasitas nem lesz
megfeleld, a [élegeztet6gép nem miikodik
megfeleléen, vagy sulyos sérilés 1ép fel.

A lélegeztetégdzok orron keresztul torténé
bejuttatasa dramlasfliggé dinamikus
pozitiv [éguti nyomast (PAP) hoz létre. Ezt
figyelembe kell venni az olyan betegek
esetében, akiknél a PAP nemkivénatos
hatdsokhoz vezethet.

Ne hasznalja a terméket gyujtoforrdsok
kozelében. Az oxigénnel vald érintkezés
noveli a tliz kockazatat, ami stlyos sérulést
vagy halalt okozhat.

A kdvetkezdé figyelmeztetések
betartasanak elmulasztasa ronthatjaa
késziilék teljesitményét, és csokkentheti
biztonsagossagat (beleértve a potencialis
slilyos karosodast is):

Ezt a terméket levegd és/vagy oxigén

tovabbitdsara tervezték. Nem alkalmas

gyulékony altatogaz-keverékek vagy

Heliox-gaz bejuttatdsara.

Ne torje meg, ne nyujtsa meg és ne préselje

Ossze a cs6vezetéket.

Ne tisztitsa meg és ne sterilizdlja ezt

a terméket. Ugyeljen arra, hogy ne

érintkezzen vegyszerekkel, tisztitdszerekkel

vagy kézfertétlenitével.

A terdpia eljuttatdsanak nyomon kévetéséhez

dllitsa be a megfeleld lélegeztetégép- vagy

aramlasi forras riasztasokat.

Gy6z6djon meg réla, hogy van gdzdramlas

a csévezetéken keresztil, mielétt egy

beteghez csatlakoztatna.

Hasznalat elétt ellendérizze, hogy minden

csatlakozds szoros-e.

Ellenérizze a l1égz6korben felgydilt

kondenzatumot az elzarodas és a

folyadékgyulem elkerilése érdekében.

Szlkség szerint Uritse ki.

A pdrdésitd készuléknek mindenkor

vizszintesen és a betegnél alacsonyabban

kell elhelyezkednie.

Ne hasznalja a tartélyt, ha az lathatdan

megsériilt, vagy leejtették.

Ne hasznalja a tartdlyt, ha az érzékel6

fedele elmozdult, vagy hianyzik a tartalyrol.

Ne hasznalja a tartdlyt, ha a vizszint a

maximalis vizszintet jel6l6 vonal folé

emelkedik.

Ne toltson a tartalyba 37 °C-ot meghaladd

hémérsékletd vizet.

. Ne hasznélja a maximalis 14 napnal
tovabb a késziléket.

& FIGYELEM!

Ne érintse meg a tartaly aljdnak forré
feluletét. A figyelmeztetés be nem tartdsa
égési séruléshez vezethet.

Ne takarja le a 1égz6kort anyagokkal,
példaul torulkdzével, parnaval vagy
agynemdvel. A figyelmeztetés be nem
tartasa égési sérlléshez vezethet.
Kerllje a csévezeték és a beteg

bére kdzotti hosszas érintkezést. A
figyelmeztetés be nem tartasa égési
sériléshez vezethet.

Ne Gzemeltesse a tartalyt viz- vagy
gdzaramlas nélkul. Ennek be nem tartasa
alacsony paratartalmat eredményezhet.
A vizforras legaldbb 50 cm-rel a tartdly
szintje felett kell, hogy legyen. Ennek

be nem tartasa alacsony paratartalmat
eredményezhet.

MEGJEGYZESEK

« Haszndljon belégzésre alkalmas, USP-
mindségl steril vagy azzal egyenértékl
vizet. Mellékhatasokat okozhat, ha mas
anyagot is hozzaad.

« A felhasznalé léguti folyadékokkal
érintkezhet az artalmatlanitds soran.
A légzbkoroket szennyezettként kell
kezelni. A helyi, allami és orszdgos
kornyezetvédelmi torvényeknek és

rendeleteknek megfeleléen drtalmatlanitsa.

Ha az eszkdz hasznélata sordn sulyos
esemény tortént, kérjuk, értesitse a

Fisher & Paykel Healthcare helyi képvisel&jét,

€és az Eurdpai Unio tagéllamai esetében az
On orszaganak illetékes hatdsagat.
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F&P 950™ Upphitad Optiflow™
hringrasarsett fyrir fullordna

Abendingar

Ondunarsettid er aukahlutur fyrir F&P 950
ondunarrakataekid. Tilgangur pess er ad veita
fullordnum og bérnum upphitad, rakabaett
innéndunarloft, innan marka uppgefinna
taekniforskrifta.

Frabending
bad eru engar frabendingar fyrir notkun
ondunarrakataekis.

Aukaverkanir

bad eru engar pekktar aukaverkanir med
notkun éndunarrakataekis.

Teeknilegar upplysingar

Samhaeft med F&P 950 dndunarrakataekinu.
Sjd notendaleidbeiningar fyrir rakataekid,
aukabunad og tengingar sjuklings fyrir frekari
vidvaranir, vartdarradstafanir, frdbendingar,
aukaverkanir og kerfisupplysingar.

byng sjuklings: >10 kg

Tengingar milli

hluta bunadarins: 1SO 5356-1 keilulaga
tengi

Lengd Ondunarsléngu:

Innéndun: 1,60 m

Loftleki vid (60 cmH,0, BTPS):

Stok slanga: <40 mL/min

Flaedisvidnam (30 L/min, BTPS):

Innéndun: 0,31+ 0,03 cmH,0

(par med talin 0,02 cmH,0 meelidvissa)
Reglufylgni (60 cmH,0, BTPS):

Stok slanga: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0
par med talin 0,02 mL/cmH,0 maeliévissa
Lagmarks

innanpvermal sléngu: 17 mm
Hamarksyfirbordshiti

slongu: 44 °C
Hamarksprystingur

vid notkun: 80 cmH,0
Flaedihradasvid

Optiflow: 5-70 L/min
Hitastig i herbergi: 18-26 °C
Hamarksmagn

vatns i holfi: 160 mL

Skilgreiningar & tdknum

@ Fylgid leidbeiningum fyrir notkun
- 6ryggi.

Sja notkunarleidbeiningar.
fphcare.com/950IFU

[T
® Einnota.

v

Rétt vatnsmagn i vatnsholfi.
Rangt vatnsmagn; ekki nota
vatnsholfia.

Haegt er ad farga einingu vid
¥ uppsetningu.

:é

Nyttur hluti af gerd BF.

Innéndunarop éndunarvélarinnar
(flaedi til sjuklings).

Pessi vara er ekki framleidd ur
nattdrulegu gummilatexi.

i’ Takmork hitastigs.
d Framleidandi.
&I Framleidsludagsetning.

Fyrningardagsetning.

Varnadarord, varidarreglur o
athugasemdir

/A VARNADARORD

+ Stdédugt videigandi eftirlit med sjuklingnum
er naudsynlegt (t.d. med surefnismettun).
Sé ekki haft eftirlit med sjuklingnum (t.d. ef
truflun verdur & loftflaedi) getur pad valdid
alvarlegu likamstjéni eda dauda.

Einnota. Ekki md endurnyta pessa voru.
Endurnyting skapar haettu a sykingu,
truflun & medferd, alvarlegu likamstjoni
eda dauda.

« Notkun (eda breyting) & éndunarhringras/
holfasamsetningum sem ekki samraemist
pvi sem Fisher & Paykel Healthcare maelir
med, getur valdid skertri rakagjof, bilun i
ondunarvél eda alvarlegu likamstjéni.
begar inndndunarloft er gefid gegnum nef
verdur til flaedishddur jakvaedur prystingur
i ondunarvegi (e. positive airway pressure,
PAP). betta parf ad hafa i huga ef jakvaedur
prystingur i éndunarvegi getur haft skadleg
ahrif a sjukling.

Ekki méa nota véruna naleegt ikveikjuvaldi.
Utsetning fyrir surefni eykur eldhaettu og
slikt getur leitt til alvarlegra dverka eda
dauda.

Ef ekki er farid eftir eftirfarandi
vidvorunum getur pad skert afkost
txkisins eda dregid ur 6ryggi pess (og
hugsanlega valdid alvarlegu likamstjoni):

bessi vara er hdnnud til bess ad skammta
loft, og/eda surefni. Hun hentar ekki til
skémmtunar & eldfimum bléndum af
svaefingargasi eda Heliox-gasi.

Ekki ma kremja, teygja eda mjdlka
sléngurnar.

Ekki ma hreinsa eda saefa voruna. Fordist
snertingu vid idefni, hreinsiefni eda
handsotthreinsiefni.

Stillid videigandi vidvaranir fyrir
ondunarvél eda flaedisgjafa til a0 vakta
medferdarskdmmtun.

Tryggid ad loft flaedi i gegnum slénguna
adur en hin er tengd vid sjukling.
Gangid ur skugga um ad allar tengingar séu
péttar fyrir notkun.

Fylgist med rakapéttingu i hringrasinni
til ad koma i veg fyrir stiflu eda
vokvauppsofnun. Teemid eftir porfum.
Rakataekid & alltaf ad standa & sléttu
yfirbordi og vera stadsett nedar en
sjuklingurinn.

Ekki ma nota holfid ef pad ma greina ad
pad hafi ordid fyrir skemmdum eda dottid
i golfio.

Ekki ma nota holfid ef einhverjar af
skynjarahlifunum hafa losnad eda dottid
af hélfinu.

Ekki ma nota holfid ef vatnshaedin

fer yfir linuna sem gefur til kynna
hamarksvatnshaed.

Ekki ma fylla & holfid med vatni sem er
heitaraen 37 °C.

. Ekki md nota taekid fram yfir 14 daga
hdmarksnotkunartimann.

/\ VARUPARREGLUR

« Ekki snerta heita yfirbordid nedst & holfinu.
Sé pessu ekki fylgt getur pbad valdid
hudbruna.

Ekki ma hylja hringrasarbunadinn med
efnum eins og handklaedum, koddum eda
rumfotum. Sé pessu ekki fylgt getur pad
valdid hudbruna.

Fordist ad lata slongur liggja upp vid hud
sjuklingsins til lengri tima. Sé pessu ekki
fylgt getur pad valdid hudbruna.

Ekki nota holfid &n vatns- eda loftflaedis. Sé
pessu ekki fylgt getur pad leitt til pess ad
rakamagn verdi of lagt.

Vatnsilatio parf ad vera stadsett ad minnsta
kosti 50 cm fyrir ofan holfid. Sé pessu ekki
fylgt getur pad leitt til pess ad rakamagn
verdi of lagt.

ATHUGASEMDIR

* Notid saeft vatn sem nota ma fyrir skolun
eda sambeerilegt. Sé 66rum efnum baett vid
getur pad haft skadleg &hrif.

begar bunadinum er fargad getur verid
haetta @ ad notandi komist i snertingu

vid vokva fra ondunarvegi. Naudsynlegt

er ad medhondla 6ndunarhringras sem
mengada. Fargid i samraemi vid gildandi
umhverfisloggjof og reglugerdir & stadnum,
i riki eda landi.

Ef alvarlegt atvik hefur att sér stad vid
notkun pessa teekis, skal vinsamlegast lata
stadarfulltria Fisher & Paykel Healthcare
vita og i peim tilfellum par sem um er ad
raeda adildarland Evrépusambandsins skal
einnig upplysa logbaer yfirvold i eigin landi
um atvikid.

Bahasa Indonesia

Kit Sirkuit Berpemanas Optiflow™
Dewasa F&P 950™

Petunjuk penggunaan

Set pernapasan adalah aksesori untuk
Humidifier Respirasi F&P 950. Alat ini
ditujukan untuk pemberian gas pernapasan
yang dipanaskan dan dilembabkan untuk
pasien dewasa dan anak-anak, dalam batas
spesifikasi teknis yang dinyatakan.

Kontraindikasi
Tidak ada kontraindikasi untuk humidifikasi
pernapasan yang dipanaskan.

Efek samping
Tidak ada efek samping yang diketahui dari
humidifikasi pernapasan yang dipanaskan.

Spesifikasi teknis

Kompatibel dengan Humidifier Respirasi
F&P 950. Lihat petunjuk pengguna
humidifier, aksesori, dan interface pasien
untuk mengetahui peringatan, perhatian,
kontraindikasi, efek samping, dan informasi
sistem tambahan.

Berat badanpasien:  >10 kg
Koneksi interface: Konektor Berbentuk
Kerucut ISO 5356-1

Panjang selang pernapasan:

Inspirasi: 1,60 m

Kebocoran gas (60 cmH,0, BTPS):

Selang Tunggal: <40 mL/mnt
Hambatan aliran (30 L/mnt, BTPS):

Inspirasi: 0,31+ 0,03 cmH,0
(termasuk ketidakpastian pengukuran sebesar
0,02 cmH,0)

Kepatuhan (60 cmH,0, BTPS):

Selang Tunggal: 1,51+ 0,21 mL/cmH,0
(termasuk ketidakpastian pengukuran sebesar
0,02 mL/cmH,0)

Diameter internal

selang minimum: 17 mm

Suhu permukaan

selang maksimum: 44 °C

Tekanan pengoperasian

maksimum: 80 cmH,0
Rentang aliran pengoperasian
Optiflow: 5-70 L/mnt
Suhu ruang: 18-26 °C
Volume air maksimum

dalam wadah air: 160 mL

Definisi simbol

Ikuti petunjuk penggunaan -
keselamatan.

Lihat petunjuk penggunaan.
fphcare.com/950IFU

Sekali pakai.

Ketinggian air dalam wadah air
sudah benar.

Ketinggian air tidak benar; jangan
gunakan wadah air.

Komponen dapat dibuang saat
pemasangan.

Komponen terapan Tipe BF.

Port inspirasi ventilator (aliran ke
pasien).

Produk ini tidak terbuat dari lateks
karet alami.

Batasan suhu.

Produsen.

Tanggal produksi.

Tanggal kedaluwarsa.

NEE~"opsmin® g

Peringatan, perhatian, dan catatan

A\ PERINGATAN

« Pemantauan pasien yang tepat (misalnya
saturasi oksigen) harus selalu diterapkan.
Kegagalan memantau pasien (misalnya
jika terjadi interupsi aliran gas) dapat
menimbulkan bahaya yang serius atau
bahkan kematian.

Sekali pakai. Jangan menggunakan ulang
produk ini. Penggunaan ulang dapat
menyebabkan penyebaran zat menular,
gangguan pengobatan, bahaya serius, atau
kematian.

Penggunaan (atau modifikasi) kombinasi
sirkuit pernapasan/wadah air yang tidak
disarankan oleh Fisher & Paykel Healthcare
dapat mengakibatkan pelembapan udara
yang buruk, malfungsi ventilator, atau
bahaya serius.

Pemberian gas pernapasan melalui hidung
akan menghasilkan tekanan saluran

napas positif (positive airway pressure,
PAP) yang bergantung pada aliran. Hal

ini harus dipertimbangkan bila PAP dapat
menyebabkan efek merugikan pada pasien.
Jangan menggunakan produk di dekat
sumber api. Paparan terhadap oksigen
meningkatkan risiko kebakaran yang dapat
menyebabkan cedera serius atau kematian.

Kegagalan untuk mematuhi peringatan
berikut ini dapat mengganggu kinerja
perangkat atau membahayakan
keselamatan (termasuk berpotensi
menimbulkan bahaya serius):

Produk ini dirancang untuk penghantaran
udara dan/atau oksigen. Produk ini tidak
sesuai untuk penghantaran campuran gas
anestesi yang mudah terbakar atau gas
Heliox.

Jangan memencet, meregangkan, atau
memeras selangnya.

Jangan membersihkan atau mensterilkan
produk ini. Hindari kontak dengan bahan
kimia, bahan pembersih, atau cairan
pembersih tangan.

Atur alarm ventilator atau sumber aliran
yang tepat untuk memantau penghantaran
terapi.

Pastikan terdapat aliran gas melalui selang
sebelum menyambungkan ke pasien.
Periksa apakah semua sambungannya
sudah kencang sebelum digunakan.
Pantau kondensasi sirkuit untuk mencegah
sumbatan atau penumpukan cairan.
Keringkan bila perlu.

Humidifier harus selalu sejajar dan
diposisikan lebih rendah daripada pasien.
Jangan menggunakan wadah air jika
terlihat rusak atau terjatuh.

Jangan menggunakan wadah air jika ada
penutup sensor yang bergeser atau hilang
dari wadah air.

Jangan menggunakan wadah air jika
ketinggian air melebihi garis ketinggian air
maksimum.

Jangan mengisi wadah air dengan air
bersuhu lebih dari 37 °C.

. Jangan gunakan melebihi durasi
penggunaan maksimum 14 hari.

& PERHATIAN

« Jangan menyentuh permukaan panas alas
wadah air. Kegagalan untuk mematuhi hal
ini dapat mengakibatkan luka bakar pada
kulit.

Jangan menutupi sirkuit dengan bahan
seperti handuk, bantal, atau sprei.
Kegagalan untuk mematuhi hal ini dapat
mengakibatkan luka bakar pada kulit.
Hindari membiarkan selang berkontak
dalam waktu lama dengan kulit pasien.
Kegagalan untuk mematuhi hal ini dapat
mengakibatkan luka bakar pada kulit.
Jangan mengoperasikan wadah air tanpa
aliran air atau gas. Kegagalan untuk
mematuhi hal ini dapat mengakibatkan
tingkat kelembapan yang rendah.
Sumber air setidaknya harus 50 cm lebih
tinggi dari wadah air. Kegagalan untuk
mematuhi hal ini dapat m